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Polski

Nasze produkty zostaty zaprojektowane tak, aby zaspokoi¢ Panstwa najwyzsze oczekiwania w zakresie
jakosci, funkcjonalnosci i wzornictwa. Urzgdzenie Braun Silk-expert Pro 5, wykorzystujgce technologie
intensywnego pulsujacego zrodta $wiatta (IPL), stuzy do trwatego usuwania zbednego, widocznego
owtosienia na ciele w warunkach domowych. Przed uzyciem prosimy uwaznie przeczytac instrukcje
obstugi urzadzenia oraz wszelkie ostrzezenia, informacje dotyczgce przeciwwskazan i bezpieczenstwa
Instrukcje nalezy zachowac do pozniejszego wgladu.

Urzadzenie ma na celu skuteczne i dtugotrwate ograniczenie wzrostu owfosienia po pewnym okresie
stosowania. Obszary ciata, na ktorych stosowanie urzadzenia sprawdza sie najlepiej:

Kobiety: Nogi, ramiona, pod pachami, okolice bikini i twarz (ponizej kosci policzkowych)
OSTRZEZENIE: Nie stosowac urzgdzenia w okolicach oczu i na czole.
Mezczyzni: Ramiona, klatka piersiowa, plecy, rece, brzuch, nogi

OSTRZEZENIE: Nie stosowaé na twarzy, szyi i w okolicy genitaliow.
Stosowanie na brodzie lub innych miejscach na twarzy mezczyzny moze doprowadzi¢
do trwatych lub nierbwnomiernych rezultatow, ktére moga spowodowac niepozadane
zmiany w wygladzie twarzy.

Urzadzenie IPL nie jest odpowiednie dla wszystkich uzytkownikow. Jest ono najbardziej skuteczne w
przypadku jasnej i lekko ciemnej karnacji skory i ciemnego owfosienia. Przed uzyciem zaleca sie
zapoznanie z tabelg karnacji skory i koloru owtosienia na str. 3, aby sprawdzi¢, czy urzgdzenie sprawdzi sie
w Panstwa przypadku.

Opis produktu

Okienko zabiegowe

Czujniki karnacji skory SensoAdapt™
Wskazniki intensywnosci btysku (diody LED)
Przycisk i wskaznik trybu delikatnego
Przycisk btysku

Raczka

Baza

Przewod sieciowy

Filtr szklany (zintegrowany filtr UV)
Standardowa gtowica

Precyzyjna gtowica (niedotaczana do wszystkich modeli)
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Jak to dziata?

Urzgdzenie Braun Silk-expert Pro 5, poprzez podskorne naswietlanie melaniny w mieszku wtosowym,
hamuje cykl odrastania owtosienia. Systematyczne, okresowe korzystanie z urzgdzenia sprawia, ze
energia $wietlna uniemozliwia osiggniecie przez wtosy powierzchni skory.

Inteligentne wskazniki karnacji SensoAdapt™ (2) nieprzerwanie odczytujg barwe skory przed kazdym
btyskiem i automatycznie dostosowujg intensywnos¢ wigzki $wiatta, aby zapewni¢ najlepszg skutecznos¢
zabiegu i bezpieczenstwo. Takie rozwigzanie zapewnia usuwanie owtosienia ze skory o odpowiedniej
karnacji, za$ uniemozliwia zabieg w przypadku zbyt ciemnej barwy skory.

Przeciwskazania

Urzadzenia nie wolno stosowac

e kiedy skora jest ciemniejsza od typu V w tabeli na str. 3. poniewaz ciemniejsza
skora pochfania wiecej energii Swietlnej. Przeprowadzanie zabiegu na skorze o
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bardzo ciemnej karnacji moze powodowac dyskomfort/bol i niekorzystne skutki
(np. oparzenia, pecherzyki, przebarwienia lub blizny), a takze uszkodzi¢ skore.

® w czasie cigzy, karmienia lub przez osoby ponizej 18 roku zycia, poniewaz
urzgdzenie nie zostato przetestowane na takich uzytkownikach.

® przez osoby, ktore miaty raka skory lub stany przednowotworowe (np. znamiona
lub duzg liczbe pieprzykow).

e jesli w ostatnim czasie skora zostata poddana naturalnemu lub sztucznemu
opalaniu. Po opalaniu na stoncu, skora moze by¢ wyjgtkowo wrazliwa i szczegodlnie
podatna na skutki uboczne zabiegu przy uzyciu technologii IPL (mogg pojawi¢
sie np. oparzenia, pecherzyki, przebarwienia lub blizny na skorze). Nalezy unika¢
wystawiania niezabezpieczonej skory na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych po przeprowadzeniu zabiegu z uzyciem technologii IPL.

Stosowanie urzadzenia moze by¢ zabronione w przypadku niektorych chorob.

Urzqdzema nie wolno stosowac¢ w nastepujacych przypadkach:
e uzytkownik cierpi na przewlektg chorobg.

® uzytkownik cierpi na przewlektg chorobe skory (np. tuszczyca lub bielactwo nabyte)
lub ma zniszczong skore (np. oparzenie stoneczne, skaleczenie, otwarte rany lub
aktywne infekcje) w miejscach przeznaczonych do zabiegu.

¢ uzytkownik ma zylaki w miejscach przeznaczonych do zabiegu.

¢ uzytkownik ma Swiadomo$¢ nadwrazliwo$ci na Swiatto stoneczne lub przyjmuje leki,
ktdre mogg podniesc wrazliwoSc¢ skory (np. Retin A, Accutane i/lub inne retinoidy
0 dziataniu miejscowym).

¢ uzytkownik zrobit peeling w miejscu przeznaczonym do zabiegu.
Jesli jakikolwiek z powyzszych punktow ma zastosowanie, urzgdzenie moze
uszkodzi¢ skore lub pogorszyc¢ stan zdrowia wynikajacy z aktualnej choroby.
Mozliwe skutki uboczne to m. in. oparzenia, pecherzyki i przebarwienia (hiper-
lub hipopigmentacja) lub blizny.

Wrazie braku pewnosci, czy stosowanie tego urzadzenia jest bezpieczne w Panstwa
przypadku, nalezy skonsultowac sie ze swoim lekarzem lub dermatologiem.

W przypadku regularnego i dtugotrwatego przyjmowania jakiego$ leku, nalezy
zwrdcic sie do swojego lekarza o informacje na temat ewentualnego wptywu Swiatta
na wrazliwo$¢ Panstwa skory.

Ostrzezenia

Nie stosowac urzadzenia

¢ na skorze gtowy, brwiach i w poblizu oczu. Stosowanie urzgdzenia w tych
miejscach moze doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia wzroku.

¢ na tatuazach lub permanentnym makijazu w miejscach poddawanych zabiegowi.

¢ w okolicach sutkdw, genitalidw i odbytu. W tych miejscach skora moze mie¢
ciemniejszy odcien i/lub gestsze owtosienie, dlatego stosowanie urzgdzenia na
tych obszarach moze powodowac dyskomfort/bol lub uszkodzic skore.

® na ciemnobrgzowych lub czarnych plamkach na skorze, np. piegach, znamionach
(myszkach), pieprzykach lub brodawkach, ktore znajdujg sie w miejscach
poddawanych zabiegowi.

® na brodzie i innym owfosieniu na twarzy mezczyzn



Nie wolno patrze¢ bezposrednio na szklany filtr (9) ani aktywowac urzadzenia
skierowanego w strone oczu. W trosce o bezpieczenstwo oczu uzytkownika i
0s0b postronnych, urzgdzenie uaktywni sie wytgcznie po przytozeniu do ciata obu
czujnikéw karnacji skory. Jesli na jakimkolwiek etapie uzytkowania urzgdzenie
bedzie aktywowac si¢, pomimo tego, ze obydwa czujniki NIE MAJA kontaktu ze
skorg, nalezy natychmiast ZAPRZESTAC korzystania z urzadzenia i skontaktowac
sie ze sprzedawca.

Nie wolno stosowac urzgdzenia czesciej niz raz w tygodniu w tym samym miejscu
na ciele. Czegstsze stosowanie w jednym miejscu nie przyspieszy pozgdanych
efektow, a jedynie moze zwiekszy¢ prawdopodobienstwo uszkodzenia skory.

Srodki ostroznosci

® Urzadzenie przeznaczone jest dla jednego uzytkownika.

¢ Nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby ponizej 18 roku zycia.

¢ Osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych
oraz 0soby niemajgce wystarczajgcego doswiadczenia ani wiedzy, moga korzystac
z urzadzenia, o ile sg nadzorowane albo zostaty poinstruowane w zakresie
bezpiecznego uzytkowania urzgdzenia i sg Swiadome istniejgcych zagrozen.

¢ Nie wolno zezwala¢ dzieciom na zabawe urzgdzeniem. Urzadzenie nalezy zawsze
przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Bezpieczenstwo elektryczne i pozarowe

Nalezy regularnie sprawdzac urzgdzenie i przewod sieciowy pod katem uszkodzen.
W przypadku uszkodzenia lub pekniecia, zaprzestac korzystania z urzgdzenia.
Korzystanie z uszkodzonego urzgdzenia grozi porazeniem prgdem. W razie stwier-
dzenia wad, oddac urzgdzenie do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i
naprawy. Przeprowadzenie naprawy przez osoby niewykwalifikowane moze narazi¢
uzytkownika na ogromne niebezpieczenstwo. Po uzyciu urzadzenia, wyjg¢ wtyczke
z kontaktu.

NIEBEZPIECZENSTWO

Nie probowac naprawiac ani otwiera¢ urzgdzenia, poniewaz uzytkownik moze zostac
narazony na dziatanie elektrycznych elementdw i pulsujgcej energii $wietinej, co
moze spowodowac powazne uszkodzenie ciata i/lub trwate uszkodzenie wzroku.

Nie wolno korzystac z urzgdzenia w wodzie ani jej poblizu, w wannie,

pod prysznicem, w umywalce ani innych naczyniach, ktore mogg zawierac @
wode. Nie wolno korzysta¢ z mokrego urzgdzenia. Korzystanie z g
zamoczonego urzgdzenia grozi porazeniem prgdem.

Nie wolno korzystac¢ z uszkodzonego urzadzenia (np. w przypadku peknigte;
obudowy, uszkodzonego przewodu sieciowego itp.). Wewnetrzne elementy
urzgdzenia gromadzg tadunki elektryczne, ktore sg niebezpieczne.
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Nie wolno korzystac z urzgdzenia, jes$li szklany filtr (9) jest pekniety lub go brakuije.
Nalezy regularnie sprawdzac szklany filtr pod kgtem uszkodzen.

Nie wolno dotyka¢ szklanego filtra podczas uzytkowania lub bezposrednio po nim,
poniewaz jest on gorggy.

Nie wolno czyscic urzadzenia Srodkami na bazie ropy naftowej lub tatwopalnymi
(alkohol, acetony), poniewaz grozi to pozarem.

Nie wolno stosowac szorstkich srodkéw czyszczgcych. Mogg one uszkodzi¢
urzgdzenie lub zarysowac szklany filtr.

Nie wolno probowac stosowac urzgdzenia w innym celu niz usuniecie zbednego
owtosienia na ciele.

Nie wolno uzywac urzgdzenia na powierzchni innej niz skora. Nie wolno naciskac
przycisku btysku, jesli okienko zabiegowe (1) nie ma catkowitego kontaktu ze skorg.

Nie wolno blokowac¢ otwordw wentylacyjnych. Urzadzenie moze sie przegrzac i
stanowi¢ ryzyko porazenia prgdem lub wzniecenia pozaru.

Sposob uzywania

Przygotowanie miejsca przeznaczonego do zabiegu

Usun widoczne owtosienie ze skory przed zastosowaniem urzgdzenia. Mozna zastosowac preferowang
metode usuwania wtoséw. Aby utrzymac czystos¢ i dobry stan okienka zabiegowego, nalezy upewnic sie,
ze na powierzchni skory nie pozostajg wystajgce wtosy. Umyj miejsce zabiegu i osusz je.

Aby wiaczyé urzadzenie:

Nalezy skorzystac¢ z przewodu sieciowego (8), aby podtaczy¢ baze do gniazda elektrycznego. Nacisnij
przycisk trybu delikatnego (4), aby aktywowac urzadzenie. Ledowe wskazniki intensywnosci $wiatta (3)
btysna raz, a po chwili wtgczy sie wiatrak. To oznacza, ze urzadzenie znajduje sie w trybie GOTOWOSCI.
Podczas pracy urzadzenie bedzie sig nieco nagrzewac.

Automatyczne dostosowanie swiatta

Kiedy obydwa czujniki karnacji (2) dotkng skory, urzadzenie odczyta jej barwe i wybierze odpowiednig,
intensywnos$c¢ wigzki Swiatta, ktora zostanie wskazana biatymi diodami LED na wskazniku intensywnosci
(3). Zapalenie sie ich jest potwierdzeniem gotowosci urzadzenia do btysku.

m jasna karnacja skory = wysoka intensywnos$c¢ swiatta
_ ciemna karnacja skory = niska intensywnos$¢ Swiatta

z wysokg czestotliwoscig migania

— brak swiatet bra_k kont'aktu ze skorg — Urzgdzenie nie bedzie
emitowac btyskow.

_ czerwone $wiatto mepraw@’rowa kgrnacla skory = Urzgdzenie nie bedzie
emitowac btyskow.

Tryb delikatny

Nacisénij przycisk trybu delikatnego (4), aby zmniejszy¢ intensywno$¢ Swiatta. Istnieje mozliwos¢
przechodzenia miedzy 3 ustawieniami:

Standardowe: 3 $Swiatetka wskaznika

Delikatne: 2 $wiatetka wskaznika

Wyjatkowo delikatne: 1 Swiatetko wskaznika (najmniejsza intensywnos¢ Swiatta z wysokg czestotliwoscig,
migania)
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Ustawienia delikatne i ekstradelikatne przewidziano dla okolic wrazliwych oraz poczgtkujgcych
uzytkownikow. Przy zmniejszonej intensywnosci Swiatta, aby uzyska¢ pozgdany efekt, moze zajs¢
koniecznos¢ przeprowadzenia wigkszej liczby zabiegow.

Wskazniki intensywnos$ci migaja, aby potwierdzi¢ zmiang ustawienia intensywnosci Swiatfa.

Dezaktywacja urzadzenia nastepuje poprzez przytrzymanie przycisku trybu delikatnego (4) przez dtuzej niz
3 sekundy.

Po 10 minutach bez uzycia urzgdzenie jest automatycznie dezaktywowane.

Nacisnij przycisk trybu delikatnego, aby ponownie aktywowac urzadzenie.

Test miejscowy

Przed przeprowadzeniem pierwszego zabiegu zaleca sie przetestowanie urzgdzenia Braun Silk-expert na
niewielkim obszarze, aby sprawdzi¢ reakcje skory na jego dziatanie (ok. 2 x 3 cm; odpowiednik dwoch
btyskoéw tuz obok siebie).

Test nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opisem w rozdziale «Metody zabiegowe», w czesci «PRZYKLADANIE»
ponizej.

Odczekaj 48 godzin, aby sprawdzi¢ skore w miejscu przeprowadzenia testu. Jesli skora wyglagda normalnie,
mozna rozpoczg¢ pierwszy zabieg. Jesli na skorze pojawig sie zmiany, nalezy zaprzesta¢ korzystania z
urzgdzenia i skonsultowac sig z lekarzem. Miejsce przeprowadzenia testu na skorze mozna poddac
ponownie zabiegowi dopiero po odczekaniu co najmniej tygodnia.

Metody zabiegowe

Obszar przeprowadzania zabiegu powinien by¢ pozbawiony owtosienia, czysty i suchy. Przed nacisnigciem
przycisku btysku, nalezy skierowa¢ wzrok z dala od urzgdzenia, aby ochroni¢ oczy przed jasnym btyskiem
Swiatta. Czasem uzytkownicy mogg uzna¢ $wiatto lampy za zbyt intensywne. Nie wigze sie to jednak z
zadnym ryzykiem. Aby zwiekszy¢ komfort, zalecamy przeprowadzenie zabiegu w dobrze o$wietlonym
pokoju, aby zmniejszy¢ wrazenie jasnosci.

POSLIZG /\ PRZYKLADANIE
szybki i skuteczny zabieg na mate, trudno
zabieg na duzych dostepne miejsca (np.
powierzchniach (np. na na kobiecg twarz,
nogach) okolice bikini, pachy,
kolana, golenie, kostki) /—‘

1. Docisnij okienko zabiegowe (1) do skéry, upewniajac sie, ze obydwa czujniki karnacji (2) maja z nig,
kontakt. Na wskazniku intensywnosci $wiatta (3) zaswiecg sig biate diody LED.

2. Naciénij i przytrzymaj przycisk btysku (5). 2. Nacisnij i natychmiast zwolnij przycisk btysku
Urzadzenie zacznie emitowac wigzki (5). Urzadzenie wyemituje jeden btysk.
pulsujacego $wiatta.

3. Przesuwaj urzadzenie powolnym i ciggtym 3. Unies urzadzenie i przyt6z je do nastepnego,
ruchem przez obszar poddawany zabiegowi, od sgsiedniego miejsca poddawanego zabiegowi.
dotu do gory. Upewnij sie, ze urzgdzenie Poczekaj, az ledowe wskazniki intensywnosci
utrzymuije staty i peten kontakt ze skorg, dzieki zapalg sie biatym kolorem. Nastepnie nacisnij i
czemu bedzie stale emitowac wigzki zwolnij przycisk btysku.
pulsujacego $wiatta.

Po zakonczeniu aplikacji w pierwszym obszarze, Kontynuuj przechodzgc do kolejnych punktow na

zabierz urzadzenie z miejsca zabiegu . Powtorz skorze, az do przeprowadzenia zabiegu we

kroki od 1 do 3, aby rownolegtym ruchem, wszystkich planowanych miejscach.

przeprowadzi¢ zabieg na nastepnym, sasiednim

obszarze.

Upewnij sie, ze zadne miejsca nie zostaty pominigte poprzez umieszczanie okienka zabiegowego
bezposrednio obok obszaru poprzedniego dziatania urzadzenia, nie zostawiajgc przy tym zadnych
pustych miejsc pomiedzy nimi.

W przypadku intensywnego bolu, nalezy natychmiast przerwac zabieg i skonsultowac si¢ z lekarzem przed
ponownym uzyciem urzgdzenia.
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Gtowica(-e) zabiegowa(-e)
Standardowg gtowice (10) mozna stosowac na wszystkich obszarach. Jest idealna do
skutecznych zabiegéw na duzych obszarach, np. na nogach.

Precyzyjna gtowica (11) (niedotgczona do wszystkich modeli) zostata stworzona specjalnie
z my$lg o matych, ksztattnych, trudno dostepnych obszarach, np. kobiecej twarzy,
obszarach bikini, pachach, kolanach, goleniach, kostkach. Sekwencja btyskow jest
mniejsza, gdy natozona jest precyzyjna gtowica.

Jak przeprowadzié¢ zabieg na twarzy (tylko dla kobiet)

* Upewnij sie, ze przed rozpoczeciem zabiegu zostanie przeprowadzony test miejscowy. Usun wszelkie
owfosienie i kosmetyki, emulsje i kremy z miejsca, na ktorym bedzie przeprowadzany zabieg.

® Przed nacisnieciem przycisku btysku skieruj wzrok z dala od urzadzenia lub zamknij oczy, aby ochronic je
przed jasnym btyskiem $wiatta. Unikaj przeprowadzania zabiegu dwa razy w tym samym miejscu,
poniewaz moze to zwiekszy¢ prawdopodobienstwo wystgpienia niepozgdanych reakcji.

e Nalezy unika¢ kontaktu z ustami i nozdrzami podczas przeprowadzania zabiegu na goérnej wardze. Skoéra
pod nozdrzami moze by¢ bardzo wrazliwa.

¢ Nie stosuj permanentnej/potpermanentnej konturéwki do ust.

* WSKAZOWKA: Aby uniemozliwi¢ aktywacje wigzki Swiatta i jej dziatanie na gornej wardze, mozna
zamkng¢ usta i docisna¢ do siebie wargi.

* Wtosy rosngce na podbrédku mogg by¢ gestsze i bardziej szorstkie niz na innych czesciach ciata, czego
skutkiem moze by¢ zaczerwienienie skory po zabiegu. Takie zaczerwienienie jest tymczasowe i powinno
catkowicie znikng¢ po 24 godzinach.

UWAGA:

® Jesli zaczerwienienie lub pieczenie trwa kilka minut, mozna przytozy¢ w to miejsce zwilzong chtodna,
wodg Sciereczke lub ptatek kosmetyczny, aby ztagodzic to nieprzyjemne uczucie.

* W przypadku dostrzezenia zmian w pigmentacji skory, np. rozjasnienie lub sciemnienie, nalezy zaprzestac
uzytkowania urzgdzenia. Aby znalez¢ przyczyne takiej reakcji, nalezy zwrdécic sie o porade do lekarza,
gdyz moze to by¢ skutek jakiej$ przewlektej choroby.

Plan zabiegu

Faza poczgtkowa 4-12 tygodni; (jeden zabieg na tydzien)

Zabiegi kontrolne Zgodnie z potrzebami, np. co 1-2 miesiecy

Typowy cykl wzrostu wtosow rézni sie w zaleznosci od osoby i trwa od 16 miesiecy w zaleznosci od miejsca
na ciele (pod pachami, od kolana w dof, okolice bikini). Poniewaz $wiatto podczas zabiegu dziata jedynie
na wtosy bedgce w fazie wzrostu, bardzo wazne jest przeprowadzenie kilku zabiegéw, aby uzyskac staty
efekt gtadkosci skory. Zalecamy przeprowadzenie fazy poczgtkowej, ktéra powinna trwac¢ od 4 do 12
tygodni (w tej fazie zaleca sie wykonywanie nie wiecej niz jeden zabieg na tydzien) aby osiggna¢ optymalne
rezultaty.

Jesli stwierdzimy brak wzrostu wtoséw wczesniej, nie ma koniecznosci przeprowadzania 12-tygodniowego
cyklu. W takiej sytuacji mozna przejs¢ do zabiegéw kontrolnych.

Po zabiegu
Po zakonczeniu zabiegu wyjmij z gniazdka wtyczke przewodu sieciowego.

Po zabiegu zaleca sie uzycie kremu przeciwstonecznego SPF 15, jesli obszary skéry poddane procedurze
bedg wystawione na dziatanie promieni stonecznych. Zaleca sie unikanie sztucznych zrédet Swiatta, np.
kabin opalajgcych lub solarium.

Przez 24 godziny po zabiegu nalezy unika¢ wszelkich aktywnosci lub kosmetykow, ktére mogg podrazniac
skore, np. korzystania z gorgcych kapieli i sauny, zaktadania obcistych ubran, uzywania kremow
wybielajgcych, produktow perfumeryjnych lub peelingow. Moga one powodowac podraznienia skory typu
swedzenie i zaczerwienienie w miejscach poddanych zabiegowi.



Czyszczenie i przechowywanie

Po kazdym zabiegu sensory kolorytu skory (2) oraz okienko zabiegowe (1) nalezy sprawdza¢ pod katem
uszkodzen oraz przecierac sucha, niestrzepigca sie tkaning. W razie zauwazenia jakichkolwiek sladéw lub
czarnych punktow, nalezy je usung¢ zaraz po zabiegu. Nie wolno dotykac¢ ani czysci¢ szklanego filtra (9)
natychmiast po zabiegu. Nalezy odczekac, aby umozliwi¢ mu ostygniecie. Po uzyciu urzadzenie, aw
szczegolnosci okienko zabiegowe, nalezy oczysci¢ suchg, niestrzepigcg si¢ szmatka,.

Nie wolno optukiwac¢ ani zanurzac urzgdzenia w wodzie ani innym ptynie.

Aby zapewni¢ maksymalng wydajnos¢ urzadzenia, z gtowic (10, 11) oraz wbudowanych zwierciadet nalezy
usung¢ wszelki kurz, wtosy i inne zanieczyszczenia. Nie zanurza¢ w wodzie. Nalezy ostroznie i dokfadnie
czyscic¢ elementy suchg szmatkg. Urzgdzenie nalezy przechowywac w chtodnym i suchym miejscu. Nalezy
upewnic sig, ze okienko zabiegowe i czujniki karnacji sg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Mozliwe skuti uboczne

Niektorzy uzytkownicy beda doswiadczac¢ niewielkiego dyskomfortu (np. podwyzszonej temperatury skory
lub jej zaczerwienienia) po uzyciu urzgdzenia — jest to zupetnie normalna reakcja. Podczas aktywowania
wigzki $wiatta mozna poczuc¢ ciepto i mrowienie, a nastepnie zauwazy¢ zaczerwienienie skory. Tego typu
reakcja zazwyczaj znika po 24 godzinach. Niepozgdane reakcje wystepujg natychmiast po zabiegu lub w
ciggu 24 godzin od jego przeprowadzenia. W rzadkich przypadkach moga pojawi¢ sie dopiero po

72 godzinach. W przypadku nietypowej reakcji skory nalezy zwréci¢ sie o porade do lekarza.

Efekt uboczny

Jak go oceni¢ i zareagowaéc

Uczucie ciepta lub mrowienia podczas zabiegu,
ktore zazwyczaj znika po kilku sekundach do
minuty i stabnie wraz z uzytkowaniem.

Taka reakcja jest normalna dla wszystkich
zabiegow wykorzystujgcych technologie IPL. Nalezy
miec jej Swiadomos$c. Mozna w dalszym ciggu
korzysta¢ z urzgdzenia zgodnie z instrukcja,.

Dyskomfort lub bdl jest intensywny podczas
zabiegu i nie ustepuje po nim.

Nalezy przerwac korzystanie z urzagdzenia i
skonsultowac sie z lekarzem przed ponownym
uzyciem.

Zaczerwienienie skory podczas lub po zabiegu,
ktore znika w ciggu kilku minut do kilku godzin.

Taka reakcja jest normalna dla wszystkich
zabiegow wykorzystujgcych technologie IPL.
Nalezy miec jej Swiadomosc¢. Po ustagpieniu
zaczerwienienia mozna w dalszym ciggu korzystac
z urzgdzenia zgodnie z instrukcja.

Zaczerwienienie skory, ktore nie ustepuje w ciggu
24 - 48 godzin po zabiegu.

Nalezy przerwac¢ korzystanie z urzgdzenia i
skonsultowac sig z lekarzem przed ponownym
uzyciem.

W bardzo rzadkich przypadkach:

Opuchlizna i zaczerwienienie wokdt mieszka
wtosowego, ktore znika w ciggu 2-3 dni.

Po zniknieciu opuchlizny i zaczerwienienia wokot
mieszka wtosowego mozna w dalszym ciggu
korzysta¢ z urzadzenia zgodnie z instrukcja,.

Opuchlizna i zaczerwienienie wokot mieszka
wtosowego, ktora nie znika w ciggu 2-3 dni.

Nalezy przerwac¢ korzystanie z urzgdzenia i
skonsultowac sig z lekarzem przed ponownym
uzyciem.

Tymczasowe zmiany w kolorze skory (rozjasnienie
lub sciemnienie).

W przypadku zmiany koloru skory nalezy zaprzestac¢
korzystania z urzgdzenia i skonsultowac sie z
lekarzem.

Zwigkszony wzrost witosow w miejscach
poddanych zabiegowi (bardziej prawdopodobne u
0s0b z obszaru Morza Sréodziemnego).

Jesli zwiekszony wzrost wtosow nie ustepuje po
przeprowadzeniu kilku zabiegoéw, nalezy zaprzesta¢
korzystania z urzgdzenia i skonsultowac si¢ z
lekarzem.




Rozwigzywanie problemow

Ponizsze wskazowki mogg pomoc w rozwigzaniu problemow, ktore uzytkownik moze napotka¢ w
poczgtkowym okresie uzytkowania urzgdzenia.

Problem

Rozwigzanie

Wskazniki intensywnosci $wiatta nie zapalajg sie po
przytozeniu okienka zabiegowego do skory.

Sprawdz, czy urzgdzenie jest podtgczone do
gniazdka elektrycznego. Nacisnij przy

Upewnij sie, ze obydwa czujniki karnacji skory
maja z nig petny kontakt. W razie potrzeby, przyt6z
urzgdzenie w taki sposob, aby obydwa czujniki
miaty kontakt ze skorg,.

Urzgdzenie nie dziata na matych obszarach skory.

Nalezy korzystac z precyzyjnej gtowicy (jesli jest
dostepna) do zabiegéw na matych, trudno
dostepnych obszarach. Upewnij sig, ze obydwa
sensory kolorytu skory majg z nig kontakt.

Zmniejszona czestotliwos¢ btyskow Swiatta.

Urzadzenie jest w trybie ochrony przed
przegrzaniem. Aby przywréci¢ normalng predkosc,
pozwol urzgdzeniu ostygnac.

Na wskazniku intensywnosci jedynie pierwsza
dioda LED pali sig¢ na czerwono.

Nieprawidtowy odczyt karnacji skory. Skora jest
zbyt jasna lub zbyt ciemna. Urzadzenie nie bedzie
emitowac btyskow.

Srodkowe $wiatetko trybu delikatnego miga.

Urzagdzenie nie jest aktywne. Nacisnij przycisk
trybu delikatnego, aby ponownie aktywowac
urzgdzenie.

Pierwsza dioda LED na wskazniku intensywnosci
pulsuje na czerwono.

Gtowica (10 lub 11) zostata zdjeta. Ponownie nat6z
gtowice.

Wskazniki intensywnosci $wiatta zachowujg sie
nietypowo: jedna dioda LED $wieci na czerwono, a
pozostate — na biato.

Btad urzgdzenia. Urzgdzenie nie bedzie dziatac.
Odtgcz urzgdzenie i podtgcz ponownie. Jesli btgd
nie ustepuje, prosimy o kontakt z punktem
serwisowym Braun.

Wszystkie biate diody LED emitujg pulsujgce
Swiatto.

Urzgdzenie osiggneto kres swojej eksploatacii.
Maksymalna liczba btyskow (400 tys.) zostata
wyemitowana.

Urzagdzenie jest uszkodzone, pekniete lub wyglada
na wadliwe.

Nie nalezy korzysta¢ z urzadzenia, jesli raczka,
baza lub przewdd sieciowy sg uszkodzone.

W razie wszelkich watpliwosci dotyczgcych
bezpieczenstwa lub podejrzenia uszkodzenia
urzgdzenia, nie wolno z niego korzystac.

Utylizacja

Urzadzenie zawiera elementy elektroniczne, ktére moga by¢ poddawane recyklingowi.
By chroni¢ srodowisko, nie nalezy go wyrzuca¢ wraz z normalnymi odpadami, lecz odda¢ do
jednego z punkow zbiorki odpadow elektrycznych, dostepnych w danym kraju, do recyklingu.

E

Powyzsze informacje moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Warunki gwarancji

1.

Procter & Gamble International Operation SA, z siedzibg w Route de St-Georges 47, 1213 Petit Lancy

1 w Szwajcarii, gwarantuje sprawne dziatanie sprzetu w okresie 24 miesiecy od daty jego wydania
Konsumentowi. Ujawnione w tym okresie wady bedg usuwane bezptatnie przez autoryzowany punkt
serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzetu do autoryzowanego punktu serwisowego.

Konsument moze wysta¢ sprzet do naprawy do najblizej znajdujgcego sie autoryzowanego punktu

serwisowego lub skorzystac¢ z posrednictwa sklepu, w ktorym dokonat zakupu sprzetu. W takim
wypadku termin naprawy ulegnie wydtuzeniu o czas niezbedny do dostarczenia i odbioru sprzetu.

Konsument powinien dostarczy¢ sprzet w opakowaniu nalezycie zabezpieczonym przed

uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzetu nie podlegajg,
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10.

naprawom gwarancyjnym. Naprawom gwarancyjnym nie podlegajg takze inne uszkodzenia powstate w
nastepstwie okolicznosci, za ktére Gwarant nie ponosi odpowiedzialnos$ci, w szczegolnosci zawinione
przez Poczte Polskag lub firmy kurierskie.

Niniejsza gwarancja jest wazna jedynie z dokumentem zakupu i obowigzuje w kazdym kraju, w ktérym,
to urzgdzenie jest rozprowadzane przez jednostke organizacyjng firmy Procter & Gamble lub
upowaznionego przez nig dystrybutora.

Dokument zakupu musi by¢ opatrzony datg i numerem oraz okresla¢ nazwe i model sprzetu.

Okres gwaranciji przedtuza sig o czas od zgtoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzetu i
zwrotnego postawienia go do dyspozycji Konsumenta.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnoséci przewidzianych w instrukcji, do wykonania ktorych,
Konsument zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Ewentualne oczyszczenie sprzetu dokonywane jest na koszt Konsumenta wedtug cennika danego
autoryzowanego punktu serwisowego i nie bedzie traktowane jako naprawa gwarancyjna, chyba, ze
oczyszczenie jest niezbedne do usunigcia wady w ramach $wiadczen objetych niniejszg gwarancjag, i nie
stanowi czynnosci, o ktérych mowaw p. 7.

. Gwarancja nie sg objete:

a) mechaniczne uszkodzenia sprzetu spowodowane w czasie jego uzytkowania lub w czasie

dostarczania sprzetu do naprawy;

uszkodzenia i wady wynikte na skutek:

— uzywania sprzetu do celdw innych niz osobisty uzytek;

— niewfasciwego lub niezgodnego z instrukcjg uzytkowania, konserwacji, przechowywania lub
instalacji;

— uzywania niewtasciwych materiatow eksploatacyjnych;

— napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub
samowolnego otwarcia sprzetu powoduje utrate gwaranciji;

— przerobek, zmian konstrukcyjnych lub uzywania do napraw nieoryginalnych czesci zamiennych
firmy Braun;

— czesci szklane, zarowki o$wietlenia;

— ostrza i folie do golarek, wymienne koncoéwki do szczoteczek elektrycznych i irygatorow oraz
materiaty eksploatacyjne.

Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza

uprawnien Kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

b

-



Cesky

NaSe vyrobky spliiuji nejvyssi naroky na kvalitu, funk&nost a design. Epilator Braun Silk-expert Pro 5,
vyuZivajici profesionalni technologii intenzivniho pulzniho svétla (IPL), vam umoZni v pohodli domova trvale
odstranit neZadouci viditelné chloupky. Pred pouZitim tohoto pfistroje si prosim peclivé prostudujte tyto
pokyny, v€etné v8ech kontraindikaci, upozornéni a bezpecnostnich informaci, a uschovejte je pro pozdé&;si
pouziti.

Tento pristroj byl navrZzen tak, aby po ur¢ité dobé pouZzivani zptsobil dlounodobé omezeni ristu chloupku.

Zeny: , , hohy, paZe, podpaZi, oblast bikin a tvar (pod licnimi kostmi)
VAROVANI: NepouZivejte pfistroj v blizkosti oCi a podél Cela.
Muzi: ramena a partie pod nimi (hrudnik, zada, paze, bficho a nohy)

VAROVANI: NepouZivejte na tvar, krk nebo oblast genitalii.
Pouziti na muZskeé vousy nebo chloupky na obli¢eji miiZe vést k trvalym nasledkdam, resp.
k nestejnomérnym vysledkim, které mohou zpusobit nezadouci zmény charakteristickych
rysli obliceje.
Epilator IPL se nehodi pro kazdého. Nejucinnéjsi je u uzivatell se svétlym az stfednim odstinem pokozky a
s tmavou barvou chloupkil. Seznamte se prosim s tabulkou odstinti pokozky a barvou chloupk na strané
3 a zjistéte si, zda je tento strojek pro vas vhodny.

Popis

Epilacni okénko

Snimace tonu pokoZzky SensoAdapt™
Diodové indikatory (LED)

Tlacgitko pro jemny rezim s kontrolkou
Tlacitko spusténi epilace

Rukojet’

Zakladna

Sit'ovy kabel

Sklenény filtr (integrovany UV filtr)
Standardni hlava

Presna hlava (jen u nékterych modelt)

- =2 OoO~NOOTAWN =

- O

Jak to funguje?

Epilator Braun Silk-expert Pro 5 plisobi pod povrchem kuize, kde zasahuje melanin ve folikulach chloupki,
¢imZz pomaha narusit cyklus jejich dorastani. Pfi opakovaném, periodickém pouzivani tak energie
svételnych impulst pomaha predchazet tomu, aby neZadouci chloupky dosahly povrchu pokozky.

Inteligentni snimace odstinu pokoZky SensoAdapt™ (2) kontinualné pred kazdym zableskem snimaji
barevny tén vasi kiiZe a automaticky prizpusobuji intenzitu svétla pro zajisténi maximalni a€innosti a
bezpec&nosti aplikace. Diky tomu Ize epilovat kiizi vSech vhodnych odstind, pristroj v8ak zabrani aplikaci v
pripadé pfrilis tmavé pokozky.

Kontraindikace

Pristroj nepouzivejte v nasledujicich pripadech:

* Ma-li vaSe pokozka tmavsi odstin, neZ odpovida barevnému tonu V, ktery
naleznete v tabulce na strané 3. Vzhledem k tomu, Ze tmava kiZe pohlcuije vice
svételné energie, mlZe vést aplikace na velmi tmavé kiiZi k neptijemnym &i
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bolestivym pocitim a nezadoucim ucinkdm (napt. k paleni, vzniku puchyra,
zmeéneé zbarveni nebo zjizveni) a k poSkozeni vasi pokozky.

¢ Jste-li téhotna nebo kojici Zena, nebo vam jesteé neni 18 let, protoZe tento pfistroj
nebyl testovan na téchto skupinach osob.

e Pokud jste prodélal(a) rakovinu kiiZze nebo se u vas vyskytly prekancerozni léze
(napf. névy nebo velké mnozstvi pigmentovych skvrn).

e Pokud jste se nedavno opaloval(a) na slunci ¢i v solariu. Vase pokozka miZe byt
po slunéni mimoradne citliva a obzvlasté nachylna k tomu, aby se u ni projevily
vedlejSi uCinky epilace technologii IPL (napf. spaleni, puchyre, zména zbarveni
nebo zjizveni kiize). Ani po provedeni epilace technologii IPL nevystavuijte
nechranénou pokozku pfimemu sluneCnimu zareni.

Pouzivani tohoto pfistroje je také nepfipustné za urCitych okolnosti i

onemocnéni.

Pristroj nepouzivejte, pokud se vas tyka néktery z nasledujicich bodu:

¢ Trpite néjakym chronickym onemocnénim.

¢ Trpite chronickou kozni nemoci (napf. lupenkou Ci vitiligem) nebo je vaSe pokozka
poSkozena (napf. nasledkem spaleni od slunce, fiznuti, otevienymi rankami nebo
probihajici injekci) v mistech, kde chcete provést epilaci.

¢ V oblasti, kterou chcete epilovat, mate kreCove Zily.

¢ Je uvas znama citlivost na svétlo (fotosenzitivita) nebo uZivate Iéky, které mohou
zvySovat citlivost kiize (napt. Retin A, Accutane, pfipadné topické retinoidy).

¢ V oblasti, kterou chcete epilovat, byl predtim proveden tzv. peeling (obrusovani
pokozky).

e \/ pfipadé, Ze se vas tyka néktery z vySe uvedenych bodl, by tento pfistroj mohl
poskodit vasi pokozku nebo zhorSit stavajici problémy. Mohly by se u vas projevit
nepriznivé vedlejsi ucinky, jako treba spaleni, puchyre, zména zbarveni (nadmérna
¢i nedostate¢na pigmentace) nebo zjizveni kiize.

Pokud nemate jistotu, zda je pro vas pouZivani tohoto pfistroje bezpe€né, poradte
se prosim se svym praktickym Iékafem nebo dermatologem.

UZivate-li pravidelné nebo dlouhodobé néjaké Iéky, informujte se prosim u svého
|ékare, zda nemohou ovliviiovat citlivost pokozky na svétlo.

Upozornéni

Pristroj nepouzivejte na ...

¢ vlasove pokozce, oboCi ani nikde v okoli nebo blizkosti o€i. Aplikace v téchto mistech
by mohla trvale poSkodit vas zrak.

¢ tetovani nebo permanentnim make-upu v oblasti epilace.

e bradavkach, genitaliich nebo kolem analniho otvoru. V téchto oblastech mize mit
kuZe tmavsi odstin nebo zde muZe byt ochlupeni hustsi a pouZiti pfistroje na téchto
mistech muzZe vést k nepfijemnym ¢i bolestivym pocitlim nebo i k poSkozeni vasi
pokoZzky.

¢ tmaveé hnédych nebo ¢ernych mistech, jako jsou pihy, materska znaminka,
pigmentové skvrny €i bradavice v oblasti aplikace.

e vousech a chloupcich na obli¢eji (u muzi).
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Nedivejte se pfimo do sklenéného filtru (9) ani se nepokousejte zapnout pfistroj
smeérujici k oCim. Aby bylo pouZzivani pristroje bezpecné pro vaSe oCi i zrak pobliz se
nachézejioich 0sob, se tento epilator aktivuje pouze tehdy, kdyz prilozite oba
snimace odstinu pokozky K mistu apllkace Pokud by nékdy doslo k aktivaci
pristroje, u néhoZ by NEBYLY oba snimage ve styku s pokozkou, okamZité PRESTANTE
epilator pouzivat a kontaktujte prisluSného prodejce.

Pristroj nepouZivejte na téZe oblasti vice neZ jednou tydné. Epilaci tak neurychlite, ale
miZete tim naopak zvysit riziko poSkozeni kiiZe.

Bezpecénostni opatreni

¢ Tento pristroj je ur€en pro jednoho uZivatele.

¢ Neni uren k tomu, aby jej pouZivaly osoby mladsi 18 let.

¢ Osoby se snizenou fyzickou pohyblivosti, omezenymi smyslovymi ¢i rozumovymi
schopnostmi a osoby bez zkuSenosti nebo odpovidajicich znalosti mohou tento
pristroj pouzivat pod dohledem nebo po obdrZeni pokyn(i k jeho bezpeénému
pouZivani a seznameni se s moznymi riziky.

¢ | déti je tfeba dohlédnout na to, aby si s pristrojem nehraly. Pristroj vzdy uchovavejte
mimo dosah déti.

Elektricka a pozarni bezpeénost

Pravidelné kontrolujte, zda nejsou na pfistroji nebo kabelech patrné viditelné
znamky poskozeni. Zjistite-li poSkozeni nebo praskliny, pfestarite pfistroj pouZzivat.
Pri pouZivani poSkozeného pfistroje hrozi uraz elektrickym proudem. V pfipadé
zavady nechte pfistroj zkontrolovat a opravit v autorizovaném servisnim stfedisku.
Nekvalifikované opravy mohou pro uZivatele pfedstavovat extrémni nebezpeci.

Po poufZiti vZdy pfistroj odpojte od napajeni.

NEBEZPECI

Nikdy se nepokousSejte pristroj otevfit a opravit, protoZe hrozi odkryti nebezpecnych
elektrickych soucasti a vystaveni energii pulsniho svétla, coz miiZze vést k vaznému
urazu nebo k trvalému poskozeni zraku.

Pristroj nepouZivejte ve vodé nebo v jeji blizkosti ani na mokrych
povrsich, napriklad ve vané, spre, u bazén(i nebo jinych nadrzi, které @
mohou obsahovat vodu. Dojde-li ke zvlhnuti pristroje, nepouzivejte jej. g
Pri pouZivani vihkého pfistroje hrozi traz elektrickym proudem.
NepouZivejte poSkozeny pristroj (napt. s prasklym krytem, poSkozenym kabelem
atd.). Ve vnitfnich dilech vznikaji elektrické naboje, které jsou nebezpecnée.
NepouZivejte pristroj s prasklym ¢i chybgjicim sklenénym filtrem (9). Pravidelné
kontrolujte, zda neni sklenény filtr poSkozen.
Nesahejte na sklenény filtr pfi pouZivani pfistroje nebo bezprostfedné po jeho
pouZziti, protoze bude horky.
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K CiSténi pristroje nepouzivejte prostredky na bazi petroleje ani jiné horlave Cistici
pripravky (alkoholove, acetonove), protoze by hrozilo nebezpeci pozaru.

NepouZivejte abrazivni Cistici prostredky. Mohly by poSkodit pfistroj nebo poSkrabat
sklenény filtr.

NepouZivejte se tento pristroj pouZzivat jinak nez k odstrafiovani nezadoucich
chloupkd.

Nepouzivejte pristroj na jiném povrchu, nezZ je lidska pokozka. Nemackejte tlacitko
spusténi epilace, neni-li epilaCni okénko (1) v pIném kontaktu s pokozkou.

Neblokujte niCim ventilaCni otvory. Pristroj by se mohl prehfrivat, coz by vedlo k
nebezpecCi urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

Jak se pristroj pouziva

Priprava oblasti pokoZky k epilaci

Pred pouZzitim pfistroje z kiiZe odstrarite veskeré viditelné chloupky. Metodu odstranéni chloupkt vyberte
podle vaseho uvazeni. Aby bylo epilatni okénko stale Cisté, ujistéte se, Ze vam na pokoZce nezlistaly Zadné
chloupky. Prislusnou oblast oCist&te a jemné osuste.

Zapnuti napajeni pristroje:

Pro zapojeni zakladny do elektrické sité pouZijte sit'ovy kabel (8). P¥istroj zapnéte stisknutim tlacitka pro
jemny rezim (4). Diodové indikatory (3) se jednou rozsviti a kratce se spusti ventilator. To znamena, Ze je
pristroj pfipraven k pouZiti. Za provozu se pfistroj mirné zahfiva.

Automatické prizplisobeni svétla

KdyZ jsou oba snimace odstinu (2) v kontaktu s kizi, pfistroj zjisti barevny ton vasi pokozky a stanovi
odpovidajici intenzitu svétla, kterou indikuji bilé diody LED na diodovych indikatorech (3). Jedna se o
potvrzeni toho, Ze je pristroj pfipraven vydavat zablesky.

m svétly odstin pokozky — vysoka intenzita svétla
_ tmavy odstin pokozky — nizka intenzita svétla s rychle

se opakujicimi zablesky

— nesviti zadné diody Bﬁﬁ;cham ke kontaktu s pokozkou — P¥istroj nebude

@RI sviti servena dioda | nepiipustny odstin pokozky — Pistroj nebude blikat.

Jemny rezim

Intenzitu svétla snizite stisknutim tlacitka pro jemny rezim (4). Mate na vybér 3 riizna nastaveni:
Standardni: 3 kontrolky

Jemné: 2 kontrolky

Extra jemné: 1 kontrolka (nejniZ8i intenzita svétla s rychle se opakujicimi zablesky)

Jemné a extra jemné nastaveni jsou uréena pro citlivé oblasti a prvni pouZziti. Pfi snizené intenzité svétla
muze byt k dosazeni poZzadovanych vysledku potfeba vétsi pocet aplikaci.

Diodovy indikator pfi zméné intenzity svétla zablika.

Pristroj se vypne, pokud budete tlacitko pro jemny rezim (4) drZzet déle nez 3 sekundy.
Po 10 minutach bez poufZiti se pristroj automaticky deaktivuje.

Znovu zapnéte stisknutim tlacitka pro jemny rezim.

Test na malé ploSe pokoZzky

Pred prvni epilaci doporu€ujeme otestovat si reakci pokoZzky na pouZiti pristroje Braun Silk-expert jen na
malé plosce Casti téla, kterou se chystate zbavit chloupk (o velikosti 2 x 3 cm, coz odpovida plose
vystavené dvéma zableskim vedle sebe). Pri provadéni tohoto testu postupujte podle pokynt uvedenych v
kapitole «<Metody oSetieni», v ¢asti <PULZOVANI>.
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Test vyhodnot'te po uplynuti 48 hodin. Vypada-li pokozka normalné&, mazete pristoupit k prvni epilaci. Pri
vyskytu koZni reakce upustte od pouZiti pristroje a porad'te se s I€kafem. Po provedeni testu neprovadéjte
nejméné jeden tyden epilaci testovaci plochy kuiiZe.

Metody oSetreni

Oblast aplikace musi byt zbavena chloupkd, ¢ista a sucha. Pred stisknutim spous$téciho tlacitka odvrat'te
kvuli ochrané pred jasnym svétlem zrak od pristroje. Ve vzacnych ptipadech muiZe uzivatel vnimat zablesk
jako prili§ jasny. S touto skute¢nosti se vSak nepoji Zadné bezpecnostni riziko. Pro vétsi pohodli a omezeni
zdanlivé prilisného jasu doporucujeme provadét oSetfeni v dobre osvétlené mistnosti.

KLOUZANI 7/\ PULZOVANI

pro rychlé a ucinné pro o3etifeni mensich
oSetfeni velkych ploch a tézko dostupnych
(napriklad nohou) oblasti (naptiklad

holeni, kotnik()

Zenského obliCeje, linie
bikin, podpaZi, kolen, /"

1. Prilozte epilacni okénko (1) pevné na pokozku tak, aby byly oba snimace odstinu (2) ve styku s kuZi.
Na diodovém indikatoru (3) se rozsviti bilé diody LED.

2. Stisknéte spoustéci tlagitko (5) a pridrzte jej 2. Stisknéte spoustéci tlacitko (5) a hned jej zase
stisknuté. Pristroj zacne vydavat zablesky. uvolnéte. Pristroj emituje zablesk.

3. Pomalu a plynule pohybujte pristrojem od spodni | 3. Zvedné&te pfistroj a premistéte jej na vedlejsi
k horni ¢asti epilované oblasti. Zajistéte, aby misto uréené k epilaci. PoCkejte, az se na
byl pfistroj v uplném a nepretrzitém kontaktu s diodovych indikatorech rozsviti bilé diody LED.
pokoZkou a mohl tak neustéle vydavat zablesky. Poté stisknéte a uvolné&te spoustéci tlacitko.

Po pretaZeni okénka na konec prvniho epilovaného | Pokracujte v epilovani jednoho mista po druhém,
pasu pokoZky pristroj nadzvednéte nad misto aZ pokryjete celou zamyslenou oblast.

aplikace. Zopakovanim kroku 1 aZ 3 epilujte vedlejsi
oblast pokoZky rovnobézné vedenym tahem .

Nevynechavejte Zzadna mista — epilacni okénko umist'ujte hned vedle mista predchozi aplikace, aniz by
mezi epilovanymi oblastmi zlistala n&jaka neoSetfena mezera.

Ucitite-li intenzivni bolest, ihned ukoncete aplikaci a pred dal§im pouZitim pfistroje se porad'te se svym
lekarem.

Hlava/Hlavy
Standardni hlavu (10) miZete pouZit na vdechny typy povrchu téla, ale nejucinnéji osetfi
velké plochy, napfiklad nohy.

Presna hlava (11) (jen u nékterych modelu) byla specialné navrzena pro oSetfeni malych,
oblych a téZko dostupnych oblasti, napriklad Zenského obli¢eje, linie bikin, podpaZzi,
kolen, holeni, kotnik(i. Rychlost zablesku je s nasazenou presnou hlavou nizsi.

Jak oSetfit oblicej (jen pro zeny)

e NeZ pristoupite k oSetfeni obliCeje, udélejte si test na malé ploSe pokoZzky. Odstrarite veSkeré viditelné
chloupky a kosmetické pripravky, balzamy a krémy z oblasti, kterou chcete epilovat.

e Pred stisknutim spoustéciho tlaCitka zaviete o¢i nebo odvrat'te pohled od pfistroje kvtli ochrané pred
jasnym svétlem. Vyvarujte se dvojnasobné aplikace na stejném misté, pf¥i které by hrozilo zvySené riziko
nepfiznivych reakci.

® P¥i o8etreni oblasti nad hornim rtem se vyvarujte kontaktu pfistroje se rty a nosnimi dirkami. Centraini
oblast pod nosnimi dirkami miiZe byt citliva.

e Nepouzivejte na permanentni nebo semipermanentni konturovaci tuZzky na rty.

o TIP: Pritisknutim rt k sob& miZete predejit tomu, aby se svétlo aktivovalo na hornim rtu.

e Chloupky rostouci pod bradou mohou byt hustsi a silngjsi. To muzZe nékdy po aplikaci vést k lehkému
zarudnuti kiiZe. Toto zarudnuti je docasné a mélo by Gplné zmizet béhem 24 hodin.
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POZNAMKA:

e Pokud se objevi zarudnuti nebo paleni pretrvavajici nékolik minut, zklidnéte podrazdénou oblast
priloZzenim chladivé latky nebo kosmetického tamponu.

e Zaznamenate-li jakékoli barevné zmény na kuzi, napriklad jeji vyblednuti nebo ztmavnuti, prestarite
pristroj pouZzivat. Absolvujte Iékarské vySetreni, aby se zjistila priina, ktera miZe predstavovat vlastni
zdravotni problém.

Plan epilace

Pocatecni faze 1 oSetfeni tydné (4-12 tydnd, ).
Udrzovaci faze Pokracujte v aplikacich dle potteby, tj. jednou mési¢né — jednou za
2 mésice

Obvykly riistovy cyklus chloupkt se u jednotlivych osob li§i a pohybuje se v rozmezi 16 mésicu podle
télesné partie (podpazi, lytka a holeng, oblast bikin). Vzhledem k tomu, Ze na aplikaci svétla reaguji jen
chloupky v rastové fazi, je pro dosazeni trvale hladké pokoZky zapotiebi vice aplikaci. Z téchto davodu
doporucujeme v pocatecni fazi 1 oSetreni tydné po dobu 4 aZ 12 tydnu.

Pokud se zastavi rst chloupku, neni nutné oSetfeni provést do konce 12. tydne. V takovém pripadé
muzete prejit k udrZzovaci fazi.

Po aplikaci
Po skon&eni oSetfeni pristroj vypnéte a jeho sit'ovy kabel vytahnéte z elektrické sité.

Po aplikaci doporucujeme oSetfit epilované oblasti, které by mohly byt vystaveny slunenimu zareni,
pripravkem s ochrannym faktorem 15. Doporu¢ujeme nevystavovat pokoZku plsobeni umélych zdrojl
svétla, napriklad v opalovacich kabinach a solariich.

Bé&hem 24 hodin po epilaci se také vyvarujte vykonavani ¢innosti nebo pouzivani prostredki na plet’, které
by mohly vést k podrazdéni kGize. Do téchto ¢innosti spada i pouZzivani termalnich koupacich sudi nebo
saunovani, noseni tésnych odévl, pouzivani bélicich kréml, parfémovanych produkt nebo peeling
pokozky. Vy8e uvedené muze vést k podrazdéni epilovanych oblasti, projevujici se napriklad svédénim
nebo zarudnutim.

Cisténi a skladovani

Po kazdém pouZziti zkontrolujte, zda nejsou snimace tonu pokozky (2) a epila&ni okénko (1) poskozeny,

a otfete je suchym kouskem latky, ktera nepousti viakna. Pokud zpozorujete €erné skvrny nebo tecky,
ihned po pouZiti je vyCistéte. Bezprostfedné po pouZiti se nedotykejte sklenéného filtru (9) ani jej
necistéte. Nechte jej vychladnout. Po pouZiti otfete pristroj, zvlasté pak epilatni okénko, suchym kouskem
latky, ktera nepousti viakna. Pristroj neomyvejte ani jej neponorujte do vody i jiné tekutiny.

Pro zajisténi maximalniho vykonu udrZujte hlavy (10, 11) s vestavénymi reflektory Cisté, zbavené chloupk
a jinych necistot. Necistéte je ve vodé, ale peclivé je otfete suchym kouskem latky.

Pristroj skladujte na chladném a suchém misté. Zajistéte ochranu epilacniho okénka a snimacl pokoZzky
pred poskozenim.



Mozné vedlejsi ucinky

Pro nékteré osoby bude pouzivani pristroje mirné neprijemné (provazené napt. pocitem horka nebo
zarudnutim). Jedna se o normalni stav. M(iZe se stat, Ze pfi aktivaci zablesku pocitite horkost a
mravenceni, nasledované zarudnutim pokoZzky. Tento typ kozni reakce obvykle vymizi b&hem 24 hodin.
Nepriznivé reakce se obvykle projevi bezprostfedné po aplikaci nebo do 24 hodin. Ve vzacnych pripadech
k nim muZe dojit az b&éhem 72 hodin. Pokud se u vas projevi neobvykla koZni reakce, obrat'te se prosim na

svého lékare.

Vedlejsi ucinek

Posouzeni a feSeni

Pocit horka a mravenceni pti aplikaci, ktery
obvykle odezni béhem nékolika sekund az minut
a s pokradujici aplikaci ustupuje.

Jedna se o oekavany a normalni jev, ktery nastava
pri vSech epilacich technologii IPL. MUZete pokracovat
v pouZzivani pristroje dle prislusnych pokyn.

Velmi nepfijemny pocit €i bolest pfi aplikaci,
pripadné pretrvavajici i po jejim ukonceni.

Prestarite pristroj pouzivat a pred dalSi aplikaci se
porad’te se svym lékarem.

Zarudnuti kiZze, které se objevi pri aplikaci nebo
po jejim ukon&eni, zmizi béhem nékolika minut
az hodin.

Jedna se o oCekavany a normalni jev, ktery nastava
pri vSech epilacich technologii IPL. KdyZ zarudnuti
pokozky zmizi, miZete pokracovat v pouzivani
pristroje dle prislusnych pokynd.

Zarudnuti kGize, které nezmizi do 24 - 48 hodin
po pouZiti pristroje.

Prestarite pristroj pouZivat a pred dalSi aplikaci se
porad'te se svym |€ékarem.

Ve velmi vzacnych pripadech:

Napuchnuti a zarudnuti okolo folikuly chloupku,
které odezni béhem dvou az tfi dni.

KdyZ opuchnuti a zarudnuti kolem folikuly zmizi,
mUzete pokracovat v pouzivani pristroje dle
prislusnych pokynu.

Napuchnuti a zarudnuti okolo folikuly chloupku,
které neodezni béhem dvou az t¥i dni.

Prestarite pristroj pouzivat a pred dalSi aplikaci se
porad’te se svym lékarem.

Docasné zmény zbarveni kliZe (vyblednuti nebo
ztmavnuti).

Pri vyskytu zmén zbarveni kiiZze prestarite pristroj
pouZzivat a porad'te se s Iékafem.

Zvyseny rlst chloupkd v oblastech aplikace
(s pravdépodobnéjsim vyskytem u osob se
stfredomorskym pavodem).

Pokud zvy$eny rlst pretrvava i po nékolika aplikacich,
prestarite pristroj pouZivat a porad'te se s [€kafem.

Odstrarnovani problémi

Nasledujici pravodce odstraiiovanim problém( vam mlze pomoci vyresit po&ateéni potize s pouzivanim

tohoto pfistroje.

Problém

Reseni

Po priloZeni epilacniho okénka na pokozku se
nerozsviti diodové indikatory.

Zkontrolujte, zda je pfristroj pripojen do elektrické
sité. Zapnéte stisknutim tlacitka pro jemny reZzim
(4).

Zajistéte, aby byly oba snimace odstinu kiZe v
plném kontaktu s pokoZkou. Pokud je tfeba,
premistéte pristroj tak, aby se oba snimace
dotykaly pokoZky.

Pristroj nefunguje na malych oblastech.

Na malé a téZko dostupné oblasti pouZijte presnou
hlavu (pokud ji mate k dispozici). Zajistéte, aby byly
oba snimace ténu pokoZzky v kontaktu s pokozkou.

Blikajici sekvence se zpomaluje.

Zarizeni je v rezimu ochrany proti teplu. Chcete-li
se vratit k normalni rychlosti, nechte zafizeni
vychladnout.

Na indikatoru sviti Cervené jen prvni dioda LED.

Neplatné snimani odstinu pokoZky. VaSe pokozka
je bud’ pfilis svétla, nebo pfrilis tmava. Pristroj
nebude blikat.

19



Prostfedni kontrolka pro jemny reZim blika.

P¥istroj je vypnuty. Znovu zapnéte stisknutim
tlaCitka pro jemny rezim.

Na indikatorech blika Cervené prvni dioda LED.

Hlava (10 nebo 11) byla sejmuta. Nasad'te ji zpét.

Diodové indikatory sviti v neobvyklé kombinaci
jedné Cervené diody LED spolu s jednotlivymi
bilymi diodami LED.

Chyba pfristroje. Pristroj nebude fungovat.

Odpojte z elektrické sité a znovu zapojte. Pokud se
chyba projevuje i nadale, obrat'te se na servisni
stfedisko spole¢nosti Braun.

Blikaji v&echny bilé diody LED.

Konec Zivotnosti pristroje. Bylo dosazeno
maximalniho poc¢tu zablesku (400 000).

Pristroj je rozbity, napraskly nebo vypada, Ze je
defektni.

NepouZivejte v pfipadé& poskozeni rukojeti,
zakladny nebo sitového kabelu. Mate-li jakékoli
pochybnosti o bezpeénosti pfistroje, nebo mate-li
podezieni, Ze je jakymkoliv zplsobem poskozen,
nesmite jej pouzivat.

Likvidace

pristroj do smésného komunalniho odpadu, ale odevzdejte jej na prislusné sbérné misto.

Vyrobek obsahuje recyklovatelny elektronicky odpad. Chrarite Zivotni prostredi, nevyhazujte ﬁ
—

MZe byt zménéno bez upozornéni.

Zaruka

Poskytujeme dvouletou zaruku na vyrobek s platnosti od data jeho zakoupeni. V zaruéni Inité bezplatné
odstranime v8echny vady pfistroje zapficinéné chybou materialu nebo vyroby, a to bud’ formou opravy,
nebo vymeénou celého pristroje (podle naseho viastniho uvazeni). Uvedena zaruka je platna v kazdé zemi,
ve které tento pfistroj dodava spolec¢nost Braun nebo jeji povéreny distributor.

Zaruka se netyka nasledujicich pripadd: poskozeni zapfi¢inéné nespravnym pouzitim, b&zné opotiebovani
(napriklad platkud holiciho strojku nebo pouzdra zastfihavace), jakoz i vady, které maji zanedbatelny dosah
na hodnotu nebo funkci pfistroje. Pokud opravu uskute€ni neautorizovana osoba a nebudou-li pouZity
plvodni nahradni dily spoleénosti Braun, platnost zaruky bude ukon&ena.

Pokud v zaruéni Ih(ité pozadujete provedeni servisni opravy, odevzdejte cely pfistroj s potvrzenim o nakupu
v autorizovaném servisnim stredisku spole¢nosti Braun nebo jej do stfediska zaslete.
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Slovensky

Nase vyrobky spifiaji najvyssie naroky na kvalitu, funk&nost’ a dizajn. Zariadenie na odstraiiovanie chipkov
Braun Silk-expert Pro 5 s technoldgiou intenzivneho pulzného svetla (Intense Pulsed Light, IPL) vam
umoziuje permanentne a v pohodli domova odstrafiovat’ neZelané viditelné ochlpenie. Kym za&nete
pouZzivat’ toto zariadenie, pozorne si preStudujte tuto priruc¢ku spolu so vSetkymi kontraindikaciami,
vystrahami a bezpe€nostnymi informaciami a odloZte si ju na budice pouzitie.

Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby po urgitej dobe pouZivania dlhodobo pdsobilo proti rastu chipkov.
Medzi optimalne telesné oblasti vhodné na pouZitie zariadenia patria:

Zeny: Nohy, ramena, podpazusie, oblast’ bikin a tvar (pod licnymi kost’ami)
UPOZORNENIE: Zariadenie nepouZivajte v blizkosti o€i a na Cele.
Muzi: Ramena a niZ8ie (hrudnik, chrbat, brucho, nohy)

UPOZORNENIE: NepouZivajte na tvari, krku ani v oblasti genitali.
Pouzivanie na muZskej brade a na Gpravu fazov na tvari méZe viest’ k permanentnym alebo
nerovnomernym vysledkom, ktoré moZu spdsobit’ neZzelané zmeny charakteru tvare.

Zariadenie IPL nie je vhodné pre kazdého. NajucinnejSie je na pokoZke svetlého az stredne tmavého
odtiefia a pri tmavom sfarbeni ochlpenia. Na zaklade tabulky na strane 3 venovanej odtieriom pokoZzky a
zafarbeniu ochlpenia ustanovte, €i je zariadenie pre vas vhodné.

Popis

OSetrovaci priezor
Senzory odtieria pokoZzky SensoAdapt™
Ukazovatele vykonu LED

Tlacgidlo rezimu Jemny s kontrolkami
Tlacidlo oSetrenia

Rukovat’

Zakladna stanica

Napajaci kabel

Skleneny filter (integrovany UV filter)
Standardna hlavica

Presna hlavica (nie je su¢ast'ou vSetkych modelov)

- =2 OoO~NOOAWN =

- O

Prevadzkovy princip

Zariadenie Braun Silk-expert Pro 5 pdsobi pod povrchom pokoZky cielenim melaninu vo folikulach chipkov,
¢im pomaha narusat’ proces dorastania chlpkov. Pri kontinualnom periodickom pouZivani svetelna energia
pomaha predchadzat’ tomu, aby neZelané ochipenie preniklo na povrch pokozky.

Inteligentné senzory odtieria pokoZzky SensoAdapt™ (2) kontinualne rozpoznavaju odtieri pokoZzky pred
kazdym zableskom a automaticky prispésobuju intenzitu svetla v zaujme optimalnej efektivnosti a
bezpecnosti. Tymto spdsobom je mozné oSetrovat’ nalezité odtiene pokozky a suasne sa tym predchadza
oSetrovaniu pokozky s nadmerne tmavym odtiefiom.

Kontraindikacie

Toto zariadenie nepouzivajte ...
¢ ak je vaSa pokozka tmavsia ako odtien pokoZzky V znazorneny v tabulke odtiefiov
pokoZky na strane 3. Ked'Ze tmava pokozka absorbuje viac svetelnej energie,
oSetrovanie mimoriadne tmavej pokozky moze spbsobit’ nepohodlie/bolest’ a
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neZiaduce UCinky (napr. popaleniny, pluzgiere, zmenu zafarbenia alebo vznik
jaziev) a poranit’ vaSu pokozku.

e ak ste tehotna, kojite alebo mate menej ako 18 rokov, ked’Ze toto zariadenie
nebolo testované na jedincoch s tymito charakteristikami.

¢ ak ste prekonali rakovinu koze alebo predrakovinove Iézie (napr. névy alebo velky
pocCet materskych znamienok).

¢ ak ste svoju pokozku v nedavnej minulosti vystavili prirodzenému €i umelému
opalovaniu. VaSa pokozka moze byt po vystaveni sinku mimoriadne citliva a
obzvlast’ nachylna na neziaduce ucinky procedury IPL (napr. popaleniny,
pluzgiere, zmena zafarbenia alebo vznik jaziev na pokozke). Po procedure IPL
tiez predchadzajte nechranenému posobeniu priameho slneCného Ziarenia.

Zariadenie sa tiez nesmie pouzivat’ pri ur€itych druhoch ochoreni.

Zariadenie nepouzivajte, ak sa na vas vzt’ahuje Pubovol’né z nasledujicich

vyhlaseni:

e Trpite chronickym zdravotnym ochorenim.

¢ Trpite chronickym ochorenim koZe (napr. psoriaza alebo vitiligo) alebo
poskodenim koZe (napr. spalenie sinkom, rezné rany, otvorené rany a aktivne
infekcie) v oblastiach, ktoré chcete oSetrovat’.

¢ \ oblasti, ktoru chcete o3etrovat’, mate kiCoveé Zily.

¢ Viete 0 svojej senzibilite na sinecné svetlo (fotosenzitivita) alebo uZivate lieky, ktoré
zvySuju mieru citlivosti kozZe (napr. Retin A, Akutan alebo iné topické retinoidy).

¢ V oblasti, ktoru chcete oSetrovat’, ste podstupili proceduru pilingu pokozky.

¢ Pokial sa na vas vztahuje fubovolné z vysSie uvedenych vyhlaseni, toto zariadenie
mdZe poranit’ vaSu pokozku alebo zhorsit’ stav ochoreni, ktorymi momentalne
trpite. M&Zu sa vyskytnut’ neziaduce ucinky ako popaleniny, pluzgiere a zmeny
zafarbenia pokoZzky (hyperpigmentacia alebo hypopigmentacia), pripadne sa
mdZu objavit’ jazvy.

Ak si nie ste isty, Ci toto zariadenie moZete bezpelne pouZivat, porad’te sa s lekarom

alebo dermatologom.

Ak pravidelne a dlhodobo uZivate nejake lieky, spytajte sa lekara, €i nemaju

potencialne ucinky na citlivost’ pokozky na svetlo.

Varovania

Nepouzivajte na ...

* pokozke hlavy, oboci ani nikde v okoli o€i. PouZivanie v tychto oblastiach mbze
natrvalo poSkodit’ vas zrak.

e tetovanie alebo permanentny mejkap v oblasti oSetrovania.

¢ pradavky, genitalie a v okoli analneho otvoru. Tieto oblasti mbZu vykazovat’
tmavsie zafarbenie pokoZzky a vySSiu hustotu ochlpenia, a preto pouZivanie
zariadenia v tychto oblastiach méZe spbsobit’ nepohodlie/bolest’ alebo poranenie
pokozky.

¢ tmavohnedé alebo Cierne flaky, ako su pehy, materské znamienka, SoSovice
alebo bradavice v oblasti oSetrovania.

¢ Brada/fluzy u muzov
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Nepozerajte sa priamo do skleneného filtra (9) ani sa nepokusajte aktivovat’
zariadenie namierené smerom na ocCi. V zaujme ochrany vaSich oCi a 0sdb vo vase;j
blizkosti sa zariadenie aktivuje len v pripade, ak sa oba senzory rozpoznavania
odtiena pokoZzky priloZia k pokozke. Ak sa zariadenie aktivuje v case, ked oba
senzory NIE SU v kontakte s pokozkou, zariadenie ihned’ PRESTANTE pouZivat' a
kontaktujte predajcu.

Na rovnakej telesnej oblasti zariadenie nepouZivajte CastejSie ako jedenkrat do
tyzdia. Neurychlite tym dosahované vysledky a zvySujete tym riziko poranenia pokoZzky.

Preventivne opatrenia

¢ Toto zariadenie je urené na pouzivanie jednym pouZivatelom.

¢ Nesmu ho pouZivat’ osoby mladSie ako 18 rokov.

¢ Osoby so zniZzenou fyzickou pohyblivost'ou, schopnost'ou vnimania alebo
mentalnym zdravim, alebo bez skusenosti, pripadne zodpovedajuceho
povedomia, mdzu tento pristroj pouZivat' pod dohfadom alebo po prijati pokynov
na jeho bezpetné pouZzivanie a po uvedomeni si moznych rizik.

¢ Deti musia byt’ pod dozorom, aby sa nehrali so zariadenim. Zariadenie za kazdych
okolnosti drzte mimo dosahu deti.

Elektricka a protipoziarna bezpeénost’

Pravidelne kontrolujte, €i zariadenie a kable nevykazuji znamky poSkodenia.

V pripade poSkodenia alebo prasknutia zariadenie prestarite pouZivat'. V pripade
pouZivania poSkodeného zariadenia méze dojst’ k zasahu elektrickym prudom.

V pripade poruchy si nechajte zariadenie skontrolovat’ a opravit’ v autorizovanom
servisnom stredisku. Ddsledkom neodbornej opravy mdze nastat’ vazne ohrozenie
pouZivatela. Zariadenie po pouZiti vzdy odpojte od zdroja napajania.

NEBEZPECENSTVO

Zariadenie sa nikdy nepokuSajte opravit’ ani otvarat’, ked’ze sa tym odkryju nebez-
pecné elektrické komponenty a mbZete byt zasiahnuty vybojom svetelnej energie,
Coho dosledkom mdZe nastat’ ublizenie na zdravi alebo trvalé poSkodenie zraku.

NepouZzivajte vo vode ani v blizkosti vody a mokrych povrchov ako

su vane, sprchy, umyvadla a iné nadoby, ktoré mozu obsahovat’ vodu. @
Ak sa zariadenie namoci, nesmie sa pouzivat’. V dosledku pouzivania y
mokrého zariadenia moze dojst’ k zasahu elektrickym pradom.

Zariadenie nepouZzivajte, pokial je poSkodené (napr. prasknuté puzdro, poSkodeny
kabel a pod.). Interné sucCiastky prenasaju elektricky naboj, ktory je nebezpecny.
NepouZivajte, pokial je skleneny filter (9) prasknuty alebo chyba. Pravidelne
kontrolujte, Ci skleneny filter nie je poSkodeny.

PoCas pouZivania a bezprostredne po pouZiti sa nedotykajte skleneného filtra,
pretoZe bude horuci.

Na zariadenie neaplikujte Cistiace prostriedky s obsahom petroleja ani horfavé
Cistiace prostriedky (alkohol, aceton), ked’Ze hrozi riziko poZiaru.
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NepouZzivajte abrazivne Cistiace prostriedky. M6zu poskodit’ zariadenie alebo
poSkriabat’ skleneny filter.

Zariadenie sa nepokusajte pouZzivat’ na iné ucCely ako na odstrafiovanie neZelaného
ochlpenia.

Zariadenie nepouZzivajte na inom povrchu ako na pokoZzke. Ak sa okno pre oSetrenie
(1) nedotyka celou plochou pokoZzky, nestlacajte tlacidlo oSetrenia.

Neblokujte chladiace prieduchy. Zariadenie sa moze prehriat’ a predstavovat’
hrozbu zasahu elektrickym pradom alebo poZiaru.

Navod na pouzivanie

Priprava oSetrovanej oblasti

Kym za&nete pouZivat’ zariadenie, odstrarite vietky viditelné chipky na pokozke. Metddu odstrafiovania
chipkov vyberte podra viastného uvaZenia. Aby sa uchovalo okno pre oSetrenie &isté a neporugené, uistite
sa, Ze sa na povrchu pokoZzky nenachadza Ziadne ochlpenie. Oblast’ oSetrovania ocistite a vysuste.

Zapnutie zariadenia:

Na pripojenie zakladnej stanice k elektrickej zasuvke pouzite napajaci kabel (8). Stlacenim tlacidla rezimu
Jemny (4) aktivujete zariadenie. Indikatory vykonu LED (3) raz zasvietia a na kratky okamih sa uvedie do
¢innosti ventilator. Znamena to, Ze zariadenie je pripravené na prevadzku. Po¢as obsluhy sa zariadenie
bude mierne zahrievat'.

Automatické prispésobenie osvetlenia

Ked’ sl oba senzory odtiefia pokozky (2) v kontakte s pokoZkou, zariadenie nagita odtieri pokoZky a zvoli
nalezitu intenzitu svetla, ktoru indikuju biele kontrolky LED na indikatoroch vykonu (3). Potvrdzuju, ze
zariadenie je pripravené na zablesk.

m svetly odtiern pokoZzky = vysoka intenzita svetla

_ tmavy odtien pokoZky — nizka intenzita osvetlenia s
vysokou rychlost’'ou blikania

DD :ziadne svetla nie je v kontakte s pokozkou — Zariadenie nebude blikat.

ODDDDDEEEE :cervenésvetlo | neplatny odtiel pokozky — Zariadenie nebude blikat’.

ReZim Jemny

Stlacenim tlagidla reZimu Jemny (4) zniZite intenzitu osvetlenia. MdZete prepinat’ medzi nasledovnymi 3
nastaveniami:

Standardny: 3 kontrolky

Jemny: 2 kontrolky

Jemné a extra jemné nastavenia su urené na citlivé oblasti a na prvé pouZitie. Na dosiahnutie
pozadovanych vysledkov pri zniZzenej intenzite svetla moZze byt potrebné vykonat’ niekolko oSetreni.

Ukazovatele vykonu blikanim potvrdia zmenu nastavenia intenzity osvetlenia.
PodrZanie tlacidla rezimu Jemny (4) dihSie ako 3 sekundy deaktivuje zariadenie.
Po 10 minatach bez pouZitia sa pristroj automaticky deaktivuje.

Stlacenim tlac¢idla reZimu Jemny ho opéatovne aktivujete.

Test na malej ploche

Pred prvym oSetrenim vam odporu¢ame odskusat’ na malej ploche pokozky na ¢asti tela, ktoru planujete
oSetrit’, ako vaSa pokoZka reaguje na o8etrenie zariadenim Braun Silk-expert (velkost' priblizne 2 x 3 cm;
ekvivalent velkosti dvoch zableskov vedla seba). Vykonajte test na malej ploche podla popisu v niZsie
uvedenej kapitole «Metddy oSetrenia», oddiel «TEPANIE».
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Pockajte 48 hodin a preskimajte skusobnu oblast’. Ak sa pokoZka javi byt’ normalna, za¢nite s prvym
oSetrenim. Ak dojde k reakcii pokoZky, zariadenie prestarite pouZivat’ a porad’te sa s lekarom. Plochu,
ktoru ste oSetrili na ski$ku, nasledne neoSetrujte aspori tyzder po skonceni testu.

Metody oSetrenia

OSetrovana oblast’ musi byt’ zbavena ochlpenia, Cista a sucha. Kym stlacite tlacidlo oSetrenia, nehlad'te na
zariadenie, aby ste sa vyhli ostrému svetlu. V zriedkavych pripadoch sa pouZivatelovi méZe zdat’, Ze
zablesk je prili jasny. Nie je s tym v8ak spojené Ziadne bezpetnostné riziko. Z praktickych dévodov
odporucame oSetrovat’ v dobre osvetlenej miestnosti, o pomaha zniZzovat’ vnimany jas.

KLZANIE PULZOVANIE

pre rychle a efektivne pre oSetrenie malych,

oSetrenie velkych t'aZko dostupnych

oblasti (napr. ndh) . oblasti (napr. tvar u
Zien, intimne oblasti,
podpazusie, kolena,
pistale, ¢lenky)

1. OSetrovaci priezor (1) pevne priloZte k pokoZke a uistite sa, Ze oba pokoZkové senzory (2) su v
kontakte s pokoZkou. Indikatory vykonu (3) zobrazia biele kontrolky LED.

2. Stlacte a podrzte tlacidlo oSetrenia (5). 2. Stlacte a okamZite uvolnite tlacidlo oSetrenia
Zariadenie za€ne so zableskami. (5). Zariadenie vyZiari zablesk.

3. Zariadenie pomaly a plynule posuvajte od 3. Zdvihnite zariadenie a poloZte ho na miesto
spodnej k hornej Casti oSetrovanej oblasti. vedla oSetrovanej oblasti. PoCkajte, kym sa na
Uistite sa, Ze neustale zostava zachovany uplny indikatoroch vykonu nezobrazia biele kontrolky
kontakt s pokoZkou, aby sa nepretrzite LED. Potom stlacte a uvolnite tla€idlo oSetrenia.
vyZarovali zablesky zo zariadenia.

Po dokonc&eni prvého kizného zaberu zdvihnite Pokracujte v oSetrovani oblast’ po oblasti, kym

zariadenie z oSetrovanej oblasti. Opakovanim nedokondite celu plochu, ktoru si prajete oSetrit’.

krokov 1 az 3 o8etrite vedlajSiu oblast’v
paralelnom smere.

Davajte pozor, aby ste urcité useky nevynechali v désledku umiestnenia oSetrovacieho priezoru presne
vedla predtym oSetrovanej oblasti bez ponechania priestoru medzi oSetrovanymi oblastami.

Ak pocitujete intenzivnu bolest’, oSetrenie okamZite ukoncite a pred opakovanym pouZzitim zariadenia sa
porad'te s lekarom.

Osetrovacia hlavica(e)
Napriek tomu, Ze §tandardna hlavica (10) sa moZete pouzivat’ na v8etky oblasti, je idealna
pre efektivne oSetrenie velkych oblasti, napr. néh.

Presna hlavica (11) (nie je sucast’'ou vSetkych modelov) bola Specialne navrhnuta pre
malé, zakrivené a t'aZzko pristupné oblasti, napr. tvar u Zien, intimne oblasti, podpazusie,
kolena, pistale a €lenky. Ak je pripojena presna hlavica, frekvencia blikania je pomalSia.

Ako oSetrovat’ tvar (len Zeny)

¢ Pred oSetrenim tvare sa uistite, Ze ste vykonali naplast'ovy test. Odstrarite viditefné ochlpenie a
kozmetické pripravky, vodi¢ky a krémy z oSetrovanej oblasti.

e Kym stlaCite tlacidlo oSetrenia, zavrite o¢i a nehlad’te na zariadenie, aby ste sa vyhli ostrému svetlu.
Rovnaku oblast’ neoSetrujte dvakrat, kedze to mdZe spbsobit’ riziko vzniku neZiaducich uginkov.

e Ked’ oSetrujete oblast’ hornej pery, vyhnite sa kontaktu s perami a nosnymi dierkami. Centralna oblast’
pod nozdrami mbze byt’ Casto citliva.

e Na ohrani¢enie pier nepouzivajte trvalt ani polotrvall ceruzku na pery.

e TIP: Vzajomnym zovretim pier sa mbZete uistit’, Ze svetlo nepdsobi na samotné pery.

e Chipky vyrastajice pod bradou mézu byt’ hustejie a tvrdsie. V dosledku toho sa po o$etreni méze
objavit’ mierne s€ervenanie pokozky. Toto s€ervenanie je len do€asné a po 24 hodinach by malo celkom
zmiznut'.
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POZNAMKA:

e Ak sa vyskytne s€ervenanie alebo palenie a trva niekolko minut, aplikujte chladiva tkaninu/podloZku, aby
ste upokojili podrazdenu oblast’.

* Ak sa na pokoZke zmeni pigment, napr. zosvetlenie alebo stmavnutie, zariadenie prestarite pouZzivat'.
Vyhladajte lekarsku pomoc, aby ste odhalili pri€inu, ked’Zze méze ist’ o prejav sprievodného zdravotného
problému.

Plan oSetrenia

Uvodna faza 1 o8etrenie tyZdenne (v obdobi 4 — 12 tyZzdiiov;).
UdrZiavacie oSetrenie pokradujte v oSetrovani podla vlastnych potrieb, napr. kazdé 1 - 2
mesiace

BeZny cyklus rastu chipkov sa u rdznych l'udi lisi a v zavislosti od konkrétnej oblasti tela mdze trvat

16 mesiacov (podpazusie, spodna ¢ast’ nohy, oblast’ bikin). Ked’Ze na lie¢bu svetlom st nachylné

len chipky vo faze rastu, je délezité vykonat niekolko o8etreni, aby sa dosiahla stvislo hladka pokozka.
Z tychto dévodov odporucame v pociatocnej faze 1 oSetrenie tyZzdenne pocas 4 a7z 12 tyzdiiov.

Pokud se zastavi rtst chloupki, neni nutné oSetieni provést do konce 12. tydne. MdZete prejst’ na
udrZiavacie oSetrenia.

PO OSETRENI
Po dokond&eni oSetrenia odpojte napajaci kabel z elektrickej zasuvky.

Pokial by pokoZka v oSetrovanej oblasti mala byt’ vystavena sine€nému Ziareniu, po oSetreni vam
odporucame pouZit' opalovaci krém s ochrannym faktorom SPF 15. Odporu¢ame vam vyhybat’ sa
pbsobeniu umelych zdrojov svetla, ako su opalovacie kabinky a solaria.

24 hodin po oSetreni sa vyhybajte aktivitam a produktom na oSetrenie pokoZky, ktoré mézu drazdit’
pokoZku. Sem patri pouzivanie viriviek a saun, nosenie obtiahnutého oblecenia, pouzivanie bieliacich
krémov, parfumovych produktov alebo pilingovych produktov. VysSie uvedené pripravky méZu na
oSetrovanych oblastiach vyvolat’ podraZzdenie ako svrbenie a zacervenanie.

Cistenie a uskladnenie

Po kazdom o8etreni je potrebné skontrolovat’, ¢i snimace tonu pokozky (2) a okno o$etrenia (1) nie su
poskodené a utriet’ ich dosucha suchou handri€kou, z ktorej sa neuvoltiuju viakna. Ak si vS§imnete
akékolvek flaky alebo Cierne bodky, okamzite ich po oSetreni utrite. Ihned’ po skon€eni pouzivania sa
nedotykajte ani necistite skleneny filter (9), aby vychladol. Zariadenie a najma oSetrovaci priezor po pouziti
utrite suchou tkaninou, ktora nezanechava viakna.

Zariadenie neoplachujte ani neponarajte do vody ani Ziadnej inej kvapaliny.

Aby ste zabezpedili maximalnu vykonnost’, uchovavajte hlavice (10, 11) s ich zabudovanymi reflektormi
mimo Spiny, ochlpenia a necistot. Necistite vodou, ale na dokladne ocistenie pouZite suchu handri¢ku.
Zariadenie uschovajte na chladnom a suchom mieste. Uistite sa, Ze oSetrovaci priezor a pokoZkové
senzory su chranené pred poskodenim.
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Potencialne neziaduce ucinky

Niektori fudia budu pri pouZivani zariadenia pocit'ovat’ mierne nepohodlie (napr. teplo alebo s¢ervenanie
pokoZky) — je to normalne. Pri aktivovani zablesku mdZete pocit'ovat’ teplo a Steklenie, po ktorom nasleduje
zacervenanie pokozky. Tento typ reakcie sa zvy€ajne strati do 24 hodin. NeZiaduce reakcie su zvy€ajne
bezprostredné alebo sa objavia do 24 hodin. V zriedkavych pripadoch sa méZu objavit’ aZ po 72 hodinach.
Ak sa u vas prejavia neStandardné kozné reakcie, obrat'te sa na svojho lekara.

Neziaduce uginky

Postudenie a reakcia

Pocit tepla alebo Steklivy pocit po€as oSetrenia su
prejavy, ktoré zvy€ajne zmiznu po niekolkych
sekundach az minute a pri pokracovani v pouZivani
bude ich intenzita klesat'.

Takéto prejavy su oCakavané a normalne pri
vSetkych procedurach IPL. Zariadenie mbZete
d’alej pouZivat’ podla pokynov.

Nepohodlie alebo bolest’ je intenzivha pocas
oSetrenia a pretrvava aj po oSetreni.

Zariadenie prestarite pouzivat’ a pred opakovanym
pouzitim sa porad'te s lekarom.

ZacCervenanie pokoZky pocas alebo po oSetreni,
ktoré sa strati do niekolkych minut az hodin.

Takéto prejavy su oCakavané a normalne pri
v8etkych procedurach IPL. Ked’ sa zatervenanie
strati, zariadenie moZete d’alej pouZivat’ podla
pokynov.

Zacervenanie pokozky, ktoré sa nestrati do 24 - 48
hodin po oSetreni.

Zariadenie prestafite pouZzivat’ a pred opakovanym
pouZzitim sa porad’te s lekarom.

V mimoriadne zriedkavych pripadoch:

Opuch a s&ervenanie okolo folikuly chipku, ktoré
sa strati do dvoch €i troch dni.

Ked’ opuch a s&ervenanie okolo folikuly chipku
zmizne, zariadenie mbzete d'alej pouzivat’' podla
pokynov.

Opuch a za&ervenanie okolo folikuly chipku, ktoré
sa nestrati po dvoch ¢i troch diioch.

Zariadenie prestarte pouzivat’ a pred opakovanym
pouzitim sa porad'te s lekarom.

Doc&asné zmeny sfarbenia pokozky (zosvetlenie
alebo stmavnutie).

Ak sa zmeni sfarbenie pokozky, zariadenie
prestarite pouzivat' a porad’te sa s lekarom.

Narast rastu chipkov v oblasti oSetrenia (vy$sia
pravdepodobnost’ vyskytu u 0s6b pochadzajucich
z0 stredomorskej oblasti).

Ak takéto zvySenie pretrvava po niekolkych
oSetreniach, zariadenie prestarite pouzivat’ a
porad'te sa s lekarom.

RieSenie problémov

V d’'alSej Casti uvadzame sprievodcu rieSenim problémov, ktory vam poméZze riesit’ pociatocné problémy,

ktoré sa méZu objavit’ pri pouZivani tohto zariadenia.

Problém

RieSenie

Indikatory vykonu sa nerozsvietia po priloZeni
oSetrovacieho priezoru na pokozku.

Uistite sa, Ze zariadenie je pripojené k elektrickej
zasuvke. Aktivujte ho stlacenim tlacidla reZimu
Jemny (4).

Uistite sa, Ze senzory odtiefia pokoZky su v uplnom
kontakte s pokoZzkou. V pripade potreby posurite
zariadenie tak, aby oba senzory odtieria pokozky
prisli do Upiného kontaktu s pokozkou.

Zariadenie nefunguje na drobnych oblastiach.

Na malé, tazko dostupné oblasti pouzite presnu
hlavicu (ak je k dispozicii). Uistite sa, Ze oba
snimace tonu pokoZky su v kontakte s pokoZkou.

Blikajuce sekvencie sa zpomaluju.

Zariadenie je v reZime ochrany proti teplu. Ak sa
chcete vratit’ k normalnej rychlosti, nechajte
zariadenie vychladnut'.

Na liSte vykonu sa nacerveno rozsvieti len prva
kontrolka LED.

Nacitanie neplatného odtierna pokozky. Vasa
pokoZka je bud’ prilis svetla, alebo prili§ tmava.
Zariadenie nebude blikat'.
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Blika stredna kontrolka reZimu Jemny. Zariadenie je deaktivované. Stlacenim tlacidla
rezimu Jemny ho opatovne aktivujete.

Prva kontrolka LED na indikatoroch vykonu sa Hlavica (10 alebo 11) bola odstranena. Opatovne ju

rozsvieti nabielo. pripojte.

Indikatory vykonu znazoriuju neznamy vzor Chyba zariadenia. Zariadenie nie je

jedného cerveného indikatora LED svietiaceho prevadzkyschopné. Odpojte a opatovne pripojte.

spolu s individualnymi bielymi indikatormi LED. Ak chyba pretrvava, obrat’te sa na servisné
stredisko spolo¢nosti Braun a Ziadajte o opravu.

VSetky biele kontrolky LED blikaju. Koniec Zivotnosti produktu. Bol dosiahnuty
maximalny pocet zableskov (400 000).

Zariadenie je pokazené, prasknuté alebo sa javi NepouZivajte v pripade poSkodenej rukovate,

byt chybné. zakladnej stanice alebo napajacieho kabla. Ak

mate pochybnosti v ohlade bezpefnosti alebo
mate podozrenie z akéhokolvek poskodenia,
zariadenie nesmiete pouZivat'.

Likvidacia

Tento produkt obsahuje recyklovatelny elektronicky odpad. Za u€¢elom ochrany Zivotného

prostredia ho nelikvidujte v komunalnom odpade, ale ho z dévodu recyklacie zaneste na prislusné K
zberné miesto. —

Podlieha zmenam bez predchadzajuceho upozornenia.

Zaruka

Poskytujeme dvojro¢nu zaruku na vyrobok s platnost'ou od datumu jeho zakupenia. V zaru¢nej lehote
bezplatne odstranime vSetky poruchy pristroja zapri€inené chybou materialu alebo vyroby, a to bud’
formou opravy, alebo vymenou celého pristroja (podla nasho vlastného uvazenia). Uvedena zaruka je
platna v kazdom State, v ktorom tento pristroj dodava spolo¢nost’ Braun alebo jej povereny distributor.

Zaruka sa netyka nasledujucich pripadov: poSkodenie zapricinené nespravnym pouZitim, normalne
opotrebovanie (napriklad platkov holiaceho strojceka alebo puzdra zastrihavaca), ako aj poruchy, ktoré
maju zanedbatelny ucinok na hodnotu alebo funkciu pristroja. Ak opravu uskuto€ni neautorizovana osoba
a ak sa nepouziju pévodné nahradné suciastky spolo¢nosti Braun, platnost’ zaruky bude ukon&ena.

Ak v zaru€nej lehote pozadujete vykonanie servisnej opravy, odovzdajte cely pristroj s potvrdenim
0 nakupe v autorizovanom servisnom stredisku spolo¢nosti Braun alebo ho do strediska zaslite.
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Magyar

Termékeinket a legmagasabb mindségi, funkcionalis és design elvarasok kielégitésére tervezték.
A professzionalis fénytechnologiat alkalmazoé Braun Silk-expert Pro 5 intenziv villanofényes (IPL)
szortelenitd segitségével tartdsan eltavolithatja a nem kivant, lathato szérszalakat, és mindezt
kényelmesen, otthon végezheti el. A készulék haszndlata eltt figyelmesen olvassa el a hasznalati
utmutatot, a figyelmeztetéseket és biztonsagi informaciodkat, és érizze meg ezeket.

A készulék tervezésekor az volt a cél, hogy bizonyos idejl kezelést kdvetden hosszu tavon csdkkentse a
szérnovekedést. Idealis testtajak tobbek kozott:

Nok: labak, karok, hénalj, bikiniterlilet és arc (az arccsont alatti terilet)

FIGYELEM: Ne hasznalja a késziiléket a szem kordili terlileteken és a homlokon.

Férfiak: Vallak és alatta (mellkas, hat, karok, has, labak)

FIGYELEM: Ne hasznalja arcon, nyakon és a nemi szervek teriiletén.
Ha férfiak szakallon vagy arcsz6rzeten hasznaljak a készliléket, az tartds vagy egyenetlen
eredményhez vezethet, és az arcsz6rzet nem kivant valtozasat idézheti elé.

Az IPL nem megfeleld mindenki szamara. A készlilék vilagos és kdzepes boértonus, illetve sotét szorzet
esetén a leghatékonyabb. A 3. oldalon talalhato, a bortonusokat és testszorzet szinét tartalmazo
tablazatban megnézheti, hogy a késziilék megfeleld-e Onnek.

A késziilék leirasa

Kezeldablak

SensoAdapt™ boértonus-érzékeldk
LED jelz6fény

Gyengéd tizemmod gomb jelzéfénnyel
Kezelégomb

Markolat

Alapegység

Halozati kabel

Szlréuveg (integralt UV sz(ird)

Normal fej

Precizios fej (nem tartozik minden modellhez)

- 2 OO~NOUTAWN =

- O

Hogyan miikodik?

A Braun Silk-expert a bor felszine alatt fejti ki hatasat a szértliszé6ben talalhaté melanint megcélozva, és
ezzel megtori a szor visszantvésének ciklusat. Folyamatos és rendszeres hasznalat esetén a fény energiaja
segit megakadalyozni, hogy a nem kivant szor elérje a bor felszinét.

Az intelligens SensoAdapt™ bortonus-érzékeldk (2) folyamatosan, minden egyes villanas el6tt ellendrzik a
boértdnust, és automatikusan bedllitjak a fény intenzitasat a legnagyobb hatékonysag és biztonsag érdekében.
Ez lehet®vé teszi a megfeleld bértdonusok kezelését, de megakadalyozza a kezelést, ha a bérténus tul sotét.

Ellenjavallatok

Ne hasznalja késziiléket ...
¢ ha a bértonusa sotétebb, mint a 3. oldalon talalhaté tablazatban jeldlt V.
bortonus. Mivel a sotét bor tobb fényenergiat nyel el, a nagyon sotét bor
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kezelése kellemetlen érzést vagy fajdalmat okozhat, artalmas hatasa lehet
(pl. égést, pattanast, elszinez0dést vagy heget okozhat), és kart tehet a borben.

¢ ha On terhes, szoptat vagy még nincs 18 éves, mert ezt a készliléket nem
tesztelték ilyen személyeken.

¢ ha korabban volt bérrakja vagy rakot megel(z6 elvaltozasai (pl. nagyon sok
anyaje_gy).

¢ ha a kOzelmultban borét mesterséges vagy természetes uton barnitotta.
Napozas utan a bore rendkivil érzékeny lehet, és kilondsen fogékony lehet az
IPL-kezelés mellékhatasaira (pl. €gés, pattanas, elszinezbdeés vagy hegesedes).
Az IPL-kezelést kovetOen ne tegye ki boret kozvetlen napsugarzasnak védelem
nelkdil.

A késziilék néhany tovabbi esetben sem hasznalhato.

Ne hasznalja a késziiléket a kovetkez6 esetekben:

* Haidult betegségben szenved.

¢ Haidult borbetegsége van (pl. pikkelysomor vagy vitiligo), vagy serult a bore (pl.
€gés, vagas, nyitott seb vagy aktiv fert6zés van) a kezelni kivant tertleten.

® Ha visszértagulata van a kezelni kivant tertleten.

¢ Ha tudja, hogy érzékeny a napfényre (fényérzékeny), vagy olyan gyogyszert
szed, amely fokozott bérérzékenységet okoz (pl. Retin A, Accutane és/vagy
egyeb helyi retinoidok).

* Ha borhamlaszto kezelése volt a kezelni kivant terdleten.

¢ Afenti esetekben a késziilék kart tehet a bérében vagy sulyosbithatja az aktualis
allapotot. Mellékhatasokat tapasztalhat, igy példaul égést, pattanasokat, a
borszin elvaltozasat (hiper- vagy hipopigmentaciot) vagy hegesedest.

Ha kétségei vannak, hogy biztonsagosan hasznalhatja-e a késztléket, forduljon
orvosahoz vagy borgydgyaszahoz.

Ha rendszeresen és hosszabb ideig gyogyszert szed, konzultaljon orvosaval, hogy
a gyogyszer okoz-e fényérzékenységet a bornél.

FIGYELMEZTETESEK

Ne hasznalja ...

e fejbdron, szemoldokon, illetve a szem kozelében. Tartds szemkarosodast okozhat,
ha ezeket a teruleteken hasznalja a készlléket.

¢ a kezelési terlleten talalhato tetovalason vagy tartdés sminken.

¢ mellbimbd, a nemi szervek és az anusz kozeleben. Ezeken a tertleteken
sotétebb lehet a borszin €s/vagy nagyobb lehet a szOr strlisége, ezért a készulék
kellemetlen érzést/fajdalmat okozhat vagy kart tehet a bérben.

¢ a kezelési teriileten talalhato sotétbarna vagy fekete foltokon, igy példaul szepl6kon,
anyajegyeken vagy szemolcsokon.

e férfiaknal szakallon/arcszérzeten.

Ne nézzen kdzvetleniil a szlrélivegbe (9), és ne probalja meg a szeme felé iranyitva
hasznalni a készlléket. Szemei és a kornyezetében tartozkodd személyek védelme
érdekében a készllék csak ugy mikodik, ha mindkét bértonus-érzékeld a borrel
erintkezik. Ha a készuléek ugy is mikodik, hogy a borténus-érzékelbk NEM
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érintkeznek a borrel, akkor azonnal HAGYJA ABBA a készlilék hasznalatat, és
forduljon a keresked6hoz.

Ne hasznalja heti egynél tobbsz0r ugyanazon a tertileten. Ez nem gyorsitja fel az
eredményt, és noveli a bor serulésének eselyét.

Ovintézkedések

e Akeszlléket ugy tervezték meg, hogy egy személy hasznalja azt.

¢ 18 év alatti személyek nem hasznalhatjak.

o Akészlléket mozgasszervi, erzékszervi vagy ertelmi fogyatékkal €16 vagy
tapasztalatlan személyek csak feliigyelet mellett hasznalhatjak, vagy olyan
esetben, ha el6tte elmagyaraztak nekik a készulék biztonsagos kezelésének
modjat, és megeértették a hasznalattal fellép6 kockazatokat.

¢ Gondoskodjon rdla, hogy gyermek ne jatszhasson a késziilékkel. Mindig tartsa
tavol a készuléket a gyermekektol.

Elektromos- és tiizbiztonsag

Rendszeresen ellendrizze a késziiléket és a kabeleket, hogy lathato-e rajtuk sérilés.
Sértilés vagy torés esetén ne hasznalja a készuléket. A sérlilt késziilék aramuitést
okozhat. Sértilés esetén ellendriztesse és javittassa meg a késziiléket egy hivatalos
szervizben. Ha nem megfelelden képzett szemely végzi a javitast, az rendkivili
veszeélyt jelenhet a készliléket hasznald személyre nézve. Hasznalat utan mindig
huzza ki a készlléket.

VESZELY

Soha ne probalja meg megjavitani vagy kinyitni a késziiléket, mert veszélyes
elektromos alkatrészeknek és villanofénynek teheti ki magat, amelyek barmelyike
sulyos sérulést és/vagy tartos szemkarosodast okozhat.

Ne hasznalja vizben, illetve viz vagy nedves fellilet kozelében, igy példaul
furdokadban, zuhanyozoban, mosdonal és mas, vizet tartalmazo edeny &
kozelében. Ha a készulék nedves lesz, nem szabad hasznalni. A nedves

készulek hasznalata aramutést okozhat.

Ne hasznalja a készuléket, ha az megsérilt (pl. megrepedt a haza, sériilt a kabel
sth.). A belsd alkatrészek veszélyes elektromos toltéssel birnak.

Ne hasznalja, ha a sziir6lveg (9) megrepedt vagy hianyzik. Rendszeresen vizsgalja
meg, hogy nem sértlt-e meg a sziirduveg.

Ne érintse meg a szlr6lveget haszndalat kdzben, illetve kozvetlenll utana, mert az
felforrosodik.

Ne hasznaljon olajalapu vagy gyulékony tisztitoszert (alkoholt, acetont) a
készulékhez, mert ezek tlizveszélyesek.

Ne hasznaljon surolo hatasu tisztitoszert. Ezek kart tehetnek a készlilékben vagy
megkarcolhatjak a szirblveget.
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Ne prébalja meg masra hasznalni a késziléket, mint a nem kivant sz0r eltavolitasa.

Ne hasznalja a késziléket mas feliileten, csak béron. Ne nyomja meg a
kezelbgombot, ha a kezelGablak (1) nem érintkezik teljesen a borrel.

Ne takarja el a szellbzOnyilasokat. A készulék tulmelegedhet, ami aramutést vagy
tlizveszélyt okozhat.

Hasznalat

A kezelési teriilet el6készitése

A készlilék hasznalata el6tt tavolitsa el a lathatd szért a bérrdl. Ehhez hasznalja bevalt szértelenitési
modszerét. A kezelbablak tisztan és épen tartasa érdekében mindig ellenérizze, hogy ne maradjon tébb
szérszal a bor felliletén. Tisztitsa meg a kezelési teriiletet, majd torolje szarazra.

A késziilék bekapcsolasa:

A haldzati kabellel (8) csatlakoztassa az alapegységet az elektromos haldézathoz. Nyomja meg a gyengéd
tizemmaod gombot (4) a késziilék aktivalasahoz. A LED jelz6fény (3) egyszer felvillan, és a ventilator rovid
idore mikodésbe Iép. Ez azt jelenti, hogy a készllék HASZNALATRA KESZ izemmodban van. Hasznalat
kdzben a késziilék enyhén felmelegszik.

Automatikus fénybeallitas

Amikor mindkét boértonus-érzékeld (2) érintkezik a borrel, a készlilék beolvassa a bére tonusat, és
kivalasztja a megfelel® fényintenzitast, amelyet fehér LED-ek jeleznek (3). Ezek jelzik, hogy a készilék
készen all a villantasra.

CITTT™™ vilagos bdrténus — magas fényintenzitas

_ sotét bértonus — alacsony fényerésség gyors villogassal

@EDDDEEEE® nincs jelzsfény | nem érintkezik a borrel — A késziilek nem fog villogni.

@ODDDDEEEE® npiros feny nem megfeleld bértonus = A készilék nem fog villogni.

Gyengéd ilizemmod

Nyomja meg a gyengéd izemmod gombot (4) a fényerésség csokkentéséhez. 3 kiilonb6z6 beallitas
kozott valthat:

Normal: 3 jelzéfény

Gyengéd: 2 jelzéfény

Rendkiviil gyengéd: 1 jelz6fény (legkisebb fényerdsség gyors villogassal)

A kimélo és extra kiméld mod az érzékeny teriiletek kezelésére és kezd6 felhasznalok szamara ajanlott.
Csokkentett fényer6sség mellett a kivant eredmény eléréséhez tobb kezelésre lehet sziikség.

Ajelzdfények villognak, hogy jelezzék a fényer6sségi beallitas valtozasat.

Ha 3 masodpercnél tovabb tartja lenyomva a gyengéd tizemmaod gombot (4), a készlilék inaktivalodik.
10 percig hasznalaton kivil a készlilék automatikusan kikapcsol.

Nyomja meg a gyengéd izemmaod gombot az ujboli aktivalashoz.

Tesztelési teriilet

Azt tanacsoljuk, hogy az els6 kezelés el6tt tesztelje le a készlléket a kezelni kivant tertlet egy kis részén,
hogy hogyan reagal a bére a Braun Silk-expert hasznalatara

(ez legyen kb. 2 x 3 cm; ami két villantast jelent egymas mellett).

A tesztelést a «Kezelési modok» alatt emlitett «<HELYI KEZELES» végezze el.

Varjon 48 orat, és vizsgalja meg a tesztelt teriiletet. Ha a b6ron nem latszik elvaltozas, elkezdheti az elsd
kezelést. Ha a béron elvaltozas latszik, ne hasznalja a késziiléket, és forduljon orvoshoz. A tesztet
kovetden legaldbb egy hétig ne kezelje a tesztelési teriletet.
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Kezelési modok

A kezelési terliletnek sz6rmentesnek, tisztanak és szaraznak kell lennie. A kezeldégomb megnyomasa el6tt
forduljon félre, hogy elkertlje az éles fényt. Ritkan az is el6fordulhat, hogy a hasznalo6 tul élesnek talalja a

fényt. Azonban ez nem jelent biztonsagi kockazatot. Javasoljuk, hogy a kezelést jol megvilagitott
helyiségben végezze, ami segithet az érzékelt fényerd csokkentésében és a komfortérzet ndvelésében.

SIKLAS

a nagy teruletek (pl.
labak) gyors és
hatékony kezeléséhez.

HELYI KEZELES

a kisebb, nehezen
elérhet6 teriiletekhez
(pl. néi arc, bikinivonal,
hoénalj, térd, labszar,
boka).

jelzéfények jelennek meg (3).

1. Nyomja ra a kezelési ablakot (1) a bérére, hogy mindkét érzékeld (2) érintkezzen a bérrel. Fehér LED

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
kezeldgombot (5). A készlilék elkezd villogni.

2. Nyomija le és azonnal engedie fel a
kezeldbgombot (5). A készlilék villan egyet.

3. Lassan és fokozatosan csusztassa a késziiléket
a kezelési terllet elejétdl a végéig. Figyeljen
arra, hogy a készuilék folyamatosan érintkezzen
a boérével, mert igy lesz folyamatos a villogas.

3. Emelje fel a késziiléket, és helyezze a kezelni
kivant kovetkez6 teriletre. Varja meg a fehér
LED jelz6fényeket. Ezutan nyomja le és engedje
fel a kezel6gombot.

Ha végzett az elsd savval, emelje fel a késziléket a
kezelési teriletrdl. Ismételje meg az 1-3. |épéseket

Folytassa a kezelést teruletrél terlletre, amig nem
végez a kezelni kivant teljes tertilettel.

a szomszédos savon.

A kezelbablakot mindig kdzvetlenlil a korabban kezelt tertilet mellé helyezze, és ligyeljen arra, hogy ne
maradjanak ki tertletek.

Ha éles fajdalmat érez, azonnal szakitsa meg a kezelést, és a készlilék ismételt haszndlata eldtt
konzultéljon orvosaval.

Kezel6fej(ek)
A normal fej (10) alkalmazhat6 minden teriileten; a nagy terliletek (pl. 1ab) hatékony
kezeléséhez a legidedlisabb.

A precizios fej (11) (nem tartozik minden modellhez) kifejezetten a kisebb, egyenetlen,
nehezen elérhet6 terliletekhez lett kialakitva (példaul néi arc, bikinivonal, honalj, térd,
labszar, boka). A csatlakoztatott precizids fejjel a villogasi sorozat lassabb.

Az arc kezelése (csak ndknek)

e Az arc kezelésének megkezdése el6dtt végezzen egy probat. Tavolitson el minden lathaté szort,
kozmetikumot, apoldszert és krémet a kezelni kivant tertletrol.

e A kezelégomb megnyomasa el6dtt csukja be a szemét vagy nézzen félre, hogy elkerilje az éles fényt. Ne
kezeljen kétszer egy adott teruletet, mert ez ndvelheti a nem kivant reakciokat.

e Amikor a szaj folotti részt kezeli, ne hasznalja a késziiléket az ajkain és az orrcimpain. Az orrcimpak
kozotti kozépso teriilet érzékeny lehet.

¢ Ne hasznalja tartés/hosszan tartd szajkonturon.

e TIPP: Szoritsa 6ssze az ajkait, hogy a fény ne érje a fels6 ajkat.

e Az all alatt slirtibb és er6sebb lehet a sz6rndvekedés. Ennek kdvetkeztében enyhe boérpir jelentkezhet a
kezelés utan. A borpir csak ideiglenes, és 24 6ra alatt teljesen meg kell szlinnie.

MEGJEGYZES:

e Ha borpir vagy tobb percig tartd égetd érzés jelentkezik, egy hiivos kendd/parna segitségével hiitse le
az adott teruletet.

e Ha megvaltozik a bér szine, vilagosabb vagy sotétebb lesz, ne hasznalja a késziiléket. Kérjen orvosi
segitséget az okok felderitéséhez, amelyek egy hattérben meghiz6do, orvosi kezelésre szoruld
allapotok is lehetnek.
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Kezelési terv

Kezdési fazis Heti egy kezelés (4-12 hét; )

Fenntarto kezelés igény szerinti kezelés, pl. minden 1-2 hénapban

A sz6r ndvekedési Giteme egyénenként valtozik, és akar 16 hénap is lehet a testtajtol fliggden (honalj,
labszar, bikiniterllet). Mivel csak a nbvekedési fazisban Iévd szbrszalak fogékonyak a fénnyel végzett
kezelésre, ezért nagyon fontos, hogy tobb kezelést is végezzen, hogy bére mindig selymes legyen.

Ezért azt tanacsoljuk, hogy a kezelést az els¢ fazisban hetente egyszer, 4-12 héten keresztil végezze.

Ha mar nem tapasztal sz6rnévekedést, nem kell elvégezni a 12 hetes kezelést. Ebben az esetben attérhet
a fenntart6 kezelésekre.

A kezelés utan
A kezelés utan huzza ki a hal6zati kabelt a konnektorbol.

Azt tanacsoljuk, hogy a kezelés utan hasznaljon 15 faktoros véddkrémet a napfénynek kitett testrészeken.
Azt tanacsoljuk, hogy kerllje a mesterséges barnitdéfényeket, szolariumokat.

A kezelés utan 24 6ran at keriilje a sportkrémeket és egyéb olyan bérapolo termékeket, amelyek
irritalhatjak a borét. Ez érvényes a forro furdére vagy szaunara, a szoros ruhak viselésére, a fehéritd
krémek hasznalatara, az illatositott vagy hamlasztd termékekre is. Ezek ugyanis irritaciot okozhatnak,
példaul viszketést és borpirt, a kezelt terlileteken.

Tisztitas és tarolas

Minden kezelés utan ellendrizni kell, hogy a bértonus-érzékeldk (2) és a kezeldablak (1) nem sérliltek-e
meg, majd le kell toroini azokat egy szaraz, sz6szmentes ruhaval. Ha szennyezédések vagy fekete szinl
pottyok lathatok, akkor a kezelés utan azonnal tavolitsa el azokat. Ne érintse meg vagy probalja
megtisztitani a szlir6lveget (9) azonnal a hasznalat utan, elébb hagyja, hogy leh(ljon. Hasznalat utan
torolje le a készliléket, és kiildndsen a kezelbablakot egy szaraz, szoszmentes kendbvel.

Ne o6blitse le vagy meritse a készliléket vizbe vagy barmilyen mas folyadékba.

A maximalis teljesitmény biztositasa érdekében tartsa a beépitett reflektorokat tartalmazé fejeket (10, 11)
portol, szért6l és egyéb szennyezddésektdl mentesen. Ne vizben végezze a tisztitast, hanem hasznaljon
egy szaraz torlbkendodt az Ovatos tisztitdshoz. A készuléket hlivos, szaraz helyen kell tarolni. Figyeljen arra,
hogy a kezeldablak és a bérérzékeldk ne sériljenek meg.

Lehetséges mellékhatasok

Néhanyan enyhe kellemetlenséget (pl. forrésagot vagy borpirt) tapasztalhatnak a készilék hasznalata
soran — ez normalis. A villanofény aktivalasakor forrésagot és bizsergést érezhet, mely utan kipirosodhat a
bor. Ez a tipusu reakcié altalaban megsziinik 24 6ran beldl. A kedvezbtlen reakciok altalaban azonnal vagy
24 oréan beliil jelentkeznek. Ritkan akar 72 ora is eltelhet ezek megjelenéséig. Ha rendellenes bérreakciot
észlel, forduljon orvoshoz.

Mellékhatas Ertékelése és kezelése

Meleg vagy bizsergd érzés a kezelés soran, amely
altalaban néhany masodperc vagy egy perc utan
megszinik és csokken a folyamatos hasznalattal.

Ez varhato és normalis minden IPL-kezelésnél.
A leirtak szerint tovabb hasznalhatja a késziiléket.

Kényelmetlenség vagy fajdalom, amely intenziv a
kezelés soran vagy megmarad utana.

Ne hasznalja tovabb a késziiléket, és konzultajon
orvosaval, miel6tt ujra hasznalna azt.

Boérpir a kezelés soran vagy azt kdvetden, amely
perceken vagy néhany oran belul megszinik.

Ez varhato és normalis minden IPL-kezelésnél.
A leirtak szerint tovabb haszndlhatja a késziléket,
ha a bdrpir megszint.

Borpir, mely nem sz(inik 24 - 48 6raval a kezelés
utan.

Ne hasznadlja tovabb a késziiléket, és konzultajon
orvosaval, miel6tt Gjra hasznalna azt.
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Nagyon ritkan:

Duzzanat és kipirosodas a sz6rtusz korl, amely
két-harom napon beliil megszinik.

A leirtak szerint tovabb haszndlhatja a késziléket,
ha a sz6rtiisz6 korili duzzanat és a kipirosodas
megszint.

Duzzanat és kipirosodas a sz6rtusz6 korll, amely
nem sz{inik meg két-harom napon bell.

Ne hasznalja tovabb a késziiléket, és konzultajon
orvosaval, miel6tt ujra hasznalna azt.

Ideiglenes elvaltozas (vildgosodas vagy sotétedés)
a boér szinében.

Ha megvaltozik a bére szine, ne hasznalja tovabb a
késziiléket, és konzultaljon orvosaval.

Fokozott sz6rnbvekedés a kezelési terileten (a
mediterran rasszndl valészinibb).

Ha ez a ndvekedés tobb kezelés utan is
tapasztalhatd, ne hasznadlja tovabb a késziiléket,
és konzultaljon orvosaval.

Hibaelharitas

A kovetkez6 hibaelharitasi utmutatd segit elharitani a készilék hasznalata soran jelentkez6 kezdeti

problémakat.

Probléma

Megoldas

A jelzd6fények nem gyulladnak ki, amikor a
kezelbablak a bérhoz ér.

Ellenérizze, hogy a késziilék be van-e dugva a
konnektorba. Nyomja meg a gyengéd tizemmaod
gombot (4) az aktivalashoz.

Figyeljen arra, hogy mindkét bértonus-érzékeld
teljesen érintkezzen a borrel. Sziikség esetén
mozditsa el a készliléket ugy, hogy mindkét
bértonus-érzékeld érintkezzen a borrel.

A készilék nem mkodik kis tertleteken.

Hasznalja a precizios fejet (ha tartozék) a kisebb,
nehezen elérhet6 terliletekhez. Figyeljen arra,
hogy mindkét bortonus-érzékelt érintkezzen a
borrel.

A villanasok sorozata lelassul.

A készulék tulmelegedéstdl vedd modban van.
Ahhoz, hogy visszaalljon a normalis sebesség,
engedije lehdini a késziléket.

Ajelzdfények kozll csak az elsd LED vilagit,
pirosan.

Nem megfeleld az érzékelt bértonus. Az On bére
vagy tul vildgos vagy tul sotét. A készilék nem fog
villogni.

A kdzépsbd gyengéd lizemmaod jelzéfénye villog.

A készlilék inaktivalddott. Nyomja meg a gyengéd
Uzemmod gombot az Gjbaoli aktivalashoz.

Az els6 LED jelz6fény pirosan villog.

Afejet (10 vagy 11) eltavolitottak. Csatlakoztassa
Ujra.

A jelz6fények kozll egy piros és néhany fehér LED
vilagit.

Készulékhiba. A készulék nem fog mikdodni.
Huzza ki és csatlakoztassa ujra.

Ha a hiba nem szlinik meg, a javitasért forduljon
egy Braun szervizkdzponthoz.

Minden fehér LED villog.

Elérte a termék élettartamanak a végét. Elérte a
maximalis 400 000 villanast.

A készulék torott, megrepedt vagy sérliltnek néz ki.

Ne haszndlja, ha a markolat, az alapegység vagy a
haldzati kabel sériilt. Ha kétségei vannak a
biztonsaggal kapcsolatban, vagy arra gyanakszik,
hogy a készililék megsériilt, ne hasznalja azt.
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Leselejtezés
A termék Gjrahasznosithato elektronikus alkatrészeket tartalmaz. A kdrnyezet védelme érdekében
ne dobja ki a haztartasi hulladékkal egytitt, hanem vigye el egy megfelel® helyi gyUjtépontra.
|

A tartalom el6zetes értesités nélkil médosulhat.

Garancia

A vasarlas napjatol szamitott 2 évig tarté garanciat biztositunk a termékre. A garancia-idészakon bellil
minden anyag- és kivitelezési hibat dijmentesen helyrehozunk, belatasunk szerint vagy javitva, vagy
cserélve a készuléket. Ez a garancia minden olyan orszagra kiterjed, ahol a készulék a Braun vagy annak
kijelolt viszonteladoja forgalmazasaban kaphato.

A garancia nem fedi a kdvetkezdket: nem rendeltetésszer(i hasznalat miatt bekdvetkez6 karosodas; kopas
és elhasznalodas (pl. a borotva szita- és vagokazettaja); illetve a készulék értéke és mikodése
szempontjabdl elhanyagolhato jelleg(i hibak. A garancia érvényét veszti, ha a javitast erre nem jogosult
személy végzi, és ha nem Braun alkatrészeket hasznalnak.

A garancia-id6szakon bellli javitashoz adja le vagy kildje el a teljes késziléket a vasarlaskor kapott
szamlaval egyutt valamely hivatalos Braun Ugyfélszolgalati Szervizkbzpontnak vagy a vasarlas helyén.
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Hrvatski

Nasi su proizvodi dizajnirani tako da zadovoljavaju najviSe standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna.
Koriste¢i profesionalnu svjetlosnu tehnologiju, Braun Silk-expert Pro 5 Intenzivno pulsiraju¢e svjetlo
(Intense Pulsed Light, IPL), uredaj za uklanjanje dlacica omogucuje trajno uklanjanje neZeljenih vidljivih
dlacica, bez napustanja doma. Prije uporabe uredaja paZzljivo proc€itajte upute za uporabu, uklju€ujuci sve
kontraindikacije, upozorenja i sigurnosne informacije i sacuvajte ih za ubuduce.

IDL dizajniran je za postizanje dugoro€nog smanjenja rasta dlacica nakon odredenog razdoblja tretmana.
Idealni dijelovi tijela za koristenje su:

Zene: Noge, ruke, ispod pazuha, bikini zona i lice (ispod jagodi¢nih kostiju)
OPREZ: Ne koristite uredaj blizu oCiju i duz Cela.
Muskarci: Ramena iispod njih (prsa, leda, ruke, trbuh, noge)

OPREZ:  Ne koristite na licu, vratu ili na podrucju genitalija.

Uporaba na mu$kim bradama i dlakama na licu moZe dovesti do trajnih ili neravnomjernih
rezultata koji mogu izazvati promjene u karakteristikama lica koje moZzda nisu pozeljne.

Uredaj Braun Silk-expert Pro 5 nije prikladan za svakoga. On je najucinkovitiji na svijetlim do srednje
tamnim tonovima koZe i kod tamnih boja kose. Molimo pogledajte grafikon za odredivanje boje koZe i kose
na 3. stranici kako biste ustanovili je li uredaj pogodan za vas.

Opis

Prozor za tretman

SensoAdapt™ senzori za boju koZe

LED traka napajanja

Gumb za njeZan nacin rada sa svjetlom indikatora.
Gumb za aktiviranje tretmana

Dr8ka

Bazna stanica

Kabel za napajanje

Stakleni filtar (Integrirani UV filter)
Standardna glava

Precizna glava (ne dolazi sa svim modelima)

- 2 OO~NOUTAWN =

- O

Kako radi?

Braun Silk-expert djeluje ispod povrSine koZe ciljaju¢i na melanin u folikulu dlake kako bi pomogao razbiti
ciklus ponovnog rasta dlake. Uz redovitu, periodi¢nu uporabu, svjetlosna energija pomaze u sprje€avanju
nezeljenih dla€ica da dodu do povrSine koze.

Inteligentni senzori za boju koZe SensoAdapt ™ (2) kontinuirano ocitavaju boju vae koZze prije svake
bljeskalice, automatski prilagodavaju intenzitet svjetla za najbolju u€inkovitost i sigurnost. To omogucuje
tretman odgovarajucih tonova koZe, ali sprje€ava tretman ako je vasa boja koZe pretamna.

Kontraindikacije

Ne koristite ureda; ...
¢ ako je vaSa boja koZe tamnija od tona V na grafikonu za odredivanje boje koZe na
3. stranici. Buduci da tamna koZa upija viSe svjetlosne energije, tretman vrlo
tamne koze moze uzrokovati nelagodu/bol i nezeljene uCinke (npr. opekline,
mjehuri¢e, promjenu boje ili oziljke) i ozlijediti vaSu kozu.
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e ako ste trudni, dojite ili ste mladi od 18 godina, jer ovaj uredaj nije testiran na
takvim pojedincima.

¢ ako imate povijest raka koze ili predkancerogenih lezija (npr. nevi ili veCi broj
madeza).

¢ ako je vaSa koza nedavno umjetno ili prirodno preplanula. KoZza moze biti narocito
osjetljiva nakon izlaganja suncu i posebno podlozna nuspojavama tretmana
IPL-om (npr. opekline, mjehurici, promjena boje ili oziljci). Takoder, nakon
tretmana IPL-om izbjegavajte nezaSticeno izlaganje izravnoj suncevoj svjetlosti.

Zbog odredenih stanja moZe se zabraniti uporaba ovog uredaja.

Ne koristite uredaj ako vrijedi bilo $to od navedenog:

¢ |mate neki kroni¢ni zdravstveni problem.

¢ Imate kroni¢nu bolest koZe (npr. psorijazu ili vitiligo) ili oStecenu kozu (npr. opekline
od sunca, posjekotine, otvorene rane ili aktivne infekcije) na podrucjima koja
Zelite tretirati.

¢ Imate proSirene vene na podrucju koje Zelite tretirati.

¢ Imate poznatu osjetljivost na suncevu svjetlost (fotoosjetljivost) ili uzimate lijekove
koji koZzu mogu uciniti osjetljivijom (npr. Retin A, Accutane i/ili drugi topikalni
retinoidi).

¢ Imali ste peeling koZe na podrucju koje Zelite tretirati.

¢ Ako za vas vrijedi bilo 5to od gore navedenog, ovaj uredaj moze ozlijediti vaSu
koZu ili pogorsati postojece stanje. MoZete dobiti nuspojave kao 5to su
opekotine, mjehuric¢e i promjene boje koZe (hiper ili hipopigmentaciju) ili oZiljke.

Ako niste sigurni smijete li koristiti ovaj uredaj, posavjetujte se s lijeCnikom ili
dermatologom.

Ako uzimate bilo kakve lijekove redovito i dulje vrijeme, posavjetujte se s lijeCnikom
zbog bilo kojeg moguceg utjecaja na osjetljivost koze na svjetlo.

Upozorenja

Ne koristitina ...

* vlasiStu, obrvamaili bilo gdje u blizini i oko oCiju. Uporaba na tim dijelovima moze
trajno oStetiti oCi.

¢ tetovazama ili ako imate trajnu Sminku na podrucju tretmana.

® pradavicama, genitalijama ili oko anusa. Ti dijelovi tijela mogu imati tamniju boju
koZe i/ili ve¢u gustocu dlake i koriStenje uredaja na njima moze uzrokovati
nelagodu/bol ili ozlijediti kozu.

e tamno smedim ili crnim mrljama poput pjega, biljiega, madeza i bradavica na
podrucju tretmana.

¢ Brada/dlake na licu za muskarce

Ne gledajte izravno u stakleni filtar (9) i ne pokuSavajte aktivirati uredaj okrenut
prema oCima. Kako bi se zastitila sigurnost vasih i o€iju osoba u vasoj blizini, uredaj
Ce se aktivirati samo ako se oba senzora za boju koZe stave na kozZu. Ako se u bilo
kojem trenutku uredaj aktivira kada oba senzora NISU u dodiru s koZom, odmah
PRESTANITE Koristiti uredaj i obratite se prodavacu.
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Ne koristite viSe od jedanput tjedno na istom podrucju. To necCe ubrzati rezultate i
moze povecati mogucnost nastanka ozljede na kozi.

Mjere opreza

¢ Ovaj je uredaj namijenjen za jednog korisnika.

¢ Nije namijenjen za osobe mlade od 18 godina.

¢ Osobe sa smanjenim fizickim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima, kao i osobe
koje nemaju prethodno dostatno iskustvo i znanje, mogu koristiti ovaj uredaj pod
uvjetom da su pod nadzorom ili da im je objasnjeno kako se uredaj koristi na
siguran nacin tako da u potpunosti razumiju moguce rizike prilikom uporabe.

¢ Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju uredajem.
Uvijek drZite uredaj izvan dohvata djece.

Sigurnost od strujnog udara i pozara

Redovito provjeravajte uredaj i kabele za vidljive znakove oStecenja. U sluCaju
oStecenja ili napuknuca, prestanite koristiti uredaj. Koristenje oSte¢enog uredaja
moZe dovesti do strujnog udara. U slu€aju kvara, uredaj odnesite na provjeru i
popravak ovlaStenom servisnom centru. Nekvalificirano popravljanje moZe dovesti
do izuzetne opasnosti za korisnika. Uredaj uvijek iskljuCite iz struje nakon uporabe.

OPASNOST

Nikada ne pokuSavajte popraviti i otvoriti uredaj jer vas to moZe izloZiti opasnim
elektricnim komponentama i pulsirajucoj svjetlosnoj energiji $to moZe uzrokovati
teSka tjelesna oStecenja i/ili trajne ozljede ociju.

Ne koristite u vodi ili blizu vode i mokrih povrSina kao Sto su kade, tuSevi,

bazeni ili druge posude koje mogu sadrzavati vodu. Ako se uredaj namoci, ne
smije se koristiti. Koristenje mokrog uredaja moZe dovesti do strujnog udara.

Ne koristite oStecen uredaj (npr. napuklo kuciste, oStecenje na kabelu itd).
Unutarnji dijelovi sadrze elektricne naboje koji su opasni.

Ne koristite ako je stakleni filtar (9) napukao ili nedostaje. Redovito provjeravajte
stakleni filtar zbog eventualnih oStecenja.

Ne dodirujte stakleni filtar za vrijeme ili neposredno nakon uporabe jer je vruc.

Ne koristite zapaljiva sredstva (alkohol, aceton) ili sredstva za CiS¢enje na bazi nafte
na uredaju jer postoji opasnost od pozara.

Ne koristite abrazivna sredstva za CiS¢enje. Ona mogu oStetiti uredaj ili ogrepsti
stakleni filtar.

Ne pokuSavajte koristiti ovaj uredaj u druge svrhe osim za uklanjanje neZeljenih
dlacica.

Ne koristite uredaj bilo gdje drugdje osim na povrsini koze. Ne aktivirajte uredaj ako
otvor za tretman (1) nije u potpunom dodiru s koZzom.
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Ne blokirajte ventilatore za hladenje. Moglo bi doci do pregrijavanja uredaja Sto
predstavlja opasnost od strujnog udara ili pozara.

Nacin uporabe

Priprema podrucja za tretiranje

UKlonite sve vidljive dlagice na koZi prije uporabe uredaja. MoZete korisiti svoju Zeljenu metodu uklanjanja
dlacica. Kako bi otvor za tretman uvijek bio €ist i neoStecen, provjerite da na povrSini koZze nema vise
preostalih dlagica. Operite i osuSite podrucje za tretman.

Ukljuéivanje uredaja:

Koristite kabel za napajanje (8) kako biste povezali baznu stanicu na elektri¢nu mreZu. Pritisnite gumb za
njeZzan nacin rada (4) kako biste pokrenuli uredaj. LED traka napajanja (3) ¢e zasvijetliti jednom i ventilator
¢e uskoro proraditi. To znaci da je uredaj u na¢inu PRIPRAVNOSTI. Tijekom rada, uredaj ¢e se malo
zagrijati.

Automatsko prilagodavanje svjetlosti

Kad oba senzora za boju kozZe (2) dodu u kontakt s koZzom, uredaj o€itava boju vase koze i odabire
odgovarajuci intenzitet svjetlosti koji je oznacen bijelim LED svjetlima na traci napajanja (3). To potvrduje
da je uredaj spreman za bljeskanje.

CITTT™™ svijetla put — svjetlost visokog intenziteta

_ tamna put = (niski intenzitet svjetlosti s brzim bljeskovima)

DD nema svietla nema kontakta s kozom — Uredaj ne¢e bljeskati.

ODDDDEEEE® crvenosvietlo | nevazeca boja puti — Uredaj nece bljeskati.

NjezZan naé€in rada

Pritisnite gumb za njeZan nacin rada (4) kako biste smanjili intenzitet svjetlosti. MoZete odabrati sliedec¢e
3 postavke:

Standardno: 3 svjetla indikatora

NjeZno: 2 svjetla indikatora

lzuzetno njezno: 1 svjetlo indikatora (najslabiji intenzitet svjetla s brzim bljeskovima)

Postavke njezno i iznimno njeZno namijenjene su za osjetljiva podrucja i poc¢etnice u koristenju ove
metode. Uz smanjen intenzitet svjetla moZda Ce biti potrebno viSe tretmana kako bi se postigli Zeljeni
rezultati.

Uska svjetla napajanja bljeskaju za potvrdu promjene postavki intenziteta svjetlosti.

Kad na duZe od 3 sekunde pritisnete gumb za njeZan nacin rada (4), uredaj se iskljuCuje.
Nakon 10 minuta bez uporabe, uredaj se automatski deaktivira.

Pritisnite dugme za njeZan nac&in rada kako biste ga ponovno ukljucili.

Epikutani test

Prije prvog tretmana, preporu¢ujemo vam testiranje kozZe na reakciju uredaja Braun Silk-expert na malom
podrucju koZe na dijelu tijela koji namjeravate tretirati

(veli¢ine oko 2 x 3 cm; ekvivalent veli¢ine dva bljeska, jednog pored drugog).

Obavite epikutani test kao to je opisano u nastavku u poglavlju «<Metode tretmana», poglavlje <«TAPKANJE.
Pri¢ekajte 48 sati i zatim pregledajte podrucje testiranja. Ako kozZa izgleda normalno, zapoc¢nite svoj prvi
tretman. Ako dode do reakcije koZe, prestanite koristiti uredaj i posavjetujte se s lijeCnikom. Nemojte
tretirati testirano podrucje najmanje tjedan dana nakon testa.
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Metode tretmana

Podrucje koje se tretira mora biti bez dlacica, €isto i suho. Prije pritiska na gumb za tretman, skrenite
pogled s uredaja kako biste izbjegli jako svjetlo. U rijetkim slu€ajevima korisniku se moZe uciniti da je
bljeskalica prejaka. Medutim, to ne uzrokuje sigurnosne rizike. Kako bi upotreba bila ugodnija,
preporucujemo koristenje u dobro osvijetljenoj prostoriji Cime se smanjuje percipirana svjetlina.

KLIZANJE

za brz i u€inkovit
tretman velikih povrsina
(npr. noge)

/\

TAPKANJE

za tretman malih, teSko
dostupnih podrucja
(npr. Zensko lice,
bikini-zona, pazuh,
koljeno, potkoljenica,
Clanak)

=

1. Postavite prozor za tretman (1) ¢vrsto na koZu, osiguravajuc¢i da oba senzora za boju koZe (2) imaju
kontakt s koZom. Na LED traci napajanja (3) prikazuju se bijela LED svjetla.

poceti treptati.

2. Pritisnite i drZite gumb za tretman (5). Uredaj ¢e

2. Pritisnite i odmah otpustite gumb za tretman
(5). Uredaj ¢e emitirati bljeskalicu.

3. Pomicite uredaj polako i kontinuirano od dna
do vrha podrucja tretmana. Pazite da uvijek

bljesti kontinuirano.

odrzavate puni kontakt s koZzom, tako da uredaj

3. Podignite uredaj i postavite ga na sljedec¢e
susjedno mjesto koje Zelite tretirati. Pricekajte
da se na LED traci napajanja prikaZzu bijela LED
svjetla. Zatim pritisnite i otpustite gumb za

tretman.

Nakon 8to ste zavrsili svoj prvi klizni potez,
podignite uredaj s podrudja tretmana. Ponovite
korake od 1 do 3 za tretman sljedec¢eg susjednog
podrucja u paralelnim potezima.

Nastavite tretman dio po dio dok ne zavrSite cijelo
podrucje koje Zelite tretirati.

Pazite da ne izostavljate dijelove podrucja za tretman tako §to ¢ete staviti prozor za tretman neposredno uz
prethodno obradeno mjesto bez ostavljanja prostora izmedu tretiranih podrucja.

Ako osjecate jake bolove, odmah prekinite tretman i posavjetujte se s lijenikom prije ponovnog koristenja
uredaja.

Glava/glave za tretman
Dok se standardna glava (10) moZe koristiti na svim podrucjima, savr§ena je za velike
povrsine npr. noge.

Precizna glava (11) (ne dolazi sa svim modelima) posebno je dizajnirana za mala,
zaobljena i teSko dostupna podrudja npr. lice za Zene, bikini-zona, pazuh, koljeno,
potkoljenica, ¢lanak. Kad je postavljena precizna glava, bljeskanje je sporije.

Kako tretirati lice (samo Zene)

e Prije tretiranja lica, napravite test na maloj povrsini. Uklonite sve vidljive dlacice, Sminku, losione i kreme
s podrucja koje Zelite tretirati.

® Prije pritiska na gumb za tretman, zatvorite oci ili skrenite pogled s uredaja kako biste izbjegli gledanje u
jako svjetlo. Izbjegavajte tretiranje istog podrucja dva puta jer to moZe povecati moguénost dobivanja
neZeljenih reakcija.

e Kad tretirate nadusnicu, izbjegavajte kontakt s usnama i nosnicama. Sredisnji dio ispod nosnica moZze
biti osjetljiv.

e Ne koristite na trajnoj/polutrajnoj olovci za usne na rubu usana.

e SAVJET: MoZete stisnuti usne kako biste bili sigurni da se svjetlost ne¢e aktivirati na gornjoj usni.

e Dlacice ispod brade mogu biti guSce i grublje. To ponekad moZe dovesti do blagog crvenila koZe nakon
tretmana. Ovo crvenilo je privremeno i trebalo bi u potpunosti nestati u roku od 24 sata.

NAPOMENA:

e Ako se crvenilo ili peckanje javi i traje nekoliko minuta, stavite hladnu krpu/jastuci¢ da umirite to
podrudje.

e Ako primijetite bilo kakve pigmentne promjene na koZzi, npr. svjetlija ili tamnija koZa, prestanite koristiti
uredaj. PotraZzite lijeCnicki savjet kako bi se utvrdio uzrok koji moZe biti posljedica nekog neotkrivenog
zdravstvenog stanja.
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Plan tretmana

Pocetna faza 1 tretman tjedno (4 - 12 tjedana )

Tretman odrzavanja nastavite koriStenje ovisno o svojim potrebama, npr. svakih 1 — 2 mjeseca

Tipi¢an ciklus rasta dlake varira od osobe do osobe i moZe potrajati do 16 mjeseci ovisno o dijelu tijela
(podrucje pazuha, potkoljenice, bikini zona). Buduc¢i da su samo dlake u rastucoj fazi osjetljive na tretman
svjetlom, vazno je napraviti viSe tretmana kako bi se postigla kontinuirano glatka koZa. 1z ovog razloga
preporu¢ujemo da u pocetnoj fazi — tijekom prvih 4 do 12 tjedana koristenja uredaja — tretmane provodite
jednom tjedno.

U slucaju da primijetite prestanak rasta dlacica, ne morate dovrSiti puni 12-tjedni tretman. MoZete prijec¢i
na tretmane odrZavanja.

Nakon tretmana
Nakon 8to ste zavrSili svoj tretman, izvucite kabel za napajanje iz uti€nice kako biste iskljucili uredaj.

Nakon tretmana, preporuc¢ujemo koristenje krema za suncanje SPF 15 uvijek kada bi tretirane povrsine
mogle biti izloZene suncu. Preporucujemo izbjegavanje izlaganja umjetnim izvorima svjetla, kao Sto su solariji.

Izbjegavajte bilo kakve aktivnosti ili proizvode za koZu koji mogu iritirati koZu u razdoblju od 24 sata nakon
tretmana. To ukljuCuje koristenje tople kupke ili saune, noSenje uske odjece, koristenje krema za
izbjeljivanje puti, proizvode s mirisima ili za peeling. Gore navedeno moZe izazvati iritaciju, kao §to su
svrbez i crvenilo na tretiranim podrucjima.

CiSc¢enje i spremanje

Senzori za boju koZe (2) i otvor za tretman (1) trebaju se pregledavati radi oSte¢enja i brisati suhom krpom
koja ne ostavlja dlacice. Ako uocite neke tragove ili crne mrlje, oCistite ih odmah nakon tretmana. Ne
dodirujte i ne Cistite stakleni filtar (9) odmah nakon tretmana nego pustite da se ohladi. Nakon uporabe,
obrisite uredaj suhom krpom koja ne ostavlja dlaCice, a posebno paZljivo obriSite otvor za tretman.

Ne ispirite i ne uranjajte uredaj u vodu ili neku drugu teku¢inu.

Za najbolje rezultate, Cuvajte glave (10, 11) s njihovim ugradenim reflektorima na mjestu bez praSine,
dlacica i ostale prljavstine. Ne Cistite vodom, nego koristite samo suhu krpu. Uredaj Cuvajte na hladnom,
suhom mjestu. Provjerite jesu li prozor za tretman i senzori za boju koZe zasti¢eni od oStecenja.

Mogucée nuspojave

Neki ljudi ¢e imati blagi osjecaj nelagode (npr. toplina ili crvenilo koZe) prilikom koristenja uredaja - to je
normalno. MoZete osjetiti toplinu i trnce kod aktiviranja bljeskalice, a nakon toga crvenilo na kozi. Ova vrsta
reakcije obi¢no nestaje u roku od 24 sata. NeZeljene reakcije obi¢no nastupe odmabh ili u roku od 24 sata.
U rijetkim slu¢ajevima, mogu nastupiti i do 72 sata nakon tretmana. Ako osjetite neuobi¢ajene reakcije na
koZi, obratite se lijeCniku.

Nuspojava

Kako procijeniti i reagirati

Osjecaj topline ili trnci tijekom tretmana koji obi¢no
nestaju nakon nekoliko sekundi ili minuta i
smanjuju se daljnjim koriStenjem.

To je oCekivano i normalno za sve tretmane
IPL-om. MoZete nastaviti koristiti uredaj prema
uputama.

Nelagoda ili bol je intenzivna za vrijeme tretmana ili
traje i nakon tretmana.

Prestanite koristiti uredaj i posavjetujte se s
lije€nikom prije ponovnog koristenja.

Crvenilo koZe tijekom ili nakon tretmana koje
nestaje u roku od nekoliko minuta do nekoliko sati.

To je oCekivano i normalno za sve tretmane
IPL-om. MoZete nastaviti koristiti uredaj prema
uputama nakon §to crvenilo nestane.

Crvenilo koZe koje ne nestane u roku od 24 - 48 sati
nakon tretmana.

Prestanite koristiti uredaj i posavjetujte se s
lije€nikom prije ponovnog koristenja.
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U vrlo rijetkim slu¢ajevima:

Oteklina i crvenilo oko folikula dlake koje nestaje u
roku od dva ili tri dana.

MoZete nastaviti koristiti uredaj prema uputama
kada se oteklina i crvenilo oko folikula dlake
povuku.

Oteklina i crvenilo oko folikula dlake ne nestanu u
roku od dva do tri dana.

Prestanite koristiti uredaj i posavjetujte se s
lije€nikom prije ponovnog koristenja.

Priviemene promjene u boji koZe (koza postane
svjetlija ili tamnija).

Ako dode do promjene boje koZe, prestanite
koristiti uredaj i posavjetujte se s lije€nikom.

Povecanije rasta dlacCica na tretiranim podrucjima
(vjerojatnije da ¢e se pojaviti kod osoba
mediteranskog podrijetla).

Ako to povecanje ne prestane nakon nekoliko
tretmana, prestanite koristiti uredaj i posavjetujte
se s lijeCnikom.

RjeSavanje problema

Vodi€ za rjeSavanje problema moZe vam pomoci u rijeSavanju pocetnih problema koje moZete imati s ovim

uredajem.

Problem

RjeSenje

Trake napajanja ne zasvijetle kada se prozor za
tretman nalazi na koZi.

Provjerite je li uredaj spojen na elektri¢nu mrezu.
Pritisnite dugme za njeZan nacin rada (4) kako
biste ukljudili uredaj.

Provijerite jesu li oba senzora za boju koZe u punom
kontaktu s koZzom. Ako je potrebno, pomaknite
uredaj na nacin da oba senzora za boju koZe budu
u kontaktu s koZzom.

Uredaj ne radi na malim podrugjima.

Preciznu glavu (ako je dostupna) koristite na
manjim, teSko dostupni dijelovima tijela. Provjerite
jesu li oba senzora za boju koZe u kontaktu s
koZzom.

Bljeskanje se usporava.

Uredaj je u nacinu rada koji §titi od pregrijavanja.
Kako biste se vratili na normalnu brzinu, pustite
uredaj da se ohladi.

Na traci za napajanje, samo prvo LED svjetlo svijetli
crveno.

Nevazece ocitanje boje koZe. Vaa koZza je ili previ-
Se svijetla ili previSe tamna. Uredaj nece bljeskati.

SrediSnje svjetlo za njeZan nacin rada bljeska.

Uredaj je isklju€en. Pritisnite dugme za njezan
nacin rada kako biste ga ponovno ukljucili.

Prvo LED svjetlo na traci za napajanje treperi
crveno.

Glava (10ili 11) je skinuta. Vratite je na uredaj.

Trake za napajanje pokazuju neobi¢ni uzorak
jednog crvenog LED svjetla zajedno s
pojedinacnim bijelim LED svjetlima.

Greska na uredaju. Uredaj ne radi.

Iskljucite iz uti€nice i ponovno ukljucite. Ako je
greSka i dalje prisutna, obratite se ovlaStenom
Braun servisu za popravak.

Sva bijela LED svjetla bljeste.

Kraj vijeka trajanja proizvoda. Dostignut je
maksimalan broj bljeskanja (400.000).

Uredaj je slomljen, napukao ili izgleda neispravan.

Ne koristite ako su dr8ka, bazna stanica ili kabel za
napajanje osteceni. Ako se dvoumite u pogledu
sigurnosti ili sumnjate da je uredaj oSte¢en na bilo

Odlaganje

U ovom uredaju nalazi se elektroniCki otpad koji se moZe reciklirati. Kako biste zastitili okolinu,
nemojte ga odlagati u komunalni otpad ve¢ ga odnesite na odgovaraju¢a mjesta za prikupljanje

otpada.
PodloZno promjenama bez prethodne najave.

koji nacin, ne smijete ga koristiti.
—
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Jamstvo

Za ovaj proizvod jam¢&imo jamstveno razdoblje od 2 godine od dana kupnje. U okviru tog razdoblja
besplatno ¢emo otkloniti bilo kakvu neispravnost uredaja do koje je doSlo zbog zamora materijala ili
pogreSaka u radu ili popravkom ili zamjenom uredaja ovisno o procjeni.

Ovo jamstvo vrijedi za svaku zemlju u kojoj ovaj uredaj distribuira Braun ili njegov ovlasteni distributer.

Ovo jamstvo ne pokriva: Stetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, normalno troSenje materijala (npr. u
slu€aju tro8enja mreZice na uredaju za brijanje), kao i oste¢enja koja imaju neosporan utjecaj na vrijednost
ili rad uredaja. Jamstvo prestaje vrijediti ako popravke vrSe neovlaStene osobe te ako se ne koriste
originalni Braunovi dijelovi.

Ako tijekom jamstvenog razdoblja zatrebate servis, donesite ili poSaljite cijeli uredaj zajedno s raCunom na
adresu Braunovog ovladtenog servisnog centra.

Napomena : Ukoliko niste u moguc¢nosti rijesiti Vas problem putem priloZene servisne mreze ili na
prodajnom mjestu molimo Vas da nas kontaktirate na telefonski broj 091 66 01 777 ili 01 66 26 555.

SINGULI D.0O.0O., Zagreb 10 000

Primorska 3, Tel. 01 37 72 644, primorska@singuli.hr,

ili nazovite Call centar singuli: 072 700 707

CMP, Savica Sanci 145, Tel. 01 24 04 451, savica@singuli.hr,

ili nazovite Call centar singuli: 072 700 707

Josipa Strganca 12, Tel. 01 37 79 029, spansko@singuli.hr,

ili nazovite Call centar singuli: 072 700 707

JEZIC COLOR SERVIS, Bjelovar 43 000

Petra Zrinskog 13, Tel. 043 243 500, color-servis@bj.htnet.hr
ELMIN, Burdevac 48 350,

R. Boskovi¢a 20, Tel. 048 813 365, elmin@optinet.hr

BKS d.o.0., Slavonski Brod 35 000,

J. J. Strossmayera 29, Tel. 035 203 101, bks.servis035@gmail.com
FRUK d.o.0., Virovitica 33 000,

J. J. Strossmayera 23, Tel. 033 553 068, fruk.servis@vt.t-com.hr
MARKOVIC OBRT ZA EL.USLUGE, Varazdin 42 000,

KreSimira Filica 9, Tel. 042 210 588, i.markovic@inet.hr

RADAN ELEKTRONIK CENTAR d.o.0., Dubrovnik 20 000,

Ob. Pape |.Pavlall. 17, Tel. 020 321 500, radanelektronikcentar@gmail.com
Tehno -Jeléi¢ d.o.o., Sibenik 22 000,

VIIl Dalmatinske Udarne Brigade 71, Tel. 022 340 229

SINGULI D.0.0., 21000 SPLIT-KAMEN

UL. 4. Gardijske brigade 43, Tel. 095 66 26 556

(u sklopu poslovnog prostora ROBOT COMMERCE d.o.o. (TTTS))
split@singuli.hr

ili nazovite Call centar singuli: 072 700 707
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Slovenski

Nasi izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvisjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in oblike.
Naprava za odstranjevanje dlak z intenzivno pulzno svetlobo (IPL) Braun Silk-expert Pro 5, ki uporablja
profesionalno svetlobno tehnologijo, vam omogoc¢a trajno odstranjevanje nezelenih, vidnih dlak v udobju
vaSega doma. Pred uporabo naprave natan¢no preberite navodila za uporabo, vklju¢no z vsemi
kontraindikacijami, opozorili in varnostnimi informacijami, ter jih shranite za poznej$o uporabo.

IPL je zasnovana tako, da po doloCenem ¢asu uporabe naprave dolgotrajno zmanjSa rast dlak. Naprava je
najprimernejSa za uporabo na naslednjih mestih:

Zenske: noge, roke, pazduhe, predel bikinija in obraz (pod li€nicami)
POZOR:  Naprave ne uporabljajte v bliZini o€i in vzdolZ Cela.
Moski: od ramen navzdol (prsni ko, hrbet, roke, trebuh, noge)

POZOR:  Ne uporabljajte na obrazu, vratu in v predelu genitalij.
Uporaba na predelu moske brade ali za dlake na obrazu lahko vodi v trajne ali
neenakomerne rezultate, ki lahko povzrocijo nezelene spremembe na obrazu.

Naprava Braun Silk-expert Pro 5 ni primeren za vsakogar. Najuc&inkovitejSa je pri uporabi na svetli do
srednje temni koZzi in temnih dlakah. Oglejte si preglednico s koZnimi odtenki in barvnimi odtenki dlak na 3.
strani, da ugotovite, ali je naprava primerna za vas.

Opis

Svetlobno okence

Senzorji SensoAdapt™ za zaznavanje koZnega odtenka
LED-kazalnik vklopa/izklopa

Gumb za nezni nacin uporabe z indikatorjem

Gumb za uporabo

Rocaj

Osnovna postaja

Napajalni kabel

Stekleni filter (integriran UV filter)

Standardna glava

Glava za natan&no prirezovanje (ni na voljo pri vseh modelih)

- =2 OoO~NOOTAWN =

- O

Kako deluje?

Naprava Braun Silk-expert deluje na melanin v mesicku dlake pod povr§ino koZe in s tem pripomore k
prekinitvi cikla ponovne rasti dlake. S stalno in redno uporabo svetlobna energija nezelenim dlakam
prepreci, da bi dosegle povrsino koze.

Inteligentni senzorji za zaznavanje koZnega odtenka SensoAdapt™ (2) nenehno zaznavajo kozni odtenek pred
vsakim svetlobnim impulzom, pritem pa samodejno uravnavajo mo¢ svetlobe za najboljSo u€inkovitost in
varnost. To omogoc&a uporabo na ustreznih koZnih odtenkih in vam hkrati prepreci uporabo, ¢e imate
pretemen koZni odtenek.

Kontraindikacije

Naprave ne uporabljajte ...
¢ Ce imate temnejSi koZni odtenek od odtenka V, prikazanega v preglednici s
koznimi odtenki na 3. strani. Ker temna koza vpije ve€ svetlobne energije, lahko
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uporaba na zelo temni kozi povzrocCi nelagodje/boleCino in nezelene uCinke (npr.
opekline, mehurje, razbarvanje ali brazgotine) ter poSkoduje kozo.

¢ Ce ste noseci, dojite ali ste mlajSi od 18 let, saj naprava ni bila preizkuSena pri teh
skupinah posameznikov.

¢ Ce ste v preteklosti imeli koZznega raka ali predrakave lezije (npr. nevusi ali veliko
Stevilo znamenj).

e Ce ste nedavno pridobili umetno ali naravno zagorelost. Vasa koZa je lahko po
izpostavljanju soncnim Zarkom dodatno obcutljiva in Se posebej dovzetna za stranske
uCinke uporabe IPL (npr. opekline, mehurji, razbarvanje ali brazgotine na kozi).
Prav tako se po uporabi IPL izogibajte izpostavljanju neposredni soncni svetlobi.

Prav tako lahko dolo¢eni pogoji prepovedujejo uporabo te naprave.

Naprave ne uporabljajte v naslednijih primerih:

¢ Ce imate kroni¢no bolezen.

¢ Ce imate kroni¢no koZno obolenje (npr. luskavico ali vitiligo) ali poSkodovano
koZo (npr. soncne opekline, ureznine, odprte rane ali aktivne okuzbe) na podrocjih,
na katerih Zelite uporabiti napravo.

¢ Ce imate kr€ne Zile na podrocju, kjer Zelite uporabiti napravo.

¢ Ce veste, da ste preobd&utljivina soncno svetlobo (fotosenzitivnost), ali e
jemljete zdravila, ki lahko povecCajo obcutljivost koZe (npr. Retin A, Accutane in/ali
drugi lokalni retinoidi).

¢ Ce ste na mestu, kjer Zelite uporabiti napravo, izvedli postopek lus¢enja koze
(»piling«).

¢ V/ zgornjih primerih lahko naprava koZo poSkoduje ali obstojeCe stanje Se poslab3a.
Lahko se pojavijo nezeleni ucinki, kot so opekline, mehurji in spremembe barve
koze (hiper- ali hipopigmentacije) ali brazgotine.

Ce niste prepriCani, ali je uporaba naprave varna za vas, se posvetujte s svojima
zdravnikom ali dermatologom.

Ce redno in dalj €asa jemljete kakr§na koli zdravila, se posvetujte s svojim
zdravnikom glede morebitnega vpliva na obcCutljivost koze na svetlobo.

Opozorila

Ne uporabljajte na ...

 LasiSCu, obrveh ali v blizini ali v okolici o€i. Uporaba na teh mestih lahko povzroci
trajne poSkodbe oCi.

¢ Tetovazah ali trajnih li€ilih na mestih uporabe.

¢ Bradavicah, spolovilu ali okoli anusa. Na teh predelih je lahko barva koZe
temnejSa in/ali je prisotna ve€ja gostota dlak, zaradi Cesar lahko uporaba naprave
povzroCi nelagodje/bolecino oz. poskodbe koZe.

¢ Temno rjavih ali ¢rnih pikah, kot so pege, materina znamenja, ali bradavice na
mestih uporabe.

¢ Bradi/obraznih dlakah pri moskih.

Ne glejte neposredno v stekleni filter (9) oziroma naprave ne usmerjajte proti ocem.
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Za zaScCito svojih oCi in oCi 0seb v blizini se bo naprava vklopila samo, ko sta oba
senzorja za zaznavanje koZznega odtenka v stiku s koZo. Ce se naprava vklopi, ko je
samo en senzor v stiku s koZzo oziroma ni noben senzor v stiku s koZo, napravo takoj
Prenehajte uporabljati in se obrnite na prodajalca.

Napravo na istem obmocju uporabljajte najveC enkrat tedensko na istem obmocju.
Z veckrat tedensko uporabo ne boste pospesili rezultatov, hkrati pa lahko poveCate
moznost za poSkodbe koZze.

Previdnostni ukrepi

¢ Naprava je namenjena za enega uporabnika.

¢ Naprava ni namenjena osebam, mlajSim od 18 let.

¢ Osebe z zmanjSanimi telesnimi, zaznavnimi ali duSevnimi sposobnostmi ali s
pomanjkanjem izkuSenj in znanja lahko napravo uporabljajo samo pod nadzorom,
razen Ce so bile poucene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, povezane
z njeno uporabo.

¢ Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne bodo igrali z napravo. Napravo
vselej shranite zunaj dosega otrok.

Elektri¢éna in poZarna varnost

Napravo in kable redno pregledujte zaradi vidnih znakov poSkodb. V primeru
poskodb ali razpok napravo prenehajte uporabljati. Uporaba poSkodovane naprave
vodi v elektriCni udar. V primeru okvare naj napravo pregledajo in popravijo v
pooblasCenem servisnem centru. NepooblaSCena popravila lahko vodijo v resno
nevarnost za uporabnika. Po uporabi napravo vedno izkljucite.

NEVARNOST

Naprave nikoli ne poskuSajte popravljati in odpirati sami, saj ste lahko pri tem
izpostavljeni nevarnim elektriCnim sestavnim delom in energiji pulzirajoCe svetlobe,
ki lahko povzrocCi resne telesne poSkodbe in/ali trajne poSkodbe oCi.

Naprave ne uporabljajte v vodi ali njeni bliZini in na mokrih povrSinah,

kot so kopalne kadi, tusi, bazeni ali druge posode, ki vsebujejo vodo. @
Ce se naprava zmoci, je ne smete uporabljati. Uporaba mokre naprave

lahko vodi v elektriCni udar.

Ne uporabljajte poSkodovane naprave (npr. razpoke v ohigju, poSkodovan kabel
itd.). Notranji deli so pod elektri¢no napetostjo, ki je lahko nevarna.

Naprave ne uporabljajte, ¢e je stekleni filter (9) pocen ali ¢e ni namescen. Stekleni
filter redno pregledujte zaradi poskodb.

Steklenega filtra se ne dotikajte med uporabo ali takoj po uporabi, saj se ta segreje.

Naprave ne Cistite s Cistili na osnovi nafte ali vnetljivih Cistil (alkohola, acetona), saj
ta predstavljajo nevarnost pozara.
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Ne uporabljajte jedkih Cistil. Ta lahko poSkodujejo ali opraskajo stekleni filter.

Naprave ne poskuSajte uporabljati za druge namene, razen za odstranjevanje
nezelenih dlak.

Naprave ne uporabljajte na drugih povrSinah, razen na koZi. Gumba za uporabo ne
pritiskajte, Ce svetlobno okence (1) ni povsem v stiku s koZo.

Ne zamasite prezraCevalnih odprtin. Naprava se lahko pregreje in predstavlja
nevarnost elektricnega udara ali pozara.

Uporaba

Priprava mesta, kjer boste uporabili napravo

Pred uporabo naprave odstranite vse vidne dlake s koZe. Uporabite lahko svoj najljubsi nacin
odstranjevanja dlak. Ce Zelite ohraniti Cisto in nedotaknjeno svetlobno okence, se prepricajte, da na
povrsini koZe ni ve¢ dlagic. Oc¢istite mesto, kjer boste uporabili napravo, in ga osusite.

Vklop naprave:

Z napajalnim kablom (8) priklju€ite osnovno postajo v elektri¢no vti€nico. Pritisnite gumb za nezni nacin
uporabe (4), da aktivirate napravo. LED-kazalnik vklopa/izklopa (3) enkrat zasveti in za kratek ¢as se vklopi
ventilator. To pomeni, da je naprava v stanju PRIPRAVLJENOSTI. Med delovanjem se naprava nekoliko
segreje.

Samodejna prilagoditev svetlobe

Ko sta oba senzorja za zaznavanje koZnega odtenka (2) v stiku s koZo, naprava od¢ita va$ kozni odtenek in
izbere ustrezno mo¢ svetlobe, ki jo nakazuje bela lu¢ka LED na kazalniku (3). To pomeni, da je naprava
pripravljena na oddajanje svetlobnih impulzov.

m svetel kozZni odtenek — visoka mo¢ svetlobe

_ temen koZni odtenek = (nizka mo¢ svetlobe s
hitrim utripanjem)

@D brez svetlobnegaimpulza | nistika s kozo — Naprava ne utripa.

(O000000000) e neveljaven kozni odtenek — Naprava ne utripa.

NeZni na€in

Pritisnite gumb za neZni nacin uporabe (4), da zmanjSate moc¢ svetlobe. Preklapljate lahko med naslednjimi
3 nastavitvami:

Standardna: 3 indikatorji

NeZna: 2 indikatorja

Zelo nezna: 1 indikator (najniZja mo¢ svetlobe s hitrim utripanjem)

Nacina neZnega in posebej neZznega delovanja sta namenjena obcutljivim predelom ter novim
uporabnikom. Ob zmanj$ani jakosti svetlobe boste za doseganje Zelenega ucinka napravo morda morali
uporabiti veckrat.

LuCke na kazalniku vklopa utripnejo in tako potrdijo spremembo nastavitve jakosti svetlobe.
Ce gumb neZnega nacina (4) drZite ve¢ kot 3 sekunde, se naprava izklopi.

Po 10 minutah se naprava samodejno izkljugci.

Pritisnite gumb za neZni naCin uporabe, da jo aktivirate.

Preizkus na kozi

Pred prvo uporabo naprave vam priporo¢amo, da preizkusite reakcijo kozZe, tako da napravo Braun
Silk-expert uporabite na majhnem obmocju koZe na delu telesa, kjer nameravate uporabiti napravo
(priblizno 2 x 3 cm, kar ustreza dvema vzporednima svetlobnima impulzoma).

Opravite preizkus na majhnem obmocju koZe, kot je opisano v spodnjem poglavju «<Metode uporabe» v
razdelku «STEMPLJANJE».
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Pocakajte 48 ur in preglejte preizkusno obmocije. Ce je koza normalnega videza, zaénite s prvo uporabo.
Ce je na koZzi vidna reakcija, prenehajte uporabljati napravo in se posvetujte s svojim zdravnikom. Naprave
ne uporabljajte na obmocju preizkusa vsaj en teden po preizkusu.

Metode uporabe

Mesto uporabe mora biti brez dlak, hkrati pa mora biti €isto in suho. Preden pritisnete gumb za zaCetek
uporabe, pogled umaknite stran od naprave, da se izognete svetli lu€i. V redkih primerih se bliskanje
uporabnikom zdi presvetlo. Vendar to ne povzro¢a nikakrsnih varnostnih tveganj. Za vecje udobje
priporo€amo uporabo v dobro osvetljenem prostoru, kar pomaga zmanjSati obCutek svetlosti.

/\

STEMPLJANJE

za obdelavo majhnih,
tezko dostopnih
obmocij (na primer
obraza pri Zzenskah,
bikini predela, predela
pod pazduho, kolen,
goleni ali gleznjev)

DRSENJE

za hitro in u€inkovito
obdelavo velikih
obmocij (na primer nog)

-

1. Svetlobno okence (1) namestite tesno ob koZo in zagotovite, da sta oba senzorja za koZo (2) v stiku s
koZo. Na kazalniku vklopa (3) svetijo bele lu¢ke LED.

2. Pritisnite in drZite gumb za uporabo (5). 2. Pritisnite in takoj sprostite gumb za uporabo

Naprava za¢ne utripati.

(5). Naprava odda svetlobni impulz.

. Napravo pocasi in neprekinjeno pomikajte od
spodnjega do zgornjega dela Zelenega
obmocja. Napravo vselej ohranjajte v popolnem
stiku s koZo, tako da neprekinjeno utripa.

Napravo dvignite in jo poloZite na sosednje
obmocje, kjer Zelite uporabiti napravo.
Podakajte, da na kazalniku vklopa zasvetijo bele
lu€ke LED. Nato pritisnite in sprostite gumb za

uporabo.

Ko zakljudite s prvim drse€im gibom, napravo
odmaknite s podrocja, kjer ste jo uporabili. Korake
od 1 do 3 ponovite na naslednjem vzporednem
obmocju.

Napravo uporabljajte mesto za mestom, dokler ne
zakljucite celotnega obmocja, ki ga Zelite obdelati.

Da ne izpustite obmocij, predvidenih za obdelavo, svetlobno okence poloZite tik ob predhodno obdelano
obmocje, tako da med posameznimi obmodji ni nobenega razmika.

Ce obgutite hudo bolegino, napravo takoj prenehajte uporabljati in se pred njeno ponovno uporabo
posvetujte z zdravnikom.

Glave za obdelavo

Ceprav lahko na vseh predelih uporabite standardno glavo (10), je idealna za ucinkovito
obdelavo velikih predelov, na primer nog.

Glava za natan¢no prirezovanje (11) (ni na voljo pri vseh modelih) je zasnovana posebej za
majhna, zaobljena, teZko dostopna mesta, na primer Zenski obraz, bikini predel, obmocje
pod pazduho, kolena, goleni ali gleZnje. Utripanje je po€asnejSe, ko je priklopljena glava za
natan¢no prirezovanje.

Kako obdelati obraz (samo pri Zenskah)

e Preden uporabite napravo na obrazu, morate opraviti preizkus na majhnem obmocdju koZe. Z obmocja,
kjer nameravate uporabiti napravo, odstranite vse vidne dlake ter sledi li€il, losjonov in krem.

e Preden pritisnete gumb za uporabo, zaprite o¢i in pogled umaknite stran od svetle lu¢i. Naprave ne
uporabite na istem obmocju dvakrat zaporedno, saj lahko to pove€a moZnost pojava neZelenih u¢inkov.

e Med uporabo na obmocju nad ustnicami se izogibajte stiku z ustnicami in nosnicama. Osredniji predel
pod nosnicama je morda obcutljiv.

¢ Ne uporabljajte na ustnicah, kjer je uporabljena trajna/poltrajna obroba za ustnice.

e NASVET: Ustnice lahko stisnete skupaj, da zagotovite, da se svetloba ne aktivira samo na zgornji ustnici.

e PoraS¢enost pod brado je lahko gostejSa in bolj groba. To lahko v€asih povzroci rahlo pordelo koZo po
uporabi naprave. Ta rde€ica je zaGasna in bi morala povsem prenehati v 24 urah.
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OPOMBA:

e Ce se pojavi rde€ica ali peko¢ obcutek, ki traja nekaj minut, za pomirjanje na obmocje poloZzite hladno

krpo/blazinico.

¢ Ce na koZi opazite kakr8ne koli pigmentne spremembe, npr. posvetlitev ali potemnitev, napravo
prenehajte uporabljati. Poi3Cite zdravnisko pomoc, da ugotovite vzrok, ki je lahko posledica obstojeCega

zdravstvenega stanja.

Nacrt uporabe naprave

ZacCetna faza

1 tretma na teden (4-12 tednov;)

Uporaba za vzdrZevanje ucinka

Uporaba glede na va8e potrebe, na primer vsaka 1-2 meseca

Obicajen cikel rasti dlak se razlikuje pri posameznikih in lahko traja tudi do 16 mesecev, odvisno od dela
telesa (pazduhe, spodniji del nog, predel bikinija). Ker so samo dlake v fazi rasti dovzetne za zdravljenje s
svetlobo, je pomembno, da za doseganije trajno gladke koZe opravite ve¢ postopkov. Iz tega razloga,
priporo¢amo zacetek z enim tretmajem na teden v obdobju 4 -12 tednov.

Ce dlake ne rastejo ve&, vam ni treba izvesti celotnega 12-tedenskega postopka. Za¢nete lahko z uporabo

za vzdrZevanje ucinka.

Po uporabi naprave

Ko prenehate uporabljati napravo, odklopite napajalni kabel iz elektri¢ne vti€nice.

Po uporabi priporo€amo uporabo kreme za son¢enje z za8€itnim faktorjem SPF 15 na zdravljenih obmodjih,
ki so izpostavljeni soncu. Priporo€amo vam, da se ne izpostavljate umetnim virom svetlobe, npr. ne

obiskujete solarijev.

Vsaj 24 ur po uporabi naprave se izogibajte aktivnostim ali izdelkom za koZo, ki lahko povzrocijo draZenje
koZe. To vklju€uje uporabo masazne kadi ali savne, oprijeta oblacila, uporabo belilnih krem, parfumiranih
izdelkov ali izdelkov za piling. Ti lahko povzrocijo draZenje, npr. srbecico in rde€ico na zdravljenih predelih.

Ciséenje in shranjevanje

Senzorja za zaznavanje koZnega odtenka (2) in odsevno svetlobno okence (1) morate preveriti zaradi
poskodb ter jih obrisati s suho krpo, ki ne pus¢a vlaken. Ce opazite madeze ali ¢rne pike, jih ocistite takoj
po uporabi. Steklenega filtra (9) ne prijemajte ali Eistite takoj po uporabi. Pustite, da se ohladi. Po uporabi
napravo in zlasti svetlobno okence obriSite s suho krpo brez kosmov. Naprave ne spirajte ali potapljajte v
vodo ali katero koli drugo teko€ino. Za zagotavljanje najboljSega delovanja na glavah (10, 11) in vdelanih
reflektorjih ne sme biti prahu, las ali drugih ostankov. Ne ¢istite jih z vodo, ampak jih pazljivo obriSite s suho
krpo Napravo shranite na hladnem, suhem mestu. Zagotovite, da so svetlobno okence in senzorji za
zaznavanje koZnega odtenka zasciteni pred poskodbami.

Mozni stranski uéinki

Nekateri ljudje bodo med uporabo naprave doZiveli rahlo nelagodje (npr. vroca ali pordela koZa), kar je povsem
obi€ajno. Po aktivaciji svetlobnih impulzov lahko obc&utite vro€ino in mravljinCenje, ki ji sledi rde€ica na kozi.
Tovrstne reakcije obiCajno prenehajo v 24 urah. NeZeleni ucinki so navadno pojavijo takoj ali v 24 urah.

Redko se lahko pojavijo Sele po 72 urah. Ce opazite neobitajne koZne reakcije, se obrnite na svojega zdravnika.

Stranski ucéinek

Ocena in odziv

Obcutek toplote ali S€emenja med uporabo
naprave. Ta navadno preneha v nekaj sekundah do
ene minute in se zmanj$a z nadaljnjo uporabo.

To je priakovano in obi¢ajno za vse postopke s
svetlobo IPL. Napravo lahko Se naprej uporabljate
skladno z navodili.

Moc¢no neudobje ali bolecina med postopkom, ki
po postopku ne preneha.

Napravo prenehajte uporabljati in se pred njeno
ponovno uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

Rdecica na koZi, ki se pojavi med postopkom ali po
njem in ki preneha v nekaj minutah do nekaj ur.

To je priCakovano in obi¢ajno za vse postopke s
svetlobo IPL. Ko rdecica preneha, lahko napravo
Se naprej uporabljate skladno z navodili.
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Rdecica na koZi, ki v 24 do 48 urah po uporabi
naprave ne preneha.

Napravo prenehajte uporabljati in se pred njeno
ponovno uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

V zelo redkih primerih:

Oteklina in rdecica okoli mesi¢kov, ki preneha
v dveh do treh dneh.

Ko oteklina in rdecica okoli meSicka izgineta, lahko
napravo Se naprej uporabljate skladno z navodili.

Oteklina in rdecica okoli meSi¢kov, ki ne preneha
v dveh do treh dneh.

Napravo prenehajte uporabljati in se pred njeno
ponovno uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

ZaCasne spremembe barve koZe (posvetlitev ali
potemnitev).

Ce se barva koze spremeni, napravo prenehajte
uporabljati in se posvetujte s svojim zdravnikom.

Hitrej8a rast dlak na mestih uporabe naprave
(verjetnost za ta pojav je vecja pri osebah z
mediteranskim tipom koZe).

Ce hitrejsa rast ne preneha po ve& postopkih,
napravo prenehajte uporabljati in se posvetujte s
svojim zdravnikom.

Odpravljanja tezav

Naslednje smernice za odpravljanje teZzav so vam lahko v pomoc¢ pri reSevanju zacetnih teZav, ki jih boste

morda imeli s to napravo.

Tezava

Resitev

Ko svetlobno okence poloZite na koZo, kazalnik
vklopa ne zasveti.

PrepriCajte se, da je naprava vklju¢ena v elektricno
omreZzje. Pritisnite gumb za neZni nacin uporabe
(4), da jo aktivirate.

Prepricajte se, da sta oba senzorja za zaznavanje
koZnega odtenka v stiku s koZo. Po potrebi
premaknite napravo tako, da bosta oba senzorja za
zaznavanje koZnega odtenka v stiku s koZo.

Naprava ne deluje na majhnih obmocgjih.

Glavo za natanc¢no prirezovanije (Ce je na voljo)
uporabite na majhnih, tezko dostopnih obmogjih.
PrepriCajte se, da sta oba senzorja za zaznavanje
koZnega odtenka v stiku s koZo.

UtripajoCe zaporedje se upo&asni.

Naprava je v nacinu toplotne zascite. Da se vrne v
normalno hitrost, pustite, da se naprava ohladi.

Na kazalniku vklopa utripa samo prva lu¢ka LED v
rdecCi barvi.

Neveljavno odcitavanje koZnega odtenka. Vas
kozZni odtenek je presvetel ali pretemen. Naprava
ne utripa.

Osrednja lu¢ka neZznega nacina utripa.

Naprava se izklopi. Pritisnite gumb za neZni nacin
uporabe, da jo aktivirate.

Prva lu¢ka LED na kazalniku vklopa utripa rdece.

Glava (10 ali 11) je odstranjena. Znova jo pritrdite.

Na kazalniku vklopa zasveti neobi¢ajna
kombinacija ene rdec¢e lu¢ke LED in posameznih
belih lu¢k LED.

Napaka naprave. Naprava ne bo delovala.
Odklopite in znova priklopite. Ce teZzava ne
preneha, se za popravilo obrnite na servisni center
podjetja Braun.

Vse bele lu€ke LED utripajo.

Konec Zivljenjske dobe izdelka. DoseZeno je
najvecje Stevilo svetlobnih impulzov (400.000).

Naprava je pokvarjena, pocena ali ne deluje.

Naprave ne uporabljajte, Ce je poSkodovan ro¢aj,
osnovna postaja ali napajalni kabel.

Ce dvomite o varnosti ali sumite, da je naprava
kakor koli poSkodovana, jo prenehajte uporabljati.

Odlaganje

I1zdelek vsebuje elektronske dele, ki jih je mogocCe reciklirati. Za za3c¢ito okolja naprave ne zavrzite
med gospodinjske odpadke, temvec jo odnesite na ustrezno lokalno zbirno mesto.
Podatki se lahko spremenijo brez vhaprejSnjega opozorila
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Garancijski list

Za izdelek velja dveletna garancija, ki zane veljati zdatumom izro€itve blaga. Proizvajalec jam&i, da bo

izdelek deloval v garancijskem roku ob pravilni uporabi v skladu z njegovim namenom in priloZenimi

navodili. V garancijski dobi bomo brezplacno odpravili vse okvare izdelka, ki so posledica napak v materialu

ali izdelavi, tako da vam bomo izdelek po nasi presoji popravili ali v celoti zamenjali.

Ce pooblasgeni servis vadega izdelka ne popravi v 45 dneh, imate pravico zahtevati nov izdelek. Za

sprejem v reklamacijo se Steje dan, ko je izdelek sprejet v pooblaseni servis, pri prodajalcu(distributerju)

ali v trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Cas zagotavljanja servisa, vzdrzevanja, nadomestnih delov in priklopnih aparatov je 3 leta po preteku

garancijskega roka.

Popravila na domu zaradi zahtevnosti in neprenosljivosti sodobne servisne opreme in razpoloZljivosti

rezervnih delov niso mogoca.

Garancija velja na obmocju Republike Slovenije, pa tudi v vseh drzavah, kjer izdelek dobavlja podjetje

Braun ali njegov poobla&¢eni distributer.

Garancija ne izklju€uje pravic potrosnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija ne velja:

— Za okvare, ki so posledica nepravilne uporabe, normalne obrabe ali rabe oziroma napake, ki imajo
zanemarljiv u€inek na vrednost in delovanje izdelka.

— Ob vsakem posegu nepooblasene osebe ali kakrSnekoli druge predelave izdelka in €e pri popravilu
niso uporabljeni originalni Braunovi rezervni deli.

Za popravilo v garancijski dobi celotno napravo skupaj z racunom in/ali izpolnjenim garancijskim listom

odnesite ali poSljite na pooblad€eni servisni center Braun:

JEZEK SERVIS D.0.0. , Cesta 24. Junija 2, 1231 Ljubljana
Tel. §t.: +386 1 561 66 30
E-mail: jezektrg.servis@siol.net

Potro3nik lahko zahtevo za popravilo v garancijski dobi za celotno napravo, skupaj z raéunom in/ali
izpolnjenim garancijskim listom, prav tako uveljavlja tudi pri prodajalcu ali pri proizvajalcu (distributerju).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na brezpla¢ni telefonski Stevilki 080 2822.
Distributer: Orbico, d. 0. 0., Verovskova ul. 72, 1000 Ljubljana
Proizvajalec: Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 61476 Kronberg, Nem¢ija
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Tiirkce

Urtinlerimiz en yiiksek kalite standartlarini, islevselligi ve tasarimi karsilamak igin tretilmistir. Profesyonel
1sik teknolojisini kullanarak, Braun Silk-expert Pro 5 Yogunlastinimis Isik Teknolojisi (IPL), istenmeyen
tlylerinizi evde kalici bir sekilde alabilme imkani saglar. Cihazi kullanmadan 6nce, kontraendikasyon, uyari
ve guvenlik bilgilerini iceren kullanma talimatlarini dikkatlice okuyunuz ve ileride ihtiya¢ duydugunuzda
okumak Uzere saklayiniz.

Bu cihaz, belirli bir uygulama stiresinden sonra, uzun dénemli tiiy azaltma amaci ile tasarlanmistir.
Kullanim igin uygun olan vicut bolgeleri:

Kadinlar: Bacaklar, kollar, koltuk alti, bikini bolgesi ve yuz (elmacik kemiklerinin altr)
UYARI: Cihaz1 g6z ve alin bolgesi boyunca kullanmayiniz.
Erkekler: Omuz ve alti (g6gus, sirt, kollar, karin, bacaklar)

UYARI: Yuz, boyun ya da genital bolgede kullanmayiniz.
Sakallarda veya yulizdeki tiylerde kullanimi, yliz 6zelliklerini bozucu, istenmeyen ve daimi ya
da purizli sonuclara sebep olabilir.

IPL herkesin kullanimi icin uygun degildir. Acik ve orta renk cilt tonlari icin koyu renkli tiiylerde en etkilidir.
Cihazin sizin icin uygun olup olmadigini 6grenmek icin Sayfa 3’teki cilt tonu ve tiy renkleri cizelgesine
bakiniz.

Aciklama

Uygulama penceresi

SensoAdapt™ cilt tonu sensorleri

LED glic gosterge cubuklari

Gosterge isiklaryla nazik mod diigmesi
Uygulama butonu

Tutacak

Ana istasyon

Ana kablo

Cam filtre (UV filtreli)

Standart baslk

Hassas baslik (her modelde mevcut degildir)

= 2 OoO~NOUOTAWN =

- O

Nasil calisir?

Braun Silk-expert Pro 5 cilt ylizeyinin altinda sa¢ kokinde bulunan melanin odakli, tiy gelisimini
durdurmaya yonelik calisir. Dizenli kullanimda, 1sik enerjisi, cilt ylizeyinden cikmakta olan istenmeyen
tlyleri engellemeye yardimci olur.

Akilll SensoAdapt™ cilt tonu sensorleri (2), en iyi fayda ve glivenligi saglamak icin otomatik olarak isik
yogunlugunu ayarlayarak, her flag isigindan énce devamli olarak cilt tonunuzu okur. Bu, uygun cilt
tonlarinin uygulamasina izin verir ancak eger cilt tonunuz ¢ok koyu ise uygulamayi engeller.

Kontraendikasyonlar

Cihazi asagidaki durumlarda kullanmayiniz...

e Cildiniz, Sayfa 3’te cilt tonu cizelgesinde gosterilen cilt tonu V’ten daha koyu ise.
Koyu ciltler daha fazla isik enerjisini icine hapsedecedinden cok koyu ciltte
uygulama rahatsizlik/aci ve olumsuz etkilere (yanik,kabarti, renk bozulmasi ya da
iz gibi) neden olabilir ve cildinizi yaralayabilir.
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¢ Hamileyseniz, emziriyor veya 18 yasin altindaysaniz. Cihaz, bu kisiler izerinde
test edilmemistir.

e Cilt kanseri veya prekanser6z lezyonlar (bir ya da cok sayida ben gibi) ile ilgili bir
gecmisiniz varsa.

e Cildiniz suni ya da dogal yollarla esmerse. Cildinizin giinese maruz kalmasi
halinde cildiniz cok daha hassas olur ve 0zellikle IPL uygulamasinin yan etkilerine
(yanik,kabarti, renk bozulmasi ya da iz gibi) karsi duyarli olur. Ayrica, IPL
uygulamasinin ardindan koruma olmadan direkt olarak gines 1sigina maruz
kalmaktan kaginin.

Bazi durumlar cihazin kullanilmasina engel olabilir.

Cihazi asagidaki durumlardan birinin olmasi halinde kullanmayiniz:

¢ Kronik bir saglik durumunuz varsa.

¢ Uygulamak istediginiz bolgede kronik bir cilt hastaliiniz (sedef ya da vitiligo gibi.)
ya da cilt yaraniz (gines yanigi, kesikler, acik yaralar veya enfeksiyonlar gibi)
bulunuyorsa.

¢ Uygulamak istediginiz bolgede varisli damarlar varsa.

e Gunsigina (isilduyarlilik) karsi duyarliidiniz veya cildi daha hassaslastiran ilag
kullaniminiz (Retin A, Accutane ve/veya diger retinoidler gibi) varsa.

¢ Uygulamak istediginiz bolgede deri soyma (peeling) islemi gordiyseniz.

* Yukaridakilerden herhangi birisinin sizin i¢cin gecerli olmasi durumunda, cihaz
cildinize zarar verebilir ya da mevcut durumunuzu kotulestirebilir. Yanik, kabarti ve
cilt rengi degisikligi (deri pigmentinin artmasi ya da azalmasi) ya da iz gibi yan
etkilere maruz kalabilirsiniz.

Egder cihazin sizin icin uygun olup olmadigi konusunda emin degilseniz doktorunuza/

dermatologunuza bagvurunuz.

Duzenli olarak kullanmakta oldugunuz herhangi bir ilaciniz varsa ve uzun bir sure

kullanmaktaysaniz, cildin 1siga duyarliligr hakkinda potansiyel etkileri icin

doktorunuza bagvurunuz.

Uyarilar

Asagida belirtilen bolgelerde kullanmayiniz ...

* bas derisi, kaslar veya goz etrafinda herhangi bir bolgede. Bu bolgelerde
kullanmak gozlerde kalici hasara neden olabilir.

¢ uygulamak istediginiz bolgede dovme ya da kalici makyaj tizerinde

® gogus ucu, genital bolgede ya da anus cevresinde. Bu bolgeler daha koyu cilt
tonuna ve/veya daha fazla tily yogunluguna sahip olabilir ve cihazi bu bolgelerde
kullanmaniz cildinizde rahatsizlik/aci ya da yaralanmaya sebep olabilir.

¢ uygulamak istediginiz bolgede ¢il, dogum lekesi, ben ya da sigil gibi koyu kahve
ya da siyah renkte benlerde

e erkekler igin sakal / ylzdeki tuylerde

Cam filtreye (9) dogrudan bakmayin ya da cihazi géziinlize dogru calistirmayin.
Gdzlerinizin ve cevrenizde bulunanlarin emniyeti igin, cihaz yalnizca cilt tonu
sensorlerinin her ikisinin de cilde dogru yerlestlrllmls oldugu zaman galisacakiir.
Sensorler cilt ile temas ETMEDIGINDE cihazin calismasi durumunda, kuIIanmayl
DURDURUN ve bayiniz ile temasa gecin.
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Ayni bolge tzerinde haftada bir kullanimdan daha sik olacak sekilde kullanmayin. Bu
sekilde kullanmak sonucu hizlandirmayacak ve cildinizin yaralanma ihtimalini
yukseltecektir.

Tedbirler

e Cihaz tek kullanicr icin tasarlanmistir.

e 18 yasin altindakilerin kullanimi i¢in tasarlanmamistir.

¢ Fiziksel, duyusal ve zihinsel kapasitesi kisitl veya deneyimi ve bilgisi olmayan
kisiler, g0zetim altinda ya da cihazin gvenli kullanimi hakkinda bilgilendirildikten
ve yanlig kullanimi durumunda olusabilecek zararlar kavradiktan sonra cihazi
kullanabilirler.

¢ Cocuklar cihaz ile oynamadiklarindan emin olunmasi igin gézetim altinda
olmalidir. Cihazi cocuklarin erisiminden daima uzak tutun.

Elektrik ve yangin givenligi

Cihazi ve kablolarr gorundr bir hasar belirtisi oimasi ihtimaline karsilik diizenli
olarak kontrol edin. Herhangi bir hasar ya da ¢atlak durumunda cihazi kullanmay!
durdurun. Hasar gormus cihazi kullanmak elektrik carpmasina neden olabilir.
Ariza durumunda cihazi yetkili servis merkezine kontrol ve tamir ettirin. Duizgun
onariimayan cihaz kullanicr icin ciddi zararlara yol agabilir. Kullandiktan sonra her
zaman figini gekin.

TEHLIKE

Cihazi onarmaya ve agmaya calismayin aksi takdirde ciddi bedensel hasar ve/veya
kalici goz hasarina sebebiyet verebilecek tehlikeli elekirikli parcalara ve elektrik
carpmasina maruz kalabilirsiniz.

Su ile temas edebilecek yerlerde ve banyo, dus, kivet ya da su icerebilecek
yerler gibi 1slak zeminlerde kullanmayin. Cihazin 1slanmasi durumunda 3
cihaz kullanilmamalidir. Islanmig cihazin kullaniimasi elektrik carpmasina

neden olabilir.

Cihaz hasar gormus (6rnegin, gévdesi kirik, kablosu hasar gormus) ise
kullanmayin. I¢ parcalar elektrik yukludur ve tehlikelidir.

Cam filtrenin (9) kinlmasi ya da kayip olmasi durumunda cihazi kullanmayin. Cam
filtrenin saglamligini diizenli olarak kontrol edin.

Sicak oldugundan, kullanim esnasinda ya da kullandiktan hemen sonra direkt
olarak cam filtreye dokunmayin.

Petrol esasli ya da yanici temizleme araclarini (alkol, aseton) cihaz tizerinde
kullanmayin aksi takdirde yangin riski dogurabilir.

Asindirnici temizlik drunleri kullanmayin. Aksi takdirde cihaz zarar gorebilir ya da cam
filtre cizilebilir.

Cihazi istenmeyen tlylerin alinmasi disinda kullanmayin.
55



Cilt diginda herhangi bir yiizeyde cihazi galistirmayin. islem penceresi (1) cilt ile tam
temas halinde konumlanmadiginda, islem digmesine basmayin.

Sogutma deliklerinin 6niint kapatmayin. Cihaz asiri isinabilir ve elektrik carpmasina
ya da yangin tehlikesine neden olabilir.

Kullanim

Uygulama bdlgesini hazirlama

Cihazi kullanmadan 6nce, Gillette Venus olmasi dnerilen bir jilet ile cilt Gzerindeki gértnur tiyleri alin.
Tercih ettiginiz tiy alma yontemini kullanabilirsiniz. i§lem penceresini temiz ve kusursuz muhafaza etmek
icin, cilt ylizeyinde tliy kalmamis oldugundan emin olun. Uygulama bélgesini temizleyin ve kuru olarak
sivazlayin.

Cihazi calistirmak icin:

Ana istasyonu bir elektrik prizine baglamak igin, elektrik kablosunu (8) kullanin. Cihazi galistirmak igin nazik
mod digmesine (4) basin. LED gti¢ gosterge cubuklar (3) bir defa yanacak ve fan kisa bir stire
calisacaktir. Bu cihazin HAZIR konumda oldugu anlamina gelir. Kullanim stiresi boyunca, cihaz biraz
Isinacaktir.

Otomatik isitk uyum saglama ozelligi

Cilt tonu sensdrlerinin (2) her ikisi de ciltle temas ettiginde cihaz, cildinizin tonunu okur ve LED gl¢
gosterge cubuklarinda (3) belirtilen uygun isik yogunlugunu secer. Bu, cihazin ¢calismaya hazir oldugu
anlamina gelir.

m acik cilt tonu = yiksek 1sik yogunlugu
_ koyu cilt tonu = hizli yanip sénme orant ile disiik 1sik
yogunlugu

DI sk yanmaz cilt temasi yok — cihaz yanip sénmeyecektir.
(O000000000) BINFAN gecersiz cilt tonu = cihaz yanip sbnmeyecektir.

Nazik mod

Isik yogunlugunu azaltmak icin nazik mod diigmesine (4) basin. Asagidaki 3 ayar arasinda gecis
yapabilirsiniz:

Standart: 3 gosterge isigi

Nazik: 2 gosterge 1101

Ekstra nazik: 1 gosterge 1s1g1 (hizli yanip sénme orani ile en dusuk 1sik yogunlugu)

Hassas ve ekstra hassas ayarlar, hassas bolgeler ve ilk kez kullananlar igindir. Azaltilmig 1sik yogunlugu ile
istenen etkileri gormek icin daha fazla islem gerekebilir.

Isik yogunlugu ayarindaki degisikligi teyit etmek tizere glic cubuklari yanip séner.
Nazik mod diigmesine (4) 3 saniyeden daha fazla basil tutuldugu zaman cihaz kapanir.
Kullanimdan 10 dakika sonra cihaz otomatik olarak devre digi birakilir.

Cihazi yeniden calistirmak tizere nazik mod diigmesine basin.

Bolgesel Test

ik uygulamanizdan énce, Braun Silk-expert ‘inizi uygulama yapmak istediginiz kiigiik bir bdlgede (yaklagik
2 x 3 cm; yan yana iki flag 1sig1 atimi biiyiikligiinde) test etmenizi 6neririz. Blgesel testi, asagida “ISLEM
YONTEMLERI” béliimii “DERIN CEKME” kisminda tanimlandigi gibi uygulayin.

Test bolgesini denetlemek icin 48 saat bekleyin. Eger cilt normal goriiniiyorsa ilk uygulamaniza baslayin.
Cilt reaksiyonu meydana gelirse, cihazi kullanmayi durdurun ve doktorunuza danigin. Bolgesel test
uyguladiginiz alana en az bir hafta beklemeden uygulama yapmayin.
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islem yontemleri

Uygulama yapilmak istenen bolimuin tlysulz, temiz ve kuru olmasi gerekmektedir. Uygulama butonuna
basmadan 6nce, parlak isiktan sakinmak icin uzak bir bolgeye bakin. Nadir durumlarda flag kullaniciya gok
parlak gelebilir. Ancak bununla baglantili bir giivenlik riski yoktur. Daha rahat etmek amaciyla, algilanan
parlakhgi azaltmaya yardimci olmasi icin iyi aydinlatiimis bir odada islem yapmanizi éneririz.

KAYMA /\ DERIN CEKME

genis alanlarda (or. kucuk, ulagiimasi zor

bacaklar) hizli ve etkili alanlar (0r. kadinlar igin

islemicin yuz bolgesi, bikini
cizgisi, koltuk alti, diz,
ayak bilegi, cene)
Gzerinde islem icin

1. Uygulama penceresini diiz bir sekilde cildinize her iki sensdrtin de ciltle temas halinde oldugundan
emin olacak sekilde yerlestirin. Gu¢ cubuklari (3) beyaz LED 15181 olarak yanar.

2. Uygulama butonuna (5) basin ve butonu basili | 2. Uygulama butonuna (5) basin ve hemen

tutun. Cihaz flas atimi yapmaya baslayacaktir. birakin. Cihaz flas 1sig1 atacaktir.

3. Cihazi, uygulama bdlgesinin en sonundan 3. Cihazi kaldirin ve o bélgenin yakininda
basina kadar yavasca ve surekli olarak hareket uygulama yapmak istediginiz diger bolgeye
ettirin. Flag atiminin devamli olmasi igin cihazin yerlestirin. Gui¢ cubuklarinin beyaz LED 15131
surekli cilt ile temas halinde oldugundan emin olarak yanmasini bekleyin. Ardindan uygulama
olun. butonuna basin ve butonu birakin.

ilk kaygan uygulama hareketini tamamladiktan Uygulama yapmak istediginiz batiin bolgeyi

sonra, cihazi uygulama bolgesinden kaldirin. 1 ve tamamlayana kadar uygulamaya nokta nokta
3. adimlari yakindaki diger bir bélgeye uygulama devam edin.
yapmak icin paralel hareketle tekrarlayin.

Uygulama penceresini direkt olarak bir dnceki uygulama noktasinin yanina yerlestirerek ve aralarinda
bosluk birakmayarak gézden kacirdiginiz bir alan olmadigindan emin olun. Aci hissederseniz, uygulamayi
hemen durdurun ve cihazi tekrar kullanmaya baslamadan 6énce doktorunuza danigin.

Eger yogun bir aci hissederseniz, uygulamayi hemen durdurun ve yeniden kullanmadan 6nce doktorunuza
danisin.

islem bashgi (bashklari)
Standart baslik (10) tim alanlarda kullanilabilirken, bacaklar gibi genis alanlarda yapilacak
etkili igslemler icin idealdir.

Hassas baslik (11) (tum modellerde bulunmaz) kadinlar icin yliz bolgesi, bikini cizgisi,
koltuk alti, diz, diz alti, ayak bilegi gibi kiiclik, kivrimli, ulagiimasi zor alanlar icin 6zellikle
tasarlanmigtir. Hassas baglik takiliyken, yanip sdnme dizisi daha yavastir.

Yiiz lizerinde nasil islem yapilir (yalnizca kadinlar)

® Yiiz lizerinde islem yapmadan 6nce, bir parca testi yapmayi ihmal etmeyin. Tim gorinr tiyleri ve
kozmetik malzemeyi, losyonu ve kremi islem yapmak istediginiz alandan temizleyin.

¢ islem diigmesine basmadan 6nce, parlak isiktan sakinmak igin gdzlerinizi kapatin veya cihazdan bagka
bir yone bakin. Ayni alanda iki kez islem yapmaktan kac¢inin, ¢inki bu, olumsuz reaksiyonlarin meydana
gelme sansini artirabilir.

e Ust dudak bélgesinde islem yaparken, dudaklar ve burun delikleri ile temastan kaginin. Burun deliklerinin
altindaki orta alan hassas olabilir.

e Dudak hattinda kalici / yan kalici dudak kalemi kullanmayin.

¢ [PUCU: Isigin iist dudakta etkinlesmemesini saglamak igin dudaklarinizi birbirine bastirabilirsiniz.

¢ Cene altinda tiy biyiimesi daha yogun ve kaba olabilir. Bu bazen islemden sonra hafif cilt kizarikligina
yol acabilir. Bu kizariklik gegici olur ve 24 saat sonra tamamen kaybolmaldir.

NOT:

e Kizariklik ya da yanik hissinin meydana gelmesi ve birden cok tekrar etmesi halinde, bdlgeyi yatistirmak
icin soguk bez/kompres uygulayin.

¢ Cilt pigmentlerinde acilma ya da kararma gibi herhangi bir degisikligin gozlemlenmesi halinde cihazi
kullanmayi birakin. Nedeni ve altinda yatan tibbi duruma karar vermek icin tibbi yardim alin.
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Uygulama plani

Baslangig evresi haftada 1 uygulama (4-12 hafta)

Bakim uygulamasi intiyaglariniza gére uygulamaya devam edin, or. her 1-2 ayda

Normal tiiy gelisim dongusti kisilere gore degiskenlik gosterebilir ve viicut bolgelerine dayanarak (koltuk
alti, alt bacak, bikini bolgesi gibi) 16 aya kadar sirebilir. Biyliime asamasindaki tlyler isik ile uygulamaya
karsi duyarl olabileceginden, cildin strekli bir purtizstizliik kazanabilmesi icin birden cok uygulama
yapilmasi 6nemlidir. Bu sebeple, en ideal sonuglar icin, baslangi¢ evresinde 4 -12 haftalik uygulamayi

Onermekteyiz.

Tuylerin ciktigini gérmemeniz durumunda, 12 haftalik uygulamanin tamamini bitirmek zorunda degilsiniz.
Bakim uygulamalarina gecebilirsiniz.

Uygulama sonrasi
i§leminizi tamamladiginizda, elektrik kablosunu elektrik prizinden cikarin.

Uygulamadan sonra, uygulama bélgeleri giines 1sigina maruz kaldiginda SPF >15 koruma faktorli giines
kremi kullanmanizi dneririz. Solaryum makinesi ya da solaryum gibi suni isik kaynaklarindan kacinmanizi
tavsiye ederiz.

Uygulamadan sonraki 24 saat icerisinde, cildinizde irritasyona sebep olabilecek herhangi bir etkiden ya da
cilt triintinden sakinin. Sicak kiivet ya da saunalar, dar ve uste yapisan giysilerin giyilmesi, renk acici
kremlerin kullaniimasi, parfumlu ya da peeling trinlerinin kullanilmasi bu etkiler arasindadir.

Yukarida bahsi gecenler, uygulama boélgesinde, kasinma ve kizariklik gibi irritasyonlara sebep olabilir.

Temizlik ve saklama

Her bir islem sonrasinda, cilt tonu sensorleri (2) ve islem penceresi (1) hasar acisindan kontrol edilmeli ve
kuru, tiftik birakmayan bir bezle silinmelidir. Herhangi bir isaret ya da siyah nokta gorulirse, bunlan
islemden hemen sonra temizleyin. Sogumasina izin vermek tizere, kullanimdan hemen sonra cam filtreye
(9) dokunmayin veya temizlemeyin.

Cihazi su veya baska sivilar ile yikamayin veya bunlarin icine daldirmayin.

Maksimum performansi temin etmek tizere, dahili reflektorleri (10, 11) ile birlikte baslklar Gzerinde, kir, tiy
ve diger artiklarin bulunmamasini saglayin. Suyla temizlemeyin ve bunlari dikkatli bir sekilde temizlemek
icin kuru bir bez kullanin.

Cihazi serin ve kuru yerde saklayiniz. Uygulama penceresinin ve cilt sensorlerinin hasar gérmesine karsi
korunur oldugundan emin olun.

Olasi yan etkiler

Kullanicilardan bazilar, cihazi kullanirken hafif rahatsizliklar (ates ya da cilt kizariklii gibi) gecirirler — bu
normal bir durumdur. Flasi aktiflestirirken sicaklik ve karincalanma hissedebilirsiniz ve akabininde cilt
tzerinde kizariklik olabilir. Bu tip tepkiler, genellikle 24 saat icerisinde yok olur. Olumsuz reaksiyonlar
genellikle aniden ya da 24 saat icerisinde gorunir. Nadir durumlarda, 72 saate kadar ortaya cikabilir.
Anormal cilt reaksiyonu yasarsaniz doktorunuz ile temasa gecin.

Yan etki Nasil belirlenir ve ne yapilir

Uygulama suresince, genellikle bir ya da birkag Bu, tim IPL uygulamalarinda beklenen ve normal
dakika sonra ortadan kalkan ve devamli kullanimla | bir durumdur. Cihazi, kullanma talimatlarina uygun
azalan sicaklik ya da karincalanma hissi. olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Uygulama stiresince ya da uygulama sonrasinda Cihazi kullanmayi birakin ve yeniden kullanmaya
devam eden yogun rahatsizlik ya da aci. baslamadan 6nce doktorunuza danisin.
Uygulama suresince ya da sonrasinda birkag Bu, tim IPL uygulamalarinda beklenen ve normal
dakika ile birkac saate varan cilt kizarikhig. bir durumdur. Cihazi, cilt kizarikhgr gectiginde

kullanma talimatlarina uygun olarak kullanmaya
devam edebilirsiniz.
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Uygulama sonrasinda, 24 - 48 saat icerisinde
gecmeyen cilt kizarikhg.

Cihazi kullanmay birakin ve yeniden kullanmaya
baslamadan 6nce doktorunuza danisin.

Cok nadir durumlarda:

iki ile Gig glin igerisinde gegen kabarma ve tiiy
koklerinin cevresinde kizariklik.

Cihazi, kabarti ve tliy koklerinin cevresindeki
kizariklik gegtiginde kullanma talimatlarina uygun
olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

ikiile Gic glin igerisinde gecmeyen kabarma ve tiiy
koklerinin gevresinde kizariklik.

Cihazi kullanmay birakin ve yeniden kullanmaya
baslamadan 6nce doktorunuza danisin.

Cilt renginde gecici degisiklikler (aciima ya da
kararma).

Cilt renginizde degisiklik olmasi durumunda, cihazi
kullanmayi birakin ve doktorunuza danigin.

Uygulama bdlgelerinde tiy gelisiminin artmasi
(Akdeniz kokenli kisilerde olmasi daha muhtemel)

Eger bu artis birden fazla uygulamadan sonra
surlyorsa, cihazi kullanmayi birakin ve
doktorunuza danisin.

Ariza tespiti

Aniza tespit kilavuzu, cihazi kullanirken karsilasabileceginiz belirli sorunlari cézmenizde size yardimci olacaktir.

Sorun

Coziim

Uygulama penceresi cilde yerlestiginde glic
cubuklari yanmiyor.

Cihazin bir elektrik prizine bagh oldugundan emin
olun. Cihazi calistirmak lzere nazik mod digmesine
(4) basin.

Her iki cilt sensdrunin de ciltle tamamen temas
ettiginden emin olun. intiyac duyuluyorsa
sensorlerin cilt temasini saglayabilmesi icin cihazi
hareket ettirin.

Cihaz kiicuik alanlarda calismiyor.

Kiglk, ulasiimasi zor bolgelerde hassas baghgi™
(11) (*mevcutsa) kullanin. Her iki cilt rengi sens6-
rindn ciltle tam temas halinde olmasini saglayin.

Flas atimi yavashyor.

Cihaz 1si koruma modundadir. Normal hiza donmek
icin cihazin sogumasina izin verin.

Guc cubuklarinda yalnizca ilk LED kirmiziy
gOosteriyor.

Gecersiz cilt tonu tespiti. Cildiniz ya cok agik
ya da ¢ok koyu. Cihaz yanip sdnmeyecektir.

Orta nazik mod 11§31 yanip sonuyor.

Cihaz kapal durumdadir. Cihazi yeniden
calistirmak tzere nazik mod digmesine basin.

Guc cubuklarindaki ilk LED kirmizi yaniyor.

Baslik (10 veya 11) cikanlmis durumdadir. Yeniden
takin.

Gu¢ cubuklari alisiimadik kirmizi LED sekilleri ile
yalniz beyaz LED’lerin kenarinda yaniyor.

Cihaz hatasi. Cihaz calismayacaktir.

Cihazin fisini cikarip yeniden takin. Hata hala
devam ediyorsa, onarim icin bir Braun Servis
Merkezi ile iletisime gecin.

Tim beyaz LED‘ler yaniyor.

Uriiniin 6mri tikenmistir. Maksimum flas atimina
(400.000) ulagilmgtir.

Cihaz kirik, catlak ya da kusurlu.

Eger sap, ana istasyon veya elektrik kablosu
hasarli durumda ise kullanmayin. Glvenlik ya da
hasar gormusligu konusunda bir siipheniz varsa
kullanmamalisiniz.

Cevre Bilgisi

Bu Urtin, geri donusturilebilir elektrikli atik icerir. Cevresel koruma icin, evsel atiklarla birlikte atmayin
ancak geri donisum icin bolgenizdeki elektrikli atik donlstiirme merkezlerine goturin.

Bu bilgiler, bildirim yapiimadan degistirilebilir.
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AEEE Yonetmeligine Uygundur

134

Bakanlikca tespit ve ilan edilen kullanim émrt 7 yildir.

Uretici firma ve CE uygunluk
degerlendirme kurulusu:
Braun GmbH

Frankfurter StraBe 145
61476 Kronberg / Germany

ithalatci Firma:
Procter & Gamble Tiiketim Mallari Sanayi A.S. Nida Kule — Kuzey, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3
34746 Atasehir, Istanbul tarafindan ithal edilmistir. P&G Tiiketici lliskileri: 08502200911 www.pg.com.tr

TUKETICININ HAKLARI

Malin ayiph oldugunun anlasilmasi durumunda tiiketici, 6502 sayil Tiketicinin Korunmasi Hakkinda
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a) S6zlesmeden dénme, b) Satis bedelinden indirim isteme,

c) Ucretsiz onarilmasini isteme, ¢) Satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme, secimlik haklarindan
birini kullanabilir. Tuketici; sikayet ve itirazlar konusundaki basvurularini Tiketici Mahkemelerine ve
Tiiketici Hakem Heyetlerine yapabilir. Braun Servis istasyonlari listemize internet sitemizden veya Tiiketici
Hizmetleri Merkezimizi arayarak ulasabilirsiniz. www.braun.com/tr
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GARANTI BELGESI

Bu bolim musteride kalacaktir.

GARANTI SARTLARI

1- Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildir.

2- Malin biitlin parcalar dahil olmak tizere tamami garanti kapsamindadir.

3- Malin ayipli oldugunun anlasilmasi durumunda tiiketici, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a) S6zlesmeden dénme, b) Satis bedelinden indirim isteme,
c) Ucretsiz onarilmasini isteme, ¢) Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme haklarindan
birini kullanabilir.

4- Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarim hakkini secmesi durumunda satici; isgilik masrafi,
degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda hicbir ticret talep etmeksizin malin onarimini
yapmak veya yaptirmakla yukimldur. Tuketici tcretsiz onarim hakkini tretici veya ithalatciya karsi da
kullanabilir. Satici, Uretici ve ithalatgi tiiketicinin bu hakkini kullanmasindan muteselsilen sorumludur.

5- Tuketicinin, licretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin; garanti siresi icinde tekrar arizalanmasi,
tamiri icin gereken azami sirenin asilmasi, tamirinin midmkan olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici,
Uretici veya ithalatgi tarafindan bir raporla belirlenmesi durumlarinda; tiiketici malin bedel iadesini, ayip
oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep
edebilir. Saticl, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, tretici
ve ithalatgi miteselsilen sorumludur.

6- Malin tamir suresi 20 is giiniinii gecemez. Bu slre, garanti siiresi icerisinde mala iliskin arizanin
yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti stiresi disinda ise malin yetkili servis
istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Malin arizasinin 10 is giinii icerisinde giderilememesi
halinde, uretici veya ithalatci; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip baska bir mali
tlketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Malin garanti suresi icerisinde arizalanmasi durumunda,
tamirde gegen siire garanti stiresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram guinleri ile yilbasi, 1 Mayis ve
Pazar gunleri digindaki calisma gunleri is glint olarak sayiimaktadir.

7- Mahn kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullaniimasi durumlari ile aginmaya tabi olan ve
niteligi dogrultusunda sarf malzeme olarak nitelendirilen (elek/bicak vb.) parcalar garanti kapsami
digindadir.

8- Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim
yerinin bulundugu veya tiketici isleminin yapildigi yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici
Mahkemesi’ne bagvurabilir.

9- Satici tarafindan bu Garanti Belgesi’nin verilmemesi durumunda, tiiketici Glimriik ve Ticaret
Bakanhg Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Miidiirliigii’ne basvurabilir.

KULLANIM HATALARI

1- BRAUN drunlerinin kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullaniimasi gerekmektedir. BRAUN
Urunlerine Procter & Gamble Tiiketim Mallar Sanayi A.S. nin yetkili kildigi servis elemanlari disindaki
sahislar tarafindan bakim onarim veya baska bir nedenle midahale edilmemelidir.

2- Kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami
disindadir.

3- Voltaj distikligu veya fazlaligi, hatal elektrik tesisati ve mamuliin etiketinde yazili voltajdan farkh
voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arizalar garanti kapsami disindadir.

4- Dis etkenlerden (vurulma, carpma, dislrilme, kirllma vs.) hasar ve ariza meydana gelmemesine dikkat
edilmelidir.
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Roména (RO/MD)

Produsele noastre sunt realizate pentru a rdspunde celor mai exigente cerinte de calitate, functionalitate
si design. Prin utilizarea tehnologiei luminii profesionale, aparatul pentru indepartarea parului cu lumina
intens pulsata (IPL) Braun Silk-expert Pro 5 va permite sa indepadrtati permanent parul vizibil si nedorit, in
mod confortabil, acasa. Inainte de a utiliza acest aparat, va rugam sa cititi cu atentie instructiunile, inclusiv
toate contraindicatiile, avertizarile si informatiile privind siguranta, si sa le pastrati pentru consultari
viitoare.

Acest aparat a fost conceput pentru reducerea pe termen lung a cresterii parului dupa o anumita perioada
de tratament. Printre zonele ideale ale corpului unde se poate folosi aparatul se numara:

La femei: Picioare, brate, subrate, zona inghinala si fata (sub pometi)
ATENTIE:  Nu folositi aparatul 1anga ochi si de-a lungul fruntii.
La barbati: Umeri si mai jos (piept, spate, brate, abdomen, picioare)

ATENTIE:  Nu folositi aparatul pe fatd, pe gat sau in zona genitala.
Utilizarea aparatului pe barba barbateasca sau pe parul facial poate conduce la rezultate
permanente sau neuniforme, care pot produce schimbari nedorite ale caracteristicilor faciale.

IPL nu este potrivit pentru oricine. Este cel mai eficient pentru persoanele cu culori deschise pana la medii
ale pielii si culoriinchise ale parului. Va rugdm sa consultati diagrama de culori ale pielii si culori ale parului
de la pagina 3, pentru a constata daca aparatul este potrivit pentru dumneavoastra.

Descriere

Fereastra de tratament

Senzor de culoare a pielii SensoAdapt™

Bare cu LED de indicare a alimentarii

Buton pentru modul delicat cu indicator luminos
Buton de tratament

Maner

Statie de baza

Cablu de alimentare

Filtru de sticla (filtru UV integrat)

Cap standard

Cap de precizie (nu este disponibil pentru toate modelele)

= 2 OoO~NOUOTAWN =

- O

Mod de funct,ionare

Braun Silk-expert Pro 5 functioneaza sub suprafata pielii, prin tintirea melaninei din foliculul de par, ajutand
laintreruperea ciclului de crestere a parului. Prin utilizare periodica, Tn mod continuu, energia luminoasa
ajuta la impiedicarea ajungerii parului nedorit la suprafata pielii.

Senzorii inteligenti de culoare a pielii SensoAdapt™ (2) citesc in mod continuu culoarea pielii dumneavoastra
Tnainte de fiecare puls luminos, adaptand in mod automat intensitatea luminoasa, pentru siguranta si
eficacitate optima. Acest lucru permite tratamentul pentru pielea de culoare corespunzatoare, dar impiedica
tratamentul daca pielea dumneavoastra are culoare prea inchisa.

Contraindica’gii

Nu utilizati aparatul ...

¢ daca pielea dumneavoastra este maiinchisa decét culoarea pielii V indicata in
diagrama de culori ale pielii de la pagina 3. Deoarece pielea inchisa absoarbe mai
multa energie luminoasa, tratarea pielii foarte inchise la culoare poate provoca
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disconfort/durere si reactii adverse (de ex. arsuri, basici, decolorare sau cicatrici)
siva poate vatama pielea.

e daca sunteti insarcinata, daca alaptati sau daca aveti varsta sub 18 ani, intrucat
acest aparat nu a fost testat la aceste categorii de persoane.

¢ daca aveti antecedente de cancer de piele sau leziuni precanceroase (de ex.
leziuni dermice pigmentate sau un numar mare de alunite).

¢ daca pielea dumneavoastra s-a bronzat artificial sau natural recent. Pielea
dumneavoastra poate fi foarte sensibila dupa expunerea la soare si, mai ales,
poate fi sensibila |a reactii adverse ale tratamentului cu IPL (de ex. arsuri, basici,
decolorare sau cicatrici ale pielii). De asemenea, evitati expunerea neprotejata la
lumina directa a soarelui dupa tratamentul cu IPL.

De asemenea, anumite afectiuni pot interzice utilizarea acestui aparat.

Nu utilizati aparatul daca:

e Aveti o afectiune medicala cronica.

* Aveti 0 boala cronica de piele (de ex. psoriazis sau vitiligo) sau pielea deteriorata
(de ex. arsuri solare, taieturi, rani deschise sau infectii active) pe zonele pe care
doriti s& le tratati.

* Avetivarice pe zona pe care doriti sa o tratati.

* Aveti o sensibilitate cunoscuté la lumina solara (fotosensibilitate) sau luati
medicamente care pot face pielea mai sensibila (de ex. Retin A, Accutane si/sau
alte retinoide de actualitate).

e Ati efectuat un tratament de exfoliere a pielii pe zona pe care doriti sa o tratati.

¢ Daca va aflati in oricare din situatiile de mai sus, acest aparat va poate vatama
pielea sau va poate inrautati afectiunea existenta. Puteti manifesta reactii
adverse, cum ar fi arsuri, basici si modificari de culoare a pielii (hiper- sau
hipopigmentare) sau cicatrici.

Dacé nu sunteti sigur(&) ca acest aparat prezinta siguranta in utilizare pentru dum-
neavoastra, va rugam sa va consultati cu medicul sau dermatologul dumneavoastra.
Daca luati orice fel de medicament in mod regulat si pentru o perioada indelungata,
va rugam sa va consultati cu medicul dumneavoastra cu privire la orice impact
potential asupra sensibilitatii pielii la lumina.

Avertizari

Nu utilizati aparatul pe ...

e pielea capului, sprancene sau oriunde langa sau in jurul ochilor. Utilizarea in aceste
zone va poate afecta permanent ochii.

¢ un tatuaj sau un machiaj permanent in zona de tratament.

e sfarcuri, organe genitale sau in jurul anusului. Aceste zone pot avea o culoare mai
inchiséa a pielii si/sau o densitate mai mare a parului, iar utilizarea aparatului in
aceste zone poate provoca disconfort/durere sau va poate vatama pielea.

* pete de culoare maro inchis sau negre, cum sunt pistruii, semnele din nastere,
alunitele sau negii in zona de tratament.

® Barba / par facial in cazul barbatilor.
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Nu priviti direct in filtrul de sticld (9) si nu incercati sa activati aparatul indreptat spre
ochi. Pentru protectia ochilor dumneavoastra si ai persoanelor de langa
dumneavoastra, aparatul se va activa numai atunci cand ambii senzori de culoare a
pielii sunt asezati pe piele. Daca aparatul se activeaza in orice moment cand ambii
senzori NU sunt in contact cu pielea, INCETATI imediat utilizarea acestuia si luati
legatura cu distribuitorul.

Nu utilizati aparatul mai mult de o data pe sédptamana pe aceeasi zona. Utilizarea
mai frecventa nu va grabi aparitia rezultatelor si poate creste riscul de vatdmare a
pielii.

Precautii

e Aparatul este destinat unui singur utilizator.

¢ Nu este destinat pentru a fi utilizat de persoane cu varsta sub 18 ani.

* Persoanele cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de
experienta si cunostinte pot utiliza aparatul, cu conditia sa fie supravegheate sau
sa primeasca instructiuni privind utilizarea in siguranta a aparatului si sa inteleaga
posibilele riscuri.

e Copiii trebuie sa fie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
Nu lasati niciodata aparatul la indeména copiilor.

Siguranta electrica si impotriva incendiilor

Verificati in mod regulat aparatul si cablurile pentru a depista semnele vizibile de
deteriorare. In caz de deteriorare sau spargere, incetati utilizarea aparatului.

Pot surveni socuri electrice ca urmare a utilizarii unui aparat deteriorat. In caz de
defecte, duceti aparatul la un centru autorizat de service pentru verificare Si
reparatie. Lucrarile de reparatie necalificate pot conduce la pericole extreme pentru
utilizator. Scoateti intotdeauna stecherul din priza dupa utilizarea aparatului.

PERICOL

Nuincercati niciodata s& reparati si sa deschideti aparatul, intrucat acest lucru va
poate expune la componente electrice periculoase Si la energia luminoasa pulsata,
fiecare dintre acestea putnd provoca afectarea grava a corpului Si/sau lezarea
permanenta a ochilor.

cazile de baie, dusurile, chiuvetele sau alte vase care pot contine apa.
Dacé aparatul se umezeste, acesta nu mai trebuie utilizat. Prin utilizarea
unui aparat umed poate aparea riscul unui soc electric.

Nu utilizati aparatul daca acesta este deteriorat (de ex. carcasa fisurata, cordon
deteriorat etc). Piesele interioare contin sarcini electrice care sunt periculoase.

Nu utilizati aparatul dacé filtrul de sticla (9) este fisurat sau daca lipseste. Inspectati
frecvent filtrul de sticla pentru a depista deteriorarile.

Nu utilizati aparatul in apa sau langa apa si suprafete umede, cum sunt ﬁ
X
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Nu atingeti filtrul de sticl& in timpul utiliz&rii sau imediat dupa utilizare, deoarece
acesta se incalzeste.

Nu utilizati agenti de curatare pe baza de petrol sau inflamabili (alcool, acetona) pe
aparat, intrucat acestia prezinta risc de incendiu.

Nu utilizati agenti de curatare corozivi. Acestia pot deteriora aparatul sau pot zgéria
filtrul de sticla.

Nuincercati sa utilizati acest aparat in alt scop decat indepartarea parului nedorit.

Nu utilizati aparatul pe o alta suprafatd decat suprafata pielii. Nu apasati butonul de
tratament daca fereastra de tratament (1) nu se afla in contact perfect cu pielea.

Nu blocati orificiile de ventilatie. Aparatul se poate supraincalzi si poate prezenta
risc de soc electric sau pericol de incendiu.

Mod de utilizare

Pregatirea zonei de tratament

Indepartati orice par vizibil de pe piele inainte de a utiliza aparatul. Puteti folosi metoda dumneavoastra
preferatd de indepartare a parului. Pentru a mentine fereastra de tratament curata si intacta, asigurati-va
ca nu a mai rdmas par la suprafata pielii. Curatati zona de tratament si bateti-o usor cu palma sa se usuce.

Pentru pornirea aparatului:

Utilizati cablul de alimentare (8) pentru a conecta statia de baza la o priza electrica. Apdsati butonul pentru
modul delicat (4) pentru a activa aparatul. Barele cu LED de indicare a alimentdrii (3) se vor aprinde o data,
iar un ventilator va functiona pentru scurt timp. Acest lucru inseamna c& aparatul este in modul PREGATIT.
In timpul functionarii aparatul se vaincalzi usor.

Adaptare automata a luminii

Cand ambii senzori de culoare a pielii (2) suntin contact cu pielea, aparatul citeste culoarea pielii
dumneavoastra si selecteaza intensitatea luminoasa corespunzéatoare, care este indicata de LED-urile albe
aprinse pe barele de indicare a alimentarii (3). Acestea confirma ca aparatul este pregatit sa emita puls
luminos.

m culoare deschisa a pielii = intensitate luminoasa ridicata
_ culoare inchisa a pielii = intensitate luminoasa scazuta cu
aprindere intermitenta rapida
— £ lumina lipsa contactului cu pielea = Aparatul nu emite un puls
luminos.
(._ lumina rosie culoare nepotrivita a pielii = Aparatul nu emite un puls
’ luminos.

Modul delicat

Apadsati butonul pentru modul delicat (4) pentru a reduce intensitatea luminoasa. Puteti alege una dintre
urmatoarele 3 setari:

Standard: 3 indicatoare luminoase

Delicat: 2 indicatoare luminoase

Foarte delicat: 1 indicator luminos (cea mai scazuta intensitate luminoasa cu aprindere intermitenta
rapidad)

Setdrile cu intensitate redusa si foarte redusa sunt destinate zonelor sensibile si persoanelor care
utilizeaza aparatul pentru prima data. In cazul setarilor cu intensitate redusa, pot fi necesare mai multe
tratamente pentru a constata efectele dorite.
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Barele de indicare a alimentarii se aprind intermitent pentru a confirma modificarea setarii intensitatii
luminoase. Aparatul este dezactivat mentinand apdsat butonul pentru modul delicat (4) mai mult de 3
secunde.

Dupa 10 minute fara utilizare, dispozitivul se dezactiveaza automat.

Apasati butonul pentru modul delicat pentru a-I reactiva.

Test pe o zona mica a pielii

Inainte de primul dumneavoastra tratament, vd recomandam sa va testati pielea la reactia cu Braun Silk-expert
pe 0 zona mica a pielii de pe partea corpului pe care intentionati sa o tratati. (aproximativ 2 x 3 cm in dimensiune;
echivalentul marimii a doua pulsuri luminoase, unul langa altul).Efectuati un test pe o zona mica de piele,
dupa cum este descris mai jos in capitolul <Metode de tratament», sectiunea «TAPOTARE».

Asteptati timp de 48 de ore sa examinati zona testatd. Daca pielea pare normald, incepeti primul tratament.
Dacaé apare o reactie pe piele, intrerupeti utilizarea aparatului si consultati-va cu medicul dumneavoastra.
Nu mai tratati zona testata a pielii timp de cel putin o saptdméana dupa test.

Metode de tratament

Zona care urmeaza sa fie tratata trebuie sa fie lipsita de pdr, curata si uscata. TnaAinte de a apasa pe butonul
de tratament, priviti in partea opusa aparatului, pentru a evita lumina puternica. In cazuri rare, este posibil
ca utilizatorul sa perceapa impulsul luminos ca fiind prea puternic. Totusi, acest lucru nu constituie un risc
pentru siguranta utilizatorului. Pentru un confort sporit, recomandam efectuarea tratamentului intr-o
incapere bine iluminata pentru a reduce lumina perceputa.

ALUNECARE TAPOTARE

pentru un tratament pentru tratarea zonelor

rapid si eficient in cazul mici, greu accesibile

suprafetelor mari (cum (de exemplu, fata la

ar fi picioarele) femei, zona inghinala,
subrat, genunchi,
fluierul piciorului,
glezne)

1. Amplasati fereastra de tratament (1) ferm pe pielea dumneavoastra, asigurandu-va ca ambii senzori
(2) suntin contact cu pielea. Barele de indicare a alimentarii (3) au LED-urile albe aprinse.

2. Apasati si tineti apasat butonul de tratament 2. Apasati si eliberati imediat butonul de tratament
(5). Aparatul va incepe sa emita puls luminos. (5). Aparatul va emite un puls luminos.

3. Deplasati aparatul lent si continuu de la partea | 3. Ridicati aparatul siamplasati-I pe urmatoarea
inferioara la partea superioara a zonei de pozitie adiacenta de tratat. Asteptati sa se
tratament. Asigurati-va ca mentinetiin aprinda LED-urile albe din barele de indicare a
permanentd contactul cu pielea, astfel incat alimentarii. Apoi apasati si eliberati butonul de
aparatul sa emita continuu pulsuri luminoase. tratament.

Dupa ce ati finalizat prima cursa prin alunecare, Continuati tratamentul pozitie cu pozitie, pana

ridicati aparatul de pe zona de tratament. Repetati | cand terminati intreaga zona de tratat.
pasii de la 1 la 3 pentru a trata urmatoarea zona
adiacenta n paralel.

Asigurati-va cd evitati sd omiteti zone, prin amplasarea ferestrei de tratament direct Ianga pozitia tratata
anterior, fara sa ldsati niciun spatiu intre zonele tratate.

Daca simtiti durere intens, opriti imediat tratamentul si consultati-va cu medicul dumneavoastra nainte
de a utiliza aparatul din nou.

Cap(ete) de tratament
Desi capul standard (10) poate fi utilizat pentru toate suprafetele, este ideal pentru
tratamentul eficient al suprafetelor mari, cum ar fi picioarele.

Capul de precizie (11) (nu este disponibil pentru toate modelele) a fost special conceput
pentru suprafete mici, curbate, greu accesibile, cum ar fi fata la femei, zona inghinala,
subrat, genunchi, fluierul piciorului, glezne. Cand capul de precizie este atasat, frecventa
de aprindere intermitenta este mai scazuta.
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Efectuarea tratamentului facial (doar pentru femei) ~

e Efectuati un test pe o zona mica a pielii inainte de efectuarea tratamentului facial. Indepartati parul vizibil
Si produsele cosmetice, lotiunile si cremele de pe zona pe care doriti sa o tratati.

Inainte de a apasa pe butonul de tratament, inchideti ochii sau priviti in partea opuséa aparatului, pentru a
evita lumina puternica. Nu tratati aceeasi zona de doud ori, intrucéat acest lucru poate creste riscul
producerii de reactii averse.

La tratarea zonei de deasupra buzei superioare, evitati contactul cu buzele si nérile. Zona centrala de sub
nari poate fi sensibila.

Nu utilizati aparatul pe linia de demarcatie permanentad / semipermanenta a buzei de pe marginea
acesteia.

RECOMANDARE: Puteti apasati buzele una de cealaltd, pentru a va asigura ca lumina nu actioneaza pe
buza superioara.

Parul crescut sub barbie poate fi mai des si mai aspru. Acest lucru poate conduce uneori la inrosirea
usoard a pielii dupa un tratament. Aceastd roseatd este temporara si ar trebui sa dispard dupa 24 de ore.

NOTA:

* Dacd apare o roseatd sau o senzatie de arsura si dureazé cateva minute, aplicati un tampon rece pentru
a calma zona.

* Dacd observati ca se schimba pigmentul pielii, de ex. se deschide sau se inchide la culoare, incetati
utilizarea aparatului. Cereti sfatul medicului pentru a determina cauza care s-ar putea datora unei
afectiuni medicale subiacente.

Plan de Tratament

Faza de inceput 1 tratament pe saptamana (4-12 saptamani)

Tratament de intretinere continuati tratamentul conform necesitatilor dumneavoastra,
de exemplu, la fiecare 1-2 luni

Ciclul caracteristic de crestere a parului variaza de la persoana la persoana si poate dura pana la 16 luni,

n functie de zona corpului (subrat, gamba, zona inghinalé). Deoarece doar parul in faza de crestere este
sensibil la tratamentul cu lumind, este important sa se efectueze tratamente multiple pentru obtinerea
pielii permanent netede. Din acest motiv, va recomandam o faza de inceput cu un tratament e saptamana,
pe o perioada de 4 -12 aptamani.

n cazul in care observati ca nu mai creste parul, nu este nevoie s efectuati setul complet de 12 tratamente
saptamanale. Puteti trece pe tratamente de intretinere.

Dupa tratament
Dupa ce ati finalizat tratamentul, scoateti cablul de alimentare din priza electrica.

Dupa tratament, vd recomandam sa folositi lotiune de protectie solara cu factor de protectie SPF 15 ori de
céate ori zonele tratate pot fi expuse la soare. Va recomandam sa evitati expunerea la surse de lumina
artificiald, cum ar fi cabinele de bronzat sau solariile.

Evitati orice activitati sau produse pentru piele care pot irita pielea dumneavoastra timp de 24 de ore dupa
tratament. Printre acestea se numara baile fierbinti, sauna, purtarea de imbrécéminte stramta, folosirea
cremelor de decolorare, a produselor parfumate sau a produselor de exfoliere a pielii. Cele de mai sus pot
provoca iritatie, precum mancarime si roseata, in zonele tratate.

Curatare si depozitare

Dupa fiecare tratament, verificati si stergeti cu o carpa uscata (care sa nu lase scame) senzorii pentru
culoarea pielii (2) si fereastra de tratament (1). Dacd observati urme sau pete negre, curatati-le imediat
dupa tratament. Nu atingeti si nu curatati filtrul de sticla (9) imediat dupa utilizare, pentru a permite
acestuia sa se raceasca. Dupa utilizare, stergeti aparatul si, mai ales, fereastra de tratament cu o laveta
uscata si fara scame.

Nu clatiti si nu scufundati aparatul in apa sau in alt lichid.

Pentru a va asigura o performanta maxima, mentineti curate capetele (10, 11) cu reflectoarele integrate,
fara murdarie, par sau alte resturi. Nu le curatati in apd, ci stergeti-le cu atentie utilizand o laveta uscata.
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Pastrati aparatul intr-un loc uscat si racoros. Asigurati-va ca fereastra de tratament si senzorii pentru piele

sunt protejati de deteriorari.

Reactii adverse posibile

Unele persoane vor resimti un disconfort usor (de ex. incélzirea sau inrosirea pielii) cand utilizeaza aparatul
— acest lucru este normal. Puteti simti caldura sau furnicaturi cand activati pulsul luminos, urmate de
inrosirea pielii. Acest tip de reactie dispare de obiceiin decurs de 24 de ore. Reactiile adverse se manifesta
de obicei imediat sau apar in decurs de 24 de ore. in cazuri rare, aparitia acestora poate dura panala 72
de ore. Daca manifestati reactii anormale ale pielii, va rugam sa luati legatura cu medicul dumneavoastra.

Reactie adversa

Mod de evaluare si reactionare

Senzatii de caldurd sau de furnicaturiin timpul
tratamentului, care, in mod normal, dispar dupa
céateva secunde pana la un minut si scad in
intensitate la utilizare continua.

Acest lucru este previzibil si este normal pentru toate
tratamentele IPL. Puteti continua sa folositi aparatul
conform instructiunilor.

Disconfortul sau durerea este intens(a) in timpul
tratamentului sau persista dupa tratament.

Tncetati utilizarea aparatului si consultati-va cu
medicul dumneavoastra Tnainte de a-I utiliza din nou.

ano$irea pielii In timpul tratamentului sau dupa
tratament, care dispare In cateva minute pana la
cateva ore.

Acest lucru este previzibil si este normal pentru toate
tratamentele IPL. Puteti continua sa folositi aparatul
conform instructiunilor dupa disparitia rosetii pielii.

ano$irea pielii, care nu dispare In decurs de
24 - 48 de ore de la tratament.

ncetati utilizarea aparatului si consultati-vi cu
medicul dumneavoastra inainte de a-I utiliza din nou.

in cazuri foarte rare:

Umflare siinrosire in jurul foliculului de par, care
dispare in decurs de doua sau trei zile.

Puteti continua sa folositi aparatul conform
instructiunilor dupa disparitia umflaturii si rosetii din
jurul foliculului de par.

Umflare siinrosire in jurul foliculului de par, care
nu dispare in decurs de doud sau trei zile.

ncetati utilizarea aparatului si consultati-vé cu
medicul dumneavoastra inainte de a-I utiliza din nou.

Schimbari temporare ale culorii pielii
(deschiderea sau inchiderea culorii).

Daca se schimba culoarea pielii dumneavoastra,
incetati utilizarea aparatului si consultati-va cu
medicul dumneavoastra.

Accentuarea cresterii parului in zonele de
tratament (mai probabil de constatat la subiectii
de origine mediteraneana).

Daca aceasta accentuare a cresterii persista dupa
cateva tratamente, Incetati utilizarea aparatului si
consultati-vé cu medicul dumneavoastra.

Depanare

Urmatorul ghid de depanare va poate ajuta sa rezolvati problemele initiale cu care va confruntati la

utilizarea acestui aparat.

Problema

Solutie

Barele de indicare a alimentarii nu se aprind atunci
cand fereastra de tratament este amplasata pe
piele.

Asigurati-va ca aparatul este conectat la o priza
electrica. Apasati butonul pentru modul delicat (4)
pentru a-l activa.

Asigurati-va ca ambii senzori de culoare a pielii
suntin contact deplin cu pielea. Daca este
necesar, deplasati aparatul astfel incat ambii
senzori de culoare a pielii sa vina in contact cu
pielea.

Aparatul nu functioneaza pe zone mici.

Utilizati capul de precizie* (11) pe suprafetele mici,
greu accesibile (*daca este disponibil). Asigurati-
va ca ambii senzori de culoare a pielii suntn
contact cu pielea.
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Intervalul de impulsuri luminoase incetineste. Dispozitivul este in modul de protectie termica.
Pentru a reveni la viteza normala, Idsati dispozitivul
sa se raceasca.

Pe bara de indicare a alimentarii, numai primul LED | Citire invalida a culorii pielii. Pielea dumneavoastra
este aprins in rosu. este fie prea deschisa, fie prea inchisa la culoare.
Aparatul nu emite un puls luminos.

Indicatorul central pentru modul delicat lumineaza | Aparatul este dezactivat. Apasati butonul pentru
intermitent. modul delicat pentru a-Il reactiva.

Primul LED de pe bara de indicare a alimentarii se Capul (10 sau 11) a fost detasat. Reatasati-I.
aprinde intermitent in culoarea rosie.

Bara de indicare a alimentarii afiseaza un model Eroare a aparatului. Aparatul nu va functiona.
neobisnuit, compus dintr-un LED rosu aprins, Scoateti cablul de alimentare din priza si
urmat de LED-uri albe. reconectati-l. Dacé eroarea persista, contactati un

centru de service Braun in vederea reparatiei.

Toate LED-urile albe se aprind intermitent. Sfarsitul duratei de viata a produsului. S-a atins
numarul maxim de pulsuri luminoase (400.000).

Aparatul este spart, fisurat sau pare sa fie defect. Nu utilizati aparatul daca manerul, statia de baza
sau cablul de alimentare este deteriorat(a). Daca
aveti vreo Indoiald cu privire la siguranta aparatului
sau banuiti ca este deteriorat in vreun fel, incetati
imediat utilizarea acestuia.

Casare si reciclare
Produsul contine deseuri electronice reciclabile. Pentru protejarea mediului, nu aruncati aparatul
Tmpreund cu deseurile menajere, ci predati-l la punctele de colectare locale corespunzéatoare.

Pot fi efectuate modificari fara o notificare prealabila.

Garantie

:
Acordam o garantie de 2 ani pentru acest produs, de la data livrarii produsului. Durata medie de utilizare: 5
ani, cu conditia respectarii instructiunilor de utilizare si efectudrii interventiilor tehnice numai de catre
personalul service autorizat.

n perioada de garantie vom remedia gratuit neconformitatile aparatului, prin repararea sau inlocuirea
produsului, dupa caz. Aceasta garantie este valabild in orice tara in care acest aparat este furnizat de catre
compania Braun sau de catre distribuitorul desemnat al acesteia. Repararea sau inlocuirea produselor se
va efectua in cadrul unei perioade rezonabile de timp (maxim 15 zile de la data aducerii la cunostinta a
neconformitatii).

Prezenta garantie nu acopera: defectele datorate utilizarii necorespunzatoare, uzurii normale, precum si
defectele care au un efect neglijabil asupra valorii sau functionarii aparatului. Garantia devine nuld daca se
efectueaza reparatii de catre persoane neautorizate si daca nu se utilizeaza componente originale Braun.

Pentru a beneficia de service in perioada de garantie, prezentati produsul impreuna cu factura (bonul/
chitanta de cumparare) la una dintre unitéatile service agreate.

PUNCT CENTRAL DE SERVICE BRAUN

Sos. Viilor, Nr. 14, Corp Cladire C2, Etaj 2,

Biroul nr. 3, Sector 5, Bucuresti (acces din Str. Nasaud)
Tel: 021.224.30.35

Mobil: 0722.541.548

E-mail: service.braun@interbrands.ro
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EAANvViIKG

Ta POoIGVTA HOG £XOLV KOTOOKEVOOTEL £TOL MOTE VO AVTATIOKPIVOVTAL OTIG UYNAOGTEPES TIPOSIAYPAPES
TOLOTNTAG, AEITOUPYIKOTNTAG KAl OXESIAONOU. XPNOLOTIOIOVTAG ETIAYYEAUATIKY) TEXVOAOYIA PWTOG, TO
Braun Silk-expert Pro 5 Intense Pulsed Light (‘Evtovou MaAuikol ®wtocg) (IPL), eival n cuokeur anotpixw-
ONG TIOV 0AG ETUTPETEL VA KATAPYNOETE OPLOTIKA TNV AVETIIOUUNTN, 0paTA TPIXOPUia e dveon and To OTIiTL
0ag. MNP XpnNOIUOTIOWOETE TN CUOKEUT, TTAPAKAAOUUE, SlaBACTe TIPOCEKTIKA TIG 08NYIEG XP1ONG, CUUTIEPL-
AQuBavouEVOV OA®V TV avTevEEeiEewy Kal TV TTANPOQOPLAOV YIO TIPOEIBOTIONOEIG A0PAAELNG, KAl KPOTNOTE
TIG Y10 LEAAOVTIKT| XP1iO).

IPL oxed1&dotnKe yio TV yia TN HEIWON TG AVATITUENG TRV TPIXWOV LOKPOTIPOOECUAUETA aTO £Va OPIOUEVO
XPoVIKO Sidotua Bepaneiag. Ot BavikEG MEPIOXEG TOU OOUATOG YIO XPT\0N TNG CUOKELNG TIEPIAAUBAVOLV:

lNuvaikeg: Modia, xépla, HaOXAAEG, TIEPLOXT MTTIKIVL KOL TIPOOWTIO (KATW amd Ta QUYOUATIKA)
MPOZOXH: Mnv xpnOWUOTOLELTE TN CUOKEUN KOVTA OTNV TIEPLOXT TWV HOTIWV KAl KATA
UNKOG TOU METMTIOU.

Avbpeg: And TOUG WUOULG KAl KATW (0TNO0C, TAATN, XéPLa, oToudx!, TIOSIA)
MPOZOXH: Mnv ) xPNOIUOTIOIEITE OTO MPAOWTO, TOV AALUO KAl TNV TIEPIOXT| TV
YEWNTIKGOV OPYAVGV.

H xprion oe avdpikd yévia 1y TpIxo@uia TPOo®TIOU UTIoPE va 08nNynRaoeL oe LoviLa 1
QVOUOLOYEVT) ATIOTEAECATA TIOU UTIOPET VA TIPOKAAECOUV OAAQYEC OTA XOPOAKTNPIOTIKA TOU
TIPOOMTIOU TIOU EVEEXOUEVMG VA UNV eival ETOVUNTEG.

H Braun Silk-expert 6ev eival KatdAANAN yia 6Aoug. Eival 1o anmoteAEOUATIKN YO AVOIXTOUG £OG HETPLOUG
TOVOULG 6£PUATOC Kal okoUpa TPiXopuia. MapakaAolue, avaTpEETE OTOV THiVOKA E TOLG TOVOUG HEPUATOG
KAl XpwHATWV Tpopuiag otn oeAiba 3 yia va deite edv n cuokeun ival KATAAANAN yia €04G.

Meprypapn

MapdBupo Bepaneiog

SensoAdapt™ aioOnmpeg Tévou §€PUaTOC
EvbeikTikéG Auxvieg loxvog LED

AlakOTIING aMaAnNG Aettoupyiag pe Auvxvieg Eveelgng
Alokoémng Bepaneiag

Aapn

Bdon anobrikevong

KaA®dio

FudaAwvo PIATPO (EvonuaTwuévo @itpo UV)
Kavovikr|) Ke@aAr)

KepaAn akpiBeiag (6ev ouvodevel OAa Ta HOVTEAQ)

- 2 OCoO~NOUITAWN =

- O

Mog Asttoupyei;

H Braun Silk-expert Pro 5 Aeitoupyei KATw amnd v eTPAVELD TOU SEPUOTOG OTOXEVOVTAG OTN HEAQVIVN TOU
BUAaKa ™G TPiXag, BonBKVTAG va ontdoel 0 KOKAOG TNG EMAVEUPAVIONG TNG TPiXac. Me ouvexduevn,
TEPLOBIKNA XPN0M, N EVEPYELQ TOU PWTOG BoNOAG 0TV AMOTPOTH TWV AVETIOOUNTWV TPIXAOV aTid TO Va
(PTACOUV TNV ETIPAVELD TOU SEPUATOG.

O1 éEunvol SensoAdapt™ aioBnmpeg Tévou §€puatog (2) ,61aBAalouvv” ouVEX®G TOV TOVO TOU BEPUATOC 0AG
mpwv and kabe Adudn (pAag), TPOCaPUOloVTaG AUTOUATA TNV EVIAOT TOU PKTOG Yia KOAUTEPN
QATIOTEAEONOATIKOTNTA KAl A0PAAELa. AuTO eTUTPETEL TN Bgpamneia yia Toug KATtAAANAoug TOVoug 8E€pUaTog,
AAAG TNV aTIOTPETIEL AV O TOVOG Tou §E€PUATOG 0ag gival TTOAU okoUPOG.
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Avtedeitelg

Mnv XpnOIOTIOIEITE GUOKELN] ...

e av 10 6Eppa oag eival o okoUPO amd Tov TOVO V oV (aiveTal OTOV THVOKA e
TOUG TOVOUC 6€ppaToC 0T oeAida 3. Emedn} 1o okoupo 6€pua anoppopd
TIEPIOOOTEPN EVEPYELQ PWTOC, N BEpaTeia Tou UMopei va pokaAéael Suopopia/
TOVO KOl QveTOUUNTO OMOTEAEOUATA (TT.X. EYKOUUATA, POVOKAAEG, KNAIBEC 1)
OUAEC) Kal va TpavpaTtioel To §€pua oag.

e v eioTe £ykuog, BnAdleTe 1 eioTe kAT TV 18 ETOV apoL auTr n cuokeur dev
BOKIMAOTKE OE (ATOMA e AUTA TO XAPAKTNPIOTIKA.

® Qv £XETE IOTOPIKO KAPKIVOU TOU HEPUATOC 1) TIPO KAPKIVIKEG BAABEG (T1.X., OTHAOUC
1) éva HEYAAO OPIOUO KPEATOEAIDV).

® av 10 6EpHa 0ag ExeL pavpioel TexvnTa N euoika mpodo@ata. To 6Epua oag umopei
va eivat 1dlaitepa evaiodnTo petd and mv EkBeon aTov RAI0 Kat IBlaiTepa eUTIABEC
o€ apevépyeleg me Bepaneiag IPL (.., £ykauvua, povokaAa, knAiba 1 onudadt
oto 8¢épua oag). Emiong, anopiyete v €kBeON 0TO APECO NAIOKO PWE XWPIC
npootaoia Yetd ) Bepaneia oag pe IPL.

Opiopéveg MPoUnoBECEIG UTIOPOUV ETONG VO AayoPEVGOUV T1) XP10N aUTiG

MG OUOKEVIG.

Mnv xpnoomoLELTE TN CUOKELN av IoXVEL KATO10 amnd Ta akéAouvda:

e ‘Exete o xpovia latpiki madnon.

e ‘Exete wa xpovia nabnon touv 6€ppatog (r.x. Ywpiaon 1y AeOkn) 1§ KATECTPAUUEVO
d€pua (m.x. nAlakd eykaouaTa, Kopipata, avoixteC TANYEG I} EVEPYEC AOIMGWEEIR)
OTIC TIEPIOXEG TIOU BEAETE VO OTIOTPIXWOETE.

¢ ‘Exete KIpoo0C 0NV TEPIOXT) TIOU BEAETE VO OTIOTPIXWOETE.

¢ ‘Exete pia yveot evaiodnoia oto nAlako e (pwTtoevaiodnaia) ) maipvete
PApuaka o umopei va mpokaAolv evalodnaia oto 6Eppa (.. Retin A, Accutane
1 / Kot GAAQ TOTIKG PETIVOELDN)).

e KAvate amoAEmon 6EPUATOC OTNV TEPLOXT) TIOL BEAETE VO ATIOTPIXWOETE.

e Av £xete KAMOI0 amd Ta MAPOTAvV®, 1) CUOKELT OUTY| UMOPEL va TpavuaTioe To 6€pua
0a¢ N va xelpotepePel My kataotaaor. YIApxel MEPIMT®OT VO OVTIHETWTIOETE
TIOPEVEPYEIEC, OTIWE EYKAUOTA, (POUOKAAEC KO XPWUOTIKEC AAAQYEC TOU BEPUATOC
(umEP- 1) LTIO-PEAAYXPWAT)) 1) OUAEC.

Av dev eioTe oiyoupol yia v ao@aAn xprion ¢ GLUOKELNC QUTYC, TIOPAKOAOULE,
oupBovAeuTeite YIOTPO 1) 6EPUATOAGYO.

Edv naipvete omolodrnote €i60¢ papudKou TAKTIKA KAl Yo LEYAAO XPOVIKO
dldomua, mTapakaAoVuE, CUBOVAEUTEITE TOV YIOTPO OAC YIO TUXOV ETUTTTWOELG OTNV
evalodnoia tou d€puatog uetd and £kBeoN 0TO PWC.

Mpoeidomonoeig

Mnv xpnoomnoleite m CUOKELN:

® OTO TPIXWTO TC KEPAANG, Ta ppOdIa 1) ortoudnmoTe KovTa 1 YOP® amd Ta pATIaL.
H xprjon o€ auTég TIC TIEPIOXEG UTOPET va TIPOKAAEDEL Ydviun BAGRN ota udtia oag.

® gg T0TOVAC N} HOVIMO paKLylal otnv epLoxT Bepaneiac.
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® ONAEC, YEWNTIKGA Opyava 1) TNV TIEPLOXT] TOU TPWKTOU. AUTEC OL TIEPIOXEC UTTOPET
va €XOLV €va TTIO OKOVPO XPWHO BEPUATOC 1)/Kal HEYOADTEQT) TIVKVOTNTA TPIXWV KAl
T XP110M NG OUOKELNC OE QUTEC TIC TIEPIOXES UTTOPEL va TIPOKAAEDEL Buopopia/
TOVO 1) VO TPOVUOTIOEL TO 6EPUA 0OC.

® gg OKOUPO KaPE 1) Javpa otiyuata, Onwe gpakideg, onudadia ek yevetc,
KPEATOEAIEG 1) KOVOLAGUATA OTNV TIEPLOYT) BepaTeiag.

® J& YEVIO,/TPIXOPUID TTPOCMOTOU OTOUC AvBPEC

Mnv kottdte anevBeiag oto yuadAwvo @iAtpo (9) kal unv mpoomabeite va
EVEPYOTIOINOETE T CUOKEULT) TIPOC TNV KATEVOLVOT TV MATIQV. [0 TNV pocTaacia
™C A0PAAEIOC TV HATIOV 0AC OAAG KL TOV ATOUKV YUP® 0AC, N CUOKELT) Ba
evepyotnomnBei povo dtav kat ot 600 aedNMPEC TOVOL H6EPUATOC TOTOBETOUVTAI
navw oTo 6¢pua. EGv og omoladrmoTe OTIyur) 1 CUOKELT) EVEPYOTIOIEITAL OTAV KAl Ol
600 alodnm)pec AEN Bpiokovtal oe enar) pe 10 6épua, ZTAMATHITE auéowg m
XPN oM KOl ETIKOIVMVIOTE [E TO KOTACTNO Amt* OTIOV TNV TIPOUNBEVTHKATE.

Mnv XPnOIHOTIOLEITE TIEPIOCOTEPO ATO Wia popd v ef6opada oy ibla rieploxmn.
AuTo bev Ba eTuTaxOvel Ta AMOTEAEOUATA KAl UTIOPET va ALENOEL TIG TIBAVOTNTEG
TPOAUUOTIONOV TOU §EPUATOC 0aC.

MpouAdagelg

* H guokeun poopileTal yia Evav povo xprom.

e Agv evdeikvuTtal yia xprion anod atopa KATe TV 18 eTav.

e AuTr| ] OUOKEUT| HTOPETL va xpnolomomoei and AToua pe MEPIOPIOUEVEC PUOIKEC,
ALoONTIKEG 1) TIVELUATIKEG BuvatdTEG N EAAEWDT) EUTEIPIAC KO YVQOOEWV QV
uTtidpxel avaAoyn emomteia 1) Toug Exouv 600¢€i 0dnyieg oxeTIKA pe TNV a0POAn
XP10T TG GUOKEUNC Kal UTIAPXEL KATAVONOM TV EVOEXOUEVGV KIVEUV®V.

e EmBdaAAeTaln em)pnon TV maibiev Yo va Un XPnOoloToLoUV T CUOKEUH WG
nakvibl. Na diompeite mavra m cuokeun pakpid anod naibid.

AopdAeia

EAEyxeTe TAKTIKA TN OUOKELN KOl T KOAQSIO YO EPPOAVEIC pOOPES. Ze TiEpITTLON
®O0pAC 1) POYMWY, OTOUATAOTE VA XPNOIUOTIOIEITE TN GLOKELT|. H xprion uiag
@OapuéVNC OLOKELNC Unopei va ipokaAéaet nAekTpomAngia. Ze nepintwon BAARNC,
@povtioTe va eAeyxDei kal va EMIOKELACTEL N GLOKELT) AT Eva €EOVOIOBOTNUEVO
KEVTPO service. Mn e€ouol060tuéVN epyaacia EMIOKELTC UTOPET va TIPOKAAEDEL
aKPaioug KIvBivoug yia Tov xprot. Metd m xprion mavra va ByAaleTe ) cuoKeun
oné mv nipica.

KINAYNOZ
Mnv poomaBnoeTe MOTE VO ETIIOKEVACETE KO VO OVOIEETE I OUOKELT|, KOBAOC OUTO
MTOPEl va 00¢ eKBETEL OE ETIKIVOUVA NAEKTPIKA OTOIXEID KAl EVEPYELQ TIOAUIKOD
PWTOC, T OTOIa PTMOPEi va IPOKAAEGOUV GOPAPEC OOMATIKEC BAGBEC 1i/kat LOVIHO
TPOUUOTIONG OTA PATIA.
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Mnv XPnOIMOTIOLEITE LEOQ I} KOVTA OE VEPO KO UYPEC ETIPAVEIEC OTIWG

UTTOVIEQEG, VTOL{IEPEG, AekAveEC 1) GAAD Boxeln TTOU UToPE va TIEPIEXOLV @
VEPO. L€ TEPITTWOT) IOV BPaxEi N OLOKELN], BEV TTPETIEL VO XPNOLUOTIOLELTAL. y
H xprion uyprc CLUOKELN|C UTTOPEL VO TTPOKAAETEL NAEKTPOTIANEQL.

Mnv XpnOMOTIOIETE TN CUOKELT| av LTIAPXEL POOPA 1) BAGRN (TL.X. PWYWUT| OTO
nepiPANua, BAGRN KaAwSiwv, K.A.T.) Ta E0WTEPIKA EEAPTMATA TIEPIEXOLV NAEKTPIKA
@opTia mov eival emikivbuva.

Mnv XpnOIMOTIOIELTE T GUOKEUT) AV TO YUAAIVO PIATPO (9) £xel pwyun 1) AgimeL.
EAEyxeTe ouXVA TO YUAAIVO PIATPO yia pBopa.

Mnv ayyiCete 10 YudAwvo piATpo Katd ™ didpkela ) AUECWG PETA T XN 0N yloTi
CeotaiveTal MOAD.

Mnv xpnotporoleite eD@AeKTA 1) HE BAOT TO TETPEAQIO KABAPIOTIKG (OAKOOA,
OKETOVN) 0T OUOKEUT), YIOTi UTIAPXEL KivOUVOC TIVPKAYIAGC.

Mnv xpnowuotnoleite Aelavtikd kaBaploTika. AuTa pmopei va ipokaA€éaouv BAGRN om
ouokeun 1) va ypat{ouvioouv To YUGAIVO IATPO.

Mnv TPOOTIOBNCETE VA XPNOIUOTION|OETE AUTY| TN GUOKEUT| VIO GAAO OKOTIO EKTOC
amnd mv amopAKPUVON TE AVETIIBUUNTNC TPLXOPUIOC.

Mnv XpnOIMOTIOIELTE TN CUOKELT) 0E AAAN eTIPAVELD EKTOC amo To 6€pua. Mnv
natate Tov HlakoTm Bepamneiog 6Tav 10 mapdbupo Bepaneiag (1) dev eival
TonoOemuéVo oe AN PN eMaPN UE TO HEPUQ.

Mnv eumnobilete Toug agpaywyoug YOENc. H ouokeun umnopei va vriepBepuavoei kal
va dnuiovpynBei kivbuvog nAekTpomAngiag i mupkaylac.

Obnyieg xpriong

MpoeToacia g ePLoxXng Oepaneiag

ApaipéaTe OAEG TIC OPATEG TPIXEC ATO TO SEPUA TIPLV TN XPrION NG CUOKELNG. MTIOPEITE Va XPNOILOTIONOETE
™ LEB0BOo amoTpixwong mou mpoTiudTe. MNa va diatpnoete To apdBupo Bepareiog kaBapd Kal XWPIg
npoPAnuata, Bepawwbeite 611 Bev Exel peivel kapia Tpixa oy empdvela Mg emdepuidag. Kabapiote v
TiepLoXr) Oeparmeiag Kat OTEYVMOOTE TNV.

MNa va evePYOTIOINCETE TN CUOKEUN:

Xpnotuoromaote To KaA®S10 (8) yia va cuvbéoeTte Tn BAon anobrikevong o uia mipiCa. Meéaote Tov Slakomm
amaAng Aetroupyiag (4) yia va evepyoTooeTe T ouokeur). Ot evBeIKTIKEG Auxvieg lox0og LED (3) 6a
avapouyv pia popd Kal £vag aveplot)pac Ba Aeitovpynoel oovtoua. Auto onuaivel 6TL N GLUOKELT gival
ETOIMH yia xprion. Katd T Aettoupyia, n ouokeun 6a Oepuavoei eEAa@pag.

AuTtépaTtn MPOCAPHOYN PWTOG

‘Otav kat ot 0o alednmpeg TOVou §€puaTog (2) EpBouv oe enagn He To 8€pa, n cuokeur) BlaBadlel Tov
TOVO TOL BEPUATOC OAG KAl ETHAEYEL TNV KATAAANAN €vTaon p®TOC TIOU LTIOSEIKVUETAL ATIO ACTIPEG
evoeIKTIKEG Auxvieg LED (3). Ta mapamndvw emBeBaimvouy 6Tl n cUoKeN gival ETolun yia Aduyn (eAag).

00000000 QVOITOG TOVOG BEPHATOG — UPNAY EVTAOT PRTOG

_ 0OKOUPOG TOVOC SEPUATOC — XAUNAN EvTaon PWTOG UE

YPIYOPO pubuo Adudng

— KQVEVG POC Kapio emaen pe 1o d€ppa — H cuokeur) dev Oa
avaBoopnoet.

_ KOKKIVO P&IC un €ykupog tévog 6€puatog = H ouokeur) bev 6a
¢ avapoopnoel.
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AnaAn Asttoupyia

Méate Tov 81aKOTTN AMAANRG Aettoupyiag (4) Yo va LEIOOETE TNV EVIOON TOU PWTOG. Mmopeite va Kavete
evaoAAayn HeTAED Twv €ENG 3 pubpuioewv:

Kavovikn: 3 Auxvieg évBel&ng

AmntaAn: 2 Auyvieg €vbelgng

E€onpetika amaAn: 1 Auxvia EvBeIENG (xaunAr éviaon ewTog e YPYOPo pubud Adudng)

H nma kot n e€aipeTikd Mia puO o npoopifovtal yia TIg evaiodNTEG MEPLOXEG KAL YA TNV TIPKOTN XPT0N.
Me T Hepévn EvTaon PTOC, UTTOPEL va XPEIOOTOUV TTIEPIOCOTEPEG ETIAVAANTITIKEG EPAPOYEG VIO VO
€XETE TA ETUOLUNTA OTIOTEAEONATA.

O1 undpeg evepyotoinong avaBoofrivouy yia va utodei§ouv TNV aAAayn évtaong Tou PwToG.
Av TiEoETE TOV 81aKOTITN ATIAANG AetToupyiag (4) meplocOTEPO amd 3 SELTEPOAETTA, N CUOKELN
arnevepyoroleiTat.

Metd amné 10 AeTtté xwpIg XPr1omn, N CUOKELT| ATIEVEPYOTIOLEITAL AUTOUATA.

Méate Tov 81aKOTTN AMAANRG AEITOVPYIAG YIa VA TNV ETIAVEVEPYOTIOINCETE.

Emudeppikn Aokipacia

Mpwv ané mv npe™ Bepaneia, cag mPoTeivoupe va SokiudoeTe TN avtidpaon Touv §€puatdg oag oty Braun
Silk-expert oe pa WiKpn mePLox) Tou §EPUATOG OTO HEPOG TOU OWUATOG TIOU OKOTIEVETE VA ATIOTPIXWOETE
(repimou 2 X 3 ex. o péyebog, 10060vapo pe 1o péyebog 6uo Adupewv (PAag), Simha-dinAa).
MpayuaToTomoTE HIa ETUSEPIKT BOKILaTia OTIWG TTEPLYPAMETAL TIAPAKAT® OTO KePAAaLo «MEBodol
anoTpixwong», evomrta «NMATHMATA».

Mepuévete 48 wpeg yia va eEeTdoeTe TN TIEPLOXT) HOKIUNAG. Av To §€pua Beixvel pUGIOAOYIKO, TOTE EekivrioTe
m Bepaneia. Av dnuiovpynOei depuatiki avtibpaon, SlakdPTe TN XEr 0N TNG CLUOKEUNG KAl CUIPBOVAEVTEITE
TO YIATPO 00G. MnV anoTpixmVveTe TNV TEPLOXN ETIEEPUIKNG SOKILACIOG YO TOUAGXIOTOV Wia eBBoudda uetd
™ doxiun.

Mé£Bobol anoTpixwong

H meployn anotpixwong mpénel va gival kabapr, ateyvr Kat Xwpic Tpixeq. MNpv matioeTe To MANKTPO
Oepaneiag, KOITAETE HakpLd amod T CUOKELTN YO VO ATIOPUYETE TO EVIOVO PWG. € OTIAVIEC TIEPIMTAOOELG,
€vag Xpromg unopei va Bpet m Adugn oAl pwTtewvr. Qotdoo, dev uIAPXEL KivBUVOG a0PAAELOG TIOL VO
oxeTiCetal ye auTd. MNa peyaAltepn Avean, cuvioTol e TN Bepaneia o Eva KAAG PWOTIONEVO SWUATIO, WOTE
va pelwbein aiobnon pwtevdémTaG.

NMATHMATA

yla TV amnoTpixwon
UIKP®V, BuoTpOoIT®V
TIEPIOXWV (TL.X. TIPOOWTIO
YO TIG YUVOIKEG, YPAUUN)
TOU UTTIKiVL, LOOXAAEG,
yovata, KOAGuLa,
aoTpayaAol)

OAIZOHZH

yla ypriyopn Kat
ATIOTEAECNOTIKA
ATIOTPIXWON HEYAAWV
TIEPIOXWV (T1.X. TIOB1a)

=

1. TonoBemote 10 MapdBbupo Bepaneiag (1) otabepd oto 6€pua oag, eEacpaAifovrag 6Tt katl ot 500
aloOnpeg 8€pUaTOG (2) £xouv emadr) e To §Eppa. Ot evBEIKTIKEG Auxvieg loX00G (3) wTiCouv pe
domnpa LED

. MéoTe Kal KPATNOTE TIATNUEVO TO TTANKTPO
BOepamneiag (5). H ouokeur) 6a apxioel va kAvel
AGpPELG (PpAag).

2. MNotoTe Kat EAEVBEPQDOTE TO TMANKTPO
BOepameiag (5). H ovokeur) 6a kavel pia Adudn
(pAag).

. MetakvnoTe T OLOKELT) APYA KAl GUVEXOUEVO
amd  BAON wG TNV KOPUPT) TNG TIEPIOXNG
Oepamneiag. DpovTioTe va EXETE TIAVTA TN
OULOKELT) O€ TIANPN €TIOPN LE TO 8€pua, £TOL
MOTE 1) CUOKEUT] VO KAVEL GUVEXOUEVEG AGUELG
(pAag).

3. INK®OTE T OLOKEUT] KAl TOTIOOETNOTE TNV
eMAV® OTO ENMOUEVO BIMAQVO Onpeio TPog
amnoTtpixwon. MepIPEvETE va EgavioTolV Ol
doTpeg evoeIKTIKEG Auxvieg LED. Metd iéote
KAl EAEVOEPHOOTE TO MANKTPO Bepaneiag.

Yuveyiote T Bepaneia oe kKAOe onueio HEXPL va
OAOKANP®OETE TNV TIEPLOXT] TIOU ETIOVUEITE.

MOAIG OAOKANPGOCETE TNV TIPMTN KUALOUEVN Kivnan,
QAVOONK®OOTE TN OUOKELT HAKPLA aTid TNV TIEPLOXT)
Oeparneiag. EnavaAdBete ta Bripata 1 €wg 3 yia
TNV anoTPiXwOon TG EMOPEVNC SIMAQVNG TIEPLOXNG
o€ Ja apAdAAnAn kivnon.
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2IYOUPEUTEITE OTL EXETE KAAUEL OAECG TIG TIEPLIOXEC TOTIOOETOVTAG TO TTAPAOLPOo BepaTmeiag akpiBwg SimAa oto
Onueio TIOU €iXATE ATIOTPIXWOEL TIPONYOUUEVWG, XWPIG VO APIVETE KAVEVA KEVO LETAED TWV ATIOTPIXWUEVOV
TIEPLOX V.

Av VIO OETE €vTovo TIOVO, OTAPOTNOTE TN Oeparneia apéowg Kal CUUBOUAEUTEITE TOV YIOTPO 0OG TPV VO
EQVOXPNOLOTIOW)OETE TN GUOKEUN.

Ke@aAn(€g) anotpixwong
MapdAo mou n kavovikr) KepaAr] (10) urnopei va xpnopomoindei oe OAEG TIC TIEPIOXEG,
elval 1Bavikn yla TNV ATIOTEAECUATIKN ATIOTPIXWON HEYAAWY TIEPIOX®V, OTIWG TA TIOBIA.

H ke@aAn akpiBeiag (11) (6ev ouvodelel OAa Ta LOVTEAQ) €xEL OXEBIOOTEL EI6IKA Y10 MIKPEG,
KAUTIVAWTEG, SUOTIPOCITEG TIEPIOXEG, TL.X. TIPOCWTIO YA TIG YUVAIKEG, YPOUUNA TOU UTIKiVL,
HaoxaAeg, yovata, kaAdula, actpdyadotl. ‘Otav gival TpocapTnuévn n KepaAn akpipeiag,
n akoAouBia Adupewrv gival Tio apyn.

Mé£6060¢ anoTpixwong MPocOTOU (LOVOo Yia YUVAIKEG)

e [Tpwv TNV ATOTPIXWON TOL TIPOCWTOU, BERAWOEITE OTL EXETE KAVEL [ia SOKIUY) O€ LA UIKPN TIEPLOXT).
AQaIpEQTE TIC 0PATEG TPIXEG, TO MAKLYIAL, TIC AOCLOV KAl KPEUEG ATIO TNV TIEPLOXT) TIOU BEAETE va
ATIOTPIXWOETE.

e [1piv TatoeTe TOV Sl10KOTTN Bepamneiag, KAEIOTE Ta HATIO 0AG 1) KOITAETE HOKPLA Y10 VO OTIOPUYETE TO
€VTOVO PWG. ATIOPUYETE TNV ATIOTPIXWON OTNV ibla eploxr) 800 PopEG, KaBWG auTtd Unopei va avEnoet
v eavomTa Snuovpyiag avemOOuUNTWV EVEPYEIQDV.

e Katd TNV amoTpixwon g MePLOXNG TOU Ave XEIAOUG, ATTIOPUYETE TNV EMAPN e TA XEIAN Kat Ta pouBoulvia.
H kevTtpikr ieploxn KAtw amnoé ta pouBolvia unopei va eival evaiodnm.

® Mnv XPNOIUOTIOLEITE TN OUOKEUT) € HOVILO/NUILOVIIO TATOUAT YIa TO TEPTYPAUUA XEIALDV.

* >YMBOYAH: Mniopeite va Tiéoete Ta xeiAn oag padi yia va BeBaiwbeite 0TI TO pwg 8ev evepyoToleital oTo
{610 TO Avw xeihog.

e H avanTtuén Twv TPIXOV KATW atd TO TYOoUVL UTIOPET va gival TILO TIUKVT) KAl Tio dypla. AuTtd UTopE,
LEPIKEG POPEG, VO EXEL WG ATIOTEAECUA LA EAAPPA EpLUOPOTNTA TOL BEPUATOG PETA TN BepaTeia. Aut n
epLOPOMTA gival IPOOWPLVY) Kal Ba eEa@avioTEl EVTEADG PETA aTO 24 OPEG.

ZHMEIQZH:

e Edvn epubpdTa 1) TO aioBnua kawipaTtog epgaviCeTatl kat Slapkei yia apkeTd AeTTd, TOTIOOETAOTE €va
8pooepd Tavi otV TEPLOXT] YL VA TNV AVAKOUPIOETE.

e EQv IOpaTNPINOETE OTOLETONTIOTE XPWHATIKEG OAAQYEG OTO €pQ, TI.X., VA YIVETAL TIIO AVOIXTS 1) va
OKOUPAIVEL, OTANATNOTE TN XPr0N TNG CLUOKEUNG. ZNTNOTE LATPIKY) CUMBOVAN yia va kaBoploTei n attia, TIov
umopei va ogpeileTal og uTokeipevn TOavoG LTIOROCKOUCA TTABOAOYIKN KaTAoTaoN.

MAdvo Oepamneiag

ApXIK pdon 1 Bepameia mv eBdopdda (4-12 eBdoudadeg,)
Bepaneia ouvmpnong OLVEXIOTE TNV ATIOTPIXWON AVAAOYQ WE TIG AVAYKEG OAG, TL.X. KABE
1-2 pnrveg

O TUTIIKOG KUKAOG aVATITUENG TNG TPIXAG TIOIKIAAEL LETAEL T®WV ATONWY Kal uTopei va SlapkEael péxpt 16
UAVEG AVAAOYQ WE TNV TIEPLOXT) TOU OOUATOC (MACXAAEG, KVIUN, TIEPLOXN UTIKIVL). Ol TPIXEG IOV BpiokovTal
oe pAaon avAamnTuéng eival evaiodnteg 0t Bepaneia pe pwg, eival onuUavTIKO va KAVOUE TTOAAATIAEG
Oepareieg yia va emuteuxOei 1o Slapkeg anarod ppa. MNa avtd 1o Adyo, MPOoTEivVOUE 0NV apXN) Mia
Beparneia 1 popd v Béopdda yia pia nepiodo 4 €wg 12 BEouadwv.

Edv 6ev mapatmpnoeTe eRPAVION TPIXAV, 8E XpeldleTal va CUPTIANPOOETE KAl TIG 12 eB8ouadlaieg
Beparneieg. Mnopeite va cuvexioeTe e Bepameieg ouvmpnong.

Meta ) Ogpamnela
MeTd ™V 0AOKANPwOoN ¢ OepaTeiag oag, anocuvdEaTe To KAA®BLI0 Tpopodoaiag and v mpifa.

MeTd ) Beparmneia, GUOTAVOUE VO XPNOIOTIOLEITE avTNALOKY) KpEa pe deikt SPF 15 oTig eplox€g Tou
ekTiBevTal TOV 1AL0. ZOG CUCTIVOUE VO OTIOPEVYETE TNV EKOEON O€ TINYEG TEXVNTOU PWTOG, OTIWG
BaAduoug LaupPioNaTog 1) GOAGPIOULL.
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AnopUyeTe KABE pacTn PO Ta 1 TIPOIGVTA 6EPUATOC IOV UToPET va epeBicouy TO BEPUa 00G Yia 24 OPEQ
UeTA T Bepareia. AuTo EpIAauBAveL TN xpron LBPOacAd 1) cAouvag, Ta OTEVA POUXA, TN XPr 0N KPEUQOV
AgUKQVONG, TPOIOVTWV HE APWUA 1) TIPOIOVTWV ATIOAETIONG. ‘OAQ AUTA HTOPET va TIPOKAAECOULV EPEBIONO,
OTWG KVvNouo Kal epuOPONTA, OTIC GUYKEKPIUEVEG TIEPLOXEG.

KaBapiopog kat anodnkevon

MeTtd amné kaBe anoTpixwaon, ot alodNTPEeQ andxpwong 8€puatog (2) kat To mapdBbupo Beparmeiag (1) 6a
TIPETIEL VA EAEYXOVTAL YO TUXOV {NULEG Kal va kaBapifovTal e oteyvo Tavi xwpig xvoudia. Edv eviomiotoliv
onuadla ) pavpa otiypata, kabapiote Ta apéowg HeTd ) Beparneia. Mnv ayyiCete 1 kabapiCete 10 YudAlvo
@iATPO (9) AUEOKG LETA TN XPTION, AAAG OPrOTE TO VO KPUMOEL TIPMTA. META TN XPN0N, OKOUTHOTE KOAG TN
OLOKeL Kal 1Blaitepa To Tapdbupo Bepaneiag pe Eva oteyvo mavi ou 8ev agrvel xvoOdt.

Mnv EemAlveTe 1] BAAETE TN CUOKEUT) OE VEPO 1) € OTIOIOBNTIOTE AAAO LYPO.

[Na va eEaoc@alioete T p€ylot anddoon, latmpenaote TIG KEPAAEG (10, 11) pe TOUG EVOWUATOUEVOLG
QAVOKAQOTIPEG TOUG KABAPEG, XWPIG Bpwtd, Tpixeg 1) AAAa okoumidla. Mnv xpnotuoroleite vepod yla Tov
Kadaplopod, aAAdG éva oteyvo Tavi. AoOnKeVOTE T CUOKELT O€ éva 6pocepd kat ENpd HéEPoG. BeBawwbeite
6TL TO Tapabupo Bepameiag kal ol aloONTPEG 6EPUATOG TTpoaTaTeVOVTAL T OTIolaSNTIOTE POOPA.

MOaveg mapeveEpyeleg

Karmnotol anoé e0dG UMOPEL va VIOOETE WA JIKPT eVOXANon (T.x. OepudmTa i epuOpPOTTA TOL HEPUATOG)
GTaV XPNOLUOTIOLEITE TN GUOKEUT - AUTO €ival pualoAoyikd. Mmopei va alobavBeite Tn BepudTTA KAl TO
TOOUEINO KATA TNV EVEPYOTIONOT TOU PAAG, TIOU akoAouBeital and epuBpOTTA OTO SEPHA. AUt N
avtidpaon ouvnBwg eEapaviCetal péoa oe 24 wpeg. Ol avermBOUNTEG avTIBPAOCELG OLVNOBWG elgavifovtal
Aueoa 1 HEoa o€ 24 OPEG. Z€ OTIAVIEC TIEPIMTMOOELG, UTIOPEL VA EUPAVIOTOUV O€ WG Kal 72 QPEeG. Eav
QVTILETWTICETE AOLVNOIOTEG BEPUATIKEG AVTIBPAOELG, TAPAKAAOUE, ETIKOIWVAOVIOTE |E TO YIOTPO OAG.

Mapevépyeia

AEloA6ynon kat avridpaon

H aiobnon 6eppdmTag 1 Toouvipatog Katé m
Bldpkela Mg Oepareiag ouvnOwe eEapaviCeTal
UETA amd PEPIKA BEVTEPOAETTA ] £WG KAl EVal
AETITO APYOTEPQ KAL PELDVETAL [IE TN CUVEXT) XPTI0N.

AuTO eival avapeVOUEVO KAl (PUCLIOAOYIKO YO OAEG
T1g Oepamneieg IPL. Mniopeite va ouvexioete va
XPNOIUOTIOLEITE TN OUOKEUT] CUUP VA WE TIG
obnyiec.

H 8uopopia 1 o mévog givat évtovog Katd
Bldpkela g Bepaneiag ) empével HeETA T
Oeparmeia.

ZTOUATOTE TN XPr 0N TG GUOKEUNG KAl CUPBOVAEL-
Teite TO YIOTPO 0OG TIPLV TN XPNOoLomnomoete Eava.

H epuBpoTa TOL HEPUATOC KATA TN BIAPKEIO
UETA TN Bgpaneia eEapaviletal péoa og Atya Aemtd
£WC OPKETEC WPEG.

AuTO eival avaueEVOUEVO Kal (PUCLIOAOYIKO VIO OAEG
TIg Oepamneieg IPL. Mniopeite va ouvexioete va
XPNOIUOTIOLEITE TN CUOKELT) CUUP VA WE TIG 0dNYiEQ
HOAIG N €puOPOTNTA TOU BEPUATOC EEQAPAVIOTEI.

EpuBpobmTa Tou 6€ppatog mov dev eEagaviCeTat
uéoa oe 24-48 mpeg LeTA T Oepareia.

2TOUATIOTE TN XPr0N TG CUOKEUNG KAl CUBOVAEL-
Telte TO yIaTPO 0ag TPV TN XPNOoLloTomnaoete Eava.

Z€ TMOAU OTIAVIEG TIEPIMTAOEIG:

To oidnua katn epuBpodTA YOPW amd Tov O0AGKQ
NG TPiXag ov eEapaviCetal péoa og 600 1) TPEIG
NUEPEG.

Mmopeite va OuveXIOETE va XPNOLLOTIOLEITE TN
OUOKEUT) OUUPWVA UE TIC 08NYieG LOAIG TO oidnua
Katn epuBpPO™TA YOPw and To BUAaKa TG TPIXAG
éxel EApAVIOTEL.

To oidnua katn epuBpPOdTA YOPW amd TO BVAAKQ
mg Tpixag dev eEapaviCetal péoa oe Vo N TPEIG
NUEPEG.

2TOUATIOTE TN XPr 0N TG CUOKEUNG KAl CUUBOVAEL-
Telte TO yIaTpo 0ag TPLV TN XPnotlomnomnaoete avd.

MpoowpIVEG AAAQYEG OTO XPWHUOTIONO TOU
6€puaTog (o avoixTod 1 o OKoUPO).

Edv &eite aA\ayEg oTo Xpwua Tou §€pUaTtdg 0ag,
OTAMOTINOTE VO XPNOLUOTIOIEITE TN OLUOKEUT] KO
oupuBouAeguTeite TO YIATPO 0OG.

AUENnoN g TPIXOPLIaG OTIC TIEPLOXEG BepaTeiag
(Tio TuBavo va eppaviotei oe dtopua MeooyeLlakng
KATOYWYNG).

Edv n ad&non aut ouvexiCel yia TEPIOCOTEPEC
Oepareieg, OTANATAOTE TN XPrON TNG CLUOKEUTG KAl
oupPBovAguTEITE TOV YIATPO OAG.
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AvtipeTt@mon mMPoBANUAT®OV

O MapakdTw 08NYyOC AVTILETMOTIONC TIPORANUATWV UTOPET va 0a¢ BonONoeL 0NV ETHAUOT TV APXIKOV
TPOPBANUAT®V TIOU EVOEXETAL VO AVTILETWTIOETE L€ QUTI) TN GUOKEUN.

Mpo6BANua

AOon

O1 evBeIKTIKEG Auyvieg loxvog Bev avapouv étav To
napdbupo Bepareiag eival g enagr Ue To SEpuaA.

BeBaiwOeite 611N ouokeun gival ouvbedepévn oe
npiCa. Méote Tov S10KOTTN AMOANG Asttoupyiag (4)
YlO Va TNV EVEPYOTIOINOETE.

BeBaiwOeite 611 kal ot 50 aloONMPEeG TGVOUL
6€puartog eivat oe mMANPN enagn ue 1o 8€pua. Edv
XPEIQOTEL, JETAKIVIOTE TN OUOKEUT] £TOL OOTE KAl Ol
600 aledNTPeC TOVOUL BEPUATOC Va £XOUV ETIOPN
UE TO Héppa.

H ouokeun 6ev Aetltoupyei 0€ PIKPEG TIEPIOXEG.

XpnotwuomnomoTte v KEPAAT) akpiBeiag (av
blaTiBeTal) o€ HIKPEG, BUOTIPOOITEG TIEPLOXEG.
BeBaiwOeite 611 kat ot 50 aloONMPEG TOVOUL
6¢puatog eival og ena@n Ue 1o 8€pua.

H akoAouBia touv avaBooBrvouv ol EVEEIKTIKEG
Auxvieg euBpaduvel.

H ouokeun €xel umepBepuavOei. APNOoTE TN CUOKEUT
va KPUWOoeL TIpoToL Vv B€oeTe Eavd og Aettoupyia.

2TIG EVOEIKTIKEG AUXVIEG LOXVOG, LOVO N TTIPWTN
evoelKTIK) Auxvia LED avdaBet pe KOKKIVO Xpoua.

Mn €ykupn avayvwon Tévou 6€puaTog.
To 6épua eival eite MOAD avoytod eite TOAD OkoUPO.
H ouokeun 6ev Ba avapoaofrioet

AvaBooBrvel n Kevtpikn Auxvia amnaAng Aettoupyiag.

H ouokeun gival anevepyomnomuévn. Méate Tov
B10KOTIN OTAANG AElTouPYiag yla va v
€TAVEVEPYOTIONOETE.

H npcom evdelkTiki Auxvia LED oTig evBeIKTIKEG
Auxvieg 1ox00G avaBoaBrivel ue KOKKIVO XPOUA.

H kepaAn (101 11) éxel apaipeOei.
EnavatonoBemote v.

O1 evBelKTIKEG AuXVieg LloxV0G Beixvouv éva AyvwoTto
MOTIBO PE pa KOKKIVN evBEIKTIKY) Auxvia LED mou
avApel He LEUOVWUEVEG AOTIPEG EVOEIKTIKEG AUXVIEG
LED.

Z@AaApa ovokeung. H ouokeun 6ev Aettoupyet.
Anoouvbéate v amnd v npiCa kat emavacuvééaTte
mv. EGv 10 OpAApa TIAPOUEVEL, ETIKOWVWVIOTE HE
éva eEoualo8otnuévo KEVTPO service TG Braun yia
ETIOKELT).

‘OAeg o1 evbeikTikég Avxvieg LED avaBoofrivouv
dorpo.

TéAog bidpkelag Cwng PoidvTog. Exete TAOEL TOV
UHEYI0TO aplOud avoraunav (pAag) (400.000).

H ouokeur eival xaAaopévn, He pYUEG 1) paiveTal
EAATTWUOTIKY).

Mnv xpnotJoToleite Tn cUOKeLN, av N Aapr], n Bdon
amnoBnkevong 1 To KAA®BI0 Exouv uTtooTel POOPA.
Edv éxete augIBoAieg yia v aopaAeia
vroaleate OTL £xel pOapEi pe omolovénNmoTe
TPOTIO, eV TIPETEL VA TN XPNOIUOTIONOETE

Amnéppipn cUOKeULNG

To TPOI6V TIEPLEXEL AVAKUKADOLLA NAEKTPOVIKA aTOBANTA. Na pootacia Tou mePIBAAAOVTOG,
UNV TNV amoppInTeTE OTA AMOPBANTA TOU OTUTIOV, AAAG OTA KATAAANAQ TOTIKA ONpEid CUAAOYNG.

Me eTipUAAEN aAAaYQV Xwpic eildoTmoinon.

Eyyonon

hzd

Mapaxwpouue Vo xpovia eyyonaon, ato TPoidy, EeKvavTag amod v nuepounvia ayopds. Méoa atnv

nepiodo eyyOiNong KAAOTITOUNE, XWPIG XPEWOT, OTIOIOSATIOTE EAATTWUA TIPOEPXOUEVO ATIO KOKN KATAOKEUT)
1) KOKNG TIOLIOTNTOG LAIKO, eite EMIOKEVATOVTAG EITE AVTIKOOIOTMOVTAG OAOKANEN TN GUOKEUT) CUUPOVA [IE TNV
Kpion pag. Autr n eyyonon oxoel o OAEG TIG XWPEG TIOU TIWAOUVTAL TA TIPoidvTa Braun.

H gyyonon 6ev KOAUTITEL: KOTAOTPOMN ATIO KAKY) XP1)0N, PUCIOAOYIKN (pB0oPA I EAATTOMATA AOY® AUEAELOG
TOU XPNoTn. H £yylinon akup@VETaAL av EXOLV Yivel ETIIOKEVEG amd un eEovalodotnuéva dtoua 1 dev Exouv
XxpnotpomnomBei yviiola avtaAAakTiké Braun.

[Na va emtOxeTe service péoa oy ePiodo g eyyoinong, mMapadmaTe 1] OTEIATE TNV GUOKELT) LE TNV
anodelgn ayopdg oe éva EEouolodomuévo Katdotua Service g Braun: www.service.braun.com.
KaAéate ato 210-9478700 yia va mAnpogpopnOeite yia 1o mAnaciéotepo EEovalodompuévo Katdompua
Service g Braun.
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Bbvnrapcku

Hawwnte npoaykTn ca npoekTnpaHmu Taka, 4e aa oTroBapsT Ha Hal-BMCOKMTE CTaHAAPTM 3a KA4eCTBO,
DYHKUMOHANHOCT 1 am3aliH. Ypes npodecmnoHanHa CBeTIMHHA TEXHONOMMS, YpeabT 3a enunauuns Braun
Silk-expert Pro 5 ¢ nHteHaunBHa nyncupawla cesetnuHa (IPL) Bu no3Bonsisa oa npemMaxHeTe 3a NOCTOSHHO
HexenaHo, BUAMMO okocMsiBaHe yao6Ho y aoma cu. Mpeamn aa nsnonaeare ypeaa, npoyereTe
BHMMATEJIHO MHCTPYKUMNUTE 3a yrnoTpeba, BKIOYUTENTHO BCUYKM MPOTUBOMNOKA3aHWs, NPeaynpexaeHns 1
MHdOopmMaLma 3a 6e30MacHOCT, 1 r'v 3anaseTe 3a crnpaska B 6baeLle.

To3u ypen e npeagHasHayYeH 3a OCbLLECTBABAHE Ha Ab/IFOCPOYHO HaMassiBaHe Ha pacTexa Ha KoCMUTe
cnep onpeneneH nepuos Ha tpetupade. NoaxoaawmTe 4acTu Ha TAN0To 3a ynoTpeba BKIoYBaT:

XeHu: Kpaka, pbue, MTOAMULHULA, BUKUHU INHUS 1 nnue (Nog, CKynuTe)
BHMMAHWE: He usnon3seaiite ypega 61130 40 O4UTE 1 MO YENOTO.
Mubxe: PameHe 1 no-gony (repau, rpbo, pble, cToMax, Kpaka)

BH/MAHME: [a He ce n3non3ea Bbpxy MMLETO, LUMSTA MU FreHuTanHata obnact.

YnoTtpebaTta BbpxXy MbXKK 6paam Unm OKOCMsBaHe Mo JIMLLETO MOXe [a AoBeae 0
MOCTOAHHW NN HEPABHW pe3ynTaTtn, KOUMTO MoraTt Aa npeamn3BukaTt Bb3MOXHN
HeXenaTtesHU NPOMEeHU B JINLEBUTE XapPaKTEePUCTUKA.

IPL He e noaxoasuy, 3a BCeku. Tol e Hal-edukaceH 3a CBETh 10 CPEAHO TbMEH TeH Ha KoXaTta U TbMHU
LBeToBe Ha kocbMa. Monsi, HanpaeeTe cripaska ¢ Tabnuuara 3a TeH Ha koxara 1 LIBAT Ha KOCbMa Ha
cTpaHuua 3, 3a Aa BuavTe, Aanm ypeasT e noaxonsi 3a Bac.~

OnucaHue

[Mpo3opue 3a TpeTnpaHe

CeH30pu 3a TeH Ha koxata SensoAdapt™
CBETOOMOLHN NTEHTN 32 MOLLHOCT

ByTOH 3a cnab pexum ¢ MHAMKaTOPHU CBETINHU
ByTOH 3a TpeTupaHe

Opbxka

BasoBa craHuusa

3axpaHBali, kaben

CtbkneH ountbp (BrpageH UV ountbp)
CtaHpapTHa rnaea

Mpeunsupalla rmaea (He € HannyHa NPV BCUYKN MOAENN)

= =2 OoO~NOOTAWN =

- O

Kak paboTtu ypenobr?

Braun Silk-expert pa6oTu nog NOBbPXHOCTTA HA KOXaTa Ypes3 Haco4YBaHe Ha MeNaHnHa B KOCMEeHUs!
donvkyn, KoeTo nomMara aa ce NPekbCHEe UMKBITLT Ha PacTex Ha kocMuTe. Mpu NPoabIXUTENHA,
nepvoamyHa ynotpeba, CBET/IMHHATA eHeprsa cnomMara 3a npeaoTBpaTaBaHe Ha HexenaHuTe KocMu aa
OOCTUMHAT 10 NOBbPXHOCTTA Ha KoXara.

VIHTENUreHTHNUTE CEH30PU 3a TEH Ha KoxaTta SensoAdapt™ (2) HenmpekbCHATO YeTaT TeHa Ha koxara Bu,
npenu BCAKO NPeCcBEeTBaHE, KaTo aBTOMATMYHO afanTupar MHTEH3MTETa Ha CBET/IMHATA 3a Hali-nobpa
edekTMBHOCT 1 6e30nacHOCT. ToBa NO3BOJISIBA TPETUPAHE HA MOAXOASALLM TOHATHOCTU Ha KOXaTa, HO o
npekparsia, ako TEHBLT Ha koxaTta By e TBbpae TbMeH.

MpoTBONOKa3a3zaHus

He n3anonseaiite ypepa, ...
® ako Koxata Bu e no-TbMHa 0T TeH V, nokasaH Ha Tabnuuara 3a TeH Ha Koxara Ha
cTpaHunua 3. Thil KaTo TbMHATA KOXa NOMbLUA NOBEYE CBETIMHHA EHEPrns,
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TPETUPAHETO BbPXY MHOIO TbMHa KOXa MOXe Aa npeamssuka auckomaoopt/
6onKa 1 HexenaHy epexTn (HaNnpPUMeP N3rapsiHKs, MEXYPU, 06e3LBETABAHE UK
6enesun), KakTo 1 HapaHsBaHe Ha koxara.

® aKo CTe OpemMeHHa, kbpmayka, uav nog, 18-rogunwHa Bb3pacT, Thid KaTo TO3K
ypeL He e TeCTBaH BbPXY TakvBa Xxopa.

® aKo MMare aHamHe3a 3a pak Ha KoxXara Unv npeapakosu 1esumn (Hanpumep
neTHa uau ronsm 6por 6eHkn).

® aKO Koxara Bu e 3KyCTBEHO 1M eCTECTBEHO 3aropssia HaCkopo, T8 MOXE Aa
6bae 0oCTa YyBCTBMTENHA CNef ndnaraHe Ha CbHLE M 0COOEHO NoAaTAmnBa Ha
CTpaHuyHM edekTn OT TpeTupaHe ¢ IPL (Hanpumep nsrapsHe, mexypu, obeaupe-
TaBaHe unm 6enesun no koxata Bu). CbLuo Taka n3bareanTte He3awmTeHO nana-
raHe Ha npska C/ibHYeBa CBET/IMHA cnep TpeTupaHe ¢ IPL.

OnpepeneHn CbCTOSIHUS CbLLO MOraT Aa 3abpaHAT U3N0N3BAHETO HA TO3U YPea.

He n3anon3seaiite ypeaa, ako e Hanuue HAKoe OT crieAHMTe 00CTOATEeNCTBA:

¢ [Imate XpOHMYHO 3ab60nsBaHe.

® [ImaTe XpOHMYHO KOXHO 3a00nsBaHe (Hanpumep Ncopuasnuc Uan BUTUINIO) UK
yBpe[eHa koxa (Hanpumep CbHYEBU U3rapsiHS, NOPSI3BaHUS, OTKPUTIN PaHu
UM aKTUBHW MHPEKLMM) B 06NacTmTe, KOUTO UCKaTe fa TpeTupare.

e [Imarte paslumpeHn BeHn B 06nacTTa, KosTo uckare aa Tpetupare.

¢ Imare N3BECTHA YYBCTBUTEJIHOCT KbM C/TbHYEBATA CBET/INHA
(pOTOYYBCTBMTENHOCT) MW NpYemare fiekapcTea, KOMTO MoraT [ia HanpassT
koxara no-4yscreuTesiHa (Hanpumep Retin A, Accutane n/unu gpyrv nokanHm
peTvHouan).

® IManu cTe KO3METUYHA MaHMNyAaLMs Ha Koxara — NMUINHT BbPXY 30HaTa, KOSITO
nckare ga Tpetumpare.

® AKO H$IKOe OT ropHuMTE TBBPAEHMS Ce OTHACH 3a Bac, To31 ypes Moxe fa yBpeau
koxarta Bu unu ga Bnowwm CbLecTByBaLLmMTe CbCTOSIHUA. MoXeTe fa noyvyBcTeare
CTPaHNYHM eeKTn KaTo U3rapsiHms, Mexypu 1 NPOMEHU B LLBETA Ha KOXaTa
(Xvnep- nnKn XMNo-nNUrMeHTaLMs ) UK NosBsBaHe Ha 6enesu.

AKO He cTe curypHu ganv e 6e3onacHo aa nsnon3eare T03u ypemd, Mons, KOHCY-
TupanTe ce ¢ Bawwusa nekap nnm gepmartonor.

AKo npuemare pefoBHO 1 B NMPOObL/KEHWE HA Ob/bI Meprom, OT BPEME HAKaKbB BUL,
neKapcTBO, MONS, KOHCYNTUpaKTe ce ¢ Bawwusa nekap, 3a eBeHTyanHo Bb3AENCTBNE
BbPXY H4YBCTBUTESIHOCTTA Ha KOXaTa KbM CBET/INHA.

MpeanynpexpeHusa

He u3snonseaiite BbpXy ...

® ckanna, BEXAWTE Uim KbAeTo 1 Aa e 6130 4o nnm okono ouute. Ynotpebara Ha
ypena B Te3n 061acT1 MOXe TpariHO Aa yBpeau ounte Bu.

® TaTyVMpOBKa UM NEPMaHEHTEH rpMM B 061aCTTa Ha TPETUPAHETO.

® 3bpHaTa Ha MbPAMTE, FEHUTANMUTE UAK OKONO aHyca. Tean obnactu morar aa
MMaT NO-TbMEH LIBAT Ha KoXara 1/uiv no-rofiiMa niibTHOCT Ha KOCMUTE.
A3non3eaHeTo Ha ypeaa B Te3n 061acTy MOXe Aa NpuYnHN amckoMdopT/6onka
WY fa HapaHuTe Koxara Cu.
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® TbMHO KabsIBU UM YEPHU NETHA KaTO NYHUYKK, 6eneau no poxaeHue, 6eHKN nnm
Hpapasuuy B 06nacTTa Ha TPETUPAHE C ypeaa.
¢ bpaga/okocmsiBaHe Mo NNLETO HA MbXeTe

He rmepaiite OMpekTHO B CTbkeHNs GuaTtbp (9) 1 He ce onuTBaiiTe Aa akTMBMpare
ypena kbM o4nTe. 3a Aa 3awmtite 6e30MacHOCTTa Ha O4MTE CY M TE3M Ha xopaTta
0k0/10 Bac, ypebT MOXe [ia Ce akTBMpa, CaMo KOraTo 1 iBaTa CEH30pa 3a TeH Ha
KOXara ca NoCTaBeHu BbPXy Koxara. AKO B lafleH MOMEHT YpeLbT ce akTUBMpa,
korato asata ceH3opa HE ca B koHTakT ¢ koxara, CMPETE ga ro nsnonssare
He3abaBHO 1 Ce CBbpXeTe ¢ Bawwwms Tbprosedu,

He n3nonseaiite noseye OT BEAHbX CEAMUYHO BbPXY €[Ha U CbLua 30Ha OT
koxara. ToBa HAMa [ia yCKopwW pesynTaTuTe 1 MOXe [a YBENNYM LaHCOBETE 3a
HapaHsBaHe Ha koxara Bu.

MpepnaHun mpekun

* YpeawT e npeaHa3HaveH 3a ynotpeda OT eayH YOBEK.

¢ Toll He e NpeaHa3HayeH 3a ynotpeba ot nnua nog, 18-roguiiHa Bb3pacT.

¢ To3u ypen MOXe Aa ce U3non3ea 0T Xxopa C HamaneHy Gr3n4eckun, CETUBHM 1
YMCTBEHV Bb3MOXHOCTM UM IMNCA HA OMUT U 3HaHME, CaMO ako ca Habnoaa-
BaHW, MHCTPYKTUPaAHK 3a 6e3onacHarta ynotpeda Ha ypena u pa3bupar
Bb3MOXHWTE OMACHOCTY Npu paboTa ¢ Hero.

¢ [leuarta TpsibBa ga 6baar HabnaaBaHu, 3a a Ce rapaHTupa, Ye He CY UrpasT ¢
ypena. BuHaru cbxpaHsisaiite ypeaa Ha HeJoCTbMHO 3a AeLa MACTO.

EnekTpunyecka n noxapHa 6e3onacHocT

PenoBHO NpoBepsBaiiTe ypeaa u kabenute 3a BUAYMM NPU3HALM HA YBPEXaaHe.

B cnyyai Ha noBpega uim nykHatuHKW, CnpeTe Ja nsnonseare ypeda. anonssaHeTo
Ha NOBPeLEeH ypen MOXe [a [LoBeae [0 TOKOB yaap. B cnyyai Ha HensnpasHOCTH,
MpoBepeTe 1 nonpaseTe ypena B 0TOpU3npaH CEPBU3EH LieHTbP. HekBannduumpaH
PEMOHT MOXE [1a f0Bee A0 rosieMm OnacHOCTU 3a NoTpebutens. BuHaru
M3KNKYBaliTe ypeaa cnen ynotpeda.

ONACHOCT

Hukora He ce onuTBanTe fa nonpassTe U 0TBAPATE ypeaa, 3aLl0To TOBa MOXe Aa
By n3noxum Ha onacHM enekTprYecky KOMMNOHEHTI 1 HA Nyncupalla CBETINHHA
€Hepruns, BCSKO OT KOUTO MOXE Aa MPUYNHM CEPUO3HO YBPEXAAHE Ha TAN0TO U/Nn
TPanHO yBpEXaaHe Ha oymnTe.

He nsnonsgarite BbB 1an 61130 [0 BOJA M MOKPY MOBBPXHOCTM KaTo BaHW,
[yLI0Be, MUBKM UK OPYr CbO0BE, KOMTO MOrar [a CbAbpXar BoAa. @
AKO ypeabT ce Hamokpw, He TpsibBa Ja ce 13nonaea. 1anon3saHeTo Ha y
MOKbP ypen Moxe Aa foBefe A0 PUCK OT TOKOB yaap.

He n3anonseaite ypena, ako e NoBpeaeH (HanpumMep HamnykaH Kopnyc, NoBpeaeH
kaben u T.H.). BbTpeLwHMTE YacTh CbabpXaT ENEKTPUYECKM 3apaam, KOUTO ca
ornacHw.
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He nsnonseaiite ypena, ako CTbKIeHUAT GunTbp (9) e HanykaH unm anncea.
MpernexpanTe penoBHO CTbKIEHNUS GUATLP 3a NoBpeaa.

He nokocBaiTe CTbKIeHUS GUATLP MO BPEME Ha UM HENOCPEACTBEHO Cles,
ynoTtpe6a, 3aL0TO € HAarOpPELLEH.

He n3nonsgaiite NoYMCTBALLM NpenapaTii Ha NeTPOosIHa OCHOBA UK 3anannumMm
NOYMCTBALLY NPEenapaTh (ankoxos, aLeTOH) BbPXY Ype[a, 3aLloTo Te NpeacTaBnsBar
PUCK OT Noxap.

He nsnonsgaiite abpasvBHK NoYMcTBaLLM Npenapaty. Te Morat fa nospeasT
ypeaa vnu aa Haapackat CTbKNeHUs GUATHP.

He ce onuTBaiiTe Ja n3nonssarte TO3M ype[, 3a Len pasainyHmn oT Teau 3a npemax-
BaHe Ha HEXEeNaHO OKOCMSABAHE.

He nsnonseaite ypena Bbpxy Apyra NOBbPXHOCT, padinyHa oT koxa. He
HaTMckanTe GyToHa 3a TPeTMpaHe, ako NPO30PYETO 3a TpeTMpaHe (1) He e B MbeH
KOHTaKT C KOXara.

He 6nokumpaiite BEHTUNALMOHHUTE OTBOPM 3a OXNIaXAaHe. YpeLbT Moxe Aa nperpee
W [a NPean3BmKa PUCK OT eNeKTPUYECKU Yaap UM OMaCHOCT OT MoXap.

HauwuH Ha ynoTpeOa

Moarotoeka Ha o6nacTTa 3a TpeTupaHe

OTcTpaHeTe BCAKakBY BUAVMY KOCMM MO KOXara, Npeamn aa usnonseare ypega. MoxeTte aa npunoxure
npeanoyMTaHns OT Bac MeToa 3a 06e3kocMsaBaHe. 3a Aa 3anasuTte Npo30pYeTo 3a NoYMcTBaHE YNCTO U
HernoBpeaeHo, yBepeTe Ce, Ye HAMa KOCMK, OCTaHaIM BbPXy NOBbPXHOCTTA Ha Koxarta. [Moyncrere
MSACTOTO 3a TPeTMpPaHe v ro noacyleTe.

3a pa 3axpaHuTe ypeaa:

M3nonsealite 3axpaHBalums kaben (8), 3a aa cebpxeTe 6a3oBata CTaHUMSA KbM eJ1IEKTPUYECKN KOHTAKT.
HatuncHeTte 6yToHa 3a cnab pexum (4), 3a ga aktmBmparte ypena. CBeToanoaHnTe IeHTN 32 MOLLHOCT (3)
LLle CBETHAT BEOHBLX 1 BEHTUNATOPLT Liie 3apaboTu He crief, Abnro. ToBa 03HA4YaBa, Ye YPeabT € B PEXMM
Ha TOTOBHOCT. Mo Bpeme Ha paboTa, ypeabT Le Ce Harpee Jieko.

ABTOMATU4YHO apanTUpaHe KbM CBeT/IMHaTa

Korato n aBarta ceH3opa 3a TeH Ha koxarta (2) umaT KOHTaKT C KoXaTa, ypeabT NpoynTa TeHa Ha koxaTa Bu
1 n3bupa noaxoasiia MHTEH3MBHOCT Ha CBET/IMHATA, KOSITO € 0603HaveHa ¢ 6enm CBeToANOAN BbPXY
neHTuTe 3a MoLwHocT (3). Te NOTBbPXAABAT, Ye ypeabT e roTos 3a paboTa.

m CBETbJ1 TEH Ha KOXaTa — BUCOKa MHTEH3UBHOCT Ha
CcBeT/IMHaTa
_ TbMEH TeH Ha KOXaTa — CBeTJ/InHa C HUCKa

VNHTEH3WBHOCT Npu 6bpP3a CKOPOCT Ha NPUMUTBaHe

(0000000000 BEIVEYLE T HSIMa KOHTAKT C KOXaTa — YpeasT HiMa Aa Mura.

@D u-epseHacseTMHa | HEBANMAEH TEH HA KOXATa — YPEILT HsIMa [1a MUra.

Cnab pexum

HatucHeTe 6yToHa 3a cnab pexum (4), 3a a HaManuTe UHTEH3UTETA HAa CBET/IMHaTa. MoxeTe aa
nNpeBKJIloYBaTe Mexay cnegHuTe 3 HaCTPONKU:

CraHpapTHa: 3 CBET/IMHHU nHaukaropa

Jleka: 2 CBETIMHHM nHAMKaTopa
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U3kniounTenHo HexHa: 1 nHAMKaTopHa CBeTIMHA (Hal-HUCKA MHTEH3MBHOCT HA CBETIMHATa Npu
CKOPOCT Ha cBeTkaBuLaTa)

CnabuaT u MHOTO CNnabusaT PexuM ca npeaHasHadeHu 3a YyBCTBUTESTHN 30HW 1 32 HaYMHAELLM
notpebutenu. MNpu paboTta Ha HAMaNeH UHTEH3UTET Ha CBET/IMHATa MOXe Aa ca HeoOXoaMMK NoBeye
npoueaypu, 3a Aa BUanTe XenaHuTe pesyntaru.

JleHTaTta 3a 3axpaHBaHETO NPUMNIBa, MOTBbPXAABAMKN MPOMSIHA B HACTPOMKATa HA MHTEH3MTeTa Ha
cBeTMHaTa. AKo 3aabpXxunTe 6yToHa 3a cnab pexum (4) 3a noeeye OT 3 CeKyHAU, YPeabT ce AeakTuBMpa.
Cnep, 10 MuHyTu 6€3 N3Mon3BaHe, yCTPOMCTBOTO aBTOMATUYHO Ce AeakTUBMpa.

HartuncHeTte 6yToHa 3a cnab pexwum, 3a aa ro akTmBmpare OTHOBO.

MpoBepka 3a aneprus

Mpenu nbpBO TPeTMpaHe, Npenopb4YBamMe Aa TecTBaTte Balwuara koxa 3a peakuums kbM Braun Silk-expert
BbPXY MaJTbK YHaCTbK OT KOXaTta Ha TA/10TO, KbAETO niaHupare na n3sbpLumTte TpeTnpaHe

(B paamep oT 2 x 3 cM; paBeH Ha pa3Mepa Ha npunaraHe Ha ABe NpecBeTBaHWs OT ypena eaHa Ao opyra).
M3nbnHeTe NnpoBepka 3a aneprug, Kakto e ornmcaHo no-aoiy B rmasa «Metoam 3a TpeTupaHe», pasnen
«LLIAMIMOBAHE>.

M3yakaiite 48 yaca, 3a ga npernenare 3a pesynrar 3oHata Ha npoBepka. AKO Koxara uarnexaa HopmasHo,
3ano4YyHeTe NbPBOTO CU TPeTUpaHe. AKO Ce pasBme KOXHa peakums, npekpareTe n3non3saHeTo Ha ypeaa
1 ce KoHcynTMpariTe ¢ Bawus nekap. He TpeTupaiite o6nactuTe 3a npoBepka 3a aneprus noHe egHa
cegmuvua cnep npoeepkara.

MeTonom 3a TpeTupaHe

3oHara, KosiTo ce 06paboTea, TPs6Ba fa 6bae 06e3koCcMeHa, YnucTa u cyxa. lNpeam na HatucHeTe OyToHA
3a TpeTupaHe, rmenarite BCTpaHu OT ypeaa, 3a aa n3berHeTe apkarta ceeTnnHa. B peaku cnydam
noTpedbuTensT MOXe [la yCTaHOBM, Ye CBETKaBMLATa e npekaneHo sapka. Hama o6aye cBbp3aH ¢ ToBa puUck
3a 6esonacHocTTa. 3a onTumasneH KoMbopT NpernopbYBame JIe4eHNEeTo Aa Ce N3BbpLLIBaA B 400pe
OoCBeTeHa cTas, 3a 4a Ce HaMan Bb3NpuUsaTMeTO 3a APKOCT.

MNIB3rAHE /\ LLAMMNOBAHE

3a 6bP30 1 edrKacHo 3a TpeTMpaHe Ha Manku,

TpeTupaHe Ha ronemMu TPYAHOOOCTBIMHU MecTa

30HU (Hanpumep (Hanpumep nuue npu

Kpaka) XEeHUTE, BUKUHWN NTINHNS,
NOAMULLIHMLIM, KOJNEHA,
MULWANK, Me3eHn)

1. MNocTtaBeTe NpPo30pyeTO 3a TpeTupaHe (1) NILTHO BbPXY KOXaTa Cu KaTo ce ybenuTe, 4ye 1 aarta
ceH3opa 3a koxara (2) mat KOHTaKT ¢ koxarta. JIeHTuTe 3a MowHocCT (3) nokasear 6enu
CBETOAMOLHW CBETIINHM.

2. HatncHeTe v 3agpbxTe 6yToHa 3a TpeTupaHe | 2. HatucHeTe n BegHara otnycHeTe GyToHa 3a

(5). YpensT Wwe 3ano4He na mura. TpeTtupaHe (5). YpeanT we nanbin npecBeTBaHe.
3. MNpemecTteTe ypena 6aBHO M HenpekbcHaTo | 3. BaurHeTe ypeaa v ro NnOCTaBeTe BbPXy
OT floNHaTa KbM ropHaTa 4acT Ha 3oHaTa creBallara cbCefHa 30Ha OT Koxara, KosTo
3a TpeTupaHe. YBepeTe ce, 4e BUuHarun vckate ga Tpetupare. M3uakalite Bbpxy NeHTUTE
noaabpkare NabTEH KOHTAKT C KoXara, Taka 3a MOLLHOCT Aia cBeTHaT 6env ceetoamoaun. Cnep,
Yye ypenbT Aa MOXe HenpekbCHAaTo Aa TOBa HAaTUCHETE 1 BeJHara oTnycHeTe OyToHa 3a
npecseTBa. TpeTupaHe.
Cnep, kaTo NpuKIioYUTE MbPBOTO MTb3raHe, MpoabnxeTe TPETUPaAHETO OT 30HA B 30Ha, AOKATO HE
NnoBAUrHETE ypeaa OT TpeTMpaHara 30Ha. 3aBbpLUMTE LAnaTa nioLL, KoSTo nckare aa
[MoBTopeTe cTbnku 1-3 3a TpeTMpaHe Ha TpeTupare.

cneppallata cCbCegHa ycrnopenHa 30Ha.

YBeperTe ce, 4e He nponyckare 30HW, KaTto NOCTaBsATe NPO30PYETO 3a TPETMPAHE HENMOCPEACTBEHO A0
TPEeTUpaHoTOo Nnpean Toea MACTO, 6e3 na ocrassaTe MPOCTPAHCTBO MeXAY TPpeTUpaHnTe 30HN.

Ako no4vyBcTBate cunHa 6oska, cnpeTe TPeTMpaHeTo BeaHara 1 ce KOHCynTupaiiTe ¢ Bawus nekap, npeam
[a n3nonaearte ypena OTHOBO.
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TpeTtupawa(u) rnasa(m)
Bbnpeku ye ctangapTtHata rmaea (10) moxe fa ce n3non3ea BbB BCUYKW 06n1acTu,
T4 € ngeanHa 3a edekTUBHO TPETUPAHE Ha roNeMmn 30HU, Hanp. Kpaka.

Mpeuunsupawara rmaea (11) (He e HamyYHa NPy BCUYKN MOAENN) e CreLmnasnHo
Ccb3aazieHa 3a Masiku, 3a0061eHN 1 TPYOHO4OCTLIMHU MecTa, Hanp. nue Npu XXeHnTe,
OVIKMHU NINHWS, NOOMULLHULM, KONIEHA, NMULLANW, rme3eHu. MNpu npukpenexHa
npeumsnpalla rnaea Mmuraliara nocnenoBarTenHocT e no-6asHa.

Kak pa ce Tpetupa nuueTo (CamMo npu XXeHun)

¢ [lpean pa TpeTupare nMMLETO, yBepeTe Ce, Ye CTe HanpaBuamM TECT HA MaJIKO MSICTO BbPXY KoXarta.
OTcTpaHeTe BCUYKN BUAMMWN KOCMU 1 KO3METUYHN NpenapaTu, TOCUOHW 1 KpeMOBe OT 30HaTa, KOSITO
XenaeTe na tpertupare.

Mpeon pa HaTncHeTe ByTOHA 3a TPeTMpaHe, 3aTBOPETE 04U UK IeJanTe BCTpaHu oT ypeaa, 3a Aa
n3berHeTe sipkata cBeTnvHa. 3barealite TpeTupaHe Ha eaHa 1 CbLua 30Ha [iBa NMbTY, 3aLLL0TO ToBa
MOXe [1a YBENUYMN pUCKa OT NnoJslydaBaHe Ha HexenaHu peakumu.

Korarto Tpetupare o6nactta Ha ropHaTa ycTHa, u30sreanTe KOHTakT C YCTHUTE U HO3APUTE.
LleHTpanHata 30Ha No4 HO34pUTE MOXe Aa € HYyBCTBUTESIHA.

He nanonsearite NOCTOAHEH,/MONYNOCTOSAHEH KOHTYP 3@ YCTHU BbPXY O4EPTAHUSATA HA YCTHUTE.
CbBET: MoxeTe na npuTUCHeTe YCTHUTE CW eaHa KbM Apyra, 3a ia Ce yBepuTe, Ye CBeT/InHaTa He ce
aKTVBMpa BbpPXy camara ropHa ycTHa.

KocmuTe nop 6paguykara morat ga 6baar no-rect 1 no-rpybu. Toa noHskora Moxe fa fosene 0
JIEeKO 3a4epBsABaHe Ha Koxara cnej TpetupaHe. Tosa 3a4epBsiBaHe € BDEMEHHO U criefBa [a n34esHe
HanbAHO cnep, 24 vaca.

SABEJIEXKKA:

® AKO Ce NosiBM 3a4epBsiBaHe U NapeHe 1 NPOABLIIXN HAKONIKO MUHYTU, NOCTaBeTe xnagHa kbpna/
noAJioXKa 3a yCnokosiBaHe Ha CbOTBEeTHaTa 30Ha.

e AKO ce Habno4aBaT HAKaKBY MUTMEHTHU NMPOMEHU B KOXaTta, HanpumMmep, naceetidBaHe nmn
noTbMHSAIBaHe, CNpeTe Aa n3nona3earte ypeaa. [MoTbpceTe CbBET OT fIekap, 3a Aa ce onpenenun
npuynHaTta, KoATo MOXe Aa Ce OAbJIXXKN Ha OCHOBHO 3abonsaBaHe.

MnaH 3a TpeTupaHe

HavanHa dasa 1 TpeTnpaHe Ha cegmuua (4-12 cegmnum; )

Mopabpxallo TpeTupaHe npoabXeTe TPeTUPAHETO crnope, Bawwmte Hyxxaun, Hanp. Ha
Bcekn 1-2 meceua

XapakTepHMAT UMK Ha PacTeX Ha KOCbMa Bapmpa 3a pasinyHUTe Xxopa 1 Moxe Aa oTHeme Ao 16 meceua
B 3aBMCMMOCT OT TejlecHara 30Ha (nog, MULLHULUNUTE, [oMHAaTa YacT Ha KpakaTa, OUKMHK nMHUATa). Thil kaTo
camo KoCMU1Te BbB asa Ha pacTex ca Noaat/vBy Ha TPETMPAHE CbC CBET/IMHA, € BaXHO Aa HanpasuTe
MHOX€ECTBO Npoueaypu 3a NocTUraHe Ha NOCTOSIHHO rnaaka koxa. Mopaam Tasm npuymnHa, NpenopsyYBamMe
HavanHata ¢asa ¢ eaHO TPeTMPaHe Ha ceamuua 3a nepuop, ot 4 - 12 cegmuun.

B cnyuyait, 4e Beve He BUXAaATE U3pacHanmM KOCMU, HE € HYXKHO [1a MPUKIIIOYNTE MbJIHOTO 12 ceAMUYHO
TpeTupaHe. MoxeTe oa npeMunHeTe Ha noaabpXallo TpeTupaHe.

Cnepn tpetupaHe

Cnep kaTto cTe NPUKIIIYUIN C TPETUPaHEeTo, U3BaaeTe 3axpaHBalms kaben oT eNeKkTpUYecknsa KOHTaKT, 3a
0a nsksioyuTe ypeaa.

Cnepn TpetTupaHe, npenopbyBame Aa M3non3earte CinbHue3almTeH kpem SPF 15, Bcekun nbT, korato
TpeTnpaHuTe 30HK Morat Aa 6baar n3noxeHu Ha cnbHue. MNpenopbyBamMe By pa nsbsareare nanaraHe Ha
MN3KYCTBEHUN M3TOYHULIM HA CBET/IMHA KATO KabVHU 32 TEH WX CONTapUyMU.

N36sareaiiTe BCcAkakBu AEAHOCTU UM NPOAYKTY 32 KOXaTa, KOMTO MoraT [ia pa3apasHaT koxarta Bu B
npoab/ixXeHne Ha 24 Yaca cnef TpeTupaHeTo. ToBa BKIOYBA M3M0JI3BAHETO HA FOpeLUy BaHu UW cayHu,
o6nnyaHe B TECHM Apexu, U3rnon3BaHe Ha n3benealm Kpemose, NapboMnupaHn NPoayKT UV NUANHE
npoaykTh. MI3N10XeHOTO No-rope Moxe Aa NpuunHu ApasHeHe KaTo CbpGex 1 3a4yepBsiBaHe B
TPeTupaHnTe 30HU.
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MouncreaHe u CbXpaHeHue

Crnep BCSKO TpeTMpaHe CeH30puTe 3a TeH Ha Koxarta (2) 1 npo3opyeTo 3a TpeTupaxe (1) Tpabsa oa 6baat
npernexanaHun 3a Bb3MOXHW NoBpean 1 Aa ce 3abbpcBaT CbC cyxa kbpna 6e3 BnakHa. Ako 3abenexnte
neTHa UM YePHU TOYKK, MOYNCTETE T BegHara cnep npoueanypara. He npokocsanite n He no4yncTeanTe
cTbkneHns duntop (9) HenocpencTeeHo cnepn ynotpeba, 3a Aa Moxe aa ce oxnaau. Cnep ynorpeba,
n3bbpLueTe ypena, u1 ocob6eHO NPOo30pUYeTo 3a TPEeTUpaHe, CbC Cyxa Kbprna 6e3 BnakHa.

He nannakeaiTe 1 He notansante ypena BbB BOAaA UK gpyra Te4HOCT.

3a ga ocurypute MakcumanHa ebekTMBHOCT, noaabpxanTte rmasute (10, 11) ¢ BrpageHnte nm
oTpaxarenn HYNCTn ot MpbCOoTUA, KOCMU UK ApYyrn oTnagbLn. He nouyncrBainTe BbB BOOa, a n3non3eante
cyxa Kbprna 3a HeXXHO novmcTeaHe. CbxpaHsaBalnTe ypeaa Ha XnagHo U Cyxo MSCTO. YBepeTe ce, Ye
NpPO30PYETO 3a TPETMPAHE U KOXHUTE CEH30PU Ca 3aLMTEHN OT NOBPEN.

Bb3MOXU HEXNaHU peakuu

Hsakown xopa we nanurar nek anckoMmdopT (HanpuMep TONaMHa Unv 3a4epBsaBaHE Ha Koxara) npu
ynoTtpeba Ha ypefa — ToBa € HopMasiHo. Moxe fa novyBCTBaTe TOMMHA Y N3TPbMNBaHE NPW akTUBMpPaHe
Ha NpPecBeTBaHETO, MOCNeABaHO OT 3a4epBsiBaHe Ha koxara. To3u BuA peakLmm 06UKHOBEHO n34ye3Bar
B paMKuTe Ha 24 yaca. HexenaHute peakumm 06MKHOBEHO ca He3abaBHW UK ce NosiBSBaT B paMKMTe Ha
24 yaca. B penku cnyyam Te Mmorar Aa oTHeMar Ao 72 4aca, 3a a ce nposiBsAT. AKO yCeTUTe HeobuyaiHm

KOXHM peakuun, Mossi, CBbpxeTe ce ¢ Balwina nekap.

CTpaHun4yeH edekT

Kak pa ce HanpaBu oueHKka u aa ce pearmpa

YyBCTBO Ha 3aToMnsIAHE UK U3TPbMBaHE Mo Bpeme
Ha TPeTUpPaHeTo, KOETO 0BMKHOBEHO M34e3Ba Cles,
HSIKOJIKO CEKYHAM [0 MUHYTA 1N Hamansea npu
npoabXMUTENHa ynoTpeba.

ToBa ce o4akBa 1 € HOpMasnHo 3a BCu4ku IPL
npouenypu. MoxeTe fa npoabxmuTe aa
1n3nonsBare ypeaa, kKakto e ykazaHo.

OnckoMdopTsT Unn 6osikaTta ca CUIHK Mo Bpeme
Ha TpeTMpaHe NIu He N34e3Bar cnen TPeTupaHe.

CnpeTe aa nsnonaeare ypeaa n ce KOHcynTupamnte
¢ Bawwns nekap, npeau na ro u3nosseare 0THOBO.

3auepBsaBaHe Ha koxara rno BpemMe Ha Ui cnej
TpeTupaHe, KOeTo N34e3Ba B PAMKUTE Ha MUHYTU
[0 HAKOJIKO Yaca.

ToBa ce o4akBa 1 e HOpMasiHO 3a BCuyku IPL
npouenypwn. MoxeTe na NnpoabaxuTe aa
13rnon3Bsare ypeaa, Kakto e ykasaHo, Korato
3a4epBsABaAHETO Ha KoXara e na4esHarsno.

3ayepssaBaHe Ha koxara, KOeTo He n34e3sa B
pamkunTe Ha 24 - 48 yaca cnep TpeTupaHeTo.

CnpeTe a nanonseare ypena u ce KoHCynTupaiTe
¢ Balumsa nekap, npeay Aa ro Uanosi3sare 0THOBO.

B MHoOro peaku cnyyau:

MoaysaHe 1 3a4epBsiBaHe OKOJIO0 KOCMEHUS
$onukyn, KOeTo n34essa B paMKUTE Ha [Ba UK
TPU OHW.

MoxeTe Aa NpoabL/IXMTE Aa N3nosi3sare ypena,
KaKTo e yKasaHo, BefiHara cyiefi Kato rnojlyBaHeTo u
3a4epPBABAHETO OKOJI0 KOCMEHUS HOMMKYI
n3vesHe.

MonyBaHe 1 3a4epBaABaHE OKOJIO KOCMEHUS
$onukyn, KOeTo He n34e3Ba B paMK1Te Ha ABa Un
TPW OHW.

CnpeTe aa nanonseare ypena u ce KoHcynTmpaiTte
¢ Balums nekap, npeay Aa ro Uanosiasare OTHOBO.

BpemeHHM NpoMeHM B LIBETA Ha Koxara
(ocBeTnsiBaHe v NOTbMHSABAHE).

AKO UBETBLT Ha koxaTa Bu ce npomeHu, cnpete ga
M3non3Beare ypeaa n ce KoHcynTupanTe ¢ Bawng
nekap.

YBenm4yeHve Ha pacTexa Ha KOCMMW B 30HaTa Ha
TpeTupaHe (Mo-BeposiTHO € Aa ce Habnoaasa npu
MaLUVEeHTU CbC CPEaM3EMHOMOPCKIM NPOU3Xoma).

AKO TOBa yBeNn4eHne NpoabKasa B
NPOABL/KEHNE HA HAKOJKO NeYeHnsd, cnpeTe aa
13non3eare ypeaa v ce KoHcyntupanTte ¢ Bawns
nekap.
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OTcTpaHsiBaHe Ha NpoonemMu

CnenHoTo PbKOBOACTBO 3a OTCTpaHsiBaHe Ha npobrieMn Moxe ga By nomorHe aa pelumTte mbpBoHaYaiHm

npo6neM|/1, KOWUTO MoraTt ga Bb3HUKHAT C TO3U ypea.

MpoGnem

PeweHue

JleHTuTe 3a MOLLIHOCT He CBeTBaT, Korato
NPO30PYETO 3a TPETVPAHE CE NMOCTaBU BbPXY
Koxara.

YBepeTe ce, Ye ypeabT € CBbP3aH KbM
€NEeKTPUYECKN KOHTAKT 1 € B PEXUM HA TOTOBHOCT.
HatucHeTte 6yToHa 3a cnab pexum (4), 3a ga ro
akTuBmpare.

YBepeTe ce, 4e 1 ABaTta CeH30pa 3a TEH Ha Koxara
ca B MbJIEH KOHTAKT C KoXaTa. AKO € He06X0AMMO,
npemecTteTe ypeaa Taka, Ye ABara CeH3opa 3a TeH
Ha Ko>XKaTa [a ca B KOHTAKT C KoXarta.

Ypenst He paboTn BbPXY Maku 30HU.

Manonsearite npeumanpallata rmaea (ako e
HaNMyHa) BbpXy Masiku, TPYAHOLOCTLMHM MECTa.
YBepeTe ce, Ye 1 ABarta CeH30pa 3a TEH Ha Koxara
ca B MbJIEH KOHTAKT C KOXaTta.

MuwrawaTa nocnenoBaTtenHocT ce 3abaBs.

YCTPOMCTBOTO € B PEXMM NPOTUB NperpsisaHe. 3a
[la ce BbpHE B HOpPMaJieH pexunm, ocTaBeTe
YCTPOWCTBOTO Aa Ce oxnagu.

B neHTara 3a MOLLHOCT, Camo MbpPBUSAT CBETOAMOL,
CBeTBa YEPBEHO.

Pa3uyunTa ce HeBanuaeH TeH Ha koxara. Koxara Bu
€ NpeKaneHo CBET/A UK NpekaneHo TbMHa.
Ypenst HaMa aa mura.

MHoukaTopsT 3a cnab PEeXnM B LEeHTbpa Mura.

Ypenst e peaktueupaH. HatncHete 6yToHa 3a
cnab pexumM, 3a a ro akTmemMpare 0THOBO.

MbPBUAT CBETOAMO/, HA SIeHTaTa 3a MOLLIHOGT MuUra
B YEPBEHO.

aeara (10 unmn 11) e cBaneHa. NocrtaeeTe s
OTHOBO.

JleHTuTe 3a MOLHOCT NoKa3BaT Herno3Hat Moaes
Ha CBETEHE C e[lMH CBETELL YepPBEH CBETOANOS,
3ae[HO C OTaesNHV 6enn CBeToAMOAMN.

lpewka B ypeaa. YpeasT He Moxe Aa paboTu.
N3knioyeTe n CBbpXeTe OTHOBO. AKO rpeLukaTa He
1N34e3He, CBbPXETE Ce CbC CePBU3EH LIEHTbP Ha
Braun 3a peMoHT.

CeeTBart BCUYKM Henm CBETOAMOAMN.

Kpai Ha xuBoTa Ha npoaykTta. JlocturHar e
MakcUMasnHuaT 6poii Ha muranms (400 000).

YpensT e cuyneH, HanykaH unv narmexaa
NnoBpeaeH.

He nanonsearite, ako apbxkara, 6asoBarta
CTaHUMA nnn 3axpaHBalmaT kaben ca nospeneHn.
AKO maTe HAKakBN CbMHEHUS OTHOCHO
6e30MnacHoOCTTa Un cmsTarte, Ye ypeabT e
noBpeaeH no HAKakbB HA4YNH, HE TpH6Ba aaro
n3nonaeare.

U3xebpnsiHe

MpoayKTLT CbAbPXA PELMKIIMPYEMU ENEKTPOHHM OTNaabLM. 3a Aa ce 3almUTy OKOHaTa cpeaa,
He N3XBbpATe ypeaa ¢ [OMaKMHCKUTE OTrnaabLy, a ro 3aHeceTe 40 CbOTBETHUTE MECTHM

MyHKTOBE 3a CbOMpaHe.

O6ekT Ha NnpoMsiHa 6e3 npeau3BecTue.

FapaHuusa

E

HawuTte npoaykTu ca ¢ rapaHums 2 roamHu, CYMTaHO OT Jarara Ha nokyrnkara. B pamkuTe Ha
rapaHUMOHHMSA CPOK 6e3naTHO ce OTCTpaHaBaT AeheKkTuTe B MatepranmnTe 1 npoM3BoACTBOTO Ypes
nonpaska, CMsiHa Ha YacTu WY Lennsa ypea, No npeueHka Ha CepBU3HNS LIeHTbP. Tasu rapaHums ce
npu3HaBa BbB BCUYKWN CTPaHW, KbAETO Braun n HEroBUST N3KIOYUTENEH ANCTPMOYTOP Npoaasat To3u
ypen u Hama orpaHuyeHme 3a BHOC unmn oburumanta pasnopenba He 3abpaHaBa Aa ce U3BbpLmn

npeaBuUaEHOTO rapaHUMOHHO 06CTyXBaHe.
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FapaHumsaTa He MoKpVBa: MOBPeay OT HerpasuiHa ynoTpeba (paboTa Npu HeMoAXOAALLO HaMpPeXeHue,
BKJIIOUBAHE B HEMOAXOASLL U3TOYHUK HA €IEeKTPUYECKM TOK, CHYMNBaHE); UBHOCBAHE U HE3HAUUTENTHU
nedekTu, KOUTO He MpeyaT Ha HopMasHaTta paboTa Ha ypena. fapaHumaTa He ce NpUsHaBsa Npu nonpaska
Ha ypea oT HEOTOPU3UPAHK LA UK KO HE Ca M3MOJI3BAHN OPUTVMHAIHU Pe3ePBHM YacTu Ha Braun.
FapaHumsaTa e BanuaHa npy NPaBUIIHO MOMbIHEHW: AaTa Ha NMoKyrnKara, nevar 1 NoAnuC B rapaHuyoHHaTa
Kapra.

3a BCUYKM pekniamaLm, Bb3HUKHaNN B rapaHLMOHHNS CPOK, N3npaTeTe ypeaa KakTo U rapaHLMoHHaTa My
KapTa B Han-6nm3kns cepsua Ha Braun. 3a cnpaskn 0800 11 003 — HaumoHaneH TenedoH Ha BI' cepBu3
6e3 yBenmyeHve Ha TenedoHHarta ycnyra nnm www.bgs.bg.

87



Pycckuin

PyKOBOACTBO MO 3KcnyaTauum

Hawwum npoaykTbl Npu3BaHbl yA0BNETBOPATb HAMBBICLLMM CTaHAApTaM kayecTsa, GyHKLUMOHANbHOCTU U
omnzariHa. Braun Silk-expert Pro 5 ¢ TexHonorven MHTEHCMBHOMO MMMNYNbCHOro ceeTa (IPL), co3paHHbIl Ha
OCHOBe NpodecCcuoHasbHbIX CBETOBbIX TEXHONIOIMIA, MO3BOJNIIET HABceraa n ¢ KoOMOOPTOM yaanuTb
HexenaTesibHble 3aMEeTHbIE BOJIOCKM Ha Tesle, pyKax 1 Horax B OMaLLHKX ycnoBusix. Mepen Tem, kak
1MCnonb3oBaTb NPUOOP, BHUMATENBHO NPOYTUTE MHCTPYKLMIO MO SKCrJyaTaLmm, B TOM YUCIe BCe
NpOTMBOMNOKA3aHUs, NPeLOCTEPEXEHNS 1 MHGOPMaLMio 0 6e30MacHO aKCryaTauun, U CoOXpaHuTe ee
Ha byayuiee.

JaHHbI npnbop 6bin pa3paboTaH A5s 3HAYNTENTbHOrO YMEHbLUEHUS pOCTa BOJIOC MOCIIe ero
1CMNONb30BaHNS B TeHYEHNE ONnpeaesieHHOro nepruoaa BpemMenn. igeanex ona npuMeHeHus Ha
CIIeIOLLMX YHaCTKaxX KOXM:

Y XKeHLUMH - Ha Horax, Ha pykax, B MOAMbILLEYHbIX BraanHax, B 30He OUKMHW 1 Ha iuue (rnog, cKynamm)
OCTOPOXHO! He ncnonbayiite npubop 4515 yaaneHs BOA0C PSOOM C rnasamu

1 Ha noy.
Y MYXK4MH - Ha nneyax v Nog HUMK (rpyaHas kneTka, CnmHa, PyKu, XXMBOT, HOTK)

OCTOPOXHO! He ncnonb3yinte npnbop Ans yaaneHus BONOC Ha 1Le, Ha Liee

N B UHTUMHOW 30HeE.

Mcnonb3oBaHme npubopa ansa yxoaa 3a 60poaol nnm yaaneHus BoaocC Ha nue
MY>XXYMHbI MOXET MPUBECTU K HACTUYHOMY NCYE3HOBEHWMIO BOJIOC UM HEPOBHOMY MX
POCTY, B pe3yfibTaTe 4ero BO3MOXHbI HeXeNnaTeslbHble USMEHEHUS YepT Nnua.

IPL noaxoouT He kaxaomy. Hanbonblunii acdekT 4oCTUraeTcs npm UCNosib30BaHNM HA KOXE OT CBET/ION0
[0 CpefHero ToHa 1 Ha TeMHbIX Boslocax. CMoTpuTe Tabnvuy LBeTa KOXM 1 BOJIOC Ha CTpaHuue 3, 4ToObl
onpeaenvTb, NOAXOANT N1 AaHHbIN NPUOOP IMYHO BaM.

OnucaHve n KOMMJIEeKTHOCTb:

O6pabartbiBatoLLias NOBEPXHOCTb

CeHcopbl useTa koxun SensoAdapt™

MaHenb Co CBETOANOAHBIMU UHAMKATOPAMU MUTAHNUS

KHonka ana nepexona B AeNnKaTHbIA PEXUM CO CBETOBbIM MHANKATOPOM
KHonka Bbibopa pexrma 06paboTku

Pyuka

BasoBebiin 610K

CeTeBoW LWHYP

CTeKNISHHbIV CBETOPUALTP (BCTPOEHHbIN YD-bunstp)
CraHpapTHas Hacagka

Hacapka ons To4HOro yoaneHus Bosioc (C HEKOTOPbIMY MOAENSIMU)

= 2 OO~NOUOTAWN =

- O

MpuHunn peincTeus

Braun Silk-expert Pro 5 BO34elicTByeT Ha coaepXXalmincs B BONIOCSHbIX GONNNKyNax MenaHnH, noMmoras
TEM CaMbIM NPeaoTBPaTUTbL MOBTOPHbIV POCT BOJOC.

Mpy NpoaoNXUTENBLHOM NEPUOANYECKOM UCMONb30BaHNM CBETOBAsI 3HEPTMS HE NMO3BOJISET
HeXenaTesnbHbIM BOJI0OCaM AOCTUYb MOBEPXHOCTU KOXMU.

«YMHbIe» CEHCOpPBbI LBeTa Koxu SensoAdapt™ (2) HeNpepbIBHO CHMTHLIBAIOT BaLl LIBET KOXM Nepes, Kaxaom
BCIMbILLKOW 1 @BTOMATUYECKN PErYINPYIOT MIHTEHCUBHOCTL CBETA, Aenas Npoueaypy MakCmMasbHO
6e30nacHon 1 3bDEKTUBHOIA.

Bnaropaps aTomy BO3MOXHa 06paboTka NoaXoAsLLEro LBeTa KOXW; NPy 9TOM, €CIY TOH CAIULLKOM
TeMHbIN, Npnbop He paboTaeT.
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MpoTnBONOKasaHus

He ncnonb3ynTe NpuoOp B CNEeAYIOWUX Cy4anx:
® ec/1 Balla Koxa TeMHee ToHa V, npruBeaeHHOro B TabnuLie LBETa KOXW Ha CTp. 3.
B cBS31 C TEM, 4TO TEMHAs KOXa NornoLaeT 60bLle CBETOBOW SHeprum, obpa-
60TKa 04eHb TEMHO KOXW MOXET Bbl3BaTh ANCKOMMOPT / GONE3HEHHbIE OLLIYLLIEHUS,
NPUBECTM K HEXeNaTesbHbIM MOCNEACTBUAM (Hanpumep, 0Xoram, BONAbIPSM,
06€eCLBEYMBAHIO KOXW 1M 00pa30BaHMIO PyOLIOB) U MOBPEANTb KOXY;

® npy 6epPEeMEHHOCTY, NaKTaLWKM UK eCiM Bam MeHblLUe 18 neT, Tak Kak UChbITaHus
3T0ro npmbopa Ha 6epemMeHHbIX, KOPMSALLMX XEHLLMHAX U MLAX, He JOCTUILLIMX
18 net, He NPOBOAUNUCS;

® [PV HAMYKMM B aHAMHE3E paka KOXW U NPeaonyxoneBbix COCTOSHMIA (Hanpumep,
HEBYCOB W11 BONbLLOrO KONNYECTBA POAMHOK);

® eCv KOXa HeJABHO NoJBepranacb BO3OENCTBMIO MCKYCCTBEHHbIX UM €CTECT-
BEHHbIX MICTOYHWKOB YIbTPAdMONETOBOMO 13nyyeHus. lNocne BO34enCTBums
COJTHEYHbIX Ny4eli YyBCTBUTEILHOCTb KOXW MOBbILLIEHA, MO3TOMY OHA MOXET
ObITb 0COOEHHO NOABEPXEHA BO3HUKHOBEHIO MOOOYHBIX 3D DEKTOB NpK
1Cnonb30BaHUM TexHonorum IPL (Hanpumep, NosiBieHNE 0XO0roB, BOJSIALIPEN,
obecLBeyrBaHme nnm pyoLesaHune). M3berariTe Takke BO3AENCTBUS NPAMbIX
COJIHEYHbIX Iy4ei Ha HE3ALLUMLLIEHHYIO KOXY Nocse ee 06paboTkM ¢ MCNONb30-
BaHMem TexHonorum IPL.

Mcnonb3oBaHue npubopa Takxe 3anpeLuaeTcs B onpenesieHHbIX yCN0OBUSX.

He ucnonb3ayiite npubop B cneayowmx CUTyaLusx:

® [PV HANNYUM XPOHNYECKMX 3a00NEBaHWIA;

® [PV HANNYUM XPOHUYECKIMX 3a00NEeBaHUIA KOXIM (Hanpumep, ncopuasa unm BUTu-
NIAr0) UM NOBPEXAEHWI (HaNpUMep, CONHEYHbIX 0XXOroB, MOPe30B, OTKPbITLIX PaH
WA aKTUBHON MHDEKLMK) HA y4acTKax KOXM, KOTOPble NPeacTonT obpaboTarts;

® [PV HAIMYMN BAPUKO3HOI0 pacLlUMpPEeHNst BEH Ha y4acTKe, KOTOPbLI NpeacTonTt
obpaboTarts;

® P11 YyBCTBUTENLHOCTM K CONTHEYHOMY CBETY (HOTOCEHCMOMNNI3ALMS) NN Npreme
NeKapCTBEHHbIX CPeaCTB, KOTOPbIE MOTYT NMOBLICUTL YyBCTBUTENBHOCTb KOXM
(Hanpumep, PetuH A, AKKyTaH 1 (1nn) gpyrue MecTHble PpeTuHonab!);

® [0CNe NUMHIA Ha Y4aCTKe KOXM, KOTOPbI NpeacTout 06paboTaTs.

e [Tpy HanW4MM NHOro N3 NEPEYNCEHHBIX BbILLE YCNOBUIA MCMONb30BAHME 3TOrO
nprbopa MOXET NPUBECTM K NOBPEXAEHMIO KOXM UM 0OOCTPEHMIO CYLLECTBYIO-
wero 3aboneaHus. MoryT HabnoaaTbes Takue NnoboYHble 3PdEKTbI, Kak 0XOoru,
BOJIABIPU 1 U3MEHEHWE LIBETA KOXM (r1nep- Uam runonurMmeHTaums) unm obpa-
30BaHwue pyoLoB.

Ecnu Bbl He yBepeHbI, HACKONIbKO 6e30MacHbIM A1 Bac SBNSETCA UCMOMb30BaHMNe
JAHHOro nprbopa, 0bpaTnTeCh 3a KOHCYNbTALMEN K TePaneBTy U AepMaTonory.
Ecnu Bbl perynspHo, Ha NPOTSXEHWUN ANUTENBHOrO NePUoAa BPEMEHU NPUHUMaeTe
Kakue-nnbo nekapcTBEHHbIE Npenapathl, IPOKOHCYbTUPYATECH CO CBOUM Neya-
LM BPA4OM OTHOCMTENBHO BO3MOXHO YYBCTBUTENBHOCTM KOXW K CBETOBOMY
BO3ENCTBUIIO.
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MpoTnBONOKasaHus

He ncnonb3yiTe NpUOOp Ha ceayoLWwMX y4acTKax:
® Ha KOXe rosioBbl, OPOBSIX, B 00N1aCTL rnas (psaaoM unm Bokpyr). Micnonb3oBaHue
nprbopa Ha 3TUX y4aCTKaX KOXM MOXET NPUBECTM K TSXKEOMY NOBPEXAEHMNIO
rnas;

® Ha y4acTKax KOXu C TaTyMpOBKaMm1 U NEPMaHEHTHbIM MaKUSIXXEM;

® Ha COCKax, B MHTUMHOW 30HE WM BOKPYT aHANbHOIO OTBEPCTUS. Koxa Ha aTux
y4acTkax MOXET ObITb TEMHeE, 1 (M) NNOTHOCTb BOJIOC MOXET ObITb O0NbLLE,
NO3TOMY 1CNONb30BaHME NPMHOPa Ha STKX y4aCTKaxX MOXET BbI3BaTb
anckoMdopT / 60NE3HEHHbIE OLLYLLEHNS UM NOBPEAUTL KOXY;

® Ha y4acTKax KOXWM C TEMHO-KOPUYHEBLIMU UM YEPHLIMU NSTHAMM, B TOM YACHE
NPV HaNNYUK Ha 06pabaTbiIBAEMOM Y4aCTKe BECHYLLEK, POAVMBIX NATEH,
POAMHOK 1N 6oPoaaBOK;

e 119 yaaneHuns 60pofpl / BOMOC Ha INLLE MYXYUHBI.

HE cmoTpuTe NpsiMO B CTEKNSIHHBIN CBETODUALTP (9) 1 He NbITakTeCh BKIIIOYUTb
npnbop, Hanpaenss ero B rnasa. Ans obecneyeHns 6e30NacHOCTY BaLLMX a3 1
rna3 OKPYyXaloLLmx NpMbop BKIIOYAETCS TONbKO NPV pasmeLleHnn 060mnx CEHCOPOB
LIBETA Ha KOxe. Ecnu npnbop BknoyaeTcs, koraa oba ceHcopa HE ycTaHOBNEHBI HA
KOXe, HeMeOIeHHO NPeKpaTUTe ero MCNob30BaHME 1 0OPATUTECH B ONMXANLLYIO
TOYKY NPOAAXx.

He nucnonb3ayiite nprbop Ha OOHOM 1 TOM Xe y4acTKe KOXM Yallie 0JHOro pasa B
Heaento. Yactoe NnpuMeHeHne He NpuBeaeT K 6onee ObICTPOMY AOCTUXEHNIO
pesynbTrara, HO MOXET MOBbLICUTb PUCK MOBPEXOEHNS KOXN.

Mepbl NpenocToOpoOXXHOCTHU

¢ [pnbop NpeaHa3HayYeH ang UHAMBMAYaNbHOMO UCMOb30BAHMS.

¢ He npenHa3HaveH asi1s MCNob30BaHWS MUAMK, He JOCTMrumMmM 18 ner.

 JlaHHbIV NpMOOP MOXET UCMOIb30BATLCS MLAMM C OFPaHNYEHHBIMM
OU3NYECKMMMN, CEHCOPHBIMM UM YMCTBEHHBIMI BO3MOXHOCTSMM WX IMLIAMMU,
HE UMEIOLLMMIM JOCTATOYHOIO OMNbITa U 3HAHWIA, TONBKO €CNIN OHW HAXOASATCS Nog,
MPUCMOTPOM WA NOAYYMSIN HEOOXOAVMbIE MHCTPYKLIMK MO 6e3onacHoMy
NCMONb30BAHNIO NPUOOPA 1 MOHUMAIOT COMPSXKEHHbIE C MPUMEHEHVNEM
MOCNEAHEro PUCKN.

¢ HeobxoaymMo cneanTb, YTOObI AETU HE UCMOJIb30BaNN NPUOOP B KA4YECTBE
urpywku. Beceroa aepxute npmbop B HEOOCTYNHOM Ans AeTe MecTe.

AnekTpo- n noxapo6e30nacHOCTb

PerynsapHo nposepsiTe NprMbop v LHYPbI HA NTPEAMET BUAMMbIX MOBPEXOEHWU.

B cnyyae noBpexaeHvs nnm TPELLWH NpekpaTuTe NCnonb30BaHmne npubopa.

Mpu MCNoAL30BaHMM NOBPEXAEHHOrO NPMOOPA BOSMOXHO NOPAXEHNE SNEKTPUYECKIM
TOKOM. lMpu HannumMmn oedekToB OTHECUTE NPMBOP A1 OCMOTPA U PEMOHTA B aBTO-
PU30BaHHbIN CEPBUCHLIN LLEHTP. PEMOHT Npnbopa He CneumanmcToM HeceT
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CEPbE3HbIV PUCK A1 NoNb3oBaTens. Bceraa oTkouanTe npubop OT CETH nocne
MCMOJIb30BAHNUS.

OcTopoxHo!

Hukorpa He nbiTaTeCb PEMOHTMPOBATb MM pa3bupaTb NPUOOP CaMOCTOATENLHO,
Tak Kak B HEM COLEPXaTCs OrnacHble 3NeKTPUYECKNE OeTanu U SHEPrus MMMYSIbCHOMO
CBETa, KOHTAKT C KOTOPLIMW MOXET NPUBECTU K CEPbE3HOW TPaBMe Tesa 1 (1nn)
TSKENOMY MOBPEXOEHUIO rNa3.

He ncnonb3yiTe B BOAE, HA BIAXHBIX MOBEPXHOCTAX WU PSAOM C HUMU,
HanpuMmep, B BaHHe, B iyLLle, PAKOBUHE WX B PYrUX eMKOCTSX, rae @
MOXET CoepXarbCs BoAa. Henb3as ncnonb3oeartb Npubop, B KOTOPbIN g
nonana soga. Mpu ncnonb3oBaHUmM NprMbopa, B KOTOPLIN Nonana BOAa, BOSMOXHO
MOpaxeHne 3NeKTPUYECKMM TOKOM.

He ncnonb3yiTe NoBPeXAEHHbI Nprubop (Hanpumep, NPy HanMYM TPELLMHBI Ha
kopnyce, NOBPEXOEHU LUHYpa U T. [.). BHYTPEeHHWe aeTanu CoaepXar aNeKTpu4eckuii
3aps, KOTOPbI MOXET NPeaCcTaB/idaTb OMacHOCTb.

He ncnonb3yinTe Npu HANNMYMKN TPELLMHBI HA CTEKNSIHHOM cBeTodubTPE (9)
WA NPKU ero OTCYTCTBUK. PerynsipHo NnpoBepsainTe CTeKNSHHLIN CBETODUNLTP Ha
npeaMeT NOBPEXOEHNI.

He TporaiTe CTekNsiHHbIN CBETODUILTP BO BPEMS UK CPasy Nnocse UCnonbL30Ba-
HUS NprbBOopa, Tak kak B MPOLLECCe KCnTyaTaLym OH HarpeBaeTCs.

He obpabatbiBainTe nprbop YMCTALWMMN CPEACTBaMI HA HEDTAHON OCHOBE UK
NErkoBOCMNAMEHSIIOLMMUCS YACTALLMMM CPEACTBAMU (CNIUPTOM, aLLETOHOM), Tak
KakK OHM OrHeonacHbI.

He ncnonbayiite abpasmBHble YncTaLme cpeactaa. OHM MOryT NoBpeanTb Nproop
NN OCTaBUTb LIapanmHbl Ha CTEKNISHHOM CBETODUBLTPE.

He nbiTaitecb Mcnonb30BaTb NPUOOP AN APYrvX Lene, KOOMe yaaneHns
HEeXenaTeNbHbIX BONOC.

He nucnonb3ayiite npnbop Ha Apyrnx NOBEPXHOCTSX, KPOME KOXM. He HaxumainTe Ha
KHOMKY 06paboTku, ecnv obpadaTbiBaioLLas NOBEPXHOCTL (1) HE MOAHOCTLIO NPU-
neraer K KOXe.

He Gnokumpyiite oxnaxpatoLme oteepctus. Mprbop MOXET neperpesatbes 1
NpeLcTaBNsATb ONACHOCTb MOPAXEHNS 3N1IEKTPUHECKMM TOKOM WX BO3ropaHus.
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MUHCTpYKUMS NO NPUMEHEHUI0

Moarotoeka o6pabaTbiBaeMoOro yyacTtka KoXu

Mepen Tem, kak UCMob30BaTh NPUBOP, yaanuTe BCe BUAMMbIE BOSIOCKM Ha KOXe. Bbl MmoxeTe
1CMNONb30BaTh MPEANOYTUTENbHbIN AN BAaC METOA, yaasieHUst Bosioc. YTobbl o6pabatbiBatoLLas
NMOBEPXHOCTb OCTaBaNach YACTON, yOeAUTECH, YTO Ha KOXE HE OCTaNIOCh BONOC. OUYMCTUTE YYaCTOK KOXMU,
noanexatimin 06paboTke, 1 akKypaTHO BbICYLLWTE ero, MPOMOKHYB MOJIOTEHLEM.

Moparoroeka k paborte

VMcnonb3yinTe ceTeBoit WWHYP (8) Ans noakoveHns 6a3oBol CTaHLMM K 31eKTpuieckor cetn. YTobbl
BKJIOUYUTb YCTPOMCTBO, HAXXMUTE KHOMKY AEMKATHOro pexuma (4). CBeToamoaHble MHAMKATOPbI MUTaHUS
Ha naHenu (3) 3aropsiTcst OANH pa3 1 3anyCTUTCS BEHTUNATOP. DTO 03HadvaeT nepexon, B pexxum «FOTOB K
PABOTE>. Bo Bpemsi akcnnyataumm npubop cnerka HarpeBaeTcs.

ABTOMaTHYEeCKas aganTauus MHTEHCUBHOCTU CBeTa

Mpwr HaxoxaeHUM 060MX CEHCOPOB LIBETA KOXM (2) Ha KOXE MPOMCXOAMT CHATLIBAHME BALLErO TOHA 1
BbIGOP COOTBETCTBYIOLLE MHTEHCMBHOCTY CBETA, HA YTO YKa3biBalOT 6esible CBETOANOAbI Ha MaHeNu
WNHANKATOPOB NuTaHus (3). 9TO NOATBEPXKAAET FOTOBHOCTb MPUGopa K Mpov3BeAeHMIO BCTbILLIKA.

CITTT™™ CBET/IbIN LBET KOXMW — BblCOKasi MIHTEHCYBHOCTL CBETA
_ TEMHbI LBET KOXM — HU3Kasi UHTEHCUMBHOCTb M BbICOKast

4acCToTa BCblLLEeK

— HeT cBeTa OTCYTCTBME KOHTAKTaA C KOXEN — yCTpOVICTBO He 6yp,eT nenarb
BCMbILWIKA.
_ KpacHbIl cBeT :gll:llg,?uxé)v,lﬂ,ﬂu.ll/ll/l LIBET KOXWN — yCTpOVICTBO He 6y,u,eT aenartb

AenukaTHbIv pexmum

HaxmunTe Ha KHOMKY nepexoaa B AeNNKaTHbIN pexnm (4), 4ToObl CHU3UTb MUHTEHCUBHOCTbL cBeTa. Bbl
MoxeTe BbloupaTh Mobol n3 3 pexXrMoB:

CTaHpapTHbINA: 3 cermMeHTa CBETOBOro NHAMKaTopa

[AenukaTHbIii: 2 cerMeHTa CBETOBOIO MHAMKATOpa

OKCcTpaaenukaTHbIl: 1 CerMeHT CBETOBOIro nHaukaropa (camas HM3kas MHTEHCUMBHOCTb M BbICOKast
4YacToTa BCMbILEK)

MSArkuii n CBEPXMSArKNin pexmnmbl NpegHas3HavyeHbl 4151 YyBCTBUTESbHBIX 30H Y HAYNHAIOLLLMX
nonb3oBarenei. na nonydyeHns xenaemoro apdekta MoxeT OblTb HE0OX0AMMO NPOBECTN BoNblUee
KOJINYECTBO NPoLLEeayp B PEXUME NOHMKEHHOW CBETOBOM MHTEHCMBHOCTU.

Bcnbilwka MHANMKATOPOB MHTEHCUBHOCTM NOATBEPXAAET CMEHY pPeXMMa MHTEHCMBHOCTUM CBETA
Ecnn yaepxnBaTtb KHOMKY AenvkaTHOro pexuma (4) 6onee 3 cekyHa, yCTPOMCTBO BbIK/lO4aeTCs.
Yepes 10 MUHyYT 6€3 NCNonb30BaHNS YCTPOCTBO aBTOMATUYECKM OTKIIIOHAETCS.

YT06bI BKJIIOUUTB YCTPONCTBO, HAXKMUTE KHOMKY AENIMKATHOrO Pexnma.

TecTupoBaHMe Ha OTAEIBHOM Y4acTKe KOXMU

Mepen nepBoii NpoLLeaypoir pekoMeHAyeTCs NPOBEPUTL PeaKLMIo KOXM Ha Ucrnosib3oBaHme Braun
Silk-expert Ha He60bLLIOM y4aCTKe KOXW TOW 4acTu Tena, KOTOpYio niaHupyeTcs o6paboTaTh (pasmepom
npuMepHo 2 X 3 cM; paamMep Ha 2 BCMbILLKW, NapassiesnsHo).

MpoTecTupyiite Npmnbop, Kak onncaHo HMXe B pasaene «Metoabl 06paboTkm» rmasbl «PEXXVIM TOHHOCTU».
OcMOTpUTE YHaCTOK KOXM, HAa KOTOPOM NMPOBOAUIIOCE TECTMPOBaHNE, Yepes 48 yacos. Ecnn koxa
BbIMAOUT HOPMaSIbHO, HauYMHalTe NepByto npoueaypy 06padoTku. Mpu pasBUTUM KOXHOM peakumm
npekpaTuTe UCMoJib3oBaHue Npubopa 1 NPOKOHCYNLTUPYIATECH C flevallym Bpadom. He o6pabaTsiBainTe
Y4aCTKM KOXM, Ha KOTOPbIX MPOBOAMIIOCH TECTMPOBAHNE, Kak MUHUMYM B TeYEHME OHOW Heaenu nocne
npoBeneHns TeCTUPOBAHKS.
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MeToabl 06paboTku

Ha o6pabaTbiBaeMOM y4acTKe KOXW He A0JIXHO ObiTb BOTOCKOB, KOXa A0JIKHA OblTb CyXOW U YNCTOM.
Mepen Tem kak HaxaTb KHOMKY Bbibopa pexrMa, 0TBEPHUTECH B CTOPOHY OT npubopa, 4Tobbl Bac He
ocnenun SpKnin CBeT. B peaknx cnyyasx nonb30BaTesiio MOXeT NoKa3aTbCsl, YTO BCMbILIKA CVLIKOM sipKas.
OpHako 3To He NpeaCcTaBnseT yrpo3bl 6e3onacHocTy. Js noBbileHus KomdopTa pekoMeHayeTcs
NPOBOAUTL NPOLLEAYPY B XOPOLLO OCBELLEHHOM MOMELLLEHUM, YTOObI CHU3UTb BOCTIPUHUMAEMYIO APKOCTb.

PEXUM
CKOJIb>XXEHUSA
ObICcTpas un
addekTBHaAdA
obpaboTka 60nbLLMX
YHaCTKOB KOXM
(Hanpumep, Hor)

/\

PEXKUM TOYHOCTU
0151 HEOONbLLNX
TPYOHOOOCTYMHbIX
y4acTKOB (Hanpumep,
Ha NLE Y XEHLLVH, B
30He BUKMHK, Nof,
MbILLKaMW, B parioHe
KONIeHel, roneHemn,
LLIMKOSIOTOK)

-

1. MnoTHO NpuxMnTe 06pabdaTbiBaIOLLYIO MOBEPXHO

cTb (1) K KOXe, cneas 3a TeM, 4Tobbl 06a ceHcopa

LiBETa KOXM (2) conpuKkacanuch ¢ Koxei. Ha naHenn nHamMkatopos nutaHus (3) 3aropsTcs 6enbie

cBeToanogbl.

2. Haxmute n yaepxmnsante KHOMKy Bbibopa
pexuma 06paboTkm (5). Mpnbop HavyHeT
reHeprpoBaTb NOCNeL0BaTENbHbIE BCMbILLIKN.

2. HaxmuTe 1 cpady Xe OTnycTuTe KHOMKy
BblOOpa pexnma 06paboTku (5). MNpubop
npon3seaeT OANHOYHYIO BCTbILLIKY.

3. MenneHHo 1 HenpepbIBHO NPoABUranTe
npubop no obpadaTbiBAEMOMY Y4aCTKY KOXU
cHu3y BBepx. Cneante, 4Tobbl OH BCeraa
MJIOTHO NpUerasn K KOXe, Ha 4TO yKa3biBaeT
HenpepbiBHAsA BCMbILLKA MHAMKATOPA.

3. MogHMuTE NPUBOP 1 NepeHecuTe ero Ha
cocegHuii noanexalmin 06paboTke y4acTok
Koxu. MopoxanTe, Noka Ha naHenn
VIHOMKaTOPOB NUTaHNs 3aropsatcs 6enble
CBETOAMOAbI. 3aTEM HAXMUTE U OTNYCTUTE

KHOMKY Bbl6opa pexunma 06paboTku.

3aBepLUVB NEPBOE CKOJIb3SILLEE ABUXEHNE,
ybepuTe Nnpubop ¢ obpadaTsiBaeMoro yyactka
KOXM. YTOObI NapannensHo 0bpaboTaTtb COCeaHUI
YHaCTOK KOXW, NoBTopuTe Wwarn 1-3.

Mpoponxarite oAnH 3a Apyrum o6pabaTbiBaThb
y4acTKKM KOXM [0 Tex nop, noka He obpaboTaeTe
BCIO XeNaeMylo 30Hy.

CrapaiTecb He NponyckaTb Y4acTKM KOXW, HE OCTaBNAsA MeXay HMK 3a30PO0B.

Mpu NosiIBAEHUN CUJIbHOM GOM HEMEIEHHO NpeKpaTTe 06paboTKY 1 MPOKOHCYLTUPYIATECH C SIeHaLLmM
Bpa4yoM nepen 1emM, Kak Mcnosib3oBaTk Npnbop CHOBA.

Hacapku
CraHpapTHas Hacazka (10) noaxoamT afst BCeX y4acTKOB, OAHAKO O0JibLLEe BCEro
noaxoauT ofist 3P deKTUBHON 06paboTKM BOSbLUMX YHAaCTKOB, HANpPUMep, HOr.

Hacapgka ons ToyHoro yganeHus sonoc (11) (4oCcTynHa ¢ HEKOTOPbIMU MOAENSIMUN)
cneumanbHO co3aaHa ana HebobLUNX, OKPYMHIbIX, TPYAHOAOCTYMHbIX YHACTKOB, HANpuUMep,
Ha NnUe Y XEeHLLVMH, B 30He OVKMHU 1 MOAMbILIEK, B pailoHe KosieHel, roneHemn

1 LLMKONOTOK. [py nogknio4eHnn Hacaakm A TOYHOrO yaanieHms BOIOC YacToTa
BCMbILLIEK YMEHbLLIAETCS.

MnaH oOpaboTku

Hayano ncnonb3oBaHus 1 npouenypa B Hepento B TedeHme 4—12 Hepenb;

MoppepxuBatoLas obpaboTka Mpoponxalite o6pabaTbiBaTh KOXY Mo Mepe
HeobXoaMMOCTU (Hanpumep, Kaxaple

1-2 mecsiua)

CTaH,EI,apTHbII;I LIUKJ1 POCTa BOJ1IOC Y BCEX paSHbII?I — OH MOXeT 3aHuMaTb 40 16 MecsiLeB B 3aBUCUMOCTM OT
KOHKPETHOIr0 y4acTka KOXu (MoAMbILLIEYHbIE BNAaAVHbI, FONIeHN, 30Ha 6VIKI/IHVI). B cBA3n C TeM, 4TO K
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06paboTke CBETOM YyBCTBUTENbHbI TOJIbKO BOJIOCKM B CTaAUM POCTa, AJ1 NMOJTy4EHUS PABHOMEPHO
rnagKow KOXu BaKHO MPOBOAMTL MHOXECTBO NpoLeayp.
PexomeHayem Ha HauyanbHOM 3Tarne NPOBOAUTb OAHY NPOLLEAYPY B HEAENO HA NPOTSXeHUN 4—12 Hepenb.

Ecnn pocT BOSIOC NpekpaTuiics, HeT HE0OXOAMMOCTM 3aBepLUaTb MOJIHbIA LMK U3 12 exXXeHeaeNnbHbIX
npoueayp. MoxHO nepenT Ha nNoaaepXxmBaoLLyo 06paboTky.

Mocne o6paboTKn
3aBepLunB 06paboTKy, BbIHETE CETEBOI LLIHYP N3 3NEKTPUYECKO PO3ETKN.

B cnyyae ecnv HeaBHO 06pabOTaHHbIE YyHAaCTKN KOXM NOABEPrHYTCA BO3AENCTBUIO ybTpaduoneTa,
pPEKOMEHAYETCS UCMONIb30BaTh CONHLE3ALUMUTHBIV KpeM ¢ dakTopom SPF 6onblue 15. PekomeHayeTcst
n3beratb BO30ENCTBUS TAKNX NCKYCCTBEHHbIX MCTOYHUKOB YnbTpaduoneTa, Kak BepTUKaNbHbIA 1N
rOPU30OHTasIbHbI CONAPUIA.

B TeueHune cyTok nocne 06paboTkm n3beraiite nobbIX NPOLEAyp UM CPEACTB ANs KOXU, KOTOPble MOryT
BbI3BaTb pa3gpaxeHune. B TOM yncne He NpuUHMMaiiTe ropsine BaHHbI 1 He NoceLLanTe cayHy, He HocuTe
CNMLLKOM OBTAMMBAIOLLYIO OAEXAY, HE CMOoSb3yliTe oTOenvBatoLme KpemMbl, NapboMUPOBaHHbIE
CpeacTBa U cpeacTea Ans NuanHra. Bee BbilenepeyncieHHoe MOXET Bbl3BaTb Ha 06paboTaHHbIX
yyacTKax KOXu pasapaxeHuve (Hanpumep, 3y 1 NokKpacHeHue).

OuncTtka u XxpaHeHue

Mocne kaxaoro ncnonb3oBaHms Npubopa HeobxoAMMO NPOBEPATbL CEHCOPbI LIBETA KOXM (2) 1
obpabaTbiBaloLLyt0 MOBEPXHOCTH (1) HA HaNMYMe NOBPEXAESHN 1 NMPOTUPATbL UX CyXoi 6e3BOPCOBOM
TKaHblo. Ecnn Bbl 3aMeTnnm kakme-nmbo NoMeTKM UK YepHble NATHA, COTPUTE UX TKaHEeBOW candeTkomn
cpasy Xe nocrne NnpoBeaeHns Npouenypbl. He TporanTe 1 He ounwanTe CTEKNSHHbIN cBeTODUNLTP (9)
cpaay nocne UCnosib30BaHus, YTOObI AaTb eMy OCTbITb. [Tocne ncnonb3oBaHWs NPOTPUTE NPUBOP K
0C06eHHO 06pabaTbiBatoLLYO MOBEPXHOCTb CyX0i 6€3BOPCOBOM TKAHEBOWN CaNiheTKOIA.

He moliTe npnbop BOAOM 1 HE NOrpy>anTe ero B BOAY UM Apyrve XnoKocTu.

[Ons noppnepxaHvs MakcumManbHol apdeKTUBHOCTM NpMbopa He AonycKalTe nonagaHnst BOJIOC U MPOYnx
3arpsisHeHunii Ha Hacagkm (10, 11) 1 nx BCTpoeHHble oTpaxartenu. He MmoiiTe Hacaaku Nog BOAOW.
AKKYpPaTHO O4MLLATE NX MPU MOMOLLM CyXON TKaHeBOM candeTku.

XpaHuTte npnbop B NpoxnagHom cyxom mecTe. Cnegute, 4Tobbl 06pabaTbiBatoLLas MOBEPXHOCTb U
CEHCOPbI LIBETA KOXW ObINN 3aLLMLLEHBI OT MOBPEXAEHWNIA.

BoaMoXkHble N000YHble 3 eKTbl

Mpu ncnonb3oBaHUM Npubopa HEKOTOPLIE IAM MOIYT OLLyLaTh He6osbLIOK AncKkomMdOopT (HanpruMep,
NoBhLILLEHME TeMIMepaTypbl UM MOKPACHEHME KOXWN) — Takasi peakLms ABAseTCs HOpMasbHON

Bbl MOXeTe 4yBCTBOBATb MOBLILLIEHME TEMMEPATYPbI M NOKabiBaHWE NPWY akTUBALLMMW BCMbILLKN C
nocneayoLmM NOKPacHEHMEM ydacTka KOXM. Takas peakumsi 06blYHO MPOXOANT B TEYEHME CYTOK.
HexenartenbHble peakuuu, Kak NpaBuio, Pa3BrBalTCA MIHOBEHHO UM B TeYeHME CyTOK. B peaknx
cny4asix Ha Ux NPosiBNIeHne MOXeT YT A0 72 HacoB. Npun pasBUTUM aHOPMasnbHOM peakLmm Ha KoxXe
obpaTuTech k CBOEMY JleHalleMy Bpayy.

MoGou4Hoe aelicTBue OueHKa 1 Mepbl

OwyuieHne Tenna unm nokanbiBaHWE BO BPEMS 370 HOpManbHas peakums, BO3HMKaoLLLAs BO
06paboTkK, KOTOPOE, Kak NPaBuSIo, MPOXOOMUT YEPe3 | BpeMsi BCex npoLenyp ¢ texHonorvein IPL. MoxHo
HECKOJIbKO CEKYHA, U MUHYTY N YMEHbLLIAETCSH NnpoOoJIXaTb MCMOSIb30BaTb NPMOOP B COOTBETCTBUN
npv NPOAOIXNTENBHOM MCMNOb30BaHUM Npubopa. | C MHCTPYKUMEN.

CunbHbIn anckoMdopT unm 6051b BO BPEMS [MpekpaTnTe ncnonb3oBaHne npuoopa n
006paboTku M Nocrne 3aBepLUeHns NpoLeaypbl. NPOKOHCYNILTUPYATECH C SlIeHaLLMM BpayoMm nepes,

TEeM, KakK BO30OHOBUTb €r0 MCMOb30BaHNE.

[MokpacHeHne KoXn BO Bpems 1 nocie 06paboTku, | OTo HopmasibHas peakumsi, BO3HMKatoLLLas BO

KOTOPOE MPOXOAUT 3a HECKOJIbKO MUHYT 1N BpeMs BCex npoueayp ¢ texHonorven IPL. MoxHO

4aCoB. NpOAoIXaTk UCMONb30BaTb NPUGOP B COOTBETCTBIN
C WHCTPYKLMEN Mocie TOro, Kak nokpacHeHne
MNCHEe3HeT.
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[MokpacHeHne KOXW He NpoxoamuT yepes 24 - 48
4aCcoB nocne npoLeaypsbl.

MpekpaTnTe ncnosnb3oBaHve npudopa n
NMPOKOHCY/LTUPYMATECH C Nlevallm BpaioM nepeg,
TeMm, kak BO30OHOBUTb Ero MCMOb30BaHMe.

B o4yeHb peakux cnydyasax

MpunyxnocTb 1 NOKPACHEHME KOXM BOKPYI
BOJIOCSIHOTO MoKy Na, KOTOPbIE MPOXOASAT Yepes
2 - 3 gHs.

MOXHO NpoAosKaTh NCMONL30BaTL NPUOOP B
COOTBETCTBMM C MHCTPYKLMEN NOCSe TOro, Kak
NPUNYXJI0CTb 1 NMOKPACHEHWe BOKPYT BOSIOCAHOMO
doNMKyna NCHE3HyT.

MpunyxnocTb 1 NOKPaCHEHWE KOXM BOKPYI
BOJIOCAHOrO GONNNKynIa, KOTopble HE MPOXOAAT
yepes 2 - 3 gHS.

MpekpaTnTe ncrnosb3osaHve npubopa n
NPOKOHCYNLTUPYMATECH C NeYallm BpaioM nepes,
TeMm, Kak BO30OHOBUTb Ero MCMoJb30BaHMe.

BpemMeHHble N3MEHEHNS LIBETA KOXN (OCBETNEHME
VN NOTEMHEHNE).

Ecnu y Bac HabnogaeTca M3MeHeHNe LBeTa KOXu,
npekpaTtuTe NCMnoJib3oBaHue npubéopa u
MPOKOHCY/LTUPYMATECH C SIeYaLLM BPaYOM.

YBenunyeHune pocTta BoJiIoc Ha o6pabaTbiBaeMbIxX
y4yacTkax KOXu (Yalle oTMevaeTcs cpeav xutenen
Cpean3eMHOMOPCKOro pervoHay).

Ecnu Takon yCuneHHbI poCcT BONOC
NPOLOMKAETCS HA MPOTAXEHUM HECKOBbKIX
npoueayp, npekparuTe ncnonb3oBaHne npubéopa
1 MPOKOHCYNBTUPYNTECH C NIeHaLLMM BPAYOM.

YcTpaHeHne HeucnpaBHOCTEN

Onupasicb Ha cnegyoLlme pekoMeHAaLLMW, Bbl CMOXETE YCTPaHUTb OCHOBHbIE HEMCMPABHOCTU, KOTOPbLIE
MOryT BOSHMKHYTb BO BpEMSA NCMNOJIb30OBaHNA OAHHOIO npm6opa.

HeucnpaBHoCTb

PeweHue

V|H,D.I/IKaT0pr Ha naHeJsin MTHOMKATOPOB NUTAHUA He
ropsiT Npu pasmelleHmn Ha obpabaTtbiBatoLLen
NMOBEPXHOCTU KOXWU.

Y6enmtech, YTo NpMOopP NOAKIOYEH K 3/IEKTPUYECKOMN
po3eTke. YToObl BKIIIOYUTL YCTPOWCTBO, HAXMUTE
KHOMKY AeNNKaTHOro pexunma (4).

Y6enutech, 4To 06a ceHcopa LBeTa KOXM NMoJIHO-
CTblO NpuneratT K Koxe. Mpu HeobxoanmocTn
nepemecTute Npmbop Takmm o6pasom, 4Tobbl o6a
CeHCcopa LiBeTa KOXM CONpUKacanncb C KOXEN.

Mpnbop He paboTaeT Ha HEBOBLLMX y4acTKax
KOXMW.

McnonbayiiTe Hacaaky Ans TOYHOro yaaneHus
BOJIOC (€CNK TakoBasi UMeeTcsl) A1 06paboTkm
He6OoNbLUVX TPYAHOOOCTYMHbIX Y4aCTKOB.
Y6enuTech, 4To 06a ceHcopa LBeTa Koxu
npuaerawT K KOXe.

YacTtoTa BCnbllweK yMeHbLUIaeTCs.

YCTPONCTBO HAXOOUTCH B peXUMe 3aLmTbl OT
neperpesa. Yto6bl BEPHYTLCS K HOPMasibHOM
CKOPOCTU, MNO3BOJILTE YCTPONCTBY OCTbITb.

Ha naHenn nHankaTopos NUTaHUS TONbKO NEPBbIA
CBETOAMOL FOPUT KPACHbLIM LLBETOM.

Henoaxoaswmii uBeT Koxu. Bawa koxa nnméo
CNNLLKOM CBeTas, MMbo CANLLKOM TEMHaS.
YCTPONCTBO He ByaeT AenaTtb BCMbILWKMN.

MwuraeT ueHTpasbHas namnoyka AemKaTHoro
pexunma.

YCTPOMCTBO OTKI/IIOHEHO. YTOObI BKNIIOUYNTL
YCTPOMCTBO, HAXXMUTE KHOMKY AE/IMKATHOIO
pexuma.

MepBbIi cBETOAMOA, HA MAHENN NHANKATOPOB
NUTAHNS MUTaET KPACHbLIM LIBETOM.

Hacapnka (10 vnn 11) 6bina oTcoeamHeHa.
MopcoeaomHuTe ee cHoBa.

Ha naHenu nHamMkaTopoB NUTaHns oTobpaxaeTcs
Hen3BecTHas NoCc/ef0BaTe/IbHOCTb: FOPUT OAMH
KpacHbIn CBETOANO, U HECKOJIbKO 6esbix
CBETOAMOA0B.

Owwmnbka npmbopa. Mpnbop paboTtatb He OyaEeT.
OTkso4nTE NPMGOP OT CETU, 3aTEM MOAKIIOUUTE
cHoBa. Ecnu owmnbka coxpaHseTcs, obpaTtmuTech B
CEPBUCHbIN LLeHTP Braun gns npoeseaeHns
peMOoHTa.
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Bce 6enble cBeToanoabl MUratoT. KoHeL, cpoka cnyx6bl nagenuvs. MakcumanbHoe
KonnyecTBo Benblwek (400 000) AOCTUrHYTO.

Mpnbop cnomancs, TPECHY U BbIMMSanUT He ucnonb3ayiite npuéop, ecnu pyuka,
NoBPEXAEHHbLIM. 6a3oBas CTaHLUMS UIN CETEBO LUHYP
NoBpeXAeHbl.

Ecnu Bbl He yBepeHbl B 6€30MacHOCTU
[anbHenLen akecnayaTaumm npubopa nnm
nogo3peBaeTe Hanm4me Kakoro-nmbo
NMoBpEXAEHNS, UCNONBb30BaTb NPUGopP
3anpeLaeTcs.

YTunusauusa
MpoayKT cCoaepXUT akkyMynsiTopbl U/unv nepepadaTbiBaemMble OTXOAbl ANeKTPUHECKOro E
obopyaoBaHus. B Lensix 3alwmTbl OKpyxXatoLLen cpefbl He BbibpachiBaiiTe n3genne BMecTe ¢ —
6bITOBBIMY OTXOAaMW. MNepenaiTe ero B nyHKTb c6opa 0TX0O0B 31eKTPUHECKOro 060pynoBaHns B

Ballen cTpaHe.

B napenune mMoryT 6biTb BHECEHBI M3MeHeHWs 6e3 NpeaBapuTESIbHOrO YBEAOMIIEHNS.

EAL

doToanunaTtop Braun Tun 6031.
100-240 BonbT, 50-60 lepu, 75 Batt

Knacc 3awmTbl OT NopaxeHust 31IEKTPUYECKMM TOKOM: I

MpousseneHo B CoeanHeHHoM koponescTBe. CyDen Ltd, Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way,
Swansea SA1 8QB, United Kingdom/ CaiileH /114, bnok A, Bait Ctbtoamos busHec Mapk, @abunaH Baii,
CyoHcun 3¢c3ii1 8Kbiobu, CoegmMHeHHOEe KOPONEBCTRO.

RU: NmnopTtep / Cnyx6a notpebuteneii: OO0 «[pokTep aHa Mmon Anctprbbiotopckas KomnaHus»,
Poccus, 125171, Mocksa, JIeHnHrpaackoe wocce, 16A, ctp. 2. Ten. 8-800-200-20-20

BY: MNMoctaBwmkn B Pecnybnuky Benapycb: OO0 «3nektpocepsuc n Ko», benapycb, 220012, . MuUHcK, yn.
YepHbiwesckoro, 10A, k. 412A3. CepsucHblli ueHTp: OO0 «Pecypc MNntoc», Benapyck, 220026, r.MuHck,
yn. XXunyHosuya, a.11.

loa npounssoacTea

[nsa onpenenexHns roga n3rotoBfieHns cM. 13-3HauHbI cepuiiHbii Homep Ha 6a3oBoM 6oke (7): 6-9
umdpa = nocnenHasa umdpa roga, 7-a 1 8-a LMdpbl = NOPSAKOBbLI HOMEP HeLenn roaa NPou3BoACTBRa.
Hanpumep, cepuiiHbiii Homep «XYZXY610XYZXY» 03Ha4aeT, 4TO NPOAYKT NMPOn3BEAEH

B 10-t0 Hepento 2016 ropa.

lapaHTUinHBIN cpok 2 roga./ Cpok cnyx06bl 2 roga.

FapaHTuiiHble o6g93aTtenbcTBa Braun.

Ha paHHoe n3penve pacnpoCTpaHsaeTCs rapaHTus B TeHeHne 2 NeT C MOMEHTA MOKYMKU.

B TeyeHune rapaHTuiiHOrO neproaa Mbl 6ecniaTHo yCTpaHuM nyTeM PpEMOHTA, 3aMeHbl AeTanei nnm
3aMeHbl BCero n3aenus niobble 3aBoackne fAedekTbl, BbI3BaHHbIE HEAOCTAaTOUYHLIM KQYECTBOM MaTtepuana
M1 cOopKM.

B cnyvyae HEBO3MOXHOCTM PEMOHTA B rapaHTUHbIA Nepuon, n3oenne MoxeT ObiTb 3aMEHEHO HAa HOBOE
WM @aHaNorM4yHoe B COOTBETCTBUM C 3aKOHOM «O 3auTe npas noTpedbuTenei».

lapaHTMs obpeTaeT Cuiy TONbKO, ECNKN AaTa NOKYMNKM NOATBEPXAAETCS NevaTbio 1 NoANUCHI0 Annepa
(MarasuHa) Ha nocnegHen cTpaHmLe OPUrMHaNbHOM NMHCTPYKLUMK No akcrnyataumm BRAUN, koTopas
ABNSAETCS rapaHTUIAHbIM TAJIOHOM.

[JaHHble rapaHTuiiHble 06s13aTenbCTBa AENCTBYIOT BO BCEX CTPaHax, rae U3aenne pacnpocTpaHseTcs
camoi dupmoit Braun nnm HasHavyeHHbIM AUCTPUOBLIOTOPOM, U TAE HUKAKME OrpaHMyeHns Mo UMMOPTY Un
Opyrue npaBoBble MOJIOXEHWS HE NMPENSATCTBYIOT NPEAOCTABAEHMIO rAPaHTUAHOIO 0BCNYXMBaHUS.
[apaHTMs He NOKPbIBAET NOBPEXAEHWNS, BbI3BAHHbIE HEMPABUIIbHBIM UCMOJIb30BAHNEM (CM. TakXKe CMNCOK
HUXE) 1 HOPMaJsibHbI M3HOC BPUTBEHHbIX CETOK HOXEM, AedeKTbl, Oka3blBaloLme He3HaYMUTESbHbIN
addexT Ha ka4ecTBO paboTel Npnbopa.

OTa rapaHTus TepsieT CUiy, eCiv PEMOHT NPOM3BOAUTCH HE YNOJIHOMOYEHHbBIM Ha TO JINLOM, U €CNn
MCNOJIb30BaHbI HE OpUrMHanbHble AeTanun Braun. B cnyyae npeabsaBneHns peknamMalv no ycnoBusim
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OaHHOI rapaHTuu, nepenanTte nsnoenme Uenmkom BMecTe C rapaHTUMHbIM TaioHOM B JIloO0 U3 LEHTPOB
cepBucHOro obcnyxmsanus Braun.

Bce opyrue TpeboBaHus, BkloYas TpeboBaHMa BO3MELLEHUS YObITKOB, MCK/OHYAIOTCSH, €C/IN Halla
OTBETCTBEHHOCTb HE YCTAHOB/IEHA B 3aKOHHOM NOPSAAKE.

Pexnamaunmn, CBA3aHHbIE C KOMMEPYECKMM KOHTPAKTOM C NPOAAaBLIOM, HE NONaaatoT Noj, 3Ty rapaHTuio.

Cny4au, Ha KOTOPble rapaHTUs HE PacrpoCTpPaHaeTCcs:

— nedekTbl, Bbi3BaHHbIE (HOPC-MaxOpPHbIMM OOCTOATENLCTBAMM;

— 1CMOob30BaHMeE B NMPOGMECCHOHANBHbIX LIENSX;

— HapylleHne TpebGoBaHN MHCTPYKLMM MO 3KCryaTauum;

— HernpaBuibHas YCTaHOBKA HaMpPsKEeHWUs NMUTaloLLEN ceTu (ecnm 3To TpebyeTcs);

— BHECEHWE TEXHUYECKMX NU3MEHEHNIA;

— MexaHU4eckure NoBpPeXAeHNs;

— MOBPEXAEHUS MO BUHE XUBOTHbIX, IPbI3YHOB 1 HACEKOMbIX (B TOM YMCJIE Clly4amn HAX0XAEeHNs rPbI3yHOB
1 HACEKOMbIX BHYTPU NPrUbopoB);

— Ans npubopos, paboTatoLLmx oT 6atapeek: padoTta ¢ HenoaXoAALLMMMN UV UCTOLLLEHHbIMU
Gartaperikamu, nobble MOBPEXOEHWS, BbI3BAHHBIE UCTOLLLEHHBIMU W TEKYLLMMW BaTapeikamu
(coBeTyeMm Nnosib30BaTbCS TOJIbKO NPEAOoXPaHEHHbIMM OT NpoTekaHus 6aTaperikamm);

— ans 6pUTB — CMSITast UM NOPBaHHas CeTka.

BHumMaHue! OpurmHanbHblin FapaHTUinHbIM TanoH NoaNexXmuT n3baTuio Npu 06paLLeH B CEPBUCHbIN
LLeHTP A8 rapaHTUIAHOro peMoHTa. locne npoBeaeHus pemoHTa lapaHTuinHbiM TanoHom ByOeT SBASTLCS
3anoJiHeHHbIN opurnHan Jincra BbINOIHEHNS PEMOHTA CO LUTAMMOM CEPBMCHOIO LIEHTPa 1 NOAMMCAHHbIN
noTpeduTenem no nonyvyeHnn n3nenns 3 peMoHTa. TpebyiiTe NpoCcTaBNeHNs Aatbl BO3BpaTa U3 PEMOHTA,
CPOK rapaHTu1 NPOANEBAETCS Ha BPEMS HAXOXAEHWS N3AENNS B CEPBUCHOM LIEHTPE.

B cnyyae BO3HUKHOBEHUS CNNOXHOCTEN C BbIMOIHEHMEM rapaHTUIAHOMO NN NOCAErapaHTUNHOIO
obcnyxmBaHus npocbba coobLuars 06 atom B IHdopmaumoHHyto Cnyx6y Cepsuca Braun no tenedoHy
8-800-200-20-20 (3BOHOK 13 Poccum 6ecnnatHbiit).
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YKpaiHCbKa

KepiBHMLTBO 3 ekcnnyaTauir

Hawi Bupo6u po3pobneHi BignoBiaAHO A0 HANBULLMX CTAaHAAPTIB SKOCTi, PYHKLOHANBbHOCTI Ta An3aiHy.
Po3pobneHunii 3 BUKOPUCTaHHSAM NpodeciiiHoi TexHonorii ceitna npunag, Braun Silk-expert Pro 5 Intense
Pulsed Light (IPL) no3Bonsie Bam Ha3aBxan KOMGbOPTHO BUAANATA HeGaxkaHi MOMITHI BOJIOCKM B OMALLHIX
ymoBax. lepen, BUKOPUCTAHHAM Npuaaay yBaXHO 03HANOMTECS 3 iIHCTPYKLUIELO, O MICTUTb BCi
NpOoTUNokKa3aHHs, 3acTepexeHHs Ta iHdbopMalLito Woao 6e3neku, Ta 36epexits ii Ha Bunagok
HeoOXiAHOCTI.

Lleih npunaz 6yno cTBOPEHO AJ151 CYTTEBOIO 3MEHLLEHHSI POCTY BOJIOCCS 3 IOBrOTPUBAINM e(DeKTOM,
nicng NeBHOro 4acy Moro BUKOPUCTaHHS. |aeanbHUIA Ana BUKOPUCTAHHSA HAa HACTYNHUX AiNSHKaX WKipwW:

Ans xiHok: HOMW, PyKW, y MaxBOBii 30Hi, 30Hi BikiHi Ta 06M44i (HVXXYE NiHii BUNMLb)
3ACTEPEXEHHA He BrkopvcTOBYINTE Npunag y 30Hi HABKOMO 04eli Ta B3L0BX
niHii pocTy Bon0occs Ha nooi.

Ans 4YonogeikiB: nneyi Ta HUXYe NiHii nneyen (rpyan, cnnHa, pyku, XMBIT, HOrm)

3ACTEPEXEHHA He BrkopucTOBYINTE Ha 0614y, Wi B0 B IHTUMHIl 30Hi.

BukopurcTaHHs npunagy B 30Hi pocTy 60poay Ta Ha BOJIOCCi Ha 06mnYYi MOXe
NpW3BeCT A0 NOCTiliHMX ab0 TMMHYaCcoBMX HeGaXaHUX 3MiH pUC 06IMYYS.

IPL nigjinae He BciM. Halibinblu edbekTMBHUM 3acToCcyBaHHSA npunagy 6yne Ha CBiThil LWKipi Ta wkipi
cepenHbOoro BiATIHKY NPy TeMHOMY Bosiocci. O3HaomTecs 3 Tabnunuelo BiATIHKIB LLKipY Ta BOSIOCCH Ha
cTop. 3, Wob BU3HAUMTK, 4uM Niginge uer npunag caMme Bam.

Onuc Ta KOMMNEKTHICTb:

Po6ova noBepxHs

CeHcopu ineHTudikauii BiaTiHKY Wkipn SensoAdapt™

MaHenb 3 iHauKaTopamMm XUBEHHS

KHonka ons nepexony B AenikaTHUIM PEXNM i3 CBITNIOBMM iHANKATOPOM
KHonka Bubopy pexuvmy o06pobku

Pyuka

Baszosuin 6nok

MepexeBuii LWHYp

CknaHuii ceitnodinsTp (BoynosaHuin YO-oinstp)

CTaHpapTHa Hacagka

Hacapka ons TO4HOro BUAaneHHs BOnoccs (3 AeskuMmn Mogensmm)

- 2 OoO~NOOTAWN =

- O

Ak ue npautoe?

Braun Silk- expert Pro 5 npaLyoe nig, noBepxHeto LWkipu. Moro ais cnpsMoBaHa Ha MenaHiH Y BONOCAHNX
donikynax, y pesynsraTi Horo nepepmBaeTbCs LMK MOBTOPHOIO POCTy Bonoccs. [Mpn NoCTinHoMy
BUKOPUCTAHHI eHepria CBiTha gornomMarae 3anobirti HebaxkaHoMy BOMOCCIO A0CATTU MOBEPXHI LLKIpW.

«Po3ymHi» ceHcopu ineHTudikauii BigTiHKy Wwkipn SensoAdapt™ (2) nocTiiHO NepeBipsitoTb TOH BaLLOi
LIKipY Nepen, KOXXHUM CnanaxoM, aBTOMaTUYHO afanTyoum iIHTEHCUBHICTb CBITNa AN HabinbLLOT
edeKTUBHOCTI Ta 6eaneku. Lie 0,o3BoONISIE NPUCTOCOBYBATU NpUag, A0 BignoBigHMX BiATIHKIB LUKipW, OKPIM
HaATO TEMHUX.
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MpoTunokasaHHsA

He BukopucToByiTe npunaa...

® qKLLO Balla LUKipa TeMHila 3a BiaTiHOK V 3 TabnuLj BiATiHKIB LWKipK Ha cTop. 3.
Tak ik TeMHa LKipa nornmHae Ginblie eHeprii CBiTNa, BUKOPUCTAHHS Npunaay Ha
TEMHIl LWKipi MOXe NPU3BECTY A0 AMCKOMPOPTY/60Nb0BYX Bio4YTTIB Ta
HEeraTMBHUX HACNIAKiB (Hanpuknag, onikie, MyxmpLi, 3HeGapBNeHHs LwKipy abo
NOsIBM LIpaMiB), a TakOX MOLLKOAMTM BaLLy LUKIpY.

® pw BariTHOCTI, nakTauji abo y BiLi 40 18 pokiB, OCKINbKM OOCNIMXEHHS NS TaKnX
rpyn He NPOBOAMSIUC.

® qKILIO Y BaC B aHaMHe3i € pak Lwkipy abo nepenpakoBuii CTaH (Hanpuknam, HeByc
abo H6arato poanMMoKk).

® AKILIO B/ HELLLOAABHO 3acMaranu NpMpoaHNM LLNsixomM abo B conspii. Batua wkipa
MOXe OyTV HAATO YYTAMBOLO YEPE3 HELLLOAABHIN BNIMB COHSYHUX MPOMEHIB, a BiATak,
CXWUNBHO A0 NOBIYHKX HACAIAKIB NPY 3aCTOCYBAHHI IHTEHCUBHOMO IMMYIbCHOMO
ceitna (lIC) (sk To onikiB, NyxupLjB, 3HeOaPBNEHHS Ta NOSABY LLPaMiB). Takox
YHUKalTe Aii NPSMUX COHSIMHKX MPOMEHIB nicns 3actocyBaHHs |IC.

Llen npunag He MOXXHa BUKOPUCTOBYBATU 32 NEBHUX YMOB.

He BukopucToByiiTe npunapg, SKLW0 BipHe Xxo4a 0 oaHe 3 HaCTYMHUX

TBEPAXKEHb:

® Y BaC € XpOHiyHa xBopoba.

® Y BaC € XpOHiyHa XBOpOoba LWKipy (Hanpuknag, ncopias um BiTiniro) abo
YLUKOZKEHHS LLKIpW (Hanpwvkiag, onik, nopia, BiAKPUTa paHa Yy akT1BHA
iHdeKLis) B AinsHU, Ha ki BU OaxaeTe 3aCcToCcyBaTy npunag.

® Y BaC BapMKO3HE PO3LLUMPEHHSA BEH Y AiNSHLI, Ha SKili BU BaxaeTe 3acToCyBaTm
npunag.

® Y BaC YyT/MBICTb A0 COHYHOrO CBiTNa (GOTOYYTAMBICTB), 200 BU NPUIAMAETe
NiKW, 9Ki NPU3BOAATb 40 NIABULLEHHS Yy TIIMBOCTI WKIpY (Hanpuknag, peTunH A,
akkyTaH Ta/abo iHLWi MiCLEBI PETUHOIAN).

¢ By npoxogmnun npoueaypy NifiHry Wkipw B AiNsHUI, Ha SKil B 6axaeTe
3actocysatu npunag,

* 9Ku10 ons Bac BipHe Oyab-5ke 3 BULLLEHABEAEHMX TBEPOXKEHD, LEW Npunag
MOXe NOLIKOAMTY BaLlly LUKipy ab0 NOripwmnTy ii TENEpILLHIl CTaH. Y BaC MoXxe
nposiBuTUCA NobivHa Aist, Taka sk OnikK, MyXMpLIi Ta 3MiHa KONbOPY LUKipw (rinep-
abo rinonirMeHTaujis) abo nosiea Wwpamis.

AKLLO BM HE BNEBHEHI B Oe3neL;j Lp0oro npunagy came Ans Bac, 3BepPHITbCS 3a
KOHCYNbTALE0 10 BALLIOrO Nikapsi-TepanesTa abo aepmaronora.

Akwo BM npunmaete 6yap-aKi niku perynspHo abo NpoTarom AOBroTpUBanoro
nepioay Yyacy, 3BEPHITLCS 3a KOHCY/bTALLIEID [0 BaLLOro nikaps LWoAo BRANBY AaHMX
NiKiB HA YYTAMBICTb LUKIPW 0 CBIT/A Nepes TUM SIK NOYMHATY BUKOPUCTOBYBATM
npwnag,
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3acTtep)xeHHs

He BukopucroByiiTe Ha...

® LIKipi ronosw, 6poBax Ta B 30Hi HABKOO O4EN. BMKOPUCTaHHS npunaay Ha umx
LINSHKaX MOXe MPU3BECTN 4,0 HE3BOPOTHOIO NMOLIKOAXEHHS O4EN.

® TaTYIOBAHHAX Y/ MEPMaHEHTHOMY Makisixi, IKLLO Taki € Ha OiIFHKaX, Ha SKUX BU
HaxaeTe 3acTocyBaTu npunag.

® cocKax, MeHiTasigx Ta HaBKOIO aHyca. Ha umx OinsHkax BigTIHOK LWKIPpKU MOXe
OYTV TEMHILMM, a LWiNbHICTb POCTY BONOCCA BinbLLO. BukopuctaHHs npunagy
B LIMX 30HAX MOXe NPU3BECTY A0 AMCKOMPOPTY/00NbOBKX Big4yTTiB 260 A0
MOLUKOAXKEHb LLKIPW.

® TEMHO-KOPWUYHEBMX ab0 YOPHUX AiNSHKAX WKW, 9K HANPUKNa, BECHAHKAX,
pPOAMMUX MASIMax, POAMMKax Yv 60poaaBKax.

e 60pOAj/BONOCCI HA 0OMYYI AN YONOBIKIB.

He omBiTbCS NPSMO Ha CKASHWIA CBITNODINLTP (9) Ta He HamaranTecs BBIMKHYTH
npwunag, cnpsiMOBaHWiA Ha oyi. Ang Toro, 1006 3axMCTUTK BaLLi OYi Ta Oui
OTOYYHOUMX, NPUNAA BMUKAETLCS NLLIE TOi, Konv 00uaBa CeHcopu ineHTudIkawji
BIATIHKY LUKIpW HaBeEHi Ha LLKipy Tina. AKwo npunag BBIMKHETLCS TOL|, KON
06buaga ceHcopu HE KOHTaKTYOTb 3i WKipoto, HeraHo MPUMMHITL BUkopucTaHHS
npunagy i 3BEPHITLCS 10 HANBNMXKYOro CEPBICHOrO LIEHTPY/TOYKM NPOAAXIB.

He BukopwucToByiTe npunapg, 6inbliue 0aAHOro pa3y Ha TUXAEHb HA OAHIM AinaHui. Lie
HEe NOKPALLUTb Pe3y/bTaT, a HAaTOMICTb MOXE NPU3BECTM 0 3MiH Ta MOLLKOOXEHHS
LLKipW.

3ano0OiXxHi 3axoau

e [punaf Npu3HaYeHnii 41 BUKOPUCTAHHS OAHIEI0 0CO00I0.

¢ BiH He npu3HaYyeHnin 4N BUKOPUCTaHHS 0CoDamu, SKLLIO He JOCArM BiKy
18 pokiB.

e Llein npunag MOXyTb BUKOPUCTOBYBATM 0COOU 3 0OMEXEHNMMN DI3NYHUMN,
CEHCOPHMMM Ta PO3YMOBUMYM MOXIMBOCTAMM ab0 Y SKMX BiACYTHIM AOCBIA Ta
3HaHHS BiAHOCHO MOBOXXEHHS 3 TAKOIO TEXHIKOIO 3@ YMOBM, LLIO iM ByNo HagaHo
IHCTPYKLi LL0A0 6e3neYHOro 3aCTOCyBaHHS Npunaay, i BOHW YCBIAOMOIOTh
MOB’A3aHi i3 Npunagom Hebesneku.

® He [03BONSINTE AiTAM rpaTvcs 3 npunagom. 3asxam 3bepirante npunag y
HeOOCTYNHOMY A8 OiTei Micwj.

MoxexHa 6e3neka Ta eneKTpo6esneKa

PerynapHo nepesipsiTe npunag, 1a WHYpKY Ha NpeaMeT BUAVMMX NMOLLKOLKEHD.

Y BUNaaky BUSBAEHHS NOLIKOAXKEHb Y TPILLMH, MPUNMHITL BUKOPUCTAHHS npunaay.
BukopucTaHHa NOLWKOAKEHOr0 Npunagy Moxe Npu3BecTy 40 YPaKeHHS
€/IEKTPUYHIM CTPYMOM. Y BUNAAKY BUSIBJIEHHS NOLIKOOXKEHb 3BEPHITLCS [0
aBTOPV30BAHOIO CEPBICHOMO LIEHTPY 3a NEPEBIPKOI0 Ta/ab0 PEMOHTOM.
HekBanidpikoBaHuii pEMOHT 30iNbLUYE NOTEHLLINHWIA PU3NK AN 6E3NeKn
KOpMCTyBaya. 3aBXau BUMUKANTE Npunag 3 PO3ETKM NiCNs BUKOPUCTAHHS.
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HebGe3ne4Ho

He HamaranTecs camOCTIHO laro4MTY Ta BiZKPMBATK Npunag, Tak K BigKpuTi
€/IeKTPUYHI CKIal0BI Ta eHepris iMMyIbCHOMO CBITNa MOXYTb NPU3BECTU L0
CepPNO3HMX NOLLKOAXEHb Tinla Ta/abo HE3BOPOTHOIO MOLLKOAXEHHS O4EN.

He BMKOPUCTOBYWTE Y BOAI YY1 HENOZANIK Bif HEl Ta BOSIOTMX MOBEPXOHD,
TaKUX 1K BaHHW, AyLIOBI KabiHW, 6aceiHn Ta iHLWi Micus, SKi NOB’A3aHi 3
3 BOA010. [Tpunag He MOXHa BUKOPUCTOBYBATK, SIKLLLO BiH BOJIOTWIA.

BukopucTaHHsa BOIOroro npunagy Moxe npu3Becti 4o yaapy eNekTpuyHnM
CTPYMOM.

He BMKOpUCTOBYWTE NpUnag, AKLLO BiH NOLWKOLXEHWI (Hanpuknag, TPilMHa Ha
KOPMYCi, YLUKOOXEHHS LHYpa TOLLO). BHYTPILLHI YaCTUHK npuiagy NPOBOASATb
€NEKTPUYHII CTPYM, LLIO MOXE CTaHOBUTM Hebe3neky.

He B1KOPWCTOBYITE Npunam, KO CKASHWIA CBITNOPInkLTP (9) TpicHyB abo
BIACYTHIN. PerynsipHoO nepeBipsinTe Moro Ha HasiBHICTb MOLUKOAXKEHb.

He TopkainTecsa 3axmcHOro ekpaxa nig yac abo 6e3nocepeaHbo nicns
BUKOPWCTAHHS, OCKIiNIbKM BiH HArpiBaeTbCA.

He B1KOPMCTOBYITE NErko3anMmCTi 3aC00M ANS YNLLIEHHS (CIUPT, aLETOH) Ym
3aco6u Ha HATOBIN OCHOBI, TaK K LIE 36iNbLLYE PUSNK BUHUKHEHHS MOXEX.

He BukopucToByiiTe abpasmBHi 3ac00M ANst YMLEHHS. Lie Moxe nowkoautu
npvnag abo noapsinaty CeitnodINLTp.

He HamaranTecs BUKOPUCTOBYBATU LI Npwnag, 3 iHWUMK LLNsSMKU, OKPIM
BUOANIEHHA HeOaXaHoro BON0CCS.

He BMKOPUCTOBYWTE NPWNAA, Ha IHLLNX MOBEPXHSAX, OKPIM LLUKipW. He HaTuckanTe Ha
KHOMKY 06p00KM, SKLLO poboya NoBePXHS (1) HE MOBHICTIO NPUASIrAE A0 LKIPK.

HE 6nokyinTe BeHTUNALiAHI 0TBOPW. [punag Moxe neperpitucs, a Bigrak
30inbLIYBAaTUMETHCA 3arpo3a yaapy eNeKTPUHHNM CTPYMOM Hu NMOXEXI.

Cnoci6 BUKOPUCTaHHSA

MiaroroBka AiNgHKU LWKipn

Bupanite yce BuanmMe BONOCCS Ha LUKIpI nepen BUKOPUCTaHHAM npunaay. Bu moxeTte ckopuctatucs
BaLnM yntobieHMM METOLOM BuaaneHHs Bosioccsi. AGu poboya NoBEPXHS 3anumLianacs Y1cToto,
nepekoHamTecb B TOMY, LLIO Ha LLKIPi He 3anuwmnnocs Bonoccs. O4YUCTITb AiNSHKY Ta PETeSIbHO BUCYLLITH ii.

Migroroeka oo po6otu

CkopucTaiitecs MepexeBuM LUHYpPOM (8) ans nigknioyeHHs 6a30B0i CTaHLji 40 enekTpuyHoi mepexi. LLLo6
YBIMKHYTU NpuUnaz, HaTUCHITb KHOMKY AenikaTHOro pexumy (4). Lie o3Havae, wo npunag nepebysae B
pexumi FTOTOBHOCTI po po6oTu. Mig yac poboTu npunag He3Ha4YHO MipoIo HarpieTbCs.

ABTOMAaTM4YHa apanTauif iHTEeHCMBHOCTI CBiTNa

Konu obuaea ceHcopu BIATIHKY LLKIpW (2) KOHTAKTYIOTh 3i LLKIPOIO, Npunaj BU3Havyae BiATiIHOK BALLIOI LLKipK
Ta 06upae BiAnoBiAHY iIHTEHCUBHICTL CBIiTNa, WO BigobpaxaeTbes 6innmMm iHaMKaTopamMm XnBeHHs (3).

Lle o3Hauae, o npunaa rotoBuin po3noyaTt poooTy.
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m CBIT/INI BIATIHOK LLKipY — BUCOKA IHTEHCUBHICTb CBITNa

_ TEMHUI BIATIHOK LUKIPW = HN3bKa IHTEHCUBHICTb i

BMCOKa YacToTa cnanaxis

— iHAMKATOP HE CBITUTHCS Hemae KOHTakTy 3i Lwkipoto — Mpunag He 6yae
pobuTn cnanaxu.

. o BiATIHOK LUKipX He NigXoanTb Ans poboTn 3
CRDDDEEEED) i+avikatop YepsoHuii
npunagom — Mpunag He 6yae pobuTy cnanaxu.

AenikaTHui pexunm

HaTucHiTb Ha KHOMKY nepexony B AesiKaTHUN pexum (4), wob 3HU3UTU iIHTEHCUBHICTbL CBiTNa. Bu moxeTe
obpatn Oyab-AKNit i3 3 pexXnMiB:

CTaHpapTHMIA: 3 CErMeHTU CBIT/IOBOrO iHAuKaTopa

AenikaTHuiA: 2 cCerMeHTN CBITNIOBOIO iHAMKaTopa

EkcTpapenikaTHuiA: 1 CErmMeHT CBITNIOBOIrO iHAMKATOpa (HaHMX4Ya iIHTEHCUBHICTb | BUCOKA YacToTa
cnanaxis)

M’siknii Ta ekcTpa M’sKnin pexumMu poboTu NpU3HaYeHi A5t 3aCTOCYBaHHS B Yy T/IMBUX 30HaX i Npu
nepLomMy BUKOPUCTaHHI npunagy. Y pasdi BAKOPUCTaHHA 3MEHLUEHOT IHTEHCUBHOCTI CBiT/1a AJ151 LOCATHEHHS
BaxxaHunx pe3dynbTaTiB Moxe 3Ha#obuTncs GinbLua KinbkicTb NpoLuenyp.

Cnanax iHgukaTtopa iHTEHCMBHOCTI NiATBEPAXKYE 3MiHY PEXUMY iIHTEHCMBHOCTI CBITNA

AKLLO YyTPUMYBATU KHOMKY AENiKaTHOro pexunmy (4) noslue 3 cekyHa, NPUCTPI BUMUKAETLCS.
Yepes 10 xBunmH 6e3 BUKOPUCTaHHS MPUCTPIli aBBTOMATUYHO BUMUKAETHLCS.

LLlo6 yBiIMKHYTW Npunag, HaTUCHITb KHOMKY AENiKaTHOro Pexvmy.

TecToBe 3aCTOCYBaHHA

Mepen TnM, K BUKOPUCTATW Npunag, yrnepLue, M1 pekomeHayemo sunpobysatu Braun Silk-expert Ha
HEBeNWKIN OinaHuj Tina Tam, e BU NIaHYETe M0ro 3acTocyBaTtu (PO3MipoMm 2 X 3 CM, LLLO BiANOBIAAE ABOM
NOCNIAOBHUM cnanaxam).

[MpoBeniTb TECTOBE 3aCTOCYBAHHS BiANOBIAHO 00 BKA3iBOK, PO3MilLeHnX y po3aini «PEXXMUN POBOTW»,
YacTuHa «Pexnm TOYHOro cnpsiMmyBaHHs». CnocTepirainTe 3a KOHTPOJIbHOI AiNSHKOK NPOTAroM 48 roamH.
FAKLLO HE CMOCTePIraeTbCsl HiTKMX 3MiH Ha LLKipW, BM MOXETe pOo3noynHaTi poboTy 3 NpuiagoMm.

AKLLIO 3’ABMNaChb NEBHA peakLis LWKipy, He BUKOPUCTOBYMTE Npunag, ta 3BepHITbLCA A0 Nikaps.

He BMKOpUCTOBYMTE Npunag Ha OinsHui, Wo nignsarana TeCTOBOMY 3aCTOCYBAHHIO, LOHAMMEHLIEe
NPOTArOM ABOX TUXHIB MNiCNA TECTYBaHHSA.

MeToan o6po6ku

Ha o6pobnioBaHii ainsHui wkipn He mae 6yTn BONIOCKIB, LLKipa NOBMHHA OYTU CyxOl0 Ta yncToto. Mepen
TUM 5IK HAaTUCHYTU KHOMKY BUOOPY Pexnmy, BioBEPHITbCA B CTOPOHY Bif, npunaay, wob He 3acninuino
SicKpaBe CBIT/N0. Y NeBHUX BUNaakax cnanax Moxe 6yTtn ayxe sckpasmm. OgHak Lie He CTaHOBUTb 3arpo3sy
6e3neui. ns nigBuLLeHHA KOMGOPTY PEKOMEHAYETLCA MPOBOAUTI NPOLIeaypY B A0OPE OCBIiTIEHOMY
NPUMILLEHHI, 00 3HN3UTU CNPUIAMaHy SCKPaBICTb.

PEXXUM KOB3AHHSA /\ PEXXUM TOYHOTIO

wBnaka n edekTnBHa CNPAMYBAHHSA

06pobka BENNKIMX 051 HEBEJINKNX

OiNSHOK LWKipn BaXXKOAOCTYMHUX

(Hanpwvknag, Hir) OiNAHOK (Hanpuknag, Ha
065I14Yi Y XIHOK, nif,
naxeamm, B 30Hi BiKiHi,

KOJiH, FOMINoK,
LLMKONOTOK)

1. TMomicTiTb pobo4y noBepxHio(1) 6esnocepenHbO Ha LLKIPY Ta nepekoHanTecs, LWo obuasa ceHcopu
ineHTUdIKaLii TUNY LWKipK (2) KOHTAKTYIOTh i3 HElD. [HAMKATOPW XNBNEHHS (3) CBITATLCS BinnMm.

2. HaTuCHIiTb Ta yTPUMYIATE KHOMKY BBIMKHEHHS 2. HaTtuCHiTb Ta HeramHo BiANYCTiTb KHOMKY
(5). Mpunap noyHe GanmMaTn. BBIMKHEHHS (5). Mpunan 3pobuTb nuLle oamH
cnanax.
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3. BepniTb nprnagom NoBiNbHO Ta PIBHOMIPHO 3. lepeMicTiTb Npunag Ha Npunsaraloyy AisHKY
3HK3Y goropw. MNpunag 3aBxan NOBUHEH LIKipKW, Ha SKi B1 BaxkaeTe 10ro 3actocyBaTu.
MOBHICTIO NIeXary Ha LUKipi. 3ayekalite, LOKM He 3’aBUTbCs Bine CBITNO Ha

iHOVKaTopax XUBNEHHS. [OTiM HATUCHITL Ta

BiANYCTiTb KHOMNKY BBIMKHEHHSI.

lMicns Toro, sk BU 3aBEPLUMAN CBilA NepLuni MpoaoBxyiiTe 06PO6AATU NPUIAA0OM OiNAHKY 3a
BEPTUKANIbHUI PAA, 3HIMITb NpUnag, 3i WKipw. LOiNsIHKOO, [OKM HE NponpaLoeTe BClo 6axaHy
MoBTopiTb KpokK 1-3 Ans 06p06KM HACTYMNHOI 30HY.

NpUNSrayoi BEPTUKANbHOT OiNAHKN.

LLI06 YHUKHYTU NPOMNYLLEHUX AiNAHOK,PO3MilllyinTe pobo4vy NOBEPXHIO TAaKMM YMHOM, LL06 BOHA LLLiJIbHO
npunarana go nonepegHbo 06pobneHoi 30HN.

AKLLO BM Big4yBaeTe CUbHUN GiNlb, MPUNWHITL BUKOPUCTAHHSA Npuaaay HeranHo Ta 3BEPHITLCA A0 Jikaps
nepen TMMm, ik 3HOBY BUKOPUCTATM NPUIa.

Hacapkun

CranpapTtHa Hacagaka (10) nigxoauTb s BCixX AiNSHOK, 0AHaK HalibinbLue nigxoauTb s
edeKkTUBHOT 06POOKN BENNKUX AINSHOK, Hanpukniag, Hir.

HacagKy ons To4Horo BuganeHHs sonoccs (11) (HasBHa nuwle 3 AeskMmMm MogensiMm)
cneujanbHO CTBOPEHO AN HEBENKNX, OKPYIINX, BaXKOLOCTYMNHUX AiNHOK, HAaNpuknaz,
Ha 061YYi y XIHOK, Mig naxBamu, B 30Hi BiKiHi, KOJIiH, FOMINOK, LWMKOMAOTOK. [Mpn
NiOKOYEHHI HacaaKn 4519 TOYHOro BUAAIEHHS BOJIOCCS HacTOTa CnasiaxiB 3MEHLLYETbCS

MnaH gocArHeHHs 6axaHMX pe3ynbTaTiB

[MoyaToK BUKOPUCTaHHS 1 ceaHc Ha TXAEHb 4-12 TUXHIB;
PerynspHe BUKOPUCTaHHSA AN19 NiATPUMAHHS NPOLOBXYITE BUKOPUCTOBYBATU Npuag, BiAnoBigHO
pesynbTaTiB 0,0 Balmx noTped, Hanpuknag, KoxHi 1-2 micaus

Linkn pocTy BONOCCSA MOXe BapiloBaTUCh Y PI3HUX JIIOAEN | gocarat 16 MiCsLIiB 3ai1eXHO Bif, AiNFAHKN Tina
(niznaxsoBa 30Ha, HMXHS YaCTMHA HOrK, 30Ha BikiHi). Tak ik BosloCcKHKa NiaaaeTbes 00poOL| CBITIOM
Nl Ha eTarni pocTy, BaXIMBO 06pobuTy LWKipy npuiagomM 6arato paais, 1wob wkipa ctana igeanbHo
rnajgeHbkolo. PekomeHoyeMOo Ha NoYyaTkoBOMY eTani npoBoauTy 1 npouenypy Ha TXAEHb YNPOO0BX
4-12 TUXHIB.

AKLLo BM GaunTe, LLLO BOSIOCCS BXE HE POCTE, BU MOXETE He 3aBepLuyBaTu 12-TUXHEBUA NepLunii eTan
06pobkuM LWKipK. Bu MoxeTe nepenT 0o PerynspHoro BUKOPUCTaHHS Ais NigTPUMaHHs pe3ynbTaTis.

Micng BuUKopucTaHsa npunaay
3aBepLmBLLM 06POOKY, BUAMITL LLHYP XUBJIEHHS 3 €eKTPUYHOT PO3ETKM.

[icng BukopucTaHHa npunagy Mm peKoMeHOyeEMO HAHECTUN COHLLE3aXUCHUI KPeM 3 GakToOpoM 3axmncTy
SPF 15 a6o BuLe, akwo 06pobneHa wkipa dyae nigaasaTncs Aii COHAYHMX NpoMeHiB. My pekoMeHayeEMO
YHUKATW Lji LUTYYHUX COHAYHUX MPOMEHIB, TakuX 9K BePTUKasbHi Ta FrOPU30HTasbHI CONAapIii.

YHukaliTe Oii, a TakoX BUKOPUCTaHHS 3aC006iB, sKi MOXYTb BUKIMKATU MOAPA3HEHHS LLKIPU MPOTAromM

24 rogmH nicns BUkopucTaHHsa npunagy. Cioam BigHOCATLCA: NPUIAMaHHSA rapsavoi BAHHW Ta BifBiOYyBaHHS
cayHu, TiCHUI oadr, Biabintooyi kpemu, napdymMmoBaHi 3acobu Y 3acobu ans niniHry. Yce BuiLesragaHe
MOXe BUKJINKATWN MOAPa3HEHHS, Take sk CBepPOiHHS Ta NOYEePBOHIHHSA 06POBAEHMX OiNAHOK LLKIpW.

Oornap ta 30epiraHHs

[icnsa KOXXHOro BUKOPUCTaHHS Npuiaay HeoOxioHO NepeBipsaTy ceHcopw BIATIHKY LWKipy (2) i pobody
NOBEPXHIO (1) Ha HAsABHICTb MOLUKOAXKEHb Ta NPOTUPATK CYXOI0 raH4ipKolo, fka He 3aauLiae BoOpcy. AKLLO
BU MOMITUAN ByAb-5Ki MOMITK a0 YOPHI LATKN, 3iTPITb iX TKAHMHHOIO CEPBETKOIO 0Apa3y X Micss
npoBeAeHHs npoLeaypu. He TopkaiTecst Ta He O4umLLyinTe CKNsiHWIA CBITNO®INLTP (9) oppasy X nicns
BUKOPUCTAHHS, BiH Ma€e oxonioantucs. Micnia BUKopucTaHHsa NPOTPiTb Npunag, it 0cobanmeo poboyy
NMOBEPXHIO CYXO0 TKAHMHHOIO CEPBETKOIO0, sika He 3a1LIae BOPCy.

He muiiTe npunag BoOoO Ta He 3aHypIoiATe Moro y Boay abo 6yab-aKy iHLLY PianHy.
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Ana nigTpyMkn makcnumasnbHOT eeKTUBHOCTI Npunaay He AonyckanTe NoTpanisHHA BOJIOCCS M IHLLIOMO
3abpynHeHHs Ha Hacaaku (10, 11) Ta ix BOGynoBaHi pednekTopu. He muinTe Hacaaku nig, Boaoto. PeTensHo
O4ULLYITE iX 32 LOMOMOIOI0 CyXOi TKARHUHHOT CepPBETKU.

36epiraiite npunagy npoxosoaHOMyY Cyxomy MicLi. [epekoHanTecs, Wo poboya NoOBepXHsi Ta CEHCOPU
ineHTudikauii TUny Wkipy 3axuLLeHi Big, 6yab-aKnX NOLWKOOKEHb.

MoxxnuBa no6GiyHa aia

Y neaknx nogen Moxe BUHUKATU He3Ha4YHUN ANCKOMMOPT (Hanpuknan, HarpisBaHHSA Y NOYEPBOHIHHS
LUKipW) Nif Y4ac BUKOpUCTaHHS npunagy. Lle HopmanbHe siBuLle. By moxeTe Bio4yTu HarpisaHHs abo
MOKOJIIOBAHHSA Mif, Yac cnanaxis, ske MoXe CyrnpoBOAXYBaTUCHA MOAASIbLLUNM NMOYEPBOHIHHAM LUKIPW.

Taka peakLisi 3a3Buyali 3HMKae NpoTsaromM 24 roamH. HebaxaHi peakuii 3a3Bmyai BUHMKaOTb HeranHo abo
NPOTArom 24 roauvH. Y piakiCHUX BUNaZaKax BOHN BUHUKAKOTb MPOTAroM 72 roamH. Sk B1 CnocTepiraete

NaTosIoriyHy peakL,ito LWKipW, 3BEPHITLCA A0 Jlikaps.

MoGiuHa pia

K oUiHUTU Ta SIK pearyBaTu

HarpiBaHHs Ta nokostoBaHHs nig, 4yac 06podkm
LLIKipY NpunaagoMm, sike 3a3smnyan 3H1Kae
NPOTArOM XBUIMHM Ta 3MEHLLYETLCH NpU
perynsipHoOMy BUKOPUCTAHHI.

Taka peakuist € 04ikyBaHOIO i HOPMabHOIO MPU
3acTtocyBaHHi lIC. B MmoxeTe NnpoaoBxyBaTtu
BUKOPWUCTOBYBATU NPUAZA, 3riAHO 3 iIHCTPYKLEIO.

JuckombopT abo cunbHWin 6inb nig Yac abo
nicnst 06pobKK LKipW.

MpUNVHITE BUKOPUCTaHHA Npunagny 1a 3BepHITLCA
[0 Nikaps nepeg, noro NOBTOPHUM BUKOPUCTAHHSM.

[MoyepBOHiHHSA LWKipK nig yac abo nicns 06pobku
LUKipW, 5Ke 3HMKAE NPOTArOM KiflbKOX FOAMH.

Taka peakuisi € 04ikyBaHOIO i HOPMasibHOK Npu
3actocysaHHi [IC. B MmoxeTe NpoaoBXyBaTn
BMIKOPUCTOBYBATU NpUiag, 3rigHo 3 iHCTPYKLIED
nicns Toro, K NO4YEPBOHIHHA 3HUKHE.

[MOY4epPBOHIHHS LLKIPKY, SKe HE 3HUKAE NPOTAroOM
24-48 rogovH nicns BUKOPUCTaHHSA npunagy.

[MpUNWHITE BUKOPUCTAHHA Npunagy Ta 3BepHiTbCS
[0 flikaps nepes noro NOBTOPHUM BUKOPUCTAHHSIM.

Y ayxe pigkicHUX Bunapkax:

Habpsik Ta NO4epPBOHIHHA HABKO1O BOSTOCSAHNX
donikyn, ki 3HMKaTb NPOTArOM ABOX-TPbOX
OHIB.

Bu MmoxeTe npoaoBxXyBaTh BUKOPUCTOBYBATUN
npwunag, 3rigHo 3 iIHCTPYKLIEI Nicns Toro, sk Habpsk
Ta NOYEPBOHIHHA HABKOJ10 BONIOCAHUX DONIKYS
3HUKHYTb.

Habpsik Ta No4epBOHiIHHSA HABKOJ10 BOJIOCSHUX
donikyn, ki He 3HUKAIOTb MPOTArOM ABOX-TPbOX
NHIB.

[MpUNWHITL BUKOPUCTAHHA Npunagy Ta 3BepHiTbCS
[0 flikaps nepez noro NOBTOPHUM BUKOPUCTAHHSIM.

TrMyacoBi 3MiHW KOJIbOPY LUKIpW (OCBITNIEHHS
ab0 NOTEMHIHHS).

FAKLLO KOMip BaLLOi LWKipY 3MIHUBCSH, MPUMNUHITD
BUKOPUCTaHHA Npunagy Ta 3BepHiTbCS A0 Nikaps.

306inbLUEHHSA POCTY BOJIOCCS B AiNTHKAX, Ha AKUX
BUKOPMCTOBYBABCSA Npunag (BiporigHa peakuis B
ocib cepen3eMHOMOPCHKOrO MOXOAXKEHHS).

AKLLO Take 36iNbLLIEHHSI POCTY BOJIOCCS TPMBAE
NPOTAroM AeKiNbkoxX Npoueayp, NPUNUHITb
BUKOPUCTaHHA Npuaaay Ta 3BEPHITLCS A0 Nikaps.

BupiweHHa npoGiem

HacTtynHi nopagu Wwoao BUpilLeHHs NpobiemM 4OMNOMOXYTb BaM BUPILLUTK 3arasibHi MUTaHHS, SKi MOXYTb

BVHWKHYTYM B XOZi BUKOPUCTaHHS AHOro npuiaay.

Mpo6Gnema

BupiweHHs

IHOMKATOPW XUBNEHHS HE CBITATLCS, KON poboye
BiKOHLLE KOHTAKTYE 3i LLKIPOIO.

[MepekoHanTecs B TOMy, LLO NpUAaz NiaKno4eHo
[0 eneKTpu4Hoi po3eTku. LLLo6 yBiMKHYT Npunag,
HaTUCHITb KHOMKY AENiKaTHOro pexuvmy (4).
[MepekoHawnTecs, Wo obuaBa CEHCOPU BiATIHKY
LUKipWY NOBHICTIO KOHTAKTYIOTb 3i LUKIPOI0. AKLLO
HeobxigHO, NepPeMICTITb Npunag TakumM YNHOM,
w06 obmaBa ceHcopu BiATIHKY LUKipY TOpKanucs
LLIKipW.
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Mpunapg, He NpaLoe Ha MaNeHbKNX AiINSHKaXx.

BrKOPUCTOBYNTE HacaaKy os TOYHOro BUAANEHHS
BOJIOCCS (SIKLLLO BOHA € B HAsIBHOCTI) /151 06p06KKn
HEBENNKNX BaXKKOOOCTYMHUX AiNSHOK.
MepekoHaiTecs B TOMy, L0 06muasa ceHcopu
BiZATIHKY LUKIPW NPUASTraloTb A0 LWKipW.

YacToTa cnanaxis 3MeHLLYETHCS.

[MpUCTPIN 3HaXO0aANTLCA B PEXMMI 3aXUCTY Bif,
neperpisy. LLLo6 NoBepHyTMCS A0 HOPMAJIbHOI
LUBUAKOCTI, J,O3BOJILTE NMPUCTPOIO OXOJIOHYTU.

Ha ingmnkaropax XvBMeHHS nivLLe nepLia naMmna
61Mmae YepBOHUM.

HesionosigHwWi BiATIHOK LWKipy.Balua wikipa a6o
3aHaAaTo CcBiTNa, abo 3aHaaTo TemHa. Mpunag He
Oyne pobuTn cnanaxu.

Bnvmae ueHTpanbHa namnoyka aenikatHoro
pexunmy.

Mpwunapg, BigkntodeHo. LLLo6 yBiMKHY TV npunag,
HaTUCHITb KHOMKY AENIKaTHOro PeXxnmy.

Mepla namna Ha iHgukaTopax X1BneHHs 6ivmae
YEPBOHUM.

Hacapky (10 ta 11) 6yno Big'enHaHo. Mig'egHarite
ii 3HOBY.

Ha inamnkatopax XMBEHHS 1laMnu CBITATLCS B
HEe3BUYHMIA CNOCi6 — ropuTb OHa YepBOHA Jlamna
O[HOYACHO 3 OkKpeMuMM 6invMn namnamu.

Momunka npunagy. MNpunag He npauvosatnme.
BigknioyiTe npunag, Big Mmepexi, NoTiM NigKoYiTh
3HOBY. AKLLO NOMUJSIKA HE 3HUKAE, 3BEPHITLCS 3a
ponomoroto Ao CepsicHoro LeHTpy Braun.

Bci 6ini ceiTnogiogu 6numatoTh.

KiHeub TepMmiHy cnyx6u Bupoby. MakcumansHa
KinbkicTb cnanaxis (400 000) pocarHyTo.

Mpwnapg, 3namaHunii, NOWKOAXEHNN 260 MICTUTb
nedexT.

He BrkopucTOBYiNTE NpUNag, kLo pyyka, basosa
CTaHUjis ab0 MepexeBuii LLHYP NMOLLIKOAXEHI. AKLLO
y Bac € CyMHiBM W00 6e3nekn BUKOPUCTaHHS
npunany abo BM NPUNycKaeTe, L0 Npuiag Moxe

YTunisauisa

MpoayKT MiCTUTL eN1ekTPonobyToBI Biaxoau, L0 NiAnsraloTb BTOPUHHIM nepepobui. Ha kopuctb
3axXUCTY A0BKINNSA, He BUKMAAATE MOro pasoM i3 AoMaLLHIM CMITTAM. YTunizauis moxe 6yTun

OyTV NOLLKOAXKEHO, HE BUKOPUCTOBYINTE MOTO.

34jlicHeHa y nNyHkTax 360py enekTponobyToBMX Biaxoais Baluoi kpaiHu.

®doToeninatop Braun tuny 6031. 100-240 V/Bonbt, 50-60 Hz/lepu, 75 W/BartT.
BurotoeneHo CainfleH Jlimiten y BenukobpuTanii: CyDen Ltd, Trojan Building Kings Dock Crymlyn Burrows

Swansea SA1 8QA, United Kingdom.

Appeca B YkpaiHi: TOB “lNpokTep enp lemo6n TpengiHr YkpaiHa”, Ykpaina, 04070, m.Kuis, Byn.
HabepexHo-Xpewartiubka, 5/13, kopnyc niT. A. Ten. (0-800) 505-000. www.pg.com.ua

Jata BUrotoBNIeHHS

s BU3HAYEHHS 0aTy BUrOTOBMEHHS AMB. 13-3Ha4HMiA cepiiHniA Homep Ha 6a3oBomy 60w (7):
6-a undpa = octaHHs umbpa poky, 7-a i 8-a undpn = NOPSAKOBUIN HOMEP TUXHS POKY BUrOTOBJIEHHS.
Hanpwvknap, cepiiiuii Homep «XYZXY610XYZXY» o3Hadyae, Lo NpoayKT BUrotoBneHuii B 10-1 TMxaeHb

2016 poky.

lapaHTinHW TepMiH/TepMiH cnyxou — 2 pokn. JoaatkoBy iHpoOpMaL,io NPo CepBiCHi LeHTpu Braun B
YkpaiHi MOxHa oTprmaty 3a TeniepOoHOM rapsayoi NiHii, a TakoX Ha cepBiCHOMY nopTani BUpoOHMKa B

iHTEepHEeTI — www.service.braun.com

O6nagHaHHA Bignosigae BuMoramMm TeXHIYHOro perfiaMeHTy 0OMEeXEeHHSI BUKOPUCTaHHS OeSKUX
Hebe3neyHnx PeYOBUH B €N1EKTPUHHOMY Ta €1eKTPOHHOMY O0ON1afHaHHI.

¥
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FapaHTiiiHi 3000B‘93aHHA BUPOGHMKA

[ns BCix BUpO6IB MV JAEMO rapaHTilo Ha ABa POKM, MOYMHAOHM 3 MOMEHTY NpuabdaHHsa BUpoby abo 3 aatu
1oro BUpOOHNLTBA, Y pasi BiACYTHOCTI aB0 HEHANIEXHOIO 0DOPMIIEHHS FAPaHTIIHOIO TaJIOHY Ha BUPIO.
MpoTarom rapaHTiiHOro nepioay My 6e3KOLTOBHO YCYBAEMO LLUJISIXOM PEMOHTY, 3aMiHu AeTanein abo
3aMiHM BCbOro BMPOOY Byab-sKi 3aBOACHKI AedEeKTU, BUKIIMKAHI HEAO0CTATHBO SKICTIO MaTepiais abo
CKNaaaHHs.

Y BMNaaKy HEMOXIMBOCTI PEMOHTY B rapaHTiiHuiA nepiof BUpi6 Moxe 6yTu 3aMiHEHWI HA HOBUIA 260
aHanoriYHni BigNoBiaHO A0 3akoHy YkpaiHu «[1po 3axmMCT NpaB CrnoXuBayis».

lapaHTis HabyBae cunu nuvLle, SKLLO Aata Kyniefi NigTBEPAXYETbCS NeYaTkoo Ta NianMcom amnepa
(MarasuHy) Ha rapaHTiiHOMY TasloHi ab0 Ha OCTaHHI CTOPIHLL OpUriHaNbHOT IHCTPYKLi 3 ekcrnnyaTaLii
Braun, sika Takox Moxe 6yTu rapaHTiiHM TanoHoM. Lis rapaHTia aiicHa y 6yab-sKii kpaiHi, B 9Ky Lel
BMPI6 NOCTaBNSIETbCSA NPEACTABHMKOM KOMMaHii BUpo6HMKa abo npuaHaveHM guctpub’ioTopom, Ta ae
XOAHI 06MEXEHHS 3 iIMNOPTY abo iHLLI MPaBOBi MOJIOXEHHS HE NMEPELLKOAXKAIOTb HAAAHHIO rAPaHTINHOIO
06CNYroByBaHHs.

lapaHTis Ha 3aMiHeHi YaCTUHM 3aKiHYYETbCS B MOMEHT 3aKiH4E€HHS rapaHTii Ha faHuii BUPIO.

[apaHTig He CTOCYETbCH TakNX BUNAAKIB: YLUKOOXKEHHS, BUKIMKAHI HEMPaBUIbHUM BUKOPUCTAHHSM,
HOpMasibHe 3HOLLIEHHS AeTanei (Hamnp., CiToYK1 A5s rofiHHa abo pixkyvoro 650ka), AedekTu, o MalTb
He3HayYHWI BNIMB Ha siKiCTb pOBOTU NPUCTPOLO. Lia rapaHTis BTpayae cuiy, SKLLLO PEMOHT 3LiNCHIOETLCS
He BMOBHOBAXEHOIO AJ151 LIbOro 0Co6010 Ta, SKLLO BUKOPUCTOBYIOTLCS HE OpUriHasIbHi 3anacHi YacTHN
BMPOOHMKA.

CTtpok cnyx6u npoaykuii Braun fOpiBHIOE rapaHTiiHOMY NepPioay y ABa POKU 3 MOMEHTY npuadaHHs abo 3
MOMEHTY BUFOTOBJIEHHS, AKLLO AaTy NPOAAXY HEMOXJIMBO BCTAHOBUTU.

Y BUnNaaKy nNpes‘saBiaeHHs peknamalii 32 ymoBamu AaHoi rapaHTii, nepeaaiTe BUpio y MOBHOMY KOMMJIEKTI
3riflHO ONMCY B OpUriHanbHI IHCTPYKL,i 3 ekcrnyaTauii pa3oM 3 rapaHTinHMM TasloHOM y 6y ab-AKui
CEPBICHUI LEHTP, KM 0ILiHO BMTOBHOBAXEHMWIA MPEACTABHMKOM KOMIMaHii BUPOOHYMKA.

Bci iHWi BUMOrM, pa3omM 3 BUMoramm BiALKoAyBaHHA 30UTKIB, He AINCHI, AKLLLO Halla BignoBiaanbHICTb He
BCTaHOBJIEHA 32KOHHUM YNHOM.

Bunagku, Ha sKki He PO3MOBCIOAXYETLCA rapaHTia:

— pedekTn, BUKIMKaHi Gopc-MaxopHUMN o6cTaBnHamu;

— BMKOPUCTaHHS 3 NPOdECinHO MeTO ab0 3 METOK OTPUMAaHHS NPUBYTKY;

— MOPYLUEHHSI BUMOT IHCTPYKLLi 3 ekcrnlyaTaLlii;

— HEeBipHEe BCTAHOBJIEHHSA HAaNpPyry MepeXi XXMBEHHS (AKLO Le BUMaraeTbCH);

— 3[INCHEHHS TEXHIYHNX 3MiH;

— MEXaHiYHi NOLKOAXKEHHS;

— AN npunagie, Wo npaLooTb Ha 6aTapelikax - poboTa 3 HEBIAMNOBIAHMMN a0 CnpaubOBaHUMMN
6aTaperikaMmu, Oyab-SAKi MOLIKOAXKEHHS, BUKJIMKaHI cripalboBaHMMK abo niaTikatounmMm 6atapenkamu;

— MOLIKOOXKEHHS 3 BUHW TBAPWH, MPU3YHIB Ta KOMax (B TOMY YMCAi Y BUNALAKaX 3HAXOAKEHHS FPU3YHIB Ta
KOoMax ycepeauHi npnbopis)

— Ans 6puTB - 3iM‘ATa abo nopeaHa ciTka.

YBara! lapaHTiliH1I TanoH NigNArae BUIyHeHHIO B pasi 3BEPHEHHSA A0 CePBICHOr0 LIeHTPY 3 NPOXaHHAM
NMpPO BMKOHAHHS rapaHTiliHOro PEMOHTY. [icns NpOBEAEHHSI PEMOHTY rapaHTiiHMM TasioHoM Byae
BBaXKaTMCH 3anOBHEHNIN OpUriHan IMcTa BUKOHAHOO PEMOHTY 3i LUTAMMOM CEPBICHOIO LEHTPY Ta
NiANMCaHNA CMOXUBAYEM NMPO OTPUMAHHS BUPOOY 3 PEMOHTY. MApaHTiiHWIA CTPOK NOAOBXYETHCS Ha
TEPMiH, K1 faHnii BUPIO 3HaxXoaMBCS B CEPBICHOMY LIEHTPI B PEMOHTI.

B pasi BUHNKHEHHS CKNaJHOLLB 3 BUKOHAHHSIM rapaHTiHOro Ta nicasirapaHTiinHOro o6¢nyroByBaHHS
npoxaHHs 3BepTaTuncs 0o iHpopmauinHoi cnyx6u cepsicy NpeacTaBHMKa KOMMaHii BUPOBHMKa B YKpaiHi.
TenedoH raps4yoi ninii 0 800 505 000. [3BiHkK No YkpaiHi 3i cTauioHapHUX Tene@OHHUX HOMEPIB €
©6e3KoLTOBHMMM. [13BiHKM 3 MOGiNbHMX TenedoHiB onnadvyloTbCs 3rigHo TapndiB BiANOBIAHOro oneparopa.
Takox MOXHa OTpUMaT A0AATKOBY iHPOPMAaLLiio Ha CepPBICHOMY NnopTarli BUPOOHMKA B iHTEPHETI
www.service.braun.com
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